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دیزاین: نووسیتگه‌ی ته فسیر 


زانیاری تامیره‌کانی تاقیگه 


اماده‌کردنی 
هاوری مصطفی حه مزه 


سوپاسی هاوکارو هاوپيشه و ماموستای زانکو (سنور ره‌سول - علوم بایولوجی) 
که یارمه‌تی ده‌رو پالپشتی ته‌واوم بوو له نوسینی بابه‌ته‌کان ده‌ستتکی بالای هه‌بوه له 
پارمه‌تیدانم بو ته‌واو کردنی aad‏ په‌رتوکه وه هه‌روه ها سوپاسی هاوکار وهاوپشه‌م 
(ره‌یان که‌مال - مایکرژبایولوجی)وه هه‌روه‌ها سوپاسی هاوکارم Grd)‏ شیروان 
- شیکاری نه‌خشیه‌کان) ده‌که‌م وه سوپاسی هه‌موو نه‌وانه ده‌که‌م که به وشه‌یه‌ک 


هانیان دام پالپشتم بن بو ته‌واوکردنی هم په‌رتوکه. 


۰ بو هه موو ثه‌و که‌سانه‌ی که به گیانیکی مرۆف دوستانه یارمه‌تی مرؤفه کان ده ده ن. 
o‏ بو هه‌موو نه‌و که‌سانه‌ی که به‌دوای زانیاری ده‌گه‌رین بو Gog‏ سوود به 
کؤمه لگه که مان بگه‌ینن. 


۰ بو هه موو ه‌و که‌سانه‌ی که یارمه‌تی ده رم بوون بو ته‌ واو کردنی ئەم په رتوکه. 


به‌ناوی خوای گه‌وره و میهره‌بان 

سوپاس بو خودای گه‌وره و میهره‌بان که ه‌و ده‌رفه‌ته‌ی پن به خشیم بو ماوه‌ی دوو 
سال له هه‌ولدان تێكۆشان كۆڵنەدان توانیم په‌رتووکی زانستی نامیری تاقیگه ته‌واو بكەم 
که تیدا به‌شیکی هه‌ره زوری زانیاری ئامێری تاقیگه‌ی له خۆدەگرێءبۆ ناماده‌کردنی 
ئەم په‌رتووکه که تیدا سوودم له هه‌ندیک سایتی كۆمپانياكان وه‌رگرتووه هه‌ندیکم 
خستومه‌ته سەر زمانی شیرینی کوردی وه هه‌روه‌ها سوودم لهو نامیرانه وه‌رگرتوه 
که کاریان پیده‌که‌م ,پاش ماندوبونیکی زور هه ولٌم داوه GUIS‏ بکه‌مه‌وه ابو ه‌وه‌ی 
کزمه‌لگه‌ی کوردی سودی لئ وه ربگرن. هیوادارم سودێكم به نه ته وه که مان گه‌یاندبن 
هه‌رچه‌نده به بابه تی کورتیش بێت. Sige‏ میله ته که مان زانیاری که مه له سه‌ر زانستی 
نامیری تاقیگه که تێدا pad‏ په رتووکه هه موو زانیاریه‌کانی ثاميٌره کانی رونکراوه ته وه › 
که تیدا هه موو خوئنه‌ریک تاقیگه ده‌توانی به ئاسانى تیبگات له نامیره‌کان وه هه روه ها 
به به‌لگه‌ی زیندوو خۆم يه که م که سم که سودێكى زور کاریگه‌رم تیدا بینيوە› هه‌روه‌ها 
بەپێویستم زانی ئەم په‌رتوکه بنوسمه‌وه به تأیبهت بو نه‌و قوتابیانه‌ی که له‌په‌یمانگا و 
زانککانن که له به‌شی ته‌ندروستی به گشتی و به‌شی تاقیگه به‌تایبه‌تی پئویسته دوای 
ته‌واو کردنی خویندن له زانکؤ و په‌یمانگه‌کان زانیاری ته‌واویان هه بئ له‌امیره‌کانی 
Sab‏ به‌شه‌کانی بو نه‌وه‌ی خزمه‌تیکی باشی نه‌ته‌وه‌که‌مان بکه‌ین به جوانترین شيُوه 
Sige‏ نه ته وه ی کورد هیچی كەم نيه له نه ته وه کانی تر تاکو بگه‌ین به‌ثه‌وان ته‌نها 
توزیک زانیاری هه ول و تیکوشانمان ده‌وئ به یارمه‌تی چه ند هاوکار و هاوپیشه‌م 
که‌تیدا هه‌ميشه هاوکارو پالپشتم بوون بو ته‌واوکردنی ئەم پەرتوكە بۆ Gog‏ بیخه‌مه 
به‌رده‌ست خوينه‌رانی خوشه‌ویست له GS‏ هیچ SEE‏ بئ که‌موکوری نابیّت له 
که‌موکوریمان ببورن پاک و بیگه‌ردی ھەر بو خوای گه‌وره‌یه به‌هیوای سوود بینین. 


ERAAN 
هاوری مسته‌فا هه مزه‎ 


ب- شیکاری نه‌خوشیه‌کان 


به‌شیوه‌یه‌کی گشتی مایکروسکوپ له دوو جۆر Se‏ دێت نه‌وانیش: 
Light Microscopes‏ » 
Electon microscope‏ » 
لایت مایکړؤسکؤپیش چه ند جۆرێک مايكڕۆسكۆپ CBA‏ نه گرئ: 
Compound light Microscope‏ ,1 
The stereo Microscope‏ ,2 
The digital Microscope‏ .3 
The USB Computer Microscope‏ ,4 
The Pocket Microscope‏ ,5 
جۆرى دووەم که بریتیه له نه لیکتړؤن مايكڕۆسكۆپ باشترین جوری مايكرۆسكۆپە 
که بؤ توێژینەوەو لێكۆڵینەوە ورده کان به کار دێت و به هوی ه وه وه نه توانین فایروس ببینین 
نه میش چه ند جۆرێكى هه يه:- 
The Transmission Electron Microscope)‏ ) .1 
ثه‌مه‌یان یه که م جۆرى نه‌لیکترون مايكڕۆسكۆپ بوو که له‌بواری pU‏ ته‌کنه‌لوژیا 
به‌کارده‌هات وا ثه‌یتوانی به‌هینده‌ی GL‏ مه‌تر شت گه‌وره‌بکا 
(The Scanning Electron Microscope)‏ .2 
ثه‌مه‌ش دووه‌م جوری نه‌لیکترژن مايكرۋسكۆپە› که ده ثه‌وه‌نده‌ی ترانزميشنه که 
ثاستی که متره . نه توانئ وێنه‌کان به 3D‏ ڕەش و سپی نیشان بدات به کوالیّتیه‌کی ززر 
باش. 
لەم سالانه‌ی پێشوش چه ند جۆرێكى تر مايكڕۆسكۆپ بەرھەم هات له بواری 
les‏ و بايۋلۆجيدا. 


1, (The Scanning Probe Microscope) 
2. (The Acoustic Microscope) 


نه‌مانه به‌شیوه‌یه‌کی گشتی جوره‌کانی مایکروسکوپ بوون . نه‌وه‌ی ئێمه له 


تاقیگه‌کان به زؤری به‌کاری ثه‌هینین بریتیه (Compound Microscope)d‏ که له 
چه‌ندین بهش پیک cds‏ له يه کیک له وێنەکانیش به‌شه‌کانی تیایه. 

نیمه له تاقیگه زور پئویسته بزانین چون مايكڕۆسكۆپ به‌کاربهینین ۰ چونکه 
زۆرێكمان cals‏ له دوزینه‌وه‌ی به‌کتریا یاخود SEIS‏ پشکننی jue‏ نه‌خوینیته‌وه 
ناتوانی به‌خێرای شوټنی پټویست بدۆزێتەوە. رنگایه‌کی زور خێرا هه‌یه که نه گه‌ر 
ره‌چاوی بکه‌ن نه‌ و کیشه‌یه‌تان نامینی. 

دوای Gogh‏ سلایده‌که‌ت خسته ژر لینزی مایکروسکوپه‌که. به‌هوی 
Adjustment Coarse)‏ ) به‌ته‌واوی سلایده‌که دابه‌زینه بو خواره‌وه, پاشان لێنزەکە 
بگوره‌و (10X) pau dey‏ با ده‌ستی پاستت له سه‌ر (Stage Control)‏ بێت که 
سلایده‌که بۆ لایه‌کان ئەسوڕێنێ. ده‌ستی چه‌پیشت له سه‌ر (Coarse Adjustment)‏ 
بێت که سلایده‌که به‌رزوو نزم ثه‌کات به‌خیرای . پاشان به‌هیواشی به هوی Coarse)‏ 
Soyu (Adjustment‏ به‌رزبکه‌وه تا شته‌کان به‌دیار نه‌که‌وی ۰ زور اسان 
نه‌دوزریته‌وه ته‌نها زور په‌له‌ی لئ مه که. دوای نه‌وه‌ی فیلده‌کهت دوزیه‌وه تۆ کارت به 
(Coarse Adjustment)‏ نامیتی ریک ده ستت ay‏ سەر ( (Fine Adustment‏ که ریک 
له‌خوار (Coarse Adjustment)‏ به هه مان ogi‏ سلایده‌که به‌رزو نزم ثه‌کات ae‏ 
زور به‌هیواشی ئەجوڵێت › دواتر به‌ده‌ستی پاست لینزهکه بخه‌ره سەر ( 40 ) 

پاشان به‌میواشی فاینه‌که بسوړێنه دووباره Soule‏ ړوون نه بیت . جا نه‌گه‌ر 
ویستت بیکه‌یته (10026)یش ته نها پژنه‌که بخه‌ره سەر سلایده‌که به‌هه‌مان شیوه بەس 


فاینه‌که ail ges‏ , واتا ( (Coarse Adjustment‏ ته نها Goad SIS‏ به‌کاری بهینی که 


که له‌سه‌ر (10X)‏ 


ئەم ثامیره زور پشکنینی پئ ده‌کری نیمه هه ندټک لهو پشکنینانه ده‌خه‌ینه روو 
وه ک:- 
6 .1 
6 .2 
PLT‏ .3 


. GUE 
. GSE 
. ۸ 


gai‏ که‌ره‌ستانه‌ی که پټویستن بۆئەم شیکاریه: 
Requirements-‏ — 


سا 


. lancet , alcohol , cotton 
. white cell pipette 
. chamber slide 


. capillary tube 
. wbc diluting fluid (Turks fluid) 


4 
5 
6 


مځ له 


نر ىم دس م ما 


شیوازی ثه‌نجامدانی شیکاریه که: 

سهره‌تا (0.4m)‏ له‌گیراوه‌که (Turks fluid)‏ ناماده ده‌که‌ین و له‌ناو تيوبێکدا 
دایده‌نیین پاشان به سالین پایپێت (0.02ml) (capillary tube) Ok‏ خوین وه‌رده‌گرین 
و ده‌یخه‌ینه ناو ئه‌ و تیوبه‌ی که‌گیراوه‌که‌ی تیدایه پاشان كەمێك شه‌یکینی پیده‌که‌ین و 
بوماوه‌ی 2-1 خوله‌ك چاوەڕێ ده‌که‌ین تابه‌ته‌واوی JSS‏ دەبن › چامبه‌ره‌که 
ناماده‌ده‌که‌ین لەژێر مايكڕۆسكوپدا و فیلده‌که نه‌دوزینه‌وه که له 4 چوارگوشه‌ی گه‌وره 


پێکدێت وه ھەر چوارگشه‌یه‌کی گه‌وره‌ش له 4 چوارگوشه‌ی بچوك پێکدێت که ژماره‌ی 


هه‌موو چوارگؤشه کان ده‌کاته 64 چوارگوشه هه‌موو چوارگؤشه کان ده‌خوینینه‌وه و 
پاشان لێکدانی 50 ی ده‌که‌ین + 


7 


سه‌ ره تا په‌نجه‌ی که‌سه‌که به Lancet‏ کون ده‌که‌ین و دواتر يه که م دڵۆپ خوین 


به‌ړټگه‌ی مانوهل: 


بەلۆكەيەك ده‌سرین . 

پاشان لەڕێگەی pipette‏ »1*0 وه خوینه که وه‌رده‌گرین تاوه کو پله‌ی 0.5 و دواتربه 
Rbe pipette‏ تاوه‌کو sak‏ 101 له Formal citrate‏ تیده‌که‌ین و به‌جوانی 
تیکه‌لیان ده‌که‌ین له‌ناو pipette‏ 8¢ که دا بوماوه‌ی 3 بو 5 خولەك . 

دواتر يەك دڵۆپ لهو خوینه‌ی که له‌ناو Rbe pipette‏ که‌دایه ده که‌ینه نێوان 
cover slip gas chamber‏ که‌وه. 


دواتر له‌ژیر مایکروسکوپدا سه‌یری ده‌که‌ین و به 40 Lense‏ دەپ 


خروکه سورانه‌ی که‌ده‌که‌ونه ناو 5 چوارگزشه ده‌یان ژمێرین و لێکدانی 10000 


يان ده‌که‌ین . به م شێوەيەش ریژه‌ی »80 یه‌کانمان بوده‌رده‌چیّت. 


ه‌و ماددانه‌ی پلویسته بونه‌نجامدانی پشکنینه که: 

(Petridish , cover slip , microscope , filter paper, Reese Ecker fluid , 
alcohol , cotton , Lancet , Red cell pipette , chamber) . 

شیوازی ثه‌نجامدانی پشکنینه که: 

به‌رنگه‌ی مانوەڵ : 

سهره‌تا به Lancet‏ په‌نجه‌ی که سه که کون ده‌که‌ین 

Sak که‌وه تاوه‌کو‎ Red cell pipette و له‌رنگه‌ی‎ 

٥‏ خوین وه‌رده‌گرین ۰ وه له ړيگه‌ی هه‌مان 

Reese Ecker fluid دوه گیراوه‌ی‎ pipette 

وه‌رده‌گرین تاکو پله‌ی ۱۰۱ . پاشان به‌جوانی 

خوێن وگیراوه‌که Jasi‏ ده‌که‌ین له‌ناو Pipette‏ 

که‌وه بوماوه‌ی ۳-۵ خوله‌ك . 

دواتر يه که م دڵۆپى ناو pipette‏ که ده‌پیژین و 

دڵۆپێكى دواتر ده‌که‌ینه سەر sogas chamber‏ | 

wa‏ دل په که به‌جوانی له‌نیوان chamber‏ و را 

cover slip‏ که‌دا بلاوبیته‌وه 

دواتر petridish‏ ێك دینین و کاغه‌زیکی پالاوتنی 

شێدار له‌ناویدا داده‌نلین . 

پاشان 34 chamber‏ ی که خونه‌که‌مان 

له‌سه‌ری ثاماده کردووه ده‌یخه‌ینه ناو petridish‏ 

o‏ اماده‌کراوه‌که‌وه بوماوه‌ی ۱۵ بو ۲۰ خوله‌ك 

چاوەڕێ ده‌که‌ین بونه‌وه‌ی platelet‏ هکان 


به‌شیّداری بمێێنەوە. 


5. پاشان chamber‏ که ده‌خه‌ینه ژێر مایکروسکوپ و به Lens ٠٤‏ په‌ره‌کانی خوین 
ده‌ژمیرین . 

شیوازی ژماردنیشیان ھەر Hog‏ خړؤکه سوره کان وایه ته نها نه‌وانه دەژمێرین 

که ده که ونه ناو 5 چوارگوشه‌یه ده‌یان ژمێرین و لیکدانی 10000 ده که ین به مشيوه‌یه 


Goh)‏ په‌ره‌کانی خوینمان ده‌ست ده که وئ له‌یه‌ك میلی مه تر سیجای خوێندا. 


Platelet (PLT) Area Counted 


ST 
شټوازی نه‌نجامدانی ثه‌م شیکاریه:‎ 


سهره‌تا كه‌مێك کهول ده‌که‌ینه سەر لزکه‌که‌و 
په‌نجه‌ی نه خؤشه که‌ی پئ ده‌سرین پاشان به لانسێت 
خوێن له په‌نجه‌ی Que‏ به‌کاپیله‌ری تيوب سه‌حبی 


خوینه‌که ده‌که‌ین تا 4/3 ی تیوبه‌ که 


پاشان Sau‏ تیوبه‌که به‌ناگر يان 


قوری سه‌ناعه ده‌گرین تاخوينه که نه‌یه‌ته 


دەرەوە. 
پاشان تیوبەکە ده‌خه‌ینه. ناو 
مايكرۆ سەنتەر فیوجه‌وه به جؤريك سه ره 


داخراوه که بکه‌ویته ړووی ده ره وه وه 


له‌به‌رامبه‌ر تیوبه که تیوبیکی تر داده نِين 
تاهاوسه‌نگ بن پاشان دیسکه‌که ده‌خه‌ینه 


سه‌ری و سهره‌که‌ی داده‌خه‌ین و Sut Sols‏ بوماوه‌ی 5 خوله‌ك که‌به خیرایی 


0 خول Jaa‏ خوله‌ك دا ده سوړيته‌ وه 


Before 1 
Centrifuge ° 


دواتر تیوبه‌که له سه‌ر ریده‌ره‌که داد 


ن بەجۆريك كۆتايى سیړه مه که بکه‌ویته 


به‌شی سه ره وه ی خه ته که وه به شی خواره‌وه‌ی خوينه که بکه‌ویته سەر خه تی خواره وه 


دواتر ناوه‌راستی سن له سه ر چه‌ند بوو 0945 خه‌ستی که ثه وه ند 


Reading of PCV value 


دوو جور پشکنینمان هه‌یه که بو urine- jus‏ ئه نجامده دریت: 
۱ سهیرکردنی پنکهاته‌کانی urine- jus‏ له ژیر مايكرۆسكۆب: 


سەرەتا Sigg‏ ده‌ده‌ینه نه‌خوشه‌که و cules Gh‏ سامپلی میز 


ae 

ده يت قاگاداریشی بکه‌یته‌وه که انهو میزه‌ی سه ره تا ده‌یکات په يهتشت به شی دووه‌می 

میزه‌که‌ی بێنێت. دواتر که سامپله که‌ی هیناوه سه ره تا ohud‏ بکه به ناوی نه خؤشه که 

دواتر پشکنینی بو بکه „chemically, physically, microscopically‏ 

:physically ۰‏ سه ره تا سه‌یری GUT‏ و روونی میزه‌که بکه دواتر سه‌یری ره نگه که ی 
بکه‌و دوای ثه‌وه بونه‌که‌ی و دواتر ته‌قریری خۆتى له سه ر ده‌نوسی .نه‌وه‌ی 
کارده‌کاته سه‌رگورانی Sey‏ میز له‌ وه یه جوری خواردنه‌که‌ی بێت يان ده‌رمانی 
وەرگرتبێت يان Ghee‏ بریندار بوبێت Chad‏ ثه‌وه‌ی به‌ردی chda‏ وه 


يلیه که‌شی له‌وه‌یه به هوی سه‌رماوه گۆرانى به سه‌ر هاتبێت. 


لێلى و روونی میز 


chemically ۰‏ ئهوهیان به سترپ ئەنجامدەدرێت که تیایدا ئهوه نیشانده‌دات که 
نه‌گه‌ر کیراتین و گلوکوز و خوین و OFS‏ هه‌بیت نسبه‌که‌ی چه‌نده وه ترشێتی و 
تفتیتی میزه‌که و specific gravity‏ ی میزیش دیاریده‌کات. که ئێمه ستریپه‌که 
ده‌خه‌ینه ناو میزه‌که تا هه‌موو خانه‌کان oa Soa‏ دواتر ده‌ریده‌هینین و 
چاوه‌ریده‌که‌ین بقماوه‌ی ۲ خوله‌ک بزانین كام ره‌نگ گورانی به‌سه‌هاتوه بره‌که‌ی 


دیاری ده‌که‌ین که چه‌ند پله‌سه به پێى گورینی ره‌نگه‌که‌ی که له‌سه‌ر قوتوه‌که‌یه 


نسبه‌که‌ی دیاریده که‌ین. 


عا ك 


LEUKOCYTES ۶ 

i ® 1 | 8 
- سس‎ 

Pil pa 

60 seconds تس‎ 


تخت تتت 
1 


on 5 ce oe‏ پټ 


"TTT‏ ال لست 
E ۳ 5 2¥‏ ۳ مر وم ...هه 


نتا 7 
پ هه سو" ی سا 


A O‏ لس 
5 


۳7 1 7 7 07 
تل س a‏ د هنرو mume‏ 000055 


““— BEE 


ر 


GLU 


:microscopically ۰‏ سه‌ره تا میزه‌که دینین له تیوبیکی ده‌که‌ین تا نه‌و شوینه‌ی 


دیاریکراوه که ده بیت 


centrifuge‏ داده‌نیین بۆ gogla‏ 5 خوله‌ک به 


| 
ین و دوتر له ناو ۳ | 
خپرایی 5000 rpm‏ دواتر دەریدەهێنین به‌شی 1 | 


ژیره‌وه‌ی نیشتوی تیدایه به‌شی سه ره وه فرێ دەدەین 


و یەک دڵۆپە له نیشتوه‌که له سه‌ر سلاید داده‌نلین و 
دواتر كەشەر سلایدی cover slide-‏ لەسەر داده‌نیین 
و له ژێر مايكرۆسكۆب سه‌یری پټکهاته کان ده‌که‌ین نه‌وه‌ی ده‌بینیت دەبێت بینوسیت. 


پێش سه‌نته رفیوج ١‏ 


ئو پیکهاتانه‌ی له ژێر مايكرۆسكۆب دەب 
۸ جوره‌کانی کریستال له ناو میز 


uric acid ۰‏ ثه‌و جوره‌یان به چه‌ندین شیوه‌ی جیاواز ده‌رده‌که‌ویت هه‌یه به‌شیوه‌ی 


پارچه شوشه‌ی لاکلشه‌یی Ob‏ شیوه‌ی سه موونی يان به‌شیوه‌ی نه‌لماس ده‌رده که وت 
که کاتێک مایکروسکزبه که این ده‌که‌یت بریقدار دەردەکەوێت وه‌ک پارچه شوشه. 
که ره‌نگیشیان پرته‌قالیه‌کی gahto‏ قاوه‌ییه يان زه‌رده. که له میزی که‌سانی 
ته‌ندروستیش جاری وایه به ده‌رده‌که‌ویت Hyd‏ هوی خواردنی SLE‏ 
ده وله مه ند به پرژتین Soy‏ گوشتی سوور. به‌لام له که‌سانی نا ته ندروست به‌هوی 
Gard‏ گورچیله‌وه دروست ده بیت يان ئه‌وه تا گریی ada‏ و چاره‌سه‌ری کیمیایی 
وه رگرتوه يان نه‌خوشی میرانه‌ی هه بووه. : 
*نیشنه‌کانی توشبوون به God‏ گورچیله بریتیه له: - بوونی ئازاریکی توند له 
سک و ته‌نیشته‌کان و به‌شی سه‌رهوه‌ی ران نزیک حه‌وز, هێڵنج هاتنی زور و بونی 


خوێن له ناو میز و تا وميزکردن به زەحمەت. 


تیبینی// (نه‌خوشی میرانه‌الا0ع) ga‏ نه‌خوشیه‌یه که ده‌ناسریته‌وه به هوی بوونی 
یلتیهابی زور له جومگه‌کان که يوريا كۆ ده‌بیته‌وه و ده‌نیشیت له ده وروو به‌ری 
جومگه‌کان هه‌روه‌ها بوونی بریکی زور له راده به ده ر له uric acid‏ له ناو خویندا. 
calcium oxalate ۰‏ شیوه‌ی ئه‌ و کریستاله Sog‏ زه‌رفی نامه daly‏ ره‌نگه‌که‌ی روونه و 


له میزی که سانی ته‌ندروستیشدا ده‌کریت ببینرێت. بونی ثه‌و کریستاله له ناو میز 


ده لاله ته له‌سه‌ر ثه‌وه‌ی ثه‌و که سه به‌ردی گورچیله‌ی هەیە. وه ده کريت دروست 
ببێت به‌هوی خواردنی ethylene glycol‏ که ژه‌ هره و یه‌کیکه له پیکهاته گرینگه‌کانی 
gas‏ ماددانه‌ی که antifreeze‏ ی تیدایه, توشبونت بهو ئاویتانه Athos‏ هوی نه‌وه‌ی 
تووشی داخورانی ناوپوشی گه‌روو و سییه‌کان وه دروستبوونی ABS‏ له ناوه‌نده 
كۆئەندامى ده مار و له کارکه‌وتنی گورچیله‌کان.دوو جورمان aas‏ له calcium‏ 


~0xalate 
calcium oxalate dihydrate calcium oxalate monohydrate 


` 


hippuric‏ ه‌و جوره کریستاله زور به که‌می ده رده که ويت له ژر مايكرۆسكۆپ 
ره نگی قاوهییه‌کی زهرد باوه يان بئ ره نگه شیوه‌ی ده‌زیله‌ییه به زۆر به‌شیوه‌ی تۆپەڵە 
به‌یه که‌وه ده رده که ون. زور جار دورست ده بيٌت Chad)‏ ترشیتی میزه‌وه کاتیک PH‏ 
ی به‌ره وه نزمی دەچێت. هه‌ روه ها له میزی که‌سانی ته ندروستیش نه‌گه‌ری هه‌یه 


ده رکه‌ويت. 


sMagnesium ammonium phosphate (struvite) e‏ تمو جزره‌یان بی Sie)‏ و 
شیوه لاکشه‌ییه . له میزی که‌سانی ته‌ندروستیش به ده رده که ویت . به لام ثه‌وانه‌ی 
که ناته‌ندروستن ده‌رکه‌وتنیان ده لاله ته له سه‌ر نه‌وه‌ی که سه که UTI‏ ی هه په 
هه‌وکردنی ریره‌وه‌کانی میزکردن. ثه‌و که‌سه‌ش لەرزى هه‌یه هێلنجدانی و تا و 
هه‌ستکردن به ماندوویه‌تی و ثازاری به شی خواره‌وه‌ی پشتی ههیه. 
ئەگەر میزی نه‌و نه‌خوشه ژمارەيەكى زۆر نه‌و کریستاله‌ی تێدابوو نه‌وا ثه‌وکات 


دکتور راسته‌وخو Antibiotic‏ ی بۆ ده‌نوسیّت چونکه ده‌زانیت به‌هوی توشبوون به 


به‌کتریاوه دروستبووه. 


:Calcium carbonate +‏ قه‌باره‌که‌ی گه‌وره‌یه‌و Gogh‏ خره و رووه‌کانی لووسه, که 
ره‌نگیان قاوه‌ییه‌کی کاله. به‌زوری له میزی له و که‌سانه ده‌رده‌که‌ویت که به‌ردی 
گورچیله‌یان هه‌یه. نه‌وکه‌سانه‌ی ثه‌و کریستاله‌یان yaa‏ دكتۆر له جیادتی ده‌رمان 


خواردنی به‌رمه‌می شیرنه‌مه‌نیهکان بۆ سیسته‌می خراکه نه خوشه‌که زياد ده‌کات. 


:Bilirubin ۰‏ نه‌و جوره له ناو میزدا ده‌رده‌که‌ویت که‌تیک که به‌شیوه‌یه‌کی ثاسایی 
خروکه سوره‌کانی خوین تیکده‌شکیّت و به ناو جگه‌ردا تێدەیەرێت. که gogi‏ 

9 الق ل1 شه < 

ده‌زیله‌ییه‌و له‌راستیدا ده نكؤلهداره که قه‌باریان Bee =a‏ ±7 


بچوکه و ره‌نگیان زه‌رده. بوونی بریکی زور له 
بلیروبین له ناو میزدا ده لاله ته لەسەر ثه‌وه‌ی که ئه‌و 
كەسە نەخۆشى جگه‌ری gaa‏ یاخود جگه‌ری 
به‌شیوه‌یه کی باش ئیش ISL‏ وه نیشانه‌کانی نه‌و که‌سه‌ی بریکی زور له بلیروبینی 
هه‌یه بریتییه له رشانه‌وه و هێڵنجدان و تا و زه‌ردوویی. 7 

:Calcium phosphate ۰‏ ته‌و جۆرە کریستاله بئ ره نگه شئوه‌یان ده‌رزیله‌ییه يان 
نه‌ستیره‌یی . به‌شیوه‌ی تاک و به‌شیوه‌ی تۆپەڵیش دەردەکەوێت. به‌زوری لهو 
میزانادا به ده‌رده‌که‌ویت که ناوه‌نده‌که‌یان تفته alkaline‏ بۆيەش ده کريت له میزی 
ئاسايدا ده‌ربکه‌ویت. وه له‌چه‌ند حاله‌تیکی که می توشبوانی hypoparathyroidism‏ 


ده رده که ویت. 


gai :Ammonium biuriate ۰‏ کریستاله ناوه‌نده‌که‌ی قاوییه و شیوه‌خره که 
داپوشراوه به side‏ درکیک. که وه ک جانتایه‌کی بچووک ده‌رده‌که‌ویت. به‌زوری لهو 
میزانادا به ده‌رده‌که‌ویت که ناوه‌نده‌که‌یان تفته alkaline‏ بۆيەش ده‌کریت میزی 
ئاسايدا دەربكەوێت. زور جار نه‌و کریساتالّه به Load‏ به ده رده که وت کاتیک که 


سامپلّی میزه‌که کون بێت يان به‌باشی هەڵنەگیرابێت. 


Ammonium Bivrate Crystals 


:Cholesterol‏ که بی ره‌نگ و شیوه لاکیّشه‌ییه که یە‌كێك له گوشه‌کانی شکاوه. 
به زؤری SUIS‏ ده‌رده‌که‌ویت که سامپڵی میزه‌که دەیبەستێت. وه له ناوه‌ندی ترش و 
هاوتاش به‌ده‌رده‌که‌ویت. که له‌وانه‌یه پەيدا ببێت به هوی تووشبونی گورچیله به 


نه‌خوشی که ئەگەر زوو چاره‌سه‌ر نه کريت ده بيٌته هی له کار که‌وتنی گورچیله‌کان. 


:Cystine‏ یه‌کیکه له ترشه نه‌مینیه‌کان که له پیکهاته‌ی پرژتیندا هه‌یه ده‌بیته هی 
دروستبوونی کریستاله‌کانی میز و به‌ردی گورچیله. ئه‌و به‌ردانه‌ی به‌هوی ترشه 
چه‌وری ogocystine‏ دروست دەبێت له و به‌ردانه 
گه وره تره که به هوی کریستاله‌کانی تره‌وه 


دروست دەبێت› ثه‌وه حاله‌تیکی ده گمه نه بەزۆرى 


Shad‏ جیناته‌وه دروست دەبێت. ئه‌ و که‌سانه‌ی 


gad‏ ترشه ثه‌مینیه‌یان هه‌یه خوینیان هه‌یه له ناو jue‏ له‌رز و Gils‏ و رشانه‌وه و 
ثازاری زور له به‌شی سه‌ره‌وه‌ی رانیان هه‌یه. 


+ 606106: که دیسکیکیان dae‏ ره‌نگی قاوه‌ییه‌کی زه‌رد ogh‏ وه JEA‏ چه‌ندین 


نه‌لقه‌ی به دوای يه کداهاتوو Soy‏ ثهلقه‌کانی قه‌دی 
دره‌خت ده‌رده‌که‌ویت. لهو میزانه ده‌رده‌که‌ویت که 
ناوه‌نده‌که‌یان ترشه و له میزی که‌سانی ته‌ندروست 
بونی نییه. ئه‌ و نه‌خوشانه نه‌خوشی جه‌گه‌ریان 
aan‏ زگیان هه‌لده‌تاوسی و هێڵنج دێت و بیتاقه‌تن 
دایم. 

:Tyrosine ۰‏ بی ره‌نگن و شێوه ده‌زوله‌یین ۰ لهو میزانه‌دا به ده رده که وت که 
ناوه‌نده‌که‌یان ترشه. له میزی ئهو که‌سانه 8 
ده رده که‌ویت که نه‌خوشی جگه‌ر و tyrosinemia‏ 
يان ههیه. نیشانه‌کانی نه‌و که‌سانه‌ی که 
8 يان ade‏ بریتیه له له‌ده‌ستدانی 
کیشی له‌ش و سکچون و رشانه‌وه و پیسایی 
خویناوی, 

jus اخانه‌کانی ناو‎ B 

RBC Cells +‏ خروکه سوره‌کانی خوێن به شوه یه کی ئاسايى له ناو میزدا نییه . بهلام 
چه‌ندین هوکارمان ههیه که دەبێته هی په‌ید ابو 
له: (هه‌وکردنی میزه‌رق. هه‌وکردتی گورچیله و || 
میزلدان؛ به‌ردی گورچیله هتد...) 

خانه‌کان ناوکیان نییه و قه‌باره‌ی بچوکتره له ` 

«pus خانه‌کانی‎ 

pus cells e‏ یه‌کیکه لهو Cable‏ که له پشکنینی 


میزدا ده‌رده‌که‌ویت له ژر مايكرۆسكۆپ ناوکیان gada‏ قه‌باره‌یان له خرؤکه 
سووره‌کانی خوێن گه‌وره‌تره. 
epithelial cell ۰‏ چه‌ند ژماره یه کی كەم لهو خانانه 
اساییه SEIS‏ ده‌رده‌که‌ویت له کاتی پشکنین؛ ale‏ 
بوونی زماره‌یه‌کی زور ده‌لاله‌ته له سه‌ر نه‌وه‌ی که 
نه خؤشه که نه‌خوشی گورچیله‌ی هه‌یه يان تووشی 
به‌کتریا بووه. 
:bacterial cells‏ قه‌باره‌یان زور بچوکه. 


€. کاسته‌کانی ناو میز: 


fatty casts ۰‏ له میزی ئه‌وکه‌سانه‌دا ده‌رده‌که‌وییت که 


چه‌وری له میزیاندا syaa‏ ئەوەش ده‌گه‌رئته‌وه بو 


. nephrotic syndrome 
نیشانه‌ی توشبوونه به نه‌خوشیه‌کانی‎ granular casts ۰ 
گورچیله.‎ 


red blood cell cast +‏ بونی ثه‌و جؤره کاسته ده لاله ته 


له‌سه‌ر ثه‌وه‌ی که خوینبه‌ربوونیکی مایکروسکوپی هه‌یه له گورچیله‌کان. له میزی 
زوربه‌ی gai‏ که‌سانه‌ی که نەخۆشى گورچیله‌یان هه‌یه دەبینرێت. 
:Renal tubular epithelial cell casts ۰‏ به‌لگه‌یه لەسەر تیکشکانی خانه‌کانی 
ناوپوشی گورچیله. 
Waxy casts ۰‏ له میزی ئه‌ و که سانه ده‌رده‌که‌ویت که 
نه‌خوشی درپژخایه‌نی گورچیله‌یان هه‌یه Oly‏ سستی 
گورچیله‌یان هه‌یه. 7 
:White blood cell (WBC) casts «‏ له‌و که سانه 7 
ها ونی gyi aps E‏ ۱۳۳۳ 
جوری acute kidney infection‏ یاخود نه‌خزشی 


+444 يان‎ interstitial nephritis 


لیره‌دا سلاید اماده‌ده‌که‌ین تا بتوانین پیکهاته‌کانی ناوی ببینین له ژێر 


مایکروسکوپ. نه گه‌ر پیساییه که شل بوو ثه‌وا ه‌وکات یەک دروپه راسته‌وخو ده‌خه‌ینه 
سەر سلاید و که‌فه‌رسلایدی له‌سه‌ر دادەنێین و له ژێر مايكرۆسكۆپ سه‌یری ده‌که‌ین 
. به‌لام ثه‌گه‌ر ره ق يان نیمچه رهق بوو ئه‌وکات یەک دنٌؤپه له Normall saline‏ له سه‌ر 
سلایده‌که داده‌نیین و دواتر به ستریکه داره‌که که‌مه‌ک پیساییه‌که دینین و تیکه‌آی 
ده‌که‌ین ay NS JEU‏ نابێت Gy‏ پیساییه‌که نه‌وه‌نده زۆربێت سه‌یرکردنی 
ناخوشبیت له ژێر مايكرۆسكۆپ. 


Stoo!lSample Collection and Transport 


move spoon from Nd Replace cap on vial Uahtly and 
and discard. Shake for a minute. Place vial in 
Fengerator until ready to ship. 


*نه‌و پ>هاتانه‌ی که ده بیت بوی بگه‌ ریت له ژێر مايكرۆسكۆپ بریتینه له: 

Coyle} -Leukocytes .\‏ خروکه سپیه‌کانی خوین به‌شیوه‌یه‌کی اسایی (0-1), 
ئەگەر ویستت gad‏ خانه‌یه ببینیت ئه‌وا پلویسته سامپله‌که که وەردەگرێت بو 
سلایده‌که لهو شونه بت که MUCUS‏ ی ad‏ يان که پیساییه‌که ثاوی لەگەڵبێت 
به‌شه شله‌که cull‏ و سلایدی لیدروستبکه‌یت. زياد بوونی ژماره‌ی خرؤکه 
سپیه‌کانی خوێن له پیساییدا هوکاره‌که‌ی ده‌گه‌رئته‌وه بۆ:- 

Bacillary dysentery +‏ (سکچوون به هی به‌کتریای 

(bacilli 


chronic ulcerative colitis +‏ (بوونی Ge»‏ دریژ 


خايەن له كۆڵۆن) 


shigellosis + 

salmonella infection ۰ 

invasive E.coli diarrhea « 

Fistula of anus and rectum «‏ (بوونی Og»‏ له ریخوله پاسته و كۆم) 
localized abscess ۰‏ (دوومه‌ل) 

Gail S) amoebiasis & typhoid ۰‏ و تووشبوون به ثه‌میبا) 


virus // 05‏ و parasite‏ هه‌ردووکیان نابیته هۆى په‌یدابوونی WBC‏ له ناو 


¥ 
-RBC ٢‏ کاتێک رەنگى خوێنه که له ناو پیساییدا سووری کال ده بیت ثه‌وا هۆكارەکەی 


خوينبه‌ربوونه له GI tract‏ به‌لام کاتێک ره‌نگی خوینه‌که له ناو پیسایی ره‌نگی 
رەش بوو و وه ده‌مینیته‌وه ثه‌وا خوپنبه‌ربوونه‌که له‌به‌شی سهره‌وه‌ی GI tract‏ 


روویداوه(بهلام به چاو نابیندریت). بوونی خرۆکه خوێن له پیساییدا هؤکاره که‌ی 


دەگەرێتەوە بۆ:- 
+ 10€1201110010(مايەسيرى) 
GI malignancy ۰‏ 
dysentery‏ (سکچوون) 
‘Epithelial cell and macrophage ۳‏ بوونی Epi.cell‏ له ناو پیسایی هوّکاره‌که‌ی 


ده‌گه‌ریته وه بو درووستبوونی التیهاب له ریخوله‌کان. بوونی Macrophage‏ یش له 
ناوپیسایی ده‌گه‌ریته‌وه بۆ تووشبوونی به سکچوون به هوی به‌کتریای bacilli‏ يان 


بوونی برین له OTS‏ 


تق 


Wot mount 


Wet mount 


fat t‏ بوونی چه‌وری له ناو پیساییدا هوکاره‌که‌ی ده‌گه‌ریته‌وه بؤ:- 
۰ خراپ هه‌لمژرانی له ناو ريخۆڵه- malabsorption‏ . 
» که می ثه‌نزیمه‌کانی wh Gay‏ بو هه‌رسکردنی خوراک- 


pancreatic digestive enzyme deficiency of 


bile deficiency- 32505 که می‎ ۰ 


پیسایی ده‌گه‌ریته‌وه بؤ:- 


* باش هه‌رسته‌کردنی SL‏ له " لايەن 
ثه‌ندامه‌کانی هه‌رسکردنه‌وه. 

* بوونی بریکی زور له ریشالی گوشت له 
ناو پیسایی مهوکاره‌که‌ی ده‌گه‌ریته‌وه بو 


malabsorption syndrome‏ وه په نکریاس 


که به‌شیلوه‌یه‌کی باش کارنه کات „cystic fibrosis Soy‏ 

and parasites 76‏ 078: به شټوه يه کی ناسایی هیچ هیلکه‌یه‌ک يان مشه‌خوریک له ناو 
پیساییدا بوونی نییه. بيه له‌کاتی پشکنیندا دەبێت به وریاییه‌وه بگه‌رئیت به دوای 
ھەر مشه‌خوریک يان هیلکه‌یه‌ک که شکی له بوونی بکرټت. له‌راستیدا سی رۆژ 
دوای تووشبوون بهو مشه‌خورانه به ده‌رده‌ککه‌ون له سامپڵی پیساییدا. 

*باوترین ova gai‏ و cyst‏ و trophozoite‏ یتانه‌ی که له پیساییدا ده‌بیندریت 
بریتینه له:- 

+ 838 

Entamoeba histolytica 

-:Trophozoite a‏ شێوەکەی ناریکه- 


asymmetric‏ و جوله‌داريشه. یەک ناوکی 


شێوه خری quae‏ له گه‌ل یەک karyosome‏ 
له ناوه‌راسته که کرژماتینه‌کانی به‌شیوهیه‌ کی 


ریک ریزبووه له ناوی. 
-:Cyst „ii‏ شیوه‌که‌ی خره‌و چوار ناوکی له‌ناو دایه, که له ناوه‌راسته‌که‌یان کاریسومیان 
هه‌یه که کرژپاتینه‌کان به‌شیوه‌یه‌کی ریک ریزبوونه. وه هه‌ندیک لهو سیستانه 


0:٥٥:34 56‏ یان هه‌یه که gah‏ قوناغه‌یه که Myon‏ هی نه‌خوشی. 


+ Protozoa 

Giardia lamblia 

-:Trophozoite i‏ که دریژیه‌که‌ی 12-10یه و شپوه‌یه‌کی هه‌رمیی هه‌یه که له 
كۆتاييەكانى باریک بوته‌وه جولهد اريشه GIARDIA INTESTINALIS‏ 

که شیوه‌ی جوله‌که‌شی وه ک و که‌وتنی 

گه‌لا وایه. دوو ناوکی شټوه خری هه‌یه 


که به يه که وه له ته نیشت یەک ده رده که ون 


له ناوهراست Sog‏ دوو چاو 
ده رده که وت ات يس 
Cyst Jdi‏ :- شیوه‌که‌ی 
هیلکه‌ییه دریژیه‌که‌شی 19-8 یه و سیستی پیگه‌یشتوو چوار ناوکی له‌ناو دایه 


به لام سیستی پنه گه‌یشتوو دوو ناوکی هه‌یه. 


-Helminthes ۰‏ به‌شیوه‌یه‌کی ناسایی هیچ کرمیک بوونی نییه له پیاسیدا هه‌بوونیشی 


ثه‌گه‌ری تووشبونیه‌تی به نه خؤشی. 


cysts and other microorganisms ۷ 


و 00 


(a) Ascaris (b) Unci- (c) Trichuris (d) Hymeno- 
narias lepis Nana 


oh @ 


(e) Dyphillo- (f) Taenia (g) Fasciola (h) Enterobius- 
bothrium Solium سل"‎ Vermicularis 
Pacificum 


هم پشکنیته چون SESE‏ 

يه که م: ماکړؤسکؤبی پئ مايكرڕۆسكۆپ macroscopy.‏ 
قه‌باره و لینجی :Volium and liquefaction‏ سه‌ره تا سپیرم له که سه که 
وەردەئەگیرێت.بەشێوەیەک (ثه‌گه‌ر له ماڵ بیهینیت ثه‌واءنابن له ۲۰ خوله‌ی 
زیاتری پئ بچێت) نه‌گه‌ر له تاقیگه وه‌ری گرت نه‌وا ۲۰ خوله‌ک چاوه ړئ ه‌که‌ین 
له ناو ثینکیوبه‌یته‌ر يان ڕووم تێمپريچەر liquefaction Gas‏ ړوو ثه‌دات ئینجا 
یه‌که‌م شت قیاسی قه‌باره‌که‌ی ثه‌که‌ین قه‌باره‌ی ئاسایی V RY‏ ملمه زوری 
قه‌باره‌که‌ی ئەبێته هؤی ناته‌واوی پشکنینه‌که چونکه وا ئه کات cal‏ زیاتر دەر 
بکه‌وی یاخود GOS)‏ سپرمه ناته‌واوه‌کان به‌هوی زوری ژماره و که‌می جێگا توشی 
تیکشکان و ناته‌واوی ئەبن 


ثه‌گه‌ر بێت و دوای 30 خوله‌ک لیکویفیکه‌یشن و لینج بوونه‌وه ړوو نه‌دات هوا 


مانای aly‏ کیشه‌که له شله‌ی توواوه‌که‌یه که‌ثه‌م که سه توانای وه چه خستنه‌وه‌ی 


نییه ..چونکه دوای ۲۰ خوله‌ک و لینج بوونهء‌ی تۆواو.. سپیرم توانای جوله‌ی هه‌یه 


به‌شیوه‌یه‌کی ناسایی به‌ره‌و هیلکه‌دان جوله ثه‌کات.که نه م ناوه‌نده لینج نه‌بیته‌وه نه‌وا 


توانای جوئه‌ی نامێنێ و ھەر له ناو زئ ی ئاھرەت ثه‌مرن و به‌مه‌ش توانی وه چه 


خستنه‌وه‌ی نابێت 


۳ 


ئاستى pH‏ به‌شیوه‌یکی گشتی توواو ناوه‌ندیکیتفته(۲.۱ بو ۸) بو پاراستنی له 
ترشی ناو ړټړه وی هیّلکه‌دان.بویه گه‌ر ترش بوو نه‌وا کیشه‌یه‌ک له ده‌ردرواوه‌کانی 
پڕۆستات و گوون هه‌یه يان له‌کاتی ده‌رچوون (قذف) تووشی به‌رکه‌وتن بوون 

sail gy‏ شه‌کری فره‌کتوز :fractoz‏ له‌کاتی ده‌رچوونی تۆ و له گوون ھەر له‌ویش 
شه‌کری فره‌کتوزیشی له‌گه‌له بو ه‌وه‌ی ووزه‌ی پلویست بدات به سپێرم بو جوله 
.نه بوونی شه‌کری فره‌کتز به واتای نه توانینی جوله له لاين سپیرمه‌وه‌وه.چونکه 


ووزه‌ی پیویستی نابێت بو جوله. 


.٤‏ بون.0007: به‌شیوه‌یه‌کی ناسایی SE‏ سپیرم و تۆاو بونیکی ساردی هه‌یه و زیاتر 
له بونی فاس نه‌چیت..نه‌گه‌ر SOP‏ تیژ يان بونیکی شێوه بوگه‌نی هه‌بوو نه‌وا 
به‌واتای بوونی ثیلتهاب يان کیشه‌یه کی تر دێت . 

color: Sie, .٥‏ به‌شیوه‌یکی گشتی توواو و سپێرم ره‌نگیکی سپی یا شوه اوی هه‌یه 
و.بوونی ره‌نگی شټوه زه‌رد يان قاوه‌یی يان به‌ره‌و سه‌وز به‌واتای بوونی ثیلتهابه وه 
بوونی ره‌نگی سور يان په‌مه‌ی به واتای بوونی خوێنه له سپێرم و تۆاوادا. 

دوو هم .مايکړژسکژپی. 1201670507 
نه م سئ شته فه‌حس نه که‌ین له ژێر مايكڕۆسكۆپ زماره‌ی سپێرم توانای جوله 
شټوه‌ی سبیرم 

sperm count ژماردنی سپیرم‎ .١ 

دوای لیکویفیکه‌شن و لینج بوون به‌ته‌واوی ٠٥‏ مایکړؤ له سپێرم وەر ثه‌گرین و 

له‌گهل ۰ مایکرو له Galt‏ ژماردن که پێكهاتووە له ( ١‏ مل له فۆړمالین /ه گړام) 

بیکاربونات سۆديۆم (۱۰۰ ملی لتر ئاو (daw‏ دواتر قەترەيەک له تیکه‌ه‌که ئەكەينە 

سەر سلایدی ژماردن(نیوبار) یاخود چامبه‌ر.نه‌وه‌ی که بو Wie‏ به‌کار دێت و به 
که‌فه‌ریک دای ئەپۆشین و ۵.۲ بو ۵ ده‌قیقه لئ ی ئەگەڕێین..ئینجا ده‌ست ثه‌که‌ین به 

ژماردنی به شیوه‌یه که. 

له‌هه‌ر لایه‌ک چوارگوشه‌یه‌ک نه‌خوینینه‌وه ..واتا چوار لایه و له ھەر لایه‌ک چوار 
گوشه‌یه‌ک..چامبه‌ره که چوارلای ھەيەھەر لایه‌ک ۱1خانه‌یه له ھەر SLY‏ که‌شانزه‌خانه 
یه ته‌نها یەک GL‏ ثه‌خوپنینه‌وه Lily‏ له کی 14 خانه ته نها ٤‏ خانه ئەخوێنيتەوە 

Leis‏ دوای خویندنه‌وه‌یان ..هه‌رچواری کونه‌که‌ینه‌وه و لیکدانی ۵۰ نینجا 
لیکدانی ۱۰۰۰واتا(کوی چوارخانه که ۱۰۰۰۵۰6 بو زانیاریشتان له کاتی زماردن 

هه‌موو سپذرمه‌کان ئەخوێنیتەوە.بجولێت يان نەجوڵێت..شكلی ته‌واو بێت Oly‏ ناته‌واو, 

وه رٍیژه‌ی ئاسايى له نێوان ٠٤‏ بو ۱۲۰ ملیونه..که‌متر له ۲۰ و که‌متر له ۱۰ ملیون زۆر 


به زه‌حمه‌ت توانای وه‌چه خستنه‌وه‌یان هه‌یه 


۲ توانای Motility age‏ دوای ژماردن ده‌ست نه‌که‌ین به Le‏ کردنه‌وه‌ی 
نه‌ووسپذرمانه‌ی توانای جوله‌یان‌یه یاخود به ناړټکی نه‌جولین یاخود ھەر ناجولین 
Saye sad‏ له سپیرم o‏ لینج بووه که واتا ئه‌وه‌نا که مه‌حآلولان تیکه‌ل کرد به‌لک و 
goga‏ ک نیو کاتزمیر وازمان لێهێنا و لینج بویه‌وه وه‌رده‌گرین و ئەخەينەسەر 
سلایدیک و به که فه‌ریک دای ثه‌پوشین و له‌سه‌ر KE GH‏ سه‌یری نه‌که‌ین و 
Gu‏ فیلد Sog‏ نمونه وهر نه‌گرین له Gu‏ شوینی جیای سلایده‌که بو نموونه.له 
فیلدی یه که‌م سەير نه‌که‌ین ۷ سپێرم ئەجوڵێن و ۲ ناجوڵێن وازله‌م فیلده نه‌هینین 


و سلایده‌که نه‌جولینین بو لایه‌کی تری و فیلدیکی تری وه ر ثه‌گرین بو نمونه 


نه‌مه‌شیان؛جوله و ۱ بئ جوله بوو ئینجا واز لەویش نه‌هینین و نه‌چین بقلایه‌کی 
تری سلایده‌که و نه‌ویش ئەژمێرین بۆ نمونه هویش ۷ جولا و ۲ نه‌جولاو بوون 
بهم شیوه‌یه به GOH)‏ سه دی GE‏ نوسین 
جولاو: 18=7+4+7 
1/۳ 
نه جولاو: 76=3+1+7 
36 
ئێستا: جولاو 7 نه‌جولاو Y‏ 
eV‏ 00*033 1= 33 
bly‏ جولاو = TW‏ 
ئەجوڵاو = %33 
ئینجا بو زیاتر وورده‌کاری cu gh‏ شێوه جولاوه‌کانی جیا بکەیتەوەبەشێوەیەک 


که جولاوەکانیش سئ جۆرن..ئەبێت ئەم سئ جۆرەش به‌هه‌مان شێوەی پێشوو بژمێریت 


و بیان که‌یت به CoH)‏ سەدى. جۆرەکانیش ثه‌مانه‌ن: 


۳.١‏ خیرا بو پیشه‌وه..نه‌مانه به‌شنوه‌ی Sills‏ ړاست بو پێشەوەئەجوڵێن به خیرایی 


۲ هێواش بۆ پیشه‌وه..نه‌مانه‌ش به‌شیوه‌یکی هێواش بهلام به هیلیکی پاست بو 


پێشەوە نه‌جولین 

۳ جوله‌ی ناته‌وا...نه‌مان‌ن که به شيو هی بانه‌یی به ده وری خوۆيان ئه سو ړينه وه ‌یاخود 
ھەر ناڕۆن له‌شوینی خویان به لام جوله‌یان yaa‏ به شێوەیک که بو نمونه..دوای 
ژماردنی جوله و بی جوله ڕێژەى جولاوه‌کان ۸۰۸ بوو و ژماره‌یان ۸ دانه بوو بو 
نمونه جوله‌ی ته‌واو ؛ بوو هیواش ۲ دانه‌بوو ناته‌واو ۱ دانه بوو ته وا ۳۷,۵2۳۷,۵-۳/۸ 


0 جوله‌ی ته‌واو و 


جوله‌ی هیواش ۱۲,۵-۱۲,۵-۱/۸ جوله‌ی ناته‌واو 4/^= 
خێرا 
ڕێژى ناسایی dye‏ /۰؛ ړټژه‌ی جۆرى جوله‌کان. جوله‌ی خێرا و یەک هيل uy‏ 
۱ شیوه‌ی سپیرم smorphology‏ دوای ژماردن و جوله نەم جاره‌یان تیبینی و 
فه‌حسی شيو ه‌ی سپیرمه‌کان ثه‌که‌ین..وه‌ک ثه‌زانین سپێرم پیکهاتووه له سەر 
و مل و کلک..قه‌تره‌یه‌ک له سپرمه لینج بووه‌که وه ر ئه‌گرین و ه‌یخه‌ینه سەر 
سلایدیک ۆ و به که فه‌ر دای نه‌پوشین و به‌هه‌مان شوه ی جوله سئ فیلد له سئ 
شوینی جیای سلایده‌که ه‌خوینینه‌وه به شێویەک که سپێرمێک بئ سەر بوو بئ 
کلک بوو بئ مل بوو دوو سەر بوو يان دوو کلک بوو Gh‏ ھەر شټوه يه کی GH‏ 
نائاسايى بوو به ناته‌واوی دای ثه‌نیین و باقی تر به شیُوه‌ی اسایی ئەيژمێرین 
نینجا به هه مان gogi‏ پێشوو هه رسئ فیلده‌که كۆ ئەکەینەوە بو ته‌واو و ناته‌واو 
و دابه‌شی سئ ی OLAS‏ و ه‌یکه‌ین به SOR‏ سه‌دی 
WBC‏ يان pus cells‏ زؤرجار خړؤکه‌ی سپی IS‏ خوټندنه وه يان سه‌یرکردنی 
سپێرم له ژێر مايكڕۆسكۆپ ئەبینرێت که نه‌ویش مه تا پێنج دانه به بینین ناساییه و 
له‌وه زیاتر نائاسایی یه و که سه که ثیلتهابی هه‌یه جا چ له ریره‌وی سپیرم و تۆواو Sh‏ 
چ له گونه‌کان 


ayo × ٤١ بۆ‎ ٤ ریژه‌ی ئاساييەكەشى‎ 


هه ندئ تیبینی : 
چی تر نه کاته سەر روودانی هه له 
|„ توو فه‌حس کردن bly‏ نه‌هیلیت لیکویفیکه‌یشن بکات. 
۲ _دره‌نگ فه‌حس کردن Lily‏ زور به‌سه‌ر لیکوینیکه‌یشنه‌که‌دا بروات. 
۳ _ دره‌نگ هێنانی سامپل له ya‏ نەخۆش 
.٤‏ پاک نه‌بوونی تيوب يان كەپى وه‌رگرتنی سامپل. 
۵ _ نیکسپایه‌ر بوون Oh‏ خرابی مه‌حلولی ژماردن. 


1 _دانانی gl‏ گواستنه‌وه‌ی له Gah‏ گه‌رمی به رز يان نزمتر له „room tempreture‏ 


ادا چه‌ندین CL‏ تر و بژمێری تر ھەن بۆ ته‌نجامدانی adi‏ فه‌حسه که 
هه‌ندیکیان کومپیته‌رین یاخود هه ندئ جار به مشټوه يه پئویست به بۆیه کردنی سپیرم 
هه‌یه بو Gogh‏ سپیرمه‌کان 

وه له SIS‏ بوونی das‏ يان کێشه له که سه که دا نه‌وا بۆ؛ جار بوی دووباره 
ئەکرێتهوه له نێوان PY‏ مانگدا بۆ زور زیاتر دلنیا بوون چونکه جاری duly‏ ثه‌نجامی 
باش نی یه‌چونکه که‌سکه پێشتر به ماوەیەک توشی نیلتهابات يان هەڵامەت يان زه‌ړبه 
و به‌رکه‌وتن يان نه‌خشیه‌کی تر بوبێت چونکه گوونه‌کان هه‌موو ۷۲ ڕۆژ جاریک 


سپیرمی نوی و شله و پیکهاته‌ی نوی بەرھەم د 


f Sperm Morphology 


| ۷۶ 


سه ته ته خته ¬ ى 


count 


Sperm count Sperm morphology Sperm motility 


٤ 


« ناساندنی شاشه‌ی ئامێرەکە 


٠‏ پرژسیجه‌ری چه ند پشکنینیک 


چونیه‌تی نیش پیکردنی نامټری spectrophotometer‏ 


:Main menu ۸‏ به‌کاردیت بو پیوانه‌کردنی absorbance‏ ی و transmittance‏ 
concentration g‏ ی سامپلی نه خؤش. که به‌های ۲۰۰ دا تا نیشان ده‌دات و 
خه‌زنی ده کات که به پینج رێز نیشانی ده دات. وه له سئ به شی سه‌ره‌کی پێکدێت: 


:quantitative i‏ که لێرەدا ده‌توانین estandard curve‏ زیاتر له ٩‏ سامپل بجینین. 


kinetics di‏ به‌کاردیت بۆ سکان کردنی کاتی Ga Soe‏ سامپل 
و تیکرای کارلیکه‌کان. که توانی پروس ێثكردنى زیاتر له ۱۰۰۰ داتای ههیه . 
utility aii‏ ئه‌م زانياریانه له خۆ ده‌گریت :- کات و به‌روار؛ 


ریکخستنی دریژی شه پؤله کان. گورینی گڵۆپ. فیرژنی نامیره‌که, ته‌مه‌نی BE‏ په که 
که چه‌ند قوه ی ماوە:010/08 D2 lamp‏ و W lamp on/off‏ و „load default‏ 


Goel هه‌وده‌ده‌ین پرژسیجه‌ری چه‌ند پشکنینیک باسبکه‌ین که به‎ loo B 
spectrophotometer. 


ده توانریت ته نجامه که‌ی بخوێێردێتەوە 


Total Cholesterol In Human Serum Or Plasma i 
دەتوانرێت ده‌ستنیشانبکرییت لهو‎ Hypercholesterolemia چه‌وری زور‎ 
که‌سانه‌ی که خوراکیان ناهاوسه‌نگه يان هه‌وکردنی جگه‌ر وپه‌نکریاس و غوده‌یان‎ 
وه هه‌روه‌ها له هەندێک حاله‌تی توشبوانی به نەخۆشى شەكرەش ده‌ستنیشان‎ gaa 

ده‌کریت.گیراوه‌کان:- 
adi : R1 - CHOLESTROL CHOD PAP buffer‏ گیراوهیه پێکدێت لهم 
به‌فه‌رانه‌ی خواره‌وه: 
phosphate buffer= 100mmol/L‏ 
chloro-4-phenol = 5mmol/L‏ 
sodium cholate = 2.3mmol/L‏ 
preservative‏ 
ad R2 --CHOLESTROL CHOD PAP enzyme‏ گیراوه‌ویه له چه‌ند 
ثه‌نزیمیکی گرینگ پێکدێت که بریتینه له:- 
cholesterol oxidase = 100 IU/L >‏ 
Cholesterol esterase = 170 IU/L <‏ 
peroxidase = 1200 IU/L >‏ 
4-amino-antipyrine = 0.25mmol/L‏ 
PEG 6000 = 167umol/L‏ 
CHOLESTROL CHOD PAP standard‏ - 83 که گراوه‌ی Cholesterol‏ به 
بری 200mg/DI ( 5.17 mmol/L‏ ) تاماده‌کراوه له خۆدەگرێت. 
ثاماده کردنی گیراوه‌کان: 
سه‌ ره تا سه‌ری گیراوه‌کان لاده دواتر گیراوه‌ی ناو ia‏ ۸1 بکه ناو گیراوه‌ی 
Clad‏ 182 زور به‌جوانی تیکه‌لیان بکه وه گیراوه‌ی 13 يش خی اماده‌کراوه و 


راسته‌وخو ده‌توانیت به‌کاری بهینیت. 


وه رگرتنی hale‏ نه‌خوش:- 

سیره‌م Ob‏ پلازمان به کارده‌هیّنین له تیوبی EDTA‏ يان Heparin‏ ده بت 
نه‌خوشه که نانی نه‌خواردبیت وه سیره‌میش له خانه‌کانی خوێن دەبێت جیابکریته‌وه له 
ماوه‌ی ۲ کاتژمێردا به سه‌نته رفیوج. کولیسترول به‌جیگیری دەمێنێتەوە له ناو سامپلی 
نەخۆش بو ماوه‌ی ۵ - ۷ رۆژ له Ga‏ گه‌رمی 2-8 C‏ . وه بوماوه‌ی ۶-۳مانگ ده‌توانین 
مه‌لیبگرین له 206 - بۆ ماوه‌ی چە ند ساڵێکیش له -70C‏ به لام ناگاداربه شلبونه‌وه 
وبه ستنه‌وه Choe‏ هؤی تیکچونی کولیسترله که. 1 

پروسیجه‌ری کاره‌که: سه ره تا گیراوه‌کان و سامپلّی نه خؤش له پله‌ی گه‌رمی ژوور 
جێدەهێڵین بو ماوه‌ی۱۰ خوله‌ک يان ٥‏ خوله‌ک له 376. دواتر 10001 له گیراوه‌کان 
و 101 له سامپلی نه‌خوش تێكەڵدەکەین.دواتر ثه‌بززربانسه‌که‌ی ده‌خوینیته‌وه له 
درێژی شه پؤلی (500nm (480-520nm,‏ 
Ferritin-Turbidimetric „ii‏ 

که به‌کاردیّت بو دیاریکردنی بری Ferritin‏ له سامپلی نەخۆشدا و دەتوانرێت 
بره‌که‌ی دیاریبکریت به turbidometry‏ 

گیراوه‌کان:- 

R1 - Diluent‏ : لێرەدا Glycine gjasa‏ به‌کاردیت به بری 20mm0/L‏ له 
PH=8.2‏ . 

Latex‏ : - 82 که دژی دژه ته لی ferritin‏ ی alas‏ بو کارلیکردنی له‌گه‌ل ثه‌و 
Go ferritin‏ که له سامپلۍ نەخۆشدا هه‌یه. 

CAL - Calibration 

تاماده‌کردنی گیراوه‌کان: 

ھەر ستگیراوه‌که ناماده‌نه راستەوخۆ ده‌توانیت به‌کاریان es culls‏ گیراوه‌ی 


دووه‌م سه ره تا تیکه‌لی بکه‌وه به‌جوانی به سه راوبن کردنی پیش به‌کارهینانی. 


وه رگرتنی سامپلی نه‌خوش:- 
سیره‌می تازه به‌کاردێنیت ثه‌و سیره‌مه‌ی که زانیت فایبرینی له‌گه‌ه پیش 
به‌کارهینانی سه‌نته‌رفیوجی بکه وه نه‌و سامپله‌ی که شیبزته‌وه يان پیسبووه به میکرزب 
گونجاو نییه بو پشکنین. 
پرژسیجه‌ری کاره که: 
سه‌ره تا distal water‏ به‌کاربینه‌و بى خه ناو cuvette‏ دواتر 0.8771 له 11 و 
100 له سامپلی نه خؤش و 0.2111 له لاتیکس به‌جوانی تێكهڵ ده که ین و دواتر 
ثه‌بزوربانسیه که ی ده خويٌنينه‌وه له 65010 . 
IRON iii‏ 
ثه‌و ناسنه دەگرێتەوە که له‌ناو سیره‌می نه‌خوشدا هه ڼه به‌شیوه‌ی به‌ستراو به 
پرژتینیکی گویزه‌ره‌وه که پێی دەوترێت Transferrin‏ . 
گیراوه‌کان:- 
R1 - REDUCTANT‏ که پیک دێت لەم گیراوانه‌ی خواره‌وه: 
١ - = citric acid 150mmol/L‏ 
Y - ascorbic acid = 30mmol/L‏ 
thiourea = 27mmol/L‏ - 3 
R2 - : CHROMOGEN‏ 
FERENE 600 pmol/L‏ - 
R3 - standard :‏ 
IRON = 200ug/dL‏ 
ثاماده‌کردنی گیراوه‌کان: 
به شلوه‌یه گیراوه‌کان ثاماده‌ده‌که‌یت (R1(50 Volume) + R2(1 Volume‏ دواتر 
به وریاییه‌وه ماده‌یه‌کی خاوێن به‌کاردینیت HCL 0.1 N J&A‏ که ده شؤردريته وه به 


. Distal Water 


وه‌رگرتنی hal.‏ نه‌خوش:- 
سیره م Ob‏ پلازما به‌کاردینین. ده بیت نه‌خوشه‌که نانی نه‌خواردبیّت و به‌یانیانیش 
پشکنينه که نه نجامبدرټت. 


پرژسیجه‌ری کاره که: 


سس ىسى ست ا سا 
ame 1 ime |‏ 


Reagent 1 


سهره تا ھەر پشکنینیکی مانوێل Goad‏ سه ره تا سه‌یری پروسیجه‌ری نه‌و کومپانیایه 


بکه‌ین که ثه‌و پشکنینه‌ی پى ده‌کری Sige‏ زور جار پرژسیجه‌ره‌کان جیاوازیان aude‏ 


ئێستا هه‌ندی پرژسیجه‌ر باس کراوه له خواری وه کو چاورونیه‌ک . 


1 
بەر ێگەی مانوه لی به‌تامییری spectrophotometer‏ : 


:ROL TF 


IOLEST 


۱ سهره‌تا 2 بو 4 سیسی خوێن لهنه‌خژشه‌که وه‌رده‌گرین و ده‌یکه‌ینه ناو تيوبێك که 
جێڵ (gel)‏ ی تیابێت. 

۲ پاشان تیوبه‌که ده‌که‌ینه ناو ثامیْری سێنتە‌رفيوج بوجیاکردنه‌وه‌ی سیړه م له‌خوین + 

۳. دواتر تيوبێك ده‌هینین و 10ml‏ له گیراوه‌ی كۆلیستڕۆڵ به مايكڕۆپایپێت قياس 
ده که ین و ده‌یکه‌ینه ناوی و پاشان (lOmicro)‏ له‌سیره‌می نه خؤشه که ده‌که‌یه 
ناوی . 

4. (۱۰) خوله‌ك له ناو (water bath)‏ داده‌نیین تا په‌نگی گیراوه‌که دەگۆڕێت بو 


په‌مه‌یی + 


ئینجا امیری سپێکتڕۆفۆتۆمیتەرەکە به ثاوی دڵۆپێنراوئاماده ده‌که‌ین . 

ده بت ئامێرەکە له سه‌ر درێژەشەپۆلى 500 بێت و 100-196 ده بیت بخه‌یته سەر 
0 و -۵85,0 ده بیت بخه‌یته سەر ناقص سفر. 

کولیستروّله که دهکه‌ینه ناو نامیره‌که و دەیخوێنینەوە . 


پاشان gab‏ ژماره‌ی له‌سه‌ر امیره‌که خونندمانه‌وه لیکدانی 3.7 ی ده‌که‌ین و 


gai‏ ژماره‌ی ده‌رده چت ریژه‌ی کولیستروله له‌که‌سی نه‌خوشدا, 


به ړټگه‌ی مانوه‌لی به‌نامیری spectrophotometer‏ : 
سهره‌تا 2 بو 4 سیسی خوین له‌نه‌خوشه که وه‌رده‌گرین و ده‌یکه‌ینه ناو تيوبێك که 
(gel) Ji‏ تیابێت. 
پاشان تیوبه‌که ده‌که‌ینه ناو ثامییری سيٌنته رفيوج بوجیاکردنه‌وه‌ی سیره‌م له‌خوین . 
دواتر تيوبێك ده‌هینین و 1.0171 له گیراوه‌ی ترایگلیسراید به مایكڕۆپایپێت قیاس 
ده‌که‌ین و ده‌یکه‌ینه ناوی و پاشان 0.0151 له‌سیره‌می نه‌خوشه که ده‌که‌یه ناوی + 
)+1( خوله‌ك له ناو (water bath)‏ داده‌نیین تا ڕەنگى گیراوه‌که دەگۆڕێت بو 
په‌مه‌یی. 
نینجا نامیری سپیکتروفوتزمیتهرهکه به اوی دڵۆپێنراو تهقیم ده‌که‌ین . 
ده بت نامیره‌که له‌سه‌ر درێژەشةپۆلى 500 بێت و 100-796 ده بیت بخه‌یته سەر 
0 و ABS,O-‏ ده بیت بخه‌یته سەر ناقص سفر. 
پاش نه‌وه‌ی ئامێرەكەت به‌ناوی دڵۆپێنراو سفر کرده‌وه ئینجا گیراوه‌ی 
ترایگلیسرایدهکه ده‌که‌ینه ناو نامیره‌که و دهیخوینینهوه . 
پاشان ثه‌و ژماره‌ی له‌سه‌ر امیره‌که خویندمانه‌وه لیکدانی 5.9 ی ده‌که‌ین و هو 


ژماره‌ی دەردەچێت رییژه‌ی ترایگلیسرایده له که سی نه خؤشدا. 


چونیه‌تی ه‌نجامدانی پشکنینه‌که به‌رنگه‌ی مانوهل . به‌نامییری 

:spectrophotometer 

.١‏ سه ره تا دوو تيوب نه‌هینین و ناونوسیان ثه‌که‌ین به 8 بلانك و T‏ تێست › بلانکه که 
بو سفر کردنه‌وه‌ی ثامیّره‌که‌یه‌و تێست بو پشکنینه که, 

. ئینجا Iml‏ لەڕبێجنت که پټکهاتوه له )0.5 Leis (R1 - 0.5 R2‏ 10 مايكڕۆ یاخود 
0.01ml)‏ )له‌سیره‌می تی نه‌که‌ین و ثه‌یخه‌ینه ناو ئينكوبەيتەر Oh‏ حمام مائی 
(water bath)‏ بوماوه‌ی 10 خوله‌ك له‌پله‌ی گه‌رمی 37 پله Bees‏ دوای (V+)‏ 


خوله‌ك 1:01 ی تر له 13 ی تیئه‌که‌ین و ده خوله‌کی تريش GU‏ ه گه ړټین . 


. دوای نه وه ده ری ثه‌که‌ین و له‌سه‌ر دریژه‌شه‌پولی 590 نانۆمەترئەیخوێنینەوە‎ ٣۳ 
: شێوەيەش حیساباتی بو ده‌که‌ین‎ adog .٤ 
N= 0 
Urea(mg/dl)=T/S*N 
وه ستاندارد پیشتر وه‌رگیراوه ثه‌گه‌ر نه‌شبوو نه‌وه وەك هه مان پرژسیجه‌ر بکه‎ - 
. ته‌نها له‌جیاتی سیره‌م محلولی ستاندارد به کار بینه‎ 


UREA 


¬ 


» Bleeding time 

+ clotting time 

» C-reactive protein 

* Anti streptolysin- O (ASO) 
» Rose bengal test 

» Typhoid test 


به‌شه نه‌رمه‌که‌ی گوئ به لانسێت بریندار ده‌که‌ین پاشان ھەر 30 چرکه جارێك 


به فلته‌ر پەيپەر گوئ ده‌سرین تا نه‌وکاته‌ی خوین به‌ربونه‌که ده وه ستیت وه پاشان 


چه‌ند دڵۆپ خوێن له‌سه‌ر فلته‌ر په‌یپه‌رهکه هه‌بوو GLIS‏ ده‌که‌ین‌وه و کاتی خوین 
به‌ربونمان بوده‌رده که وت + ` 

. ھەر دوودلٌؤپی سەر فلته‌ر په يپه ره که ده‌کاته 1 خوله‌ك‎ GS 
. پشکنینه : 6-2 خوله‌که‎ aad ړټژه‌ی اسایی‎ ۰ 


Bleeding Time 


* سهره‌تا به لانسێت په‌نجه‌ی که‌سه‌که بریندار ده‌که‌ین و به‌کاپیله‌ری شین سه‌حبی 
خوینه‌که ده‌ک‌ین که تیوبټکه مادده‌ی هنپارینی تیدانیه پاشان هه موو 30 چرکه 
جارێك پارچه‌یه‌کی بچوکی لیده‌شکینین تاوهکو بزانین له چ خولەكێکدا خوینه‌که 
دەمەيەت چرکه‌کانی نێوان پارچه‌کان کودهکه‌ینه‌وه ماوه‌ی كڵۆت بونی خوینهکه‌مان 


بوده‌رده که‌ویت . 


۰ پیژه‌ی اسایی aad‏ پشکنینه : 10-2 خوله‌که . 


۰ شیوازی ثه‌نجامدانی add‏ پشکنینه : 

دوو سیسی خوین له نه خؤشه که وه‌رده‌گرین و ده‌یخه‌ینه ناو تیوبی سەر زه‌رده‌وه 
و سه‌نته‌رفیوجی ده‌که‌ین بوده‌ستکه‌وتنی سیرهم؛ يەك دڵۆپ له سیره‌م و يەك دڵۆپ 
له crpreagent‏ دەيخەينە سەر سلایدی Saul‏ به پشکنینه‌که(وه‌ره‌قه‌یه‌کی ړه شه) . 
دواتر به stirrer‏ ێك سیڕەمەکە و گیراوه‌که تیکه‌ل ده‌که‌ین بۆماوەی 2 خولەك ئەگەر 


SES‏ لەشيدا. 


agglutination‏ ڕوویدا مانای وایه که سه که توشی هه‌وکردن بوه له ش 


aad‏ پشکنینه بریتیه له دیاریکردنی دژه ته نی به‌کتریای streptolysin O‏ له خویندا 
که بو چاودیریکردنی هه‌وکردن و GU‏ رژماتیزمی ثه‌م پشکنینه ده‌کریّت. 
ئەم که‌ره‌ستانه‌ی که پێویستن بۆ ثه‌م شیکاریه : 


* syringe , cotton , alcohol. 


gel tube 


macro centerfuge 


+ ASO reagent 
+ Slide (ەشەڕ یله یه ق هره و)‎ 
» stirrer 


شیوازی ثه‌نجامدانی نه‌م شیکا 


سه‌ره تا 2 سیسی خوێن له‌نه‌خوشه‌که وه‌رده‌گرین و ده‌یخه‌ینه ناو gel tube‏ 
پاشان سه‌نته‌رفیوجی ده‌که‌ین بوده‌ستکه‌وتنی سیره‌م پاشان دڵۆپێك له سیره‌مه‌که و 
دڵۆپێك له ASO reagent‏ ده‌خه‌ینه سه‌رسلایده‌که پاشان تیکه‌لیان ده‌که‌ین وچاودیری 


ثه‌نجامه که‌ی ده که‌ین له‌ماوه‌ی 2 خوله‌کدا ئەگەر له‌نیو خوله‌کی یه که‌م agglutination‏ 


ov 


روویدا نه‌وا Cod)‏ +++ بوداده‌نیین . ثه‌گه‌ر لەيەك خوله‌کی سهره‌تا agglutination‏ 


روویدا نه‌وا ریژه‌ی ++ بوداده‌نیین . نه‌گه‌ر له‌خوله‌کی دووه‌مدا agglutination‏ 


روویدا نه‌وا Gordy‏ + بوداده‌نیین وه ثه‌گه‌ر کارلیکیان نه کرد نیگه‌تیشی بوده‌نوسین . 


۰ پیژه‌ی ناسایی نه م شیکاریه که‌متره له 200 du/ml‏ . 


ثه‌و که‌ره‌ستانه‌ی که‌پیویستن بو add‏ شیکاریه : 
syringe, cotton , alcohol.‏ * 
gel tube.‏ « 
macro centerfuge.‏ * 
.ه‌ یپس ىك یات یال پ) slide‏ ۰ 
Rose bengal reagent .‏ « 
شیوازی ثه‌نجامدانی ئەم شیکاریه : 


سه‌ره تا 2سیسی خوێن له نه خؤشه که وه‌رده‌گرین و ده‌یخه‌ینه ناو تیوبیکی زه‌رده‌وه 


پاشان سه‌نته‌رفیوجی ده‌که‌ین بؤده ستکه وتنی سیړه م پاشان دڵۆپێك له‌سیرهم و دڵۆپێك 


له گیراوه‌ی تایبهت به‌پشکنینه که ده‌خه‌ینه سەر 


سپی و به stirrer‏ ێك تیکه‌لیان 


ده‌که‌ین بوماوه‌ی 2 خوله‌ك چاوه ړئ ده‌که‌ین و پاشان نه‌نجامه‌که ده‌خوینینه‌وه . ئەگەر 


1 وړوویدا ogad‏ که سه که توشبوه ady‏ نه خوشیه وه ثه‌گه‌ر agglutination‏ 


رووینه‌دا 0945 که سه که توشی نه‌خوشیه که نه‌بوه . 


* وهریژه که شی ad‏ جوره دیاریده که‌ین : 
*ئەگەر کلّوتبونه که له 15 چرکه‌ی سه ره تا ړوویدا نه‌وا ڕێژەی 1/640ی بود اده‌نلین. 
* ئەگەر کلوْتبونه‌که له 30 چرکه‌ی سهره‌تا روویدا ته‌وا goji;‏ 1/320ی 
بؤداده نِین. 


* ئەگەر کلؤتبونه که له 1:30 چرکه‌ی سه ره تا ړوویدا ثه‌وا ریژه‌ی 1/80 بؤداده نِین. 


۱ 
| 
| 
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۰ نیشانه‌کانی ئەم نه خؤشیه : 
. سهرئیشه 
۲ بیهیزی 
٣‏ اره ق کردنه‌وه‌ی زژر 
.٤‏ ثازاری جومگه‌کان 
5. دابه‌زینی کیشی لش 
پشکنینی گرانه‌تا -Typhoid Fever‏ 
شیّوازی ثه‌نجامدانی پشکنینه که‌ش به م شێوەیەیە :- 
۸. سهره‌تا خوین له که سه که وه‌رده‌گرین و ده‌یکه‌ینه ناو Tube‏ یکی سەر زه‌رده‌وه. 
۲ پاشان خونه که Centerfuge‏ ده‌که‌ین بو ده‌ست که‌وتنی Serum‏ 
۲ دواتر درۆپێک له Serum‏ و درژپیک له گیراووه‌ی تایبه‌ت به پشکنینه که ده‌که‌ینه 


ناو ogas Strip‏ و بوماوه‌ی ٥‏ بو ۱۰ خوله‌ک چاوه‌ری ده‌که‌ین SG‏ ثه‌نجامه‌که‌ی 


دەردەچێت + 
* به م شێوەيەش نه نجامه که‌ی ده‌خوینینه‌وه :- 
۸ نه گه‌ر ته نها Control‏ ده رکه‌وت 0945 ثه‌نجامه‌که‌ی Negative‏ واته که سه که توش 
نه بوه به گرانه تا. 
٢‏ ئەگەر control‏ و IgM‏ ده‌رکه‌وت ثه‌وا که سه که سه ره تای توش بونیه‌تی به گرانه‌تا. 
٣۳‏ ه‌گه‌ر control‏ و IgG‏ ده رکه‌وت 0945 که‌سه‌که له LYS‏ قوناغی توش بوندایه 
پاخود هه‌لگره. 
ale 4‏ نه گه‌ر contr]‏ و IgM‏ و IgG‏ پیکه‌وه ده‌رکه‌وتن واته که سه که چاک بوه‌ته‌وه‌و 


دووباره توش بوه ته وه 


تد سه 
g 1‏ 


oS ft 
Invalid 


ئەم opie‏ بو پشکنینی کیمیاوی به کاردئ:- 1 
۰ شوینی دانانی ثه‌و مه‌وادانه‌ی که ده خريته ناو نامیره‌که. 
+ چونیه‌تی پیکردنی نامیره‌که اماده‌کردنی بو كاربەرێکردنى سامپلی نه خؤش. | 
۰ چزنیه‌تی کوژانه‌وه‌ی ئامێرەکە. 
+ چۆنیەتى کاربه‌ریکردنی سامپلى نه‌خوش. ` 


۰ چه ند جور کالبره‌یشنمان هەیە. 


+ چه‌ند جور كۆنتر ۆمان هه‌یه. 

۰ چۆنيەتى دانانی کالبر‌یشن و کونترولی نوی که پێشتر به ثامیره‌که نه‌ناسربن 
(تمریف ان کرابی, } 
چونیه‌تی دانانی کالسیّت نوئ (محلولی)نوئ که پێشتر نه‌ناسراوه به ئامێرەکە. 

+ چۆنيەتى کارپیکردنی کالبره‌یشن و کونترول بوپشکنینه‌کان به شیوهیه‌کی گشتی 


هه‌موویان له‌یه‌ک باسکردن ده‌خه‌ینه روو. 


+ کورته باسیک ده‌رباره‌ی فایله‌کانی شاشه‌ی gah‏ ثامیّره ده‌خه‌ینه روو. 


شوینی (cleaner)‏ دانان ثه‌گه‌ر JUL‏ بوو دانه‌یه‌کی نوی له شوینی داده‌نین. 


شویینی (cuvette)‏ دانان ئەگەر به‌تال بوو پری ده‌که‌ینهوه به Goss‏ پئویست. 
شوینی sample-ISE-reagent)‏ ) دانان . 

(cuvette) زبڵ و خاشاکی ثامټره که بۆ نمونه‎ ىنيوش)cuvette‎ waste handling) 
به‌کارهاتوو.‎ 

ده‌به‌ی Lily (Water)‏ اوی پیسی نامیره‌که ده چيته ناو ثه‌و ده‌به‌یه پلویسته هه موو 
به‌یانیان اوه‌که‌ی هری بده‌ین يان ثه‌گه‌ر پربی how‏ #تبانداتی پشکنینی 
زور ه‌و کاتیش اوه که رئ ده‌ده‌ین. 

ده‌به‌ی ( bly (reservoir‏ ثاوی aul‏ به ئامیره‌که‌ی تێدەکەین پێویسته هه موو 
به‌یانیان ناوی نوی تێبکەین يان نه گه‌ر به‌تال بێت به هوی ئه نجامدانی پشکنینی 


زور ده بیت پری بکه‌ینه‌وه يان له کاتی پیویست. 


13 


٤ 


تیبینی// کورته باسێک سه‌بارهت به راکه‌کانی سامپل دانان لێرەدا پینج راکمان 
an‏ یه‌کیک له راکه‌کان تایبه‌ت به تیوبی زه‌رده یه کیکی تریان تایبه‌ت به تیوبی موره 
Sa‏ تریان تایبه‌ت به ثیپندرژفی سیره‌مه‌که یه‌کیکی OLS‏ تايبەت ثیپندروفی میز. 

تټبینی// نه‌و راکانه‌ی ode GY‏ ثه‌وانه راکی کاسیّت(محلول) واته کاسینه‌که 
داده‌نین ثه‌وکات ده‌یکه‌ینه ناو ئامێرەکە. هو سی راکه‌ی ناوه‌ندی که پټکه‌ وه نه شوینی 
سامپل دانانه Lily‏ سامپله‌کان ده‌که‌ینه ناو راکه‌که ثه‌وکات ده‌یخه‌ینه ئامێرەکە پاش 
cosa‏ ناوی نه خؤش و پشکنینه‌که‌مان تومارکرد له شاشه که. نه‌ و راکه‌ی ده‌سته راست 
شوینی دانانی Deproteinizer)‏ و activator‏ ...هتد). 


Gade‏ پن کردنی ) ٨ ٣‏ ۱ ناماده‌کردنی بۆ کاربه‌ریکردنی 


سه‌میلی نه خوش . 


۱ سهره‌تا (Water) gaos‏ به‌تال ده‌که‌ین پاشان ده به‌ی (reservoir)‏ ثاوی تايبەت 
پێشتر پالیوراوه به نامیری aul‏ اوه که ده‌که‌ینه ناو ئامێرەکه. 

۲ پاشان Soy‏ هه‌موو ئامێرێک دوگمه‌ی پیکردنی نامیره‌که داده‌گیرسیتنین پاشان 

شاشه‌ی کومپیوته‌ره‌که‌ش پیده‌که‌ین پاشان ناو و ژماره‌ی نهینی دێته سەر شاشه که 

پیشتر بوی دانراوه پاشان به‌رنامه‌ی تایبهت به ثامیره‌که ده‌که‌ینه‌وه پاشان توزیک 


ثه‌وه‌ستین تا (standby)‏ ده بت پاشان (cuvette)‏ تێدەکەینە ثه‌و SHS SA gb‏ 


دانراوه له ئامێرەکە به گویره‌ی پلویست. پاشان راکی کاسيته کان و راکی (TSE)‏ که 
deproteinized)‏ و activator‏ ...هتد) تیدایه ده‌که‌ینه ناو شوینی تایبه‌ت به‌خوی 
له ئامێرەکە داده‌نیین,پاشان ده‌چینه به‌شی (service)‏ ھەر پیویستیه‌کی روژژانه 
هه‌بوو GH‏ ده‌که‌ین نه‌گه‌ر CH‏ نه‌کرابوو Sige‏ ئامێرەکه زؤربه‌ی جار خی 
کاره‌کان ده‌کات, Va‏ ئەگەر نه‌کرابوو داوای کرد بۆ نموونه deproteinized)‏ 
و (activator‏ پاش ثه‌وه‌ی ده‌ستنیشانمانکرد(تحدید)مان کرد پاشان SUS‏ له‌سه‌ر 


(Perform)‏ ده‌که‌ین کاره‌کان 655 ده کات ئامیره‌که هه‌روه‌ک له وټنهی خواره‌وه 
ناماژه‌مان پئ کردوه. پاش نه‌وه‌ی gad‏ کارانه‌مان کرد ئێستا ئامێرةكە ناماده یه بو 
کاربه‌ریکردنی سه‌مپلّی نەخۆش. 


سوت جور 


سهره‌تا کلیک له‌سه‌ر (stop)‏ ده‌که‌ین پاش (standby) gog‏ بوو پاشان 


sleeping)‏ ) دەبێت , پاشان ده‌چینه سەر (file)‏ ھەر Sog‏ له خواره‌وه ناماژه‌مان 
پئ کردوه پاشان فایلیکمان بو ده بيته‌ وه کلیک له سه‌ر (shut down)‏ ده‌که‌ین شاشه‌ی 


تامیره‌که ده کوژيته وه پاشان راکه‌کانی ناو ئامێرەکە ده‌ردینین زبل و خاشاکی ئامێرەکە 


به تال ده‌که‌ین پاشان نامیره‌که له ریگه‌ی دوگمه‌ی پیکردن ده‌یکوژلنینه‌وه . 


W 


Bozdu‏ ده‌چینه سەر (order)‏ فا ان بۆ ده‌بیته‌وه که تیدا ثه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ی 


تێدایە:- 


(ID) ¦‏ ژماره‌ی نسامپله‌که ده‌نوسین Lily (POs).‏ دانانی سامپل له Gayle} gai‏ که 


پێویسته له راکه‌که دابنیین. 


+ ناوی نه خؤش ده‌نوسین‎ (name) 


(sample type) .‏ کاتێک ogai‏ ده‌که‌ینه‌وه gad‏ فایلانه‌ی که رژاژانه ثیشمان BA‏ 


به ده ر ده که ولت. 


bly (Automatic)‏ راسته‌وخو سامپله که هه‌لده‌بژیردری. 


(hemolysate) ii‏ نه‌مه ته نها بو پشکنینی (HBalc)‏ به کاردیت. 
aadi (Serum) iii‏ بو هو پشکنینانه داده نرئ که به سیره م ده‌کریت. 


(plasma) .‏ ثه‌مه بو هو پشکنینانه داده‌نری که به پلازما ده کرئ. 


(urine)‏ ئه‌مه بو gat‏ پشکنینانه داده‌نری که به jus‏ ده کرئ. 


test/profile)‏ ) کلیک ده‌که‌ین له‌سه‌ری پاشان فایلیکمان بو ده بيته‌ وه که تیدا 
ژماره‌ی راکه‌کان نوسراوه که بۆ چ به‌کاردیت لەگەل جۆرى سه مپله که (ئپندرۆف 
Ob‏ تيوب "مل بێت ) وه پاشان سامپله‌که jus‏ بێت يان سیرەم. نیمه لیْره‌دا راکی 


۱-۸-۱ یه‌کیکیان هه‌لده‌بژیرین به گوێرەی ئه‌ وه ی ئه و سامپله‌ی داماناوه سیره‌مه 


يان ميزه Ob‏ نیپندروفه .هه‌روه‌ک له وينه که دانراوه . 


۳. پاشان ده‌ستینشانی gai‏ پشکنینه‌ی ده‌که‌ین که ده‌مانه‌وی ھەر وه ک له وینه‌که‌ی 
خواره وه ناماژه‌مان پیکردوه. 
پاش ده‌ستنیشان کردنی پشکنینه که (90۷6)داده‌گرین بۆ په‌شیمان بونه‌وه (clear)‏ 
داده‌گرین + 


+ پاشان نه و راکه‌ی سامپله‌که‌مان als‏ له ناوی ده‌که‌ینه ناو ئامێرەکە ثه‌و ده‌رگه‌ی 


که راکه‌که‌مان خستوته ناوی دایده‌خه‌ین. 


© پاشان بۆ سه‌یر کردنی ئه نجامی پشکنینه‌کان duped‏ سەر (result)‏ که تنیدا 


ده 


انين سه‌یری ئه‌نجامی پشکنینه‌کان بکه‌ین هه‌روه‌ک له وينه که‌ی خواره‌وه 


ناماژه‌ی پئ کراوه 


61 گشتى:(غام) 


C.f.s HBalc ۰ 


(C.f.s protine (crp 
C.f.s lipide 
C.f.s BUC 


چه ند جور کونترولان هه‌به:- 
. کونترول گشتی control (ale)‏ ` 
. كۆنترۆل شه‌کره‌ی سئ مانگی control hbalc)‏ 


چونه‌یه‌تی دانانی کالبره‌یشن و کونترژلی نوی که پێشتر به 


نامیره که نه‌ناسرابی (تعریف)نه‌کرایی :- 

سەرەتا پاکه‌تی کالبره‌یشن و کونترول دینین نه‌گه‌ر کالبره یشن و کؤنترؤله‌که 
پاوده‌ر بوو ثه‌وا ده بئ به‌گویره‌ی پاوده ره که که لەسەر قوتوه که چه ند Sterile) Je‏ 
(water for injection B.P‏ پیویست بوو له ناو پاوده ره که ده‌که‌ین ,وه پاشان ٥١‏ 


خوله‌ک چاوه‌ری ده که ین نینجا ثیشی له سه ‌ر ده که ین . 


N. 


vy 


بارکودی کالبره‌يشنه که يان کونتروله که دینین که له ناو پاکه‌تی خویه‌تی ھەر وه‌ک 
له وئنه‌که دیاره وه ثه‌وانه‌ی له‌و بارکوده‌ی کارمان پن ده‌بیت ثه‌وانه‌ن,(1651-11 
.(Calibration‏ 


: Calibrator for automated systems cobas” 


KED 200054 vori GF 7 


Value shest Ver 


x 
= 
3 
- 
= 
2 
= 
۳ 

¬ 


afl 


° چونیه‌یتی تومارکردنی کالبره‌یشنه‌ی سه‌ره‌وه به‌شیوه‌ی مانویل واتا( به‌ده‌ست) ؟ 


١‏ سهره‌تا Sus‏ له سه‌ر (Configuration)‏ ده ه‌ين هه‌روه‌ک له وئنه‌که دیاره 


فایلیکمان بو دەبێتەوە . 


٢‏ پاشان ده‌چینه (Calibration) jau‏ ھەر Sog‏ له وټنه که دیاره. 


پاشان فایله‌کمان بۆ ده‌بیته‌وه که تیدا ده‌توانین کالبره‌یشنه‌که و کؤنترؤله که 
به‌شیوه‌ی مانویل توماری بکه‌ین ھەر وه ک له Sag‏ دیاره. 
. سهره‌تا کالبره‌یشن QL‏ کونتروله‌که به‌کورت کراوه‌ی تومار ده‌که‌ین short)‏ 


(name 


8. پاشان به دریژکراوه‌ی توماری ده‌که‌ین (long name)‏ 


. پاشان ژماره‌ی سەر (reagent)‏ که نوسراوه (ID)‏ تومار ده‌که‌ین وه‌ک له وینه‌که 


ئاماژەم پن کردوه. 


.٤‏ پاشان ده چینه سەر (LOT)‏ فایلیکمان بو ده بيته‌ وه که تێدا نه‌مانه تومار ده‌که‌ین: 

ly (LOT NO) ۸‏ ژمار‌ی (LOT)‏ سەر پاکه‌ته‌که تؤمار ده‌که‌ین . 

Lily (Exp Date) B‏ به‌رواری به سه‌رچونی تومار ده‌که‌ین که له‌سه‌ر پاکه‌تی 
کالبره‌یشن يان کؤنترؤله که نوسراوه. 

.C‏ له( هنا (test‏ که تیدا ناوی پشکنینه‌کانی له‌سه‌ر نوسرایه له به‌رانبه‌ری ئەبێت 
(std-2-std-1)‏ که تیدا ژماره‌ی نورمالی نه‌و پشکنینانه ده‌نوسین ئەگەر پئویست 
بکات که له‌سه‌ر کاغه‌زی کالبره‌یشن يان كۆنترۆل نوسرایه. 

تتبیتی// به لام نه‌گه‌ر (LOT)‏ هه مان شت بوو که پێشتر تومار کرابوو پټویست 
ناکات دووباره GLH‏ بکه‌ینه‌وه يەكسەر ده‌توانین کالبره‌یشن يان کونترول بو 

پشکنینه‌کان ثه‌نجام بده‌ین. 


. شیوه‌یه کالبره‌یشن يان کونتروله که داده‌نین‎ ady ده‌که‌ین‎ (Save) پاشان‎ D 


. سهره‌تا پاکه‌تی کونتروله‌که دێنین ئەگەر کزنتروله‌که پاوده‌ر بوو ثه‌وا ده‌بی 
به‌گویره‌ی پاوده‌ره‌که که له‌سه‌ر قوتوه‌که چه‌ند sterile water for injection) Je‏ 
(BP‏ پیویست بوو له ناو پاوده ره که ده‌که‌ین .وه پاشان ۱۵ خوله‌ک چاوه‌ری 
ده‌که‌ین ثینجا کاری له‌سه‌ر ده‌که‌ین. 

۲ باركۆدى کزنترژله‌که دینین که له ناو پاکه‌تی خویه‌تی وه ثه‌وانه‌ی له‌و بارکوده‌ی 
کارمان پی ده‌بی Control) galga‏ ,1684-110). 

تیبینی// به‌لام نه‌گه‌ر (LOT)‏ هه مان شت بوو که پێشتر تومار © پټویست 
ناکات دووباره توماری بکه‌ینه‌وه يه کسه‌ر ده‌توانین کونترول بۆ پشکنینه‌کان ثه‌نجام 


بده‌ین. 
. کونترول دوو پاکه‌تی هه‌یه ھەر یه‌که‌یان ناویکی تایبه‌ت به خوی gaa‏ (-۲61 
(pe2‏ . 


تیبینی// هه مان ریگای کالبره‌يشنه که ده‌که‌ین که له سه‌ره‌وه باسمان کرد. 


نیه‌تی دانانی culls‏ نوی (محلولی 


SES 


۱ سه ره تا SUS‏ لەسەر (status)‏ ده‌که‌ین هه‌روه‌ک له وټنهکه دیاره فایلیکمان بۆ 


ده‌بیته‌وه. 

٣‏ _پاشان ده‌چینه سەر (test status)‏ داده‌گرین نه‌و galla‏ خواره‌وه ده‌بته‌وه. 

۳ ئهو ئامێره هه موو پشکنینه‌کانی gle‏ به‌لام که پشکنینیکی نوی بو داده‌نن ئه‌بی 
لێره Suis‏ له (test enabled)‏ بکه‌ین بو ثه‌وه‌ی نامیره‌که نه م پشکنینه نوئیه قبول 
بكا.پاش ثه‌وه‌ی پشکنینه‌که‌مان دانا يه کسه‌ر داوای کالبره‌یشن ده‌کات پاشان 
داوای کونترول ده‌کات. 

.٤‏ لای چه‌پ دوو فایلی سه ره کی dae‏ یه‌کیکیان بلؤکه (test enabled ( bly‏ نه‌کراوه 
بو کردنی ثه‌مه Sus‏ فایلی (disabled)‏ ھەر Sog‏ له وئنه‌که دیاره که تیدا 


gai‏ پشکنینانه‌ی تیدایه که نه‌ناسراوه (تعریف )نه کراوه نه‌و پشکنینه‌ی ده‌مانه‌وه‌ی 
دایبنێین کلیکی له‌سه‌ر ده‌که‌ین ثه‌و فایله‌ی خواری ده‌یته‌وه پاشان لای راستی 
نوسراوه( (test enabled‏ کلیکی له سه ر ده‌که‌ین وه ک له وینه‌که کراوه بوی .ئێستا 


ناماده‌یه ده‌توانین ثه‌و پشکنینه‌ی بخه‌ینه ناو ثامیره‌که پاشان داوای کالبره یشن 


و کۆنترۆل ده کات ده‌توانین GH‏ دابنین له خواره‌وه تیدا باسی چژنیه‌تی دانانی 


کالبره یشن و کؤنترؤلیش ده که ‌ین. 


8 


¥ 


ونترول بۆ پشکنینه‌کان 


به شنوه‌یه‌کی گشتی هه‌موویان له یەک باسکردن ده‌خه‌ینه روو:- 
سه‌ره تا ئەگەر کالبره‌یشنه‌کان پاوده‌ر بوو ته‌وا باسمان کرد که sterile water‏ 
for injection B.P‏ ده‌گرینه‌وه ,پاش ۱۵ خوله‌ک تا به‌ته‌واوی محلوله‌که ثاماده 
ده‌بی,پاشان ثه‌و کالبره‌یشنه‌ی گریراوه‌ته‌وه (۲۰۰)مایکرو ده‌خه‌ینه ناو چه‌ند 
ئپندروفیک له ره زیر داده‌نیین GIS‏ کارمان پن بوو ده‌ری دینین کالبره یشن 
داده‌نین. 
تیبینی// SE‏ يه که م کونترولیش به هه مان شیُوه اماده ده‌که‌ین ۰« 
راگیکمان هه‌یه که تیدا ه‌ندازیار ریکی خستیه (تعریفی)کردیه شوینی دانانی 
هه‌موو کالبره‌یشنه‌کان تومار کراوه که له چ شوینی مه‌حلولی کالبره‌یشنه‌کان 
داده‌نلین ,هه روه‌ک له وێنەکەی خواره‌وه دیاره. 
gai‏ تیوبه‌ی CY‏ چه‌پ شوینی دانانی کالبره‌شنه(که له‌ناو ثپندرژفه) له ته نیش 
نه‌و (sterile water for injection B.P)‏ (ثاوه که ش به ثیپندروف) داده‌نین. 
له‌سه‌ر کومپیته‌ری نامیره‌که ده‌ستینیشانی ھەر پشکنینیک ده‌که‌ین که ده‌مانه‌وی 
کالبره‌یشنی بو بکه‌ین که تێدا پێشتر باسمان کرد چەن جور کالبره‌یشن ههیه بو 
side‏ پشکنین به‌کاردی , 


ده‌چینه سەر (0706۲)هه‌روه‌ک له وئنه‌که ناماژه‌م پئ کردوه. 


7 فایلیکمان بو دەبێتەوە که تلدا چوار فایلی داوه Soy‏ له ونه‌که‌ی سه‌رموه دیاره 
پاشان ده‌چینه سەر کالبره‌یشن ثه‌گه‌ر ویستمان کالبره‌یشن بو دابنئین يان ئەگەر 


ویستمان کونترول دابنین ده‌چینه سەر کونترول که تێدا هه‌مووی روونه له وټنهی 


خواره وه ناماژه‌م پئ کردوه. 


۷ هەروەک له وێنەکەی خواره وه دیاره که تیدا نوسراوه له راکی چەندەم کالبره‌یشنه که 


داده‌نین وه له تیوبی چه‌نده‌م داده‌نین که پئ ده لین (POS)‏ وه هه‌روه‌ها ئاماژە بو 


ثه‌وه کراوه که به ثیپندروف داده‌نری + 


۸ که تیدا ده‌ستنیشانی ھەر پشکنینیک ده‌که‌ین که ده‌مانه‌وی کالبره‌یشن بکه‌ین يان 


كۆنترۆلى بكەن ھەر وه ک له وینه‌که ئاماژەم پن کردوه . 


At 


کۆنترۆلیش به هه‌مان شیوه GU Soo‏ به‌لام بەس کؤنترؤل دوو گیراوه‌ی هه‌یه 


ثه‌ویش pcl-pc2)‏ ) که ناو دوو ئیپندرۆف داده‌نری Soy‏ کالبره‌یشن که له‌وینه که 


Cal‏ کالبره‌یشن و کؤنترؤله که دیاره که له وینه‌ی خواره‌وه ثاماژه پیکراوه. 


سس 


re?‏ ج 
M‏ 


٣ 


۰ پاش له وه له شاشه ده‌ستنیشانی پشکنینه‌کانمان کرد بۆ کردنی کالبر‌یشن و 


ۆنترۆل پاشان save‏ ده‌که‌ین پاشان راکی کالبره‌یشن و کؤنترؤله که ده‌خه‌ینه ناو 


تامیره‌که, 


۱ پاشان نه‌ وه ی راکه که مان خسته ناو نامیره‌که ده‌چینه سەر کومپیته‌ره‌که بهلام بو 


نمونه ده‌مانه‌وه‌ی کالبره یشن بو (CRP)‏ بکه‌یین به لام کاسئته‌که ناو نامیره‌که نيه 


بۆيە بلؤک بوه ھەر Soy‏ له وێنەکە اماژه‌ی بۆ کراوه. 


۲ کاسیته‌که له راکی Gayl‏ به‌خوی داده‌نری پاشان ده خريته ناو ئامێرەکە ثینجا 
بلۆكى سەر able‏ نامێنێت ناماده بوه بۆ ثیشپیکردنی کالبره‌یشن و کونترول 
هه‌روه‌ک ویْنه‌ی خواره‌وه. 

تیبینی// ئەگەر adi‏ ئامێرە هه موو گلوپه‌کانی سه‌وز بوو ثه‌وا ده‌توانین ده‌رگای 


بکه‌ینه‌وه بۆ ئەوەی ھەر ثيشټکمان پن بوو بۆ نمونه کاسیتمان نه‌مایه ده توانین کاسیّتی 


نوی دابنین هه‌روه‌ک له وين ه که ناماژه‌ی پټکراوه. 


۸ 


۳ پاش ده‌ستنیشانکردنی پشکنینه‌کان p‏ دانانی کالبره‌یشن و كۆنترۆڵ هه‌روه‌ک 
له (A) IL‏ ثاماژه‌مان پیکردوه پاشان save)‏ ) ده‌که‌ین پاشان کالبره یشن و 


کؤنترؤله که ده‌خه‌ینه ناو امیره‌که خی راسته‌وخو ده‌ست ده کات به ئيش کردن: 


aa‏ ئەگەر کالبره یشن بلوک بوو ئه‌ وا ده‌بی دووباره داینێنەوە بهلام ئەگەر ھەر 
Greg‏ نه‌گرت کالبره یشن يان کونتروّل ثه‌وا ده بئ کالبره‌یشنی پاوده‌ر بگرینه‌وه 


سەر له نوی Gh‏ دابنینه‌وه بو نه‌وه‌ی کالبره‌یشن يان کؤنترؤل وه‌ربگیری. 


کورته باسێک ده‌رباره‌ی فایله‌کانی شاشه‌ی ثه‌و نامیره ده‌خه‌ینه 


روو 
Lily (restart).‏ ئەگەر سامپلى نه‌خوشیک سیره‌مه‌که‌ی كەم بوو lgd‏ پاش ثه‌وه‌ی 
له .(view message)‏ بلؤکه که مان لابرد بۆ لابردنی بلؤکه که پاش ثه‌وه‌ی چوینه 
سەر ( (view message‏ پاشان کلیک له‌سه‌ر (confirm)‏ ده‌که‌ین بلؤکه که لاده‌چی 
,پاشان سیره‌مه‌که زياد ده‌که‌ین تیوبه‌که دادەنێنەوە ناو نامیره‌که پاشان ده‌چینه 
(restart) jaw‏ داده‌گرین ثه‌و پشکنینانه‌ی ته‌واوی نه‌کردیه راسته‌ وه خؤ ته‌واوی 


ده کات هه‌روه‌ک له وێنەکە ئاماژەم پئ کردوه. 


COMPAN 


-: ئەم فایله کاتی ده‌یکه‌ینه‌وه دوو ژماره مان ده‌داتی‎ (stop) 

-:(sampling stop tests in process are completed) .‏ ئەگەر ھەر کیشه‌کمان 
هه بوو له سیره‌مه‌که که هێشتا پایپێت نه‌بوه ئه‌وا ده‌توانین کلیک لەم خاله بکه‌ین 
بو ه‌وه‌ی ئامێرەکە بوه‌ستی ئيشه که مان بو نەكات تا به‌ریکی سیره‌می نه‌خوشه که 
داده‌نینه‌وه . 
-:(stop terminate run and discard test in process)‏ نه‌مه بو 430945 ده‌کری 
له‌کاتی کوژانه‌وه ئامێرەکە ده‌توانی ئەم خاڵه دابگری يان له کاتیک چه‌موو 


سامپله‌کان ته‌واو بون ده‌توانی دایبگری بو نه‌وه‌ی له سه‌ره‌تاوه ده‌ست به یش 


بکه‌یته‌وه. هه‌روه‌ک له وئنه‌که‌ی خواره وه ثاماژه‌ی پئ کراوه. 


blg-:(Errors) .C‏ ھەر کیشه‌ک روبدا نه‌ وا سور دەبێت ئەبێت SAS‏ له‌سه‌ری بکه‌ن 
بزانین کیشه که چیه پاشان نه‌چینه سەر (help)‏ بو نه‌وه‌ی بزانین کیشه که چیه پاشان 


کيْشه که چاره‌سه‌ر ده‌که‌ین »پاشان کلیک له (confirm)‏ ده‌که‌ین ails‏ که چاره سه ‌ر 


ده بئ ده‌ست به ئيش ده‌کاته‌وه هه‌روه‌ک ناماژه م پیکردوه. 


ata, aal-“(status) .D‏ دا کزمه‌له فایلکمان بو ده بيته‌وه یەک به یەک باسی 
ده که‌ین:- 
Lily -:(missing and blocked)‏ ھەر شتیک بلؤک بێت oy‏ ده‌توانین سه‌ریری 


بکه ین Ob‏ ده‌توانین بو سه‌یر کردنی پشکنینه‌کان بکه‌ین بو ثه‌وه‌ی بزانین پایپێت بوه 


يان نا هه‌روه‌ک له وینه‌که‌ی خواره‌وه ثاماژه‌م پئ کردوه. 


bly-:(samples) .E‏ سامپلی پشکنینه‌کانی نه خؤش ده‌توانی لټره ببینی که تیدا چه‌ند 
زانیاریەک دەخەينە روو که تیدا رەنگى سه‌مپله کان مانای چی دەگەيەنى. 
¡. ثه‌گه‌ر ره‌نگی سامپله که سه‌وز بوو نه وا Lily‏ سه مپله که ثه‌نجامی پشکنینه که ده‌رچوه. 
فل ئەگەر سامپله که بازنه‌یه‌کی ره‌شی به چوارده‌ور بوو lyd‏ هێشتا 
له ئیشكردنه سامپله که ثه‌نجامی ده رنه چوه. 
dii‏ هگ رەنگى 7خامێلەکانى ناو راکه کان ۆن بى تا وەت 4 
ئیپندۆرفه واتا ثیشی له سه‌ر نه‌کراوه بویه سؤره ئەگەر نیشمان له سه‌ر کرد نه‌و 
ره نگه نامینی. 


iv‏ ئەگەر رەنگى زه‌رد بوو lyd‏ واتا خه‌زنکراوه له‌سه‌ری بو کالبره‌یشن و كۆنترۆل 
۰ 


به‌کاردی زیاتر. 


1 ۲ ا 
-:(cassettes) .F‏ واتا شوینی محلوله‌کانه له ناو ئامێرەکە که داماناوه وه هه‌روه: 


تد 1" پاره. 
بۆ ه‌وه‌ی بزانین که gai‏ محلولانه چه‌ندی تیداماوه ھەر وه‌ک له وينه که دیاره 


compan 


-:(test status) .‏ ثه‌گه‌ر ھەر پشکنینیکی نویمان بو هات oy‏ له (disable) ula‏ 
ده‌که‌ینه وه‌پشکنینه‌کانی له ناوه که چالاک نه‌کراوه پاشان چالاکی ده که ‌ین. چونکه 
ھەر پشکنینیکی نوی بکه‌ینه ناو ثامټره که Shy‏ ده‌بی Sige‏ چالاک نه‌بوه 
.ده‌مانه‌وی چالاکی بکه‌ین (enable)‏ ده‌که‌ین پاشان نه و پشکنینه داوای کالبره‌یشن 


و کونترول ده کات . هه‌روه‌ک له ويٌنه که ئاماژەم پئ کردوه . 


-:(Analyzer) .H‏ شوینی دانانی هه موو نه و پیداویستانه‌یه که له ئامێرەکە داماناوه 
هه‌روه‌ک له ويٌنه که دیاره.وه هه روه ها هه‌ریه‌ک لەم مه‌وادانه نه‌گه‌ر زه‌رد بوو ثه‌وا 
که‌می تێداماوه ته‌بن پری بکه‌ینه‌وه به گویره‌ی پێویست بکات به‌لام نه‌گه‌ر سور 
بوو نه‌وا واته به‌تال بوه ثه‌بن پری بکه‌ینه‌وه ثه‌گه‌ر پێویست بکات cleaner) Soy‏ 
(cuvettes, water‏ ئەگەر به‌تال بوو پری ده‌که‌ینه‌وه cuvette waste, waste)‏ 
(drain‏ نه‌وانه ثه‌گه‌ر پر بێت ثه‌وا ثه‌بی به‌تالیان بکه‌نه‌وه. 


تیّبینی// هه تا able gad‏ ناماده نه‌بن ناتوانین هیچ کاریک له سه‌ر هم تامیّره 


ISE-DEPRISE-) شوینی دانانی‎ bly راست‎ GY (158):-ئەو راکه‌ی‎ I 
که می تیدا ماوه ثه‌گه‌ر سور بو واتا‎ Lily )ئەگەر زەرد بوو‎ ACT,A1CD2,NaCl 


تیدانه‌ماوه ثه‌بی دانه‌یه‌کی نوی دابنین ھەر Soy‏ له وينه که ئاماژەم پئ کردوه 


Bly -(results) ٣۳‏ ده‌توانین سه‌یری ثه‌نجامی پشکنینه‌کان GAS‏ وه هه‌روه‌ها 


ده‌توانین Grew‏ ثه‌نجامی کونترول و کالبره‌یشن بکه‌ین هه‌روه‌ک له وینه‌که 
ئاماژەم پیکردوه. 


ک. bly -:(service)‏ ھەر aS‏ له (ISE-DEPR,ISE-ACT,A1CD2,NaCl)‏ يان 


ھەر Sakis‏ تر پیش نه‌وه‌ی روبدا دټته ثیره بو نه‌وه‌ی پیش نه‌وه‌ی رووبدات 


چاره‌سه‌ری SBS‏ بکه‌ی . 


0 


-:(configuration)‏ شوینی چاکردنه‌وه که Gayl‏ به ئەندازيار که تیدا کیشه‌کی 
هه‌پوو کارمه‌ندی تاقیگه نه‌توانی چاره‌سه‌ری بکات ثه‌ندازیار دێت چاره‌سه‌ری 
ده کات وه هه روه ها کارمه‌ندی تاقیگه ده‌توانی کالبره‌یشن و کونترول نوی دابنیت 


هه‌روه‌ک له وێنەکەی خواره‌وه . 


aad‏ ئامێره بو پشکنینی کیمیاوی به کاردئ:- 
شوێنى دانانی gad‏ مه‌وادانه‌ی که ده‌خرئته ناو ثامیره‌که. 
کورته باسێک ده‌رباره‌ی فایله‌کانی شاشه‌ی نه‌و ثامیّره ده‌خه‌ینه روو. 
چونیه‌تی پن کردنی نامیّره‌که ناماده‌کردنی بو کاربه‌ریکردنی سامپلی نه‌خوش . 
چزنیه‌تی کوژانه‌وه‌ی ئامێرەکە. 3 
چۆنيەتى کاربه‌ریکردنی سامپلی نه خؤش. 
چه ند جۆر کالبره‌یشنمان ههیه. 
چه ند جۆر Aids QUE DIS‏ 
چونیه‌تی دانانی کالبره یشن و TIS‏ نوی که پێشتر به نامیره‌که نه‌ناسربن 
(تعریف)نه‌کرابن. 
چزنیه‌تی دانانی کالسیّت نوئ (محلولی)نوی که پذشتر نه‌ناسراوه به نامیره‌که. 
چۆنيەتى کارپیکردنی کالبره‌یشن و كۆنترۆڵ بوپشکنینه‌کان به‌شیوه‌یه‌کی GUE‏ 


هه‌موویان له‌یه‌ک باسکردن ده‌خه‌ینه روو. 


دانانی 943 مه‌واد 


-:(waste container)‏ ده‌به‌ی تاوی پیسی ئامێرەکە. 
gl Caos -(water container)‏ پالینراوی 


خاوێنى ئامێرەکە. 


Gays -:(cleaner)‏ تايبەت بو پاکردنه‌وه‌ی 

تامیره‌که, 

):- شوینی دانانی کالسیّت پاشان ده‌خه‌ینه ناو ئامێرەکە. 
bly -:(cuvette Rotor)‏ تیوبی به تال بۆ تێکەڵاو 
کردنی ریه‌گینت و سامپلی نه‌خوش GIS‏ 
کارپیکردنی سه‌مپله‌که وه شونی دانانی اماژه 
پټکراوه. 

-:(sample area)‏ شوینی دانانی سامپل و 
کالبره یشن و کؤنترؤل. 

cup)‏ 8۵:16):-بؤ سیره‌م تیکردن به‌کاردیت پاشان a dos‏ شوینی سامپل 


دانان له ناو ئامیره‌که. ٩‏ 


adi -:(NACL Diluent)‏ دلوینته diay giy‏ به‌رده‌وام ناو ئامێرەکە 


بێت لەگەل دلوینه ته کانی تر دابنرێت. 


کورته باسێک ده‌رباره‌ی فایله‌کانی شاشه‌ی 943 تامێره ده‌خه‌ینه 


روو 1 
. شوێنى دانانی سه‌مپله‌کان 1 
(start) Y‏ له‌کاتی سه مپل دانان MH‏ 
٣۳‏ شوینی کوژاندنه‌وه‌ی ئامێرەکە له شاشه. وه شوینی stop)‏ مام« هء)کردن سه مپل. 
.٤‏ شوینی خوینده‌وه‌ی(۵127۳0)واتا هه‌رکیشه‌کی ئامێر رووبدات لێره پشان ده دات ۳ 


0 شوینی پرێنت کردنی سه‌مپله‌کان 


(overview) 1‏ فایلیکمان بو ده‌بیته‌وه‌که تیدا له ناوی چه‌نده‌ها فایلی تری تڼدایه 
که‌هه‌ریه‌که‌یان کاری تایبه‌تی خی ههیه ده‌خه‌ینه‌روو:- 

(stat) ۸‏ نه‌گه‌ر پیویست بوو ده‌توانین سامپلی نه‌خوش کارپیبکه‌ین بو ثه‌وه‌ی 
به‌زوترین کات ثه‌نجامی سامپلی نه‌خوشه‌کانمان بداتی. 

oJ (order) .8‏ ده‌توانین سامپلی نه‌خوش به شیوه‌یه‌کی GLA‏ کارپیبکه‌ین 

Lily (test) .C‏ ده‌توانین سه‌یری هه‌موو رئه‌گینته‌کان بکه‌ین که به‌شی چه‌ند پشکنین 


ده کات. 


opi! (log in)‏ ده‌توانین قوفلی نامیره‌که بکه‌نه‌وه بۆ نه وه ‌ی بتوانین GIS‏ پن 
بکه‌ین 

Lily (cuvet)‏ بو ثه‌وه‌ی بزانین چه‌ند کویقیت ماوه وه ده‌توانین ھەر له‌ویشه‌وه 
پری بکه‌ینه‌وه. 


bly (reagent)‏ شوینی دانانی ریه‌گینت Ol‏ سندوقی ریه‌گینه‌ته‌کان 


bly (prepare) .‏ شوینی ئاوى پاک و پیس و کلینه‌ر. 


. واتا شوینی پرټنت کردن. 
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(workplace)‏ که تيْدا چه‌ندین فایلی 414 ده‌یانخه‌ینه‌روو:- 

(order)‏ ده‌توانین لێره سه‌مپلی نه خؤش کار پێبکەین به‌لام زور به‌کارنایت يه نها 
له کاتی پلویست نه بیّت. 

(result review)‏ لیٌره ده‌توانین سه‌ریری نه‌نجامی پشکنینه‌کان بکه‌ین. 


Gly (QC status)‏ شوینی کارپیکردنی کونترول دانان 


bly (QC history) .D‏ ده‌توانین سه‌یری ئه‌نجامی کؤنترؤله کان بکه‌ین به شیوه‌ی 


هیلکاری. 


bly (Calibrations) .E‏ ده‌توانین کارپیکردنی کالبره‌یشن و ده‌توانین سه‌یری 
ثه‌نجامی کالره‌یشن بکه‌ین. 

op (lot data) F‏ ده‌توانین GH‏ کالبره‌یشن و کزنترول تۆمار بکه‌ین و ده‌توانین 
لؤته کان بگۆرین ئەگەر پئویست بوو. 

(loadlist) .G‏ واتا بو زانینی کوێقێت که چه‌ند پلویسته بو کالبره‌یشن يان كۆنترۆل. 


(utilities) ۸‏ که‌تیدا چه‌ندین فایلی تیدایه ته نها ثه‌وانه‌ی پیویستبی ده‌خه‌ینه‌روو 
زوربه‌ی ه‌وانی تر تایبه‌ته به ئەندازيار:- 

Lily (Application) ۸‏ ده‌توانین ریه‌گینتی نوئ تومار بکه‌ین که پاشان چونیه‌تی 
کارپیکردنه که باسده‌که‌ین. 

(maintenance) .B‏ که تیدا چه‌ند فایلیکی تێدایه کاری پاکردنه‌وه‌ی ثاميٌره که ده کات 
به گشتی هه‌ندیکیان روژانه ده‌کری هه‌ندیکیان به گویره‌ی پټویست ده‌که‌ین 
هه‌ندیکیان خویان داواده‌کات نامیره‌که GH‏ ده‌که‌ین + 


.C‏ فایله‌کانی تر زوربه‌ی تایبه‌ت به نه‌ندازیاره. 


سهره‌تا ثاوی ناو ده به کان فریده‌ده‌ین ده‌به‌ی (reservoir)‏ پرده‌که‌ین له اوی 
پالینراوی خاوێن پاشان ده‌به‌ی(۳۵506)به‌تال ده‌که‌ین .پاشان پلاکی سەر نامیره‌که 
پیده‌که‌ی So tel‏ تا ((080002)نه‌بی ناتوانی ده‌ستکاری بکه‌ین,پاشان (10۷60»)ثه‌گه‌ر 


به‌تال بوو پری ده‌که‌ینه‌وه چۆنيەتى پرکردنه‌وه‌ی سه ره تا ده‌چینه سەر (overview)‏ 


پاشان ده‌چینه سەر (cuvet)‏ پاشان سه‌یر ده‌که‌ین ثه‌وه‌ی سور بو Lily‏ به تالً بوه EAS‏ 
ده‌که‌ین پاشان نیشانه‌ک بو سه‌ره‌وه هه‌یه واتا ئه‌و ay gS‏ به تاله ده‌توانی ده‌ربلنی 
دانایه‌کی نوی دابنیین پاشان که دانه‌یه‌کی نویمان دانا yaa Salis‏ له سه‌ره وه بو 


خواره وه کلیک ده‌که‌ین ده‌رکه‌ی نامیره‌که قاپات ده‌که‌ین پاشان نامیره‌که کویفیتی 


نوی ده خوينته‌ وه )پاشان ئەگەر نامیره‌که (دیپرژتیناز و نه‌کتیفاتورای پئویستبوو SH‏ 
ده‌که‌ین چۆنيەتى کردنی (ده جيته سەر Sus olèh ) utilities)‏ له (maintenance)‏ 
ده‌که‌ین پاشان ده‌چیته سەر (deproteinize probe)‏ که تییدا سور بوه SUS‏ ده‌که‌ین 
پاشان نیشانه‌ی (راست و چه‌وتی (als‏ راسته‌که داده‌گرین پان دەڵی که له رهقم 
چه‌ندی دابنێن هه‌ردووکیان پاش ثه‌وه‌ی دامانا ثینجا دوگمه‌ی (Start)‏ ده ست ده کات به 
ئیشکردن ) پاشان (standbay)‏ نه کات ده‌توانین دیسک ریه‌گینته‌کان دابنێین چونیه‌تی 
دانانی دیسک(سه‌ره‌تا ده‌چینه سەر (overview)‏ پاشان ده‌چینه سەر ریه‌گینت هه‌روه‌ک 
له پێشتر باسمان کردبوو پاشان کلیک له‌سه‌ر نیشانه‌ی ده‌که‌ین دیسکه‌که ده‌که‌ینه ناو 


ئامێرەکە پاشان ئامێرەکە ده‌یخویِنیته وه ثه‌گه‌ر نه‌یخوینده‌وه دووباره دایدەنینەوە.ئێستا 


ئامێرەکە ناماده‌یه بو کاربه‌ریکردنی سه‌مپلی نه‌خوش. 


SEIS‏ ده‌مانه‌وی نامیره‌که بكوژێنینەوە سه‌ره تا پلویسته شاشه‌ی ثامیرهکه‌مان 


(standbay)‏ بێت پاشان دیسکه‌که‌ی ریه‌گینته‌کانی تێد ايه ده‌ری Quits‏ (سه‌ره‌تا ده‌چینه 


سەر (overview)‏ پاشان ده‌چینه سەر ریه‌گینت هه‌روه‌ک له پێشتر باسمان کردبوو 
پاشان کلیک له‌سه‌ر نیشانه‌ی ده‌که‌ین دیسکه‌که ناو له‌تامیره‌که ده‌ردینین پاشان 
ئامێرەکە ده‌کوژینینه‌وه چونیه‌تی کوژانه‌وه‌ی سهره‌تا SUS‏ له سه‌ر نه و سیگوشه‌یه 
ده‌که‌ین که لای راسته پاشان نه و فایله‌مان بو ده بيٌته وه پاشان کلیک له سه ر (shutdown)‏ 
ده‌که‌ین شاشه‌که ده کوژيته‌وه پاشان پاشان دوگمه‌ی کوژانه‌وه و پیکردنه‌وه ئامێرەکە 
Soo‏ ژینینه‌وه. 
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سه ‌ره تا ده‌چینه سەر (overview)‏ 

gai‏ فایله‌مان بو دبیته‌وه پاشان ده‌چینه 
سەر gah‏ کیپورده‌ی که له وينه که دیاره ناوی 
نه‌خوشه‌که ده‌نوسین,پاش نه‌وه‌ی ناو مان 
نوسی پاشان SIS‏ له‌سه‌ر 

- = نیشانه‌ی ده‌سته راست ده‌که‌ین(<<)‎ gad 

پاشان نه‌و پشکنینه‌ی ده‌مانه‌وی بو 


نه‌خوش بکه‌ین ده‌ست نیشانی ده که ین 


پاشان SUS‏ له‌سه‌ر )>>( ده‌که‌ین 
پاشان هه‌روه‌ک له وينه که دیاره ئه بت بؤ ماوه‌ی ۱۰ چرکه سیره‌می نه خؤشه ده بیت 


ناو ثامټره که دابنتین 


پاشان دوگمه‌ی (start)‏ داده‌گرین,پاشان ده‌ست ده‌کات به کاربه‌ریکردنی 
نه‌خوش: 
پاشان بو Gogh‏ سه‌یری ثه‌نجامی پشکنینه‌کان بکه‌ین سه ره تا SUS‏ ده‌که‌ینه 


سەر (۷01[1266)ده‌که‌ین پاشان ده‌چینه Sus(result review) zau‏ له‌سه‌ر ده‌که‌ین 


هه موو ئەنجامى پشکنیتی نه‌خوشه‌کان لێرەیە. 


کالبرهیشنی گشتی (ple)‏ 
۲ كالبرەيشتى (HBAIC)‏ 
۳ كالبرەيشتى(.14101) 


(protine) کالبره‌یشنی‎ .٤ 


ئۆنترۆل دوو دیلوینتی هه‌یه ھەر یه‌که‌شیان بارکودی Saul‏ به خوّی Aude‏ 
له‌کاتی دانانی CISL‏ نوی بو ئامێرهکه دەبێت هه‌ردووک دابنین که له خواره‌وه 
پاسکراوه. 

(pecl-pec2) (ale) کونترول گشتی‎ .١ 
(HBAIC) (pecl-pec2) کونترولی‎ ۲ 


cobas PreciControt ClinChen Multi 1 Cobas 


سهره‌تا ده بیت نامیّره‌که standby)‏ )پاشان ده‌چینه سەر olèh (workplace)‏ 
کلیک له سه ر ( (lot date‏ ده‌که‌ین پاشان فایلیکمان بو ده‌بیته‌وه control-)o9! pug‏ 
«مناحتطنله») بو نمونه ثێمه کؤنترؤله که داده‌گرین: 

پاشان کلیک له سه‌ر )+( ده‌که‌ین پاشان ثاماده ده بیت 

بو ثه‌وه‌ی ثه‌و بارکزده‌ی glial‏ پاکه‌تی کونتروله‌که‌یه ھەر وه ک له وینه‌که شیوه‌ی 
بارکوده‌که دیاره . بارکوده‌که‌ی لێدەدەین له‌سه‌ره‌وه بو Ape‏ به م شیوه‌یه ثه‌و 
بارکوده‌که ده‌خوینیته‌وه Aan‏ (-) بو ره‌شکردنه‌وه‌ی كۆنترۆل و کالبره‌یشنی کؤنه که 
له گه‌ر پلویستی کرد ده‌توانین(-)ره‌شی بکه‌ینه‌وه وه ئەگەر duga‏ سەر کالبره‌شن به 


هه‌مان agit‏ ده‌توانین بیکه‌ین بۆ دانانی ھەر کالبره‌یشنیک که پێویست بکات. 


دانانی gah‏ دیلوینته بو ناو ئامێرەکە که 
تیدا يه که م جار بێت ئهو دیلوینته بکه‌ینه ناو 
نامیره‌که پێش ثه‌وه‌ی بکه‌ینه ناو ثاميٌره که سه‌ره تا 
پیویسته بارکودی ناو کارتونی دلوینته‌که بټنین که 
بارکوده‌کی تیدایه ده بیّت سکانی بکه‌ین: 

سهره‌تا ده‌چینه سەر (utilities)‏ پاشان 
jawa) Sus‏ (۸001(>00105)ده‌که‌ین پاشان SUS‏ 


ده‌که‌ین (laboratory parameters) jaw‏ پاشان 


فایلیکت بو دەبێتەوە پاشان کلیک له‌سه‌ر(+) ده‌که‌ین | 


(import application) jawa Sus پاشان‎ 


دهکه‌ین پاشان دەبێت سکانی بارکژده‌که بکه‌ین | 


پاش ثه‌وه‌ی سکانه‌که‌مان کرد ئێستا دیلوينته که مان 
ناساند به ثامیره‌که پاشان ھەر لهو abla‏ کلیک 
له‌سه‌ر ده‌که‌ین ga‏ که‌وانه‌ی له دلوینته‌که‌یه لای 
ده به‌ین پاشان ده‌توانین دیلوینته نوئیه‌که له ناو 


Sokal‏ دابنین 


چون دلوێنت ده‌که‌ینه ناو امیره‌که :- 
سه‌ره تا کلیک له‌سه‌ر فایلی دلوئنته‌کان ده‌که‌ین ھەر وه‌ک له وئنه‌که دیاره پاشان 


کلیک له سه‌ر GLAS gah‏ ده‌که‌ین پاشان ده‌توانین ھەر دلوێنتەک پتویستمان بوو 


ده‌توانین سکان بکه‌ین هه‌روه‌ک له وينه که دیاره چونکه دلوینته‌کان(قوتو)بارکزدی 


پټوه یه 


دوو دلوټنته پاشان ده رگه‌ی ئامێرەکە ده‌که‌ینه‌وه 
پاشان دادەنێن پاشان SUS‏ له سه ر(راست)ده که ین 
پاشان سکانی دووه م ده‌که‌ین نه وه یش ناو ثامیره‌که | 
دادەنێن پاشان کلیک له سه ر(راست)ده که‌ین.پاشان 


ده رگه که داده‌خه‌ین؛ 


تبینی// ده‌رهینانی نامیره‌که به هه‌مان شټوه کلیک له سه‌ر پاشان دلوټنته که 


ده ردټنین ثه‌گه‌ر یەک دانه بوو نه‌گه‌ر دوو دانه gq:‏ به‌هه‌مان شیوه ده‌ردینین؛ وه 


هه‌روه‌ها ئەبێت دلوینتی (NACL)‏ له‌ناو ئامێرەکە بێت به به‌رده‌وامی. 


١۰٥ 


.١‏ سهره‌تا ده‌چینه سەر (workplace)‏ پاشان SUS‏ له‌سه‌ر کونترول يان کالبره یشن 
ده‌که‌ین بو نمونه ئێمه SUS‏ له‌سه‌ر کالبره‌یشن ده‌که‌ین + 

٢‏ کلیک له‌سه‌ر(+) ده‌که‌ین بو نه‌وه‌ی بمانه‌وی کالبره‌یشنی بو نامټره که بکه‌ین 

۳ _پاشان ده‌ست نیشانی نه‌و پشکنینه ده‌که‌ین که 


پیوستمانه هه‌روه‌ک له وينه که دیاره. 
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5 پاشان كالبرەیشن دادەنێن له شوینی سه‌مپل :15.02.0015 CU‏ 


پاشان SUS‏ لەسەر(<<) دەکەین 


دانان 
1 کلیک له سه‌ر (Start)‏ ده‌که‌ین 

تیبینی// بو کونترول دانان به هه‌مان شیوه | 
ده‌چینه سەر كۆنترۆل (+)داده‌گرین SUS‏ له‌سه‌ر 
پشکنینه که ده‌که‌ین 

پاشان (۲61)داده‌گرین(راست)داده‌گرین | 
پاشان Sus‏ له(۲62)ده‌که‌ین(راست)داده‌گرین 
پاشان )>>( کلیک ده‌که‌ین پاشان يفنا 


هه‌ردوو کونترژله‌که داده‌نیین > 
7٩‏ 


)ده که ین 


ئەم نامیره بو پشکنینی کیمیاوی به‌کاردی:- 
ناساندنی نامیره که. 
چونیه‌تی پیکردنی ئامێرەکە. 
ناساندنی به‌رنامه‌کانی شاشه‌ی سه‌ره‌کی. 
ئاماده کردئی گیراوه‌کان و گورینیان. : 
کار به‌ریکردنی aly‏ نەخۆش. 
نه نجامدانی کالیبره‌یشن و كۆنترۆڵ. 


کوژاندنه‌وه‌ی ثامټره که. 


ئامێرەکە له side‏ پارچه‌یه‌کی سه‌ره کی پیکدیت: 


1 که مه‌به‌ستی شاشه‌ی سه‌ره‌کی كۆمپوتەرەكەيه که زانیاریه‌کانی 
سیسته‌می سوفتویر ده‌گریته خۆى. 

0٧6‏ به هوی کیبورد و ماوسه‌وه ده‌توانی ثه‌و زانیاریانه‌ی که 
دەتەوێت بینوسیت و ئینته‌ری به‌رنامه‌کانی پیبکه‌یت. 

:Height adjusting lever‏ به‌هوی نه‌ و ده سکه‌وه تۆ ده‌توائیت کمپیوتهره که به‌رز 
و نزمی بکه‌یته‌وه. 

:Personal computer‏ که ئەم به‌شه تایبه‌ته به و که‌سه‌ی که امیّره‌که به کاردینت 
که زانیاریه‌کانی سوفتویری به‌رنامه‌که به گویره‌ی پیویستی داده‌بهزینیت و ریکیان 
ده خات. 

aai :Cooling unit‏ بەشە Soy‏ سه لاجه وایه که گیراوه‌کان به ساردی دەهێڵێتەوە 
و دەیپارێزێت له تټکچوون. 

:Front door‏ 943 ده‌رگایه‌ش به‌کاردیت بو پاراستنی پارچه‌کانی تری ناوه‌وه‌ی 


نامیره‌که, 


.8 


3 


به‌شی ناوه‌وه‌ی ئامێرەكەش پا 


reagent syringe .‏ کزنترولی پایپنتینگی گیراوه‌کان ده کات بۆ ناو reaction cell‏ 


ەكان. 


„olsa reaction cell كۆنترۆڵى پایپیتینگی سامپل ده کات بۆ ناو‎ sample syringe 


sipper syringe ۰‏ 18: كۆنترۆڵى پایپتینگی نه‌و سامپلانه ده کات که ته خفیف کراوه 


diluted sample‏ له ناو reaction cell‏ ه کان و هه‌روه‌ها كۆنترۆڵى پایپیتینگی 
گیراوه‌ی ISE‏ ده کات بو ناو پارچه‌ی ISE‏ که نه‌و پارچەيە به‌شنکه له جيهازه که. 


sNaOH-D Soy که گیراوه‌ی تفتی تیدایه‎ :Cell cleaner I . 


:Cell cleaner II‏ که گیراوه‌ی ترشی تێدایه. 

Alarm ده‌سکه ده‌توانین كۆنترۆڵى ده‌نگی‎ adi به‌هوی‎ :Alarm volume knob 
نزم به گویره‌ی 945 که‌سه‌ی که ثیشی پیده‌کات.‎ Ol ه که بکه‌ین که چه‌ند به‌رزبیت‎ 
ی تیدایه که له پروژسه‌کانی‎ deionized water دهبه‌یه‎ ga :water tank 


به‌ریکردنی سامپلدا به کاردت. 


119 ١ 


reaction ئه‌و خانه‌نه‌ی سه‌ره‌وه که باسمان کرد‎ :Drain tube of vacuum tank ,H 


(cell‏ که تیایدا سامپل و گیراوه‌کان تیکه‌ل به‌یه‌ک ده بیت دوای ته‌واو بوونى 
پشکنینه‌که به‌تال ده بت بۆ ناو بۆش 


vacuum که پیی ده‌وتریت‎ Sey 


min 


1 


به هزی main circuit breaker‏ ده تو 


دوگمه‌ی کوژاندنه‌ وه و داگیرساندن 
Gy Slo‏ که به هؤ یه وه ده‌توانیت ته‌واوی پارچه‌کانی جیهازه‌که دابگیرسێنیت يان 


وه به به‌شی سه لاجه که شه‌وه. 


سئ دوگمه‌ی سه‌ره‌کیمان هه‌یه که هه‌ریه‌که‌یان تایبه‌ته به داگیرساندن و 
کوژاندنه‌وه‌ی پارچه‌یه‌کی دیاریکراو: 
:power switch for analytical unit .A‏ که به‌هوّی 945 دوگمه‌یه ده‌توانیت So yield‏ 
دابگیرسیٌنیت يان بیکوژنیته‌وه بێجگە له به‌شی سه‌لاجه‌که. 
maintenance switch .B‏ به‌هزی 945 دوگمه‌یه تۆ ده‌توانیت ثه‌و کاره‌بایه‌ی که بۆ 
پاپیته‌ره‌کان واته ده‌رزیه‌کان ده‌چیت بیکوژینیته‌وه hy‏ دایبگیرسینیت. 
:power switch for control unit .C‏ به هوی 943 دوگمه‌یه تۆ ده‌توانیت personal‏ 
scomputer‏ نامیره که دابگیرسێنیت يان بیکوژێنیتەوە. 


شاشه‌ی سه‌ره‌کی پێکدێت له چوار به‌شی سه ره کی که ثه‌وانیش بریتینه له: 
menu area ۱‏ 
پر status area‏ 
help line ۳‏ 
global buttons‏ 


as 


13.09.19 (Thu) 14 54) 


Status line . 


Menu area ,B 


[e] 


Help line . 


Global button 
ته‌واوی شاشه‌که و سیته‌مه‌که ده‌خاته‌روو.‎ coverview aia, ثه‌و‎ :menu area 
که لیره‌دا تۆ ده‌توانی کاروباره‌کانی رژژانه‌ی پییه‌ری بکه‌یت.‎ 


istatus area‏ ئه‌م به‌شه ئەم زانیاریانه‌ی خواره‌وه له خۆدەگرێت: 


col .‏ ئامێرەکە نیشانده‌دات که له چ باریکدایه بو نمونه له باری Standby‏ په. 


logon name‏ واته gai‏ ناوه‌ی که بو چوونه ناو به‌رنامه‌که به کارديت که 
ثه‌ندازیاره که يان خاوه ن لابه‌که ناوه‌که‌ی داده‌نیّت بو نمونه Admen‏ که حادەتەن 


ته و ناوه‌ی دادةنێن. 


ږ کات و هنوار 


ba 


هه‌روه‌ها له status line‏ ئێمه سن دوگمه‌ی ترمان هه‌یه که بریتینه له: 
gad 6‏ په‌یوه‌ندیه نیشان ده‌دات که درووستبووه له نێوان پارچه‌کانی analyzer‏ 
و LIS‏ 
6 ه‌وه نیشانده‌دات که پارچه‌ی core‏ له چ باریکدایه. 
ogai :AU‏ نیشانده‌دات که جیهازه‌که له چ بارێکدایە. 
gas help‏ به‌شه زانیاری ته‌واوی تیدایه ده‌رباره‌ی جیهازه‌که‌و چژنیه‌تی نیشکردن 
له کاتی بوونی ھەر کێسەیەک ده‌توانیت سودی GS‏ وه‌ربگریت. 
:global buttons‏ که ئەم به‌شه چه ند دوگمه‌یه‌کی سهره‌کی تێدایه که يارمه تیت 
ده دات بو خێرا چونه ناو ثه‌و به‌رنامانه‌ی که دەتەوێت ثه‌وانیش بریتینه له : 
istop‏ به‌کاردیت بو وه ستاندنی ثه‌نجامدانی پشکنین له کاتی بوونی حاله تی له 
ناکاو. 


١0606۷٨ .B‏ به کاردیّت بو هاتنه ده ره وه له به رنامه‌ی کؤمپيوته ره که و کوژاندنه‌وه‌ی. 


2 بەكاردێت بو وه‌ستاندنی سامپل. 

Alarm‏ کاردیت بۆ نیشاندانی ثه‌له‌رمه‌کان ئەگەر ھەر نه‌له‌رمیک هه بوو ثه‌وا 
دوگمه که ره‌نگی زه‌رد يان سوور ده بیت. 

:media eject‏ به‌کاردیت p‏ پچراندنی په‌یوه‌ندی USB storage device‏ به 
ئامێرەکەوە. 

print‏ به‌کاردیت بو پرینتکردنی راپورته‌کانی نەخۆش. 

1 بەكاردێت بو وه‌ستاندنی کرداری سامپلینگ p‏ نمونه وه‌ستانیکی 
کاتی بو به‌ریکردنی راکی STAT‏ وه بۆ سکانکردنی نه‌و تیوبه‌ی که سامپله‌که‌ی 
تیدایه, 


Start‏ به‌کاردیت بۆ ده‌ستپیکردنی کرداری سامپل به‌ریکردن و خویندنه‌وه‌ی. 


* ناماده‌کردنی گیراوه‌کان و گژرینیان >= 


Se) Sus‏ دوگمه‌ی reagent preparing‏ ده‌گزریت $ مور 
gal aly‏ استه‌یه که روژانه نامیره‌که بو پشکنینه‌کانی پلویستی O‏ 
پئیه‌تی. ره‌نگی زه‌رد واته گیراوه‌کان که‌مبوته‌وه بره‌که‌ی و 9294 > Festa‏ | 
بران ده‌چیّت. وه ره‌نگی سوور واته گیراوه‌کان ته‌واو بوونه و 
قوتوهکانیبهتال بووه. نه وکات ئۆ پنویسته هستبکایت به کزرینی 5555 
گیراوه‌کان به گویره‌ی لیستی „reagent load/unload‏ 
۸ گورینی گیره‌وه‌ی 91945 :95 unloading reagent:-‏ « 


). له به‌شی reagent‏ ده‌چینه سەر setting‏ 


۲ دواتر ه‌و گیراوه‌نه دیاریبکه که ده ته وت 
لایانبدهیت. 


۳ دواتر دوگمه‌ی unloading‏ دابگره. 


.٤‏ دواتر دوگمه‌ی execute‏ دابگره. 

۰ دواتر ۲-۱ خوله‌ک چاوه‌رنده‌که‌ی تاوه‌کوو ¥8 ۳22 ده‌رگای شوینی 
گیراوه‌کان ده بيته‌ وه. سم 

1 دواتر که‌فه‌ری ده رگاکه هه‌لده‌ده‌یته‌وه. 

۷ دواتر قوتووی گیراوه‌که ده‌رده‌ینین. 

۸ دواتر که‌قه‌ری ده رگاکه دابگره‌وه و دایخه. 

۹ دواتر دوگمه‌ی End‏ دابگره بو کزتایی هێنان 


به پرژسه که. 


lls 8‏ گیراوه‌ی weagent load-z5i‏ 
!. له به‌شی reagent‏ ده‌چینه سەر setting‏ 
| 
۲ دواتر نه‌و گیراوه‌نه دیاریبکه که ده ته وت | 
‌ 
دایان 


۳ دواتر دوگمه‌ی loading‏ دابگره . 

+ دواتر دوگمه‌ی execute‏ دابگره. 

۵ _ دواتر ۲-۱ خوله‌ک چاوه‌ریده‌که‌ی تاوه‌کوو 
ده‌رگای شویینی گیراوه‌کان دەبێتەوە. 

A‏ دواتر که‌فه‌ری ده رگاکه هه‌لده‌دهیته‌وه. 

۷ دواتر گیراوه‌کان به‌نامتره‌که ده‌ناستنین 


ثه‌ویش به سکانکردنی بارکودی سه 


قوتووه‌که رووه و ئهو AY‏ بت که 

بارکوده که دەخوێنێتەوە. 

gai‏ زانیاریان‌ی که له سه‌ر قوتووۍ 
گیراوه‌کان هه‌یه بریتین له : 

‘System ID‏ مه‌به‌ستی ga‏ کؤده‌ یه که 
دراوه به گیراوهکه. 

lot number‏ ژماره‌ی ڵۆتەکە نیشان ده‌دات. 

:cassette number‏ زماره‌ی کاسیّته که‌یه که 


چ ژماره يه کی دراوه تئ. 


expiration date‏ به‌رواری به‌سه‌رچوونی گیراوه‌که نیشانده‌دات. 


۸ چاوه‌رتبکه تا سیسته‌می جیهازه‌که گیراوه نوئیه که قبول ده‌کات. 


٩‏ دواتر قوتوی گیراوه‌که له شوینی ناردنی بو ناو ئامێرەکە دابنیت به جۆرێک 


بارکوده‌که‌ی سه‌ری رووه‌و GY‏ راست 
۰-دواتر که‌شه‌ری ده‌رگاکه دایگرهوه و 


دایخە. 


دواتىر يسەگ خۈلەک. چاوهزیکه تا 
قوتوی گیراوه‌که ده چيته شوینی GES‏ و 
جیگیر دەبێت. 

۲-دواتر دوگمه‌ی End‏ دابگره بو كۆتايى سم فد 


هینان به پرؤسه که. 


.١‏ سه ره تا سامپله که مان له راکی تايبەت به هه‌لگرتنی سامپل داده‌نلین و بەجۆرێک 
دایدەنێین که GAIL‏ سەر تیوبه‌که رووه‌و باركۆد ریده‌ر بێت. 

۲ دواتر چاوه‌ریکه تا گڵۆپى دوگمه‌ی access sample disk‏ سه‌وز دەبێت. 

۳. دواتر سامپله‌کان له شوینی خۆيان دابنئ. 

+ دواتر بچۆ سەر شاشه‌که. 

۵ له workplace‏ بچۆ سەر به‌شی atest selection‏ 

76 دواتر له بۆكسى sample‏ دوو هه‌آبژاردهت as‏ پیش stat - routine‏ لیره‌دا بؤ 
سامپله که ت routine‏ هه‌آبژیره و بۆ سامپلی نوێس stat‏ هه‌لبژیره. 

۷ دواتر له خانه‌ی type‏ جۆرى سامپله کت دیاریبکه سیره‌م. پلازما هتد... 

۸ له به‌شی disc pos‏ شوێنى دانانی سامپله که ت بنوسه. 

۹ دواتر له sample ID‏ باركۆدى سامپله که بنوسه. 

۰ دواتر pre-diluted‏ هەڵبژێرە ئەگەر سامپڵەکەت پێشتر دیلیوشتی بو کرابێت. 

۱ دواتر جۆرى ده‌فری سامپله کان دیاریبکه له sample cup‏ هه‌تبزارده‌ی normal‏ 
دیاریبکه. 

۲ دواتر له sample volume/dilution‏ هه‌تبژارده‌ی normal‏ دیاریبکه. 


۳ دواتر له gai test matrix‏ پشکنینانه دیاریبکه که بونه‌خوشه‌که نوسراوه. 


6 دواتر دوگمه‌ی save‏ دابگره بۆ خه‌زنکردنی زانیارییه‌کان. 


۵ دواتر دوگمه‌ی start‏ دابگره. 


۱۳۷ 


07/10/12 (Fri) 401 


کالیبره‌یشن: سه ره تا پیش دانانی ھەر کاسیتیکی نوئ SES Gh‏ نوئ ده‌بی 

سه ره تا کالیبره‌یشن يان كۆنترۆڵى بۆ بکه‌ین, 
چه‌ند جۆر کالبره‌یشنمان ~i gaa‏ 

د. Gs‏ گشتی(عام) 

C.f.s HBalc ۲ 

(C.f.s protine crp) ۳ 

C.f.s lipide ۶ 

Cs BUC .o 


که مه‌ریه‌که‌یان بو کومه‌له پشکنیتیکی Gaul‏ به‌کاردیت. ھەر په که لهو 
کالیبره‌یشنانه شوینی تایبه‌ت به خی هه‌یه که به ژماره ده‌ستنیشانکراوه بو نمونه ئێمه 
کالیبره‌یشنی Cis HB ale‏ مان له پژزیشنی دووه‌م داناوه بویه کاتیک که ده مانه وت 
کالیبره‌یشن بو پشکنینیکی شه‌کره‌ی سی مانگی بکه‌ین ده بیت یمه پاوده‌ری CSHB‏ 
6 به‌بری دوو مل ده‌یگرینه‌وه و پاشان بیخه‌ینه ناو هیتاشی تیوبێک و له پوزیشنی 
دووه‌می داده‌نلین چونکه له شاشه‌که پمانی نیشانده‌دات که کالیبره‌یشنی cfs HB‏ 
6 له پوزیشنی دووه‌مه. دواتر ده‌چینه سەر شاشه‌که:- 
۱ سه ره تا ده‌چینه سەر calibration‏ و پاشان ده‌چینه سەر „status‏ ` 
۲ دواتر paw‏ ده‌که‌ین ثه‌و پشکنینانه‌ی که کالیبره‌یشنی دەوێت عه‌لاماتت ده داتئ 
Sey‏ سر ده بیت بؤ نمونه 119016 پئویستی پئیه‌تی و ره‌نگی سور ده بیت و 
تیمه‌ش دیاری ده‌که‌ین(تحدید), 
٣۳‏ دواتر له بوکسی gai method‏ جؤره هه‌لده‌بژیرین که پێت دەڵێت. 


. دواتر start‏ ده‌که‌ین و دواتر Ok‏ ده‌که‌ین و کالیبره‌یشنی HBale‏ ثه‌نجامده‌دریت. 


نه‌گه‌ر له ails‏ سه‌وزه‌که blank‏ نوسرابوو lga‏ له method‏ هه‌لیژارده‌ی blank‏ 
هەڵدەبژێرین ئەگەر 2point‏ بوو ثه‌وا له بۆكسى method‏ مه لبژاردهی 2point‏ 


دیاریدهکه‌ین هتد... 


Admin 07/10/11 (Thu) 11 3 


سيا 

س 
سا 
ست 
Sante‏ 


Toucn Me screen وق‎ Me mouse prosa e space bar or اح‎ 


كۆنترۆڵ: جۆرەكانى كۆنترۆڵÇ:‏ 
PP PUC-o PN ۳0۶ PNU-r 18182۳ HBCN-Y‏ 
ثه‌وانیش به‌هه‌مان شێوه‌ی کالیبره‌یشن ئەگەر پاودەر بوو ده‌یگرینه‌وه به بری 
دوو مل و دواتر کونترولهکه‌ی بو ثه‌نجامده‌ده‌ین به‌م شیوهیه‌ی خواره‌وه: 
۱ سه ره تا ده چیه سەر به‌شی QC‏ 
۲ له ويْش ده چیله سەر „status‏ 
٣۳‏ دواتر جوری نه‌و پشکنینانه دیاریده‌که‌ین که عه‌لاماتمان ده‌داتی که پیویستی به 
کؤنترؤله. 


+ دواتر ده چته ریزی selection‏ 


۵ _ دواتر کلیک routine QC assign jawal‏ ده‌که‌ین. 
1 دواتر کلیک save jawal‏ ده‌که‌ین. 


۷ دواتر SUS‏ له سه ‌ر start‏ ده‌که‌ین. 


۱-سهره‌تا دوگمه‌ی shutdown‏ دابگره. 
۲-دواته بۆکسێک ده‌بیته‌وه و هه‌لبژارده‌ی Shutdown‏ دیاریبکه, 
۳-دواتردوگمه‌ی Ok‏ دابگره. 

٤-چاوه‏ ريکه تا شاشه‌که تاریک دەبێت. 

۵-دواتر دوگمه‌ی کوژاندنه‌وه‌ی مژنیته‌ره‌که و پرینته‌ره‌که دابگره. 


6-دواتر دوگمه‌ی off switch‏ ی پارچه‌ی analytic‏ دابگره بۆ کوژاندنه‌وه‌ی ئەم 


به‌شه. 


5 ۷-دواتر ناوه‌که بگره‌وه. 


نه‌م ئامێره بو پشکنینی هورمونات به کاردئ:- 
۰ شوینی دانانی ثه‌و مه‌وادانه‌ی که ده خريته ناو ئامێرەکە. 
* کورته باسێک ده‌رباره‌ی فایله‌کانی شاشه‌ی ثه‌و ئامێره ده‌خه‌ینه روو. 
۰ چزنیه‌تی پئ کردنی نامیره‌که اماده‌کردنی بو کاربه‌ریکردنی سامپلی نه خؤش. 
* چونیه‌تی کوژانه‌وه‌ی ئامێرەکە. 5 
+ چونیه‌تی كاربەرێكردنى سامپلى نه خؤش. 


* چه‌ند جۆر كالبرەیشنمان هه په. 


چه ند جۆر كۆنتر ۆمان ههیه. 


چۆنيەتى دانانی كالبرەیشن و TIS‏ نوی که پێشتر به نامیره‌که نه ناسربئ 
(تعریف)نه کرابی. 

Gadde‏ دانانی کالسێت نوی (محلولی)نوی که پێشتر نه‌ناسراوه به ئامێرەکە. 
چونیه‌تی کارپیکردنی کالبره‌یشن و کونترول بؤپشکنينه کان به‌شنوه‌یه‌کی گشتی 


هه‌موویان لەیەک باسکردن ده‌خه‌ینه روو. 


ثامیریکی فوول ئۆتۆماتيكە وه له‌سه‌ر سیسته‌ی ECL‏ سیسته‌مکراوه , که به‌کارد نیت 
بو پشکنینی ھۆرمۆنات و كەم خوینی و فایتامینه‌کان و ئێسک و دلی پێدەکرێت. 
۰ چونیه‌تی داگیرساندنی ئامێرەكە:- 
سه‌ره تا پیش ده‌ستپیکردن chos‏ شوێنی Porcell‏ و clean cell‏ بکه‌ینه‌وه. دواتر ٢‏ 
دوو switch‏ مان iaaa‏ 
۸ یه که م دووگمه که ده که ويته ته‌نیشی ئامێرەکە ده‌که‌ینه Switch On‏ . 
B‏ دووه م دوگمه ده‌که‌ویته پیشه‌وه‌ی نه‌میره‌که که om GR‏ 1 واته 
چغنیه‌تی نیشپیکردنی ئامێرەکە. 
دواتر side‏ خوله‌کیک چاوه‌ری ده‌که‌ین تا So ald‏ گه‌رمده بت و ناماده ده بت 
بو یشپیکردن. 
.C‏ دواتر که داده‌گیرسیت Saili‏ راسته‌وخو ده‌نگیک لێوەیدێت Alarmy‏ تکمان 
ده داتئ دوگمه‌ی So alarm‏ داده‌گرین بو نه‌وه‌ی بزانین Ge‏ دەوێت اميٌره که 
به زؤری له‌سه‌ر پله‌ی گه‌رمیه‌که‌ی ده دات چونکه تا پله‌ی گه‌رمیه‌که‌ی نه‌گاته 286 
ناتوانین ئيش به Sorel‏ بکه‌ین بو به‌ریکردنی پشکنینه‌کانی. 
D‏ دواتر چاوه‌ریده‌که‌ین تا ئامێرەکە له Utilization‏ ده‌بیته standby‏ و Le gai‏ ثاماده 


دەبێت بو نیش به‌ریکردن: 


دانانی ته‌و مه‌وادا 
(dise) .١‏ شوینی دانانی کاسێت (محلول) دانانه واته گیراوه‌کان كەتيايدا شوټنی 
دانانی VA‏ پشکنینی هه‌یه. 
idisplay ۲‏ شاشه‌ی نامیّره‌که له لايه‌ن کومپانیاوه سیسته‌مکراوه که تیایدا P‏ 


نیاری نه‌و پشکنینانه بکه‌یت که دەتەوێت بۆ نه‌خوشه‌که‌ی ئەنجام 


بده‌یت و زانیاریه‌کانی نه‌خوش تومار بکه‌یت. 


۳ :)ده به يه که که له چوار ليتر له ثاوی پاڵێوراو له خۆدەگرێت که ۱ لتر اوی 
پالیوراو لەگەل امل (sys wash)‏ تێدەکەینە ناو نه‌م ده‌به‌یه, 

bly: (liquid waste) .4‏ نه‌و ده‌به‌یه‌ی اوی پیسی ئامێرەکە. پاش ته‌واو بونی ھەر 
SUIS‏ ئامێرەکە له پاشه‌رزی ثاوه پیسه‌که ده‌کریته ناو adi‏ ئامێره. 

. (tip) شوینی کوکردنه‌وه‌ی پاشماوه‌ی‎ bly :) solid waste) .5 

So): (assay tip) 7‏ ره‌شه Gly‏ بو سه‌حبکردن به‌کاردی به Gaal‏ ثاميٌره که. 

(assay cup) ۷‏ :بیره‌نگه واتا یارمه‌تی ئامێرەکە ده‌دات بو ثه‌نجامی پشکنینه که, 

(clean cell) ۸‏ تایبه‌ته به خاوینکردنه‌وه‌ی پایپیته‌کان aly‏ خوخاوینکردنه‌وه‌ی 
ئامێرەکە. ئەگەر به‌تال بوو پری ده‌که‌ینه‌وه. 

(pro cell) A‏ هه‌ندیک مادده‌ی 145 JEA a‏ پشکنینه‌کان تیکه‌ل CF Sos‏ تاوه‌کوو 
result‏ مان بداتی ثه‌گه‌ر به تال بوو پری ده‌که‌ینه‌وه. 

(sample stop) ۰‏ :تیوبیکه له کوتای هه موو سه مپل دانانیک داده‌نری. 

(sample disc) ۱‏ شوینی دانانی سه‌مپله‌کا. 
-:-Sipper pipette‏ بو خویندنه‌وه‌ی نه‌نجامی نه‌و پشکنینه‌ی که ده مانه‌ وت 

بەكاردێت. 
-S/R pipette‏ بۆ هه لٌگرتنی تیپه‌کان و سیره‌م بەکاردێت. 

:C position ۲‏ که تایبه‌ته به دانانی سیره‌مه‌کان که تیایدا شوێنى 30 سامپل دانراوه 


ده‌توانین سی نەخۆش به‌یهکه‌وه به‌رټبکه‌ین. 


لەكۆتايدا reagent scan‏ ی ده‌که‌ین تا بزانین مه‌واده‌کان هه‌موو له شوینی 


خویانن يان نا دوو خوله‌ک ده خا 


(maintenance) ۱‏ چه‌ند فایلیکی تیدایه له‌کاتی کارپیکردنی وکوژانه‌وه‌ی ثاميٌره که 
هه‌ندی چالاکی هه‌فتانه کارمان پئ ده بیّت له دوای باسی ده‌که‌ین . 

Lily (sample data clear) ٢‏ نه گه‌ر زاکیره‌ی پر بوو ده‌توانی oy‏ ره‌شی بکه‌یه‌وه بو 
Goya‏ ده‌ست به‌کارکردن بکه‌ین. 

bly :(reagent load list) ٣۳‏ نه گه‌ر کالسیّته‌کان له (٩)پشکنین‏ که‌متری تیدابوو زه‌رد 
دەبێ 

calib/QC load list) .¢‏ ): واتا بو پرێنت کردنی لیستی كالبرەیشن و كۆنترۆل 
به‌کاردیت به لام زور به‌که‌می کارمان پن ده‌بیت. 

oy Gly (sample tracking) ©‏ سه‌یری ثه‌نجامی پشکنینه‌کانی نه‌خوش ده‌که‌ین. 

(parameter tracking) ٠‏ نه‌گه‌ر کالبره‌یشن و کونترولی نوی هه‌بوو ده‌توانین 
لێره به نامیره‌که بناسێنین به لام نه‌مه‌یان زور كەم به‌کاردیت. 


Lily (print view) ۷‏ نه‌گه‌ر پرینته‌ری Google‏ ئەم ثامیره ده‌توانین راسته‌وخو 


ثه‌نجامه‌کان پرینت بکه‌ین. 
sab bly :(temperature)‏ گه‌رمی تامیره‌کان و کالسیته‌کانت پئ ده‌لیت. 
:(alarm)‏ واتا ھەر کێشەک بوو له ئامێرەکە نه‌وا ئو فایله سور ده بیت که کردمانه‌وه 


کیشه که‌ت پئ ده لیت له‌گه‌ل چۆنيەتى چاره‌سه‌ر کردنی به چه ند ریگایه‌ک, 


Lly:(reagent scan) ۰‏ چێک کردنه‌وه‌ی ھەر مه‌وادیک که ده‌که‌یته ناو ثامیره‌که به 


Sus‏ کردنی ثه‌توانی به نامیره‌که بناسینی. 


bly (work place) .‏ چۆنيەتى دانانی سه‌مپلی نه خوش به یارمه‌تی ئەم فایله. 


Lily :(reagent) ۰‏ کلیک کردن ثه‌و فایله که تیدا ده‌توانین سه‌یری به‌روآره‌که‌ی بکه‌ین 


له چ کاتێک نه‌م کالسێتانه دانرایه ته نها ئەگەر پێویست بوو سه‌یری ده‌که‌ین. 


۰ (ibrationاca):‏ واتا شوینی کالبره یشن کردن 

Lily :(control) .‏ شوینی کونترول کردن 

:(Utility) .‏ هه‌ندی فایلمان بو ده‌بیته‌وه له دوای باسیان ده‌که‌ن. 

bly :(stop) .‏ ثه‌گه‌ر کلیک لهو abla‏ بکه‌ین ئامێرەکە ده‌کاته((0000:) ثه‌گه‌ر 


سه‌مپلمان هه‌بوو له سه‌ره‌تاوه ده ست پئ ده‌که‌ین يان ثه‌گه‌ر دوو سئ سه‌مپلمان 
(operation) sya‏ نه‌بوو ده‌مانه‌وی ناميٌره که رابگرین له سه‌ره‌تاوه ده ست پئ 


بکه‌ین JUS‏ لەسەر (Stop)‏ ده که‌ین. 


bly (log off) .‏ بو کوژانه‌وه‌ی نامیره‌که به‌ کاردی. 
Lily (s. stop) .‏ ئەگەر سەمپڵێکمان هه بوو که تیدا سه‌مپله‌کانی تر پایپێت بوه ته نیا 


(s. stop) بوه ثه‌وا ده‌توانی کلیک له‎ (Operation) blg سه‌مپلّه پایپێت نه بوه‎ gai 
هه‌بوو پاش چاره‌سه‌ر‎ GAS ته نیا ئو سه مپله ده‌توانین ده‌ربینین که‎ Guess 


کردنی کیْشه‌که‌ی ده‌توانین دابنئینه‌وه راسته‌وخوٍ ده‌ست به کاره‌که‌ی ده‌کاته‌وه. 


1111072017 (Wed) 


نی ئامێرەکە تاماده‌کردنی بو 
سه‌میلی نه خ 
سه‌ره تا ده‌به‌ی ناوه‌که (water)‏ التر ئاوی gh Uh‏ تیده‌که‌ینه ناو ده به که پاشان 
امل له (sys wash)‏ تیده‌که‌ینه ناو ده به که له‌شوینی خوّی داده‌نین هه‌روه‌ک له 
وينه که پێشتر دیاره. 
Ol (pro cell -clean cell-tip-cup)‏ ده‌که‌ینه‌وه يان دانه‌یه‌کی نوی داده‌نین 


هه‌روه‌ک له وينه که ناماژه‌مان پیکردوه 


waste- waste)‏ 50[10)هه‌رچی زبل و خاشاک و ثاوی پیسه فری ده‌ده‌ین به‌تالی 
ده‌که‌ین 

bls رەقەم یه‌کی شوینی‎ (sample stop) 
سه‌مپله‌کان داده‌نلین‎ 

پاشان سرکیته‌ک له پشتی نامیرهکهیه دایده‌گیرسینین 
پاشان پلاکی پیشه‌وه‌ی نامیرهکه‌ش داده‌گیرستنین 


ئیتر Sorel‏ داده‌گیرسی تا ((508000)ده‌بیّت ئینجا 


کالسیته‌کان ده‌که‌ینه ناو ئامێرەکە پاشان scan)‏ 1€8€01)بۆ ده‌که‌ین بو نه‌وه‌ی 
کالسیته‌ی دامان ناوه بخوینته‌وه 

پاشان هه‌ردوو ده‌رزی (نیدل) نامیره‌که خاوین ده‌که‌ینه‌وه چژنیه‌تی خاوین 
کردنه‌وه‌ی .سه ره تا به SASH‏ به کحول ده‌که‌ین به ده‌رزیه‌ که ده‌خشینین پاشان 
لؤکه‌ک دینین به اوی خاوین ده‌که‌ین دووباره به ده‌رزیه‌کان ده‌خشیّنین پاشان 
به لوکه‌ی وشک ده‌رزیه‌که وشک ده‌که‌ینه‌وه . 


۷ پاشان dusss‏ سەر (maintenance)‏ پاشان (3-sipper pipette prime)‏ بۆ 
ده‌که‌ی دوو جار S/R pipette prime)glil‏ ( 
دوو جار Gh‏ ده‌که‌ین measuring cell)‏ 
gil (preparation‏ جار Gh‏ ده‌که‌ین به‌یانیان 

+ ده‌که‌ین‎ OLY 
Liwuid flow) پاشان دوو هه‌فته جاریک‎ ۸ 
بز ده‌که‌ین که تیدا ده‌سکیکی‎ (cleaning 
ISE cleaning) Jou ههیه لەگەل قوتوه‌ک‎ 
که تێدا له ده‌سکه‌که ده‌که‌ین هه تا ثه‌و‎ (solution 


خه‌ته‌ی که بوی دانراوه دواتر له شوینی clean)‏ 


(cell‏ داده‌نری jawal‏ شاشه Sus‏ له iw 10 flow cleaning)‏ )ده که ین 
-:(finalization maintenance) ٩‏ شه‌وانه که ته‌واو Gage‏ پیش 6094 ئامێرەکە 


بکوژینینه‌وه SUS‏ له‌سه‌ر ثه‌و فایله ده‌که‌ین + 


سهره‌تا ده بئ ئامێرەکە هیچ سه‌مپلی تێدا نه‌بی پاشان SUS‏ له‌سه‌ر (stop)‏ 
شاشه‌ی ئامێرەکە چاوه‌ری ده‌که‌ین تا standby)‏ ) ده بيْت پاشان کالسیته‌کانی ناو 
ئامێرەکە ده‌ردینین (reagent scan)‏ ده‌که‌ین پاشان standby)‏ ) ده بئ پاشان له سه‌ر 
شاشه‌ی نامیره‌که نوسراوه(70۵[00604066) پاشان کلیک له سه‌ر finalization))‏ 
algai maintenance‏ که ته‌واو بوین پێش ثه‌وه‌ی نامیّره که بکوژینینه‌وه SUS‏ له سه‌ر 
abla gad‏ ده‌که‌ین پاشان jawal‏ شاشه کلیل awal‏ ر (Log off)‏ ده‌که‌ین پاشان ھەر 
له پلاکی پیکردنی نامیّره‌که به هه‌مان شێوه ثهکوژټنینهوه وه له پشته‌وه‌ی نامیره‌که 


سرکیته که ثه‌هینینه خواره‌وه کاره‌که ته‌واو ده‌بی. 


سهره‌تا لەسەر شاشه‌ی ئامێرەکە ده‌چینه سەر glo (work place)‏ فایلیکمان 
بو ده‌بیته‌وه پاشان له (۳05)شوینی gai‏ سه‌مپله‌ی که ده‌مانه‌وی دابنیین ژماره‌که‌ی 
ده‌نوسی پاشا له (ID)‏ ژماره يان ناو سه ‌مپله که ده‌نوسین پاشان gad‏ پشکنینانه 
ده‌ستنیشان ده‌که‌ین که بو سه‌مپله‌که پلویسته بیکه‌ین پاشان (Save)‏ ده‌که‌ین پاشان 
سیره‌مه که ده‌که‌ینه ناو سه‌مپل كەپ له شوینی Saul‏ خوی داده‌نین پاشان سه‌مپل 
ستۆپ له دوای gai‏ داده‌نین پاشان start)‏ ) ده‌که‌ین پاشان start)‏ ) گه‌وره‌که‌ش 


ده‌که‌ین پاشان ده‌ست ده کات به کاربه‌ریکردنی سه‌مپل. 


ھەر کالسیته‌ک کالبره‌یشنی له پشت پاکه‌تی خوّی هه‌یه که تیدا هه‌موو 
کالبره‌یشنه‌کی adi‏ ئامێره دوو قوتوی ae‏ پن ی (call-cal2) giles‏ وه ناو BSL‏ 
کابره‌يشنه که کارتی تایبه‌ت هه‌یه بۆ ناساندنی کالبره‌شنه‌که به ئامێرەکە نه‌گه‌ر پێشتر 
نه‌ناسرابوو(تعریف)نه‌کرابوو, وه هه‌روه‌ها هه ندئ له کالسیته‌کان دلوینتی تایبه‌ت به 


خویان هه‌یه بو نموونه (vtd) Soy‏ پنویستیان به دلوینتی گشتی(عام) نیه, 


- د د را‎ wo 
` 


چه ند جۆرێک كۆنترۆلێكمان aas‏ که هه‌ریه‌ک لەم کونترژلانه‌ی خواره‌وه بو 
کؤمه له کالسيته کی ده‌ستنیشان کراو ده‌کری که ناو پاکه‌تی کونترژله‌کانه لێرەدا بەس 


-: کونتروله سه‌ره‌کیه‌کان ده‌نوسین‎ 
(precicontrol tumor marker) ۱ 
(precicontrol varia) ۴۳ 


(precicontrol multimarker) ۳ 


(precicontrol universal) .é 


تیبینی//هه‌ر پاکه‌تی کۆنترۆلێک دوو قوتوی هه يه ناویان (pel -pc2)‏ وه هه روه ها 
کارتیکی تیدایه بو ناساندنی کونترژله‌که ئەگەر نه‌ناسرابو به ئامێرەکە. 


. هه‌ردووکیان له یەک جار باس ده‌که‌ین سهره‌تا پاکه‌تی کالبره‌یشن و کزنترژله 


نویه که دیا 


که نه‌ناسراوه به‌م ئامێره ناو پاکه‌ته‌که دوو قووتوی تیایه نه‌گه‌ر 


پاوده‌ر بوو نه‌وا به گویره‌ی قوتوه‌کان Geb‏ تایبه‌ت تیده‌که‌ین پاش گیرانه‌وه 
۵خوله‌ک چاوه‌ره‌ی ده‌که‌ین تا به‌ته‌واوی پاوده‌ره‌که‌ی ناو قووتوه که بتویته‌وه وه 
به‌هه‌مان شێوه کالبره‌یشنیش, نه‌گه‌ر قوتوه‌کان كۆنترۆل بوو نه‌وا ناویان (-۲61 
ale (multil -multi2ùl 2‏ نه گه‌ر کالبره‌یشن بوو ناویان (۵11-6812ع). 
پاشان هه‌ریه‌که له قوتوه‌کان ۳۰۰ مایکرژ ده‌که‌ینه ناو چه‌ند ثپیندژلفه‌ک پاشان 
له ناو فرێزەر clas‏ ده‌گرین به هه‌مان شوه کالبره‌ینیش . 

۲ سه ره تا ده‌چینه سەر شاشه‌ی Sota‏ کلیک له سه‌ر کالبره‌یشن يان كۆنترۆل 
ده که ین نه‌وه‌ی پټويستمان بێت پاشان کلیک له سه ر فایلی (install)‏ پاشان فایلیک 


ده بيته‌وه پاشان ته‌و کارته‌ی سه ره وه دینین له شوینی تايبهت به Sokol‏ داده نټن 


که پشتی کارته‌که له روی خومان بێت پاش ثه‌وه‌ی کارته‌که‌مان دانا پاشان له 


فایلی( jawal (install‏ شاشه‌که نوسراوه scan BC)‏ 
SL (card‏ ده‌که‌ین پاشان هه‌ریه‌ک له کالبره‌یشن 


و کونترولکه به‌و gogi‏ داناسری(تعریف) بەم 


Gadde *‏ دانانی کالسټت نوی (محلولی)نوی که پێشتر نه‌ناسراوه به ئامێرەکە. 


کالسیّت نوی دانان بۆ Sopal‏ هیچ پئویستی به 
کارت و باركۆد نه په کسه ر کالسئته که ده‌که‌یته ناو ئامێرەکە 


پاشان له سەر شاشه‌ی سه ‌ره کی reagent scan)‏ ) هه‌یه 


کلیک ده‌که‌ی راسته‌وخو به ئامێرەکە ده ناسرئ راسته‌وخو 
پاشان داوای کالبره‌یشن و SH DIS‏ ده کات پاشان بوی ده‌که‌ین. 
Mod‏ پاش yoy‏ کالسته‌کانمان دانا به شنوه‌یه‌کی GUE‏ ده‌بن سه‌ری 


کالسیته‌که‌ن به شلی بێت Lily‏ که سه‌ره‌کانمان کرده‌وه به شلئ دابنلینه‌وه بو ثه‌وه‌ی له 


کاتی کارکدنی ثامیره‌که بتواتئ سه‌ری کالسیته‌کان بکاته‌وه. 
p Traon ue‏ 


چونیه‌تی کارپیکردنی کالبره‌یشن و کونترول بو پشکنینه‌کان 


به شيوه یه کی iS‏ هه‌موویان لەیەک باسکردن ده‌خه‌ینه روو:- 


._نه‌گه‌ر ھەر کالسێتێک داوای کالبره‌یشن يان كۆنترۆلى کرد ثه‌وا ئەگەر قوتوه‌کان 


گیرابونه‌وه له ناو فریزه‌ر ده‌ری ده‌هینین به‌شیوه‌ی ده‌ست(مانوئل)بوی ده‌که‌ین 
واتا سه ره تا گیراوه‌که له ناو فریزه‌ر ده‌ری ده‌هینین که له ناو یپندؤلفه تا به 
ته‌واوه‌تی ئەتوێتەوە پاشان سه‌ره ثپندؤلفه که لئ ده‌که‌ینه‌وه ثیپندؤلفه که ده‌که‌ینه 
ناو سه مپل كەپ پاشان له شوینی دانانی سه‌مپله‌کان داده‌نین سه مپل ستؤپیش له 
دوای ثه‌و داده‌نین پاشان ده‌سکی شوینی دانانه‌که داده‌خه‌ین دوای ثه‌چینه سەر 


شاشه‌که بۆ ده‌ست به کار بونی. 


۲ پاشان له سه‌ر شاشه که ثه‌چینه سەر (calibration)‏ فایلیکمان بو دەبێتەوە پاشان 
پشکنینه که ده‌ستنیشان ده‌که‌ین پاشان dusss‏ سەر position assignment)‏ ( 


کلیکی له سه‌ر ده‌که‌ین پاشان فایلیکی ترمان بو ده بيته‌وه 


Y‏ ھەر پشکنینکمان پێویست ده‌ستنیشانی ده‌که‌ین له‌لای چەپ که هه موو پشکنینه‌کان 


نوسراوه ده‌توانی کامه‌ت پێویست بوو ده نی بکه‌ی وه وه له GY‏ راست 
ده‌توانی ده‌ست نیشانی بکه‌ی که له شوینی دانانه‌که له کامه ژماره بێت له 
(sample disc)‏ به يارمه تی Sus (<<<assign)‏ له‌سه‌ری ده‌که‌ین شوینی دانانی 


کالبره‌يشنه که ده‌ستنیشان ده‌که‌ین + 


2019/01/29 


+ پاشان (ok)‏ ده‌که‌ین (start) glol‏ داده‌گرین پاشان Soy ga8(start)‏ داده‌گرین 
ده‌ست ده کات به کارکردن له‌سه‌ر کالبره‌شن. 

۵ كۆنترۆل دانان پاش Gog‏ کؤنترؤله که مان له شوینی دانانی سه مپله کان Ula‏ 
له سه‌ر شاشه‌ی Somali‏ ده‌چینه سەر YL(control)‏ ده‌ستنیشانکردنی جۆرى 
کونترژله که ده‌چینه سەر( position assignment‏ ) هه‌روه‌ک کالبره‌یشن 
ده‌ستنیشانی ثه‌و پشکنینه ده‌که‌ین که پئویستمانه پاشان Sograa(<<<assign)‏ 


کالبره‌يشنه که ASUS‏ له‌سه‌ر ده‌که‌ین پاش ثه‌وه‌ی ده نمان کرد له پاشان (ok)‏ 


ده‌که‌ین (start) glial‏ داده‌گرین پاشان (0271)گه‌وره که داده‌گرین ده‌ست ده‌کات ۲ 


به کارکردن له‌سه‌ر کونترژله‌ی که داماناوه هه‌روه‌ک له وینه‌ی خواره‌وه GHG‏ 


if پنکراوه.‎ 


ك 


2019/0129 (Tue) 


بو سەير کردنی نه‌نجامی کزنترژله‌کان بۆ Cope‏ بزانین 945 کؤنترؤله‌ی داماناوه 
ثه‌نجامه‌که‌ی چۆنە ھەر Soy‏ له وئنه‌که‌ی خواره وه ناماژه‌ی پیکراوه.نه‌گه‌ر 94 
نیشانانه لهو سئ خه‌ته ده‌رچوو ثه‌وا ه‌نجامی کزنترژله که سه‌رکه‌وتو نه‌بوه بویه 
دەبێت دووباره دایبنینه‌وه . 


2010/01/20 (Tue) s 


۱ 


aadi‏ ئامێره ھەر Soy‏ ئامێرى(008411)بەس شاشه‌ی ئامێره‌کان جیاوازترن بو 
کارکردن که تیّداشاشه‌ی ئامێرەکە ده‌خه‌ینه روو: ۱ 
* چژنیه‌تی پئ کردنی ئامێرەکە ناماده‌کردنی بو کاربه‌ریکردنی سامپلی نەخۆش 
* چونیه‌تی کوژانه‌وه‌ی ئامێرەکە. ` 
+ چونیه‌تی کاربه‌ریکردنی سامپلی نه‌خوش. 


+ چونیه‌تی دانانی کالبره‌یشن و کونترولی نوی که پێشتر به نامیره‌که نه‌ناسربن 


(تعریف) نه‌کرابن. 
۰ چونیه‌تی دانانی کالسێت نوئ (محلولی نوی) که پێش تر نه‌ناسراوه به نامیره‌که, 
۰ چونیه‌تی کارپیکردنی کالبره‌یشن و کونترول بوّپشکنینه‌کان بەشێوەيەكى گشتی 


هه‌موویان لەیەک باسکردن ده‌خه‌ینه روو. 


- 


3 


5 


0 


چونیه‌تی پئ کردنی تامیره‌که ناماده‌کردنی بو کاربه‌رێکردنی 


سه‌میلی نه خوش + 
سه‌ره تا ده‌به‌ی (water) Sogl‏ التر ناوی پالیراو تیده‌که‌ینه ناو ده به که پاشان 


امل له (sys wash)‏ تێدەکەینە ناو ده به که له‌شوینی خوی دادەنێن هه‌روه‌ک له 


\ 


Sais‏ دیاره. 


(pro cell -clean cell-tip-cup)‏ پریان ده‌که‌ینه‌وه يان دانه‌یه‌کی نوی داده‌نین 


هه‌روه‌ک له وينه که اماژه مان پیکردوه 


waste- waste)‏ 50[0)هه‌رچی زبل و خاشاک و ثاوی پیسه فرئ ده ده ین به‌تالی 
ده که‌ ین 

(sample stop)‏ له ره‌قه‌م یه‌کی شوینی دانانی سه مپله کان داده‌نیین 

پاشان سرکیته‌ک له پشتی نامیره‌که‌یه دایده‌گیرسینین پاشان پلاکی پیشه‌وه‌ی 
ئامێرەكەش داده‌گیرسینین ئیتر Sorel‏ داده‌گیرسی تا ((588005)دەبێت Leis‏ 
کالسيته کان ده‌که‌ینه ناو ئامێرەکە پاشان scan)‏ 1ععع۲)بو ده‌که‌ین بو ثه‌وه‌ی 


کالسیِته‌ی دامان ناوه بخوينته‌و. 


/ 
K 


= 


سا مان m‏ 


A‏ پاشان هه‌ردوو ده‌رزی(نیدل) امیره‌که خاوێن ده‌که‌ینه‌وه چۆنيەتى خاوێن 
کردنه‌وه‌ی سهره‌تا به لۆكەک به کحول ده‌که‌ین به ده‌رزیه‌که ده‌خشینین پاشان 
لؤکه‌ک Quo‏ به ثاوی خاوین ده‌که‌ین دووباره به ده‌رزیه‌کان ده‌خشینین پاشان 
به GASH‏ وشک ده‌رزیه که وشک ده‌که‌ینه‌وه . 


۷ پاشان ده‌چینه سەر (maintenance)‏ پاشان ( (sipper pipette prime‏ بو ده‌که‌ی 


measuring cell) دوو جار بوّی ده‌که‌ین‎ ) S/R pipette prime) gli دوو جار‎ 


. ده که ین‎ OLR ده‌که‌ین به‌یانیان‎ Gh پینج جار‎ (preparation 


۸ پاشان دوو daaa‏ جارێک (Liwuid flow cleaning)‏ بۆ ده‌که‌ین که تیدا ده‌سکیکی 


= ISE cleaning) لەگەل قوتوه‌ک پيده لین‎ yas 


۱ که تیدا له ده‌سکه‌که ده‌که‌ین مه تا‎ (solution 
دانراوه دواتر له شوینی‎ Gh که‎ Gad ئو‎ 
- له‎ SUS داده‌نری له‌سه‌ر شاشه‎ (clean cell) 
)ده که‌ ین‎ 1 ۱4 flow cleaning) 


-(finalization maintenance) ۹‏ شه‌وانه که ته‌واو بوین پیش ثه‌وه‌ی So rial‏ 


بکوژنینه‌وه کلیک له سه‌ر ئه‌و فایله ده‌که‌ین . 


سهره‌تا ده‌بی ئامێرەکە هیچ سه‌مپلی تێدا نه‌بن پاشان SUS‏ له‌سه‌ر a(stop)‏ 
شاشه‌ی ئامێرەکە چاوه‌ری ده‌که‌ین تا standby)‏ ) ده بیت پاشان کالسیته‌کانی ناو 


ئامێرەکە ده‌ردینین (reagent scan)‏ ده‌که‌ین پاشان standby)‏ ) ده بئ پاشان له‌سه‌ر 


شاشه‌ی ئامێرەکە (maintenance)os| pus‏ پاشان Sus‏ له سه‌ر finalization))‏ 
algai maintenance‏ که ته‌واو Gags‏ پیش Gogdd‏ نامیره‌که بکوژئنینه‌وه, پاشان 
(barcup)‏ بو ده‌که‌ین سه‌ره تا بارکه‌ه‌که دادەنێن له شوینی خوین له امیٌره که Sog‏ 
ثه‌وه‌ی اماژه‌مان پیکردوه پاشان ده‌چینه سەر شاشه («انلنانا)پاشان (maintenance)‏ 
پاشان ده‌چینه (FD write) pau‏ که تێدا به‌رواری ثه‌مرومان بو خه‌زن ده کات پاشان 
بارکه‌په‌که ده‌ردینین › تیدا بو نموونه کارکردنی ثه‌مرو هه‌مووی خه‌زن ده کات بو 
ئه‌ وه ی له داهاتوو ثه‌گه‌ر هاتوو کیشه‌کی تیکچونی به‌روارو روژی کارکردنمان هه بوو 


ثه‌وا بارکه‌په‌ی داده‌نینه‌وه ثامټره که دیته‌وه سەر به‌رواری GH‏ ده‌ست به کارکردنی 


خوی ده کات . پاشان دوگمه‌ی شاشه‌که ثه‌کوژینینه‌وه پاشان ھەر له پلاکی پیکردنی 
ئامێرەکە به هه مان شوه نه‌کوژینینه‌وه وه له پشته‌وه‌ی نامیره‌که سرکیته‌که ثه‌هینینه 
خواره‌وه کاره‌که ته‌واو ده بئ. 


تیّبینی// (barcup)‏ بەس بو ئەم نامیره ده‌توانی بیکه‌ی بو ئامێرى )411 (cobas‏ 


پیویست ناکات. 


imation 
2HD IBM 


سه‌رتا له سه‌ر Kopal gaili‏ ده‌چینه سەر (0۳06۳9)پاشان فایلیکمان بو 
دەبێتەوە پاشان له (۳05)شوینی سه‌مپله‌ی که ده‌ته‌وی دابنی ژماره‌که‌ی ده‌نوسی پاشا 
له (ID)‏ ژماره‌ی سه‌مپله‌که ده‌نوسین پاشان هو پشکنینانه ده‌ستنیشان ده‌که‌ی که بو 
سه مپله که ده بیت بیکه‌ین پاشان سیره‌مه‌که ده‌که‌ینه ناو سەمپڵ كەپ له شوینی تایبهت 
Gira‏ داده‌نین پاشان سه مپل ستۆپ له دوای ثه‌و دادەنێن پاشان دووجار له سه‌ر 
کیبوردی نامیّره که (2567)ده که ین پاشان Register)‏ ) ده‌که‌ین پاشان ده‌ست ده کات 


به کاربه‌ریکردنی سەمپڵ. 


pon -) 
O00] ۱ 


ic | 


.١‏ هه‌ردووکیان له یەک جار باس ده‌که‌ین سهره‌تا پاکه‌تی کالبره‌یشن و کونترژله 


نویه‌که دینین که نه‌ناسراوه بهم ثامیره ناو 
پاکه‌ته که دوو قووتوی تیایه ه‌گه‌ر پاوده‌ر بوو 
ثه‌وا به Gos‏ قوتوه‌کان اوی تایبه‌ت 
تیده‌که‌ین پاش گیرانه‌وه ۱۵ چاوه‌ره‌ی ده‌که‌ین 
تا به‌ته‌واوی پاوده‌ره‌که‌ی ناو قووتوه که بتویته‌وه 
وه به‌هه‌مان شيوه کالبره یشنیش, نه‌گه‌ر کونترول 


بووقوتوه‌کان نه‌وا ناویان pel-pc2)‏ يان 


olèh .(call-cal2) به لام ئەگەر کالبره‌یشن بوو ناویان‎ (multil -multi2 q 


هه‌ریه‌که له قوتوه‌کان ۲۰۰ مایکرو ده‌که‌ینه ناو side‏ تپیندولفه‌ک پاشان له ناو 
فریزهر olaa‏ ده‌گرین به هه‌مان شوه کالبره‌ینیش . 

۲ سه ره تا ده‌چینه سەر شاشه‌ی ئامێرەکە (Utility) Sus‏ ده‌که‌ین پاشان SUS‏ له‌سه‌ر 
کالبر‌یشن يان کونترول ده‌که‌ین way‏ پیویستمان بێت پاشان نه‌و كارته‌ي 
سه‌ره‌وه دێنین له شوینی Saul‏ به ئامێرەکە Costs‏ که پشتی کارته که له روی 
خۆمان بێت پاش نه‌وه‌ی کارته‌که‌مان دانا پاشان ەمەن Saili‏ نوسراوه scan)‏ 


Sus (BC card‏ ده‌که‌ین که هه‌ریه‌ک له کالبره‌یشن و کونترول که بهو شیّوه‌یه 


ده‌ناسری(تعریف) به‌م ئامێرە. 


دانانی کالسیّت نوی (محلولی)نوی که پێشتر نه‌ناسراوه 
به تامیره‌که. 


کالسیّت نوی دانان بو امیره‌که هیچ پئویستی به کارت و بارکود نيه یه‌کسه‌ر 
کالستته‌که ده‌که‌یته ناو نامیره‌که پاشان له سەر 
شاشه‌ی سه ‌ره کی ده چینه oil (Inventory) jaw‏ 
ده‌چینه SUS ) reagent scan)jaw‏ ده‌که‌ین 
راسته‌وخو به ثامټره که ده ناسرئ راسته‌وخوٍ پاشان 
داوای کالبره یشن و كۆنترۋل ده کات پاشان SH‏ 


ده که‌ین. 


تیبینی// پاش yoy‏ کالسیته‌کانمان دانا به شیوه‌یه‌کی گشتی ده بئ سه‌ری 


کالسیته‌که به شلی بێت Lily‏ که سه‌ره‌کانمان کرده‌وه به شلی دابنیینه‌وه بو ثه‌وه‌ی له 


کاتی کارکردنی نامیره‌که بتوانئ سه‌ری کالسيته کان بکاتهوه. 


: 


و کونترول بۆ پشکنینه‌کان 


به شوه يه کی گشتی هه‌موویان له يه ک باسکردن ده‌خه‌ینه روو:- 
ئەگەر ھەر کالسیتیک داوای کالبره یشن يان كۆنترۆلى کرد نه‌وا ئەگەر قوتوه کان 


گیرابونه‌وه له ناو فریزه‌ر ده ری ده‌هینین ئەگەر به‌شیوه‌ی ده‌ست(مانویل)بوی 
ده‌که‌ین واتا سه‌ره‌تا گیراوه‌که له ناو فریزه‌ر ده‌ری ده‌هینین که له ناو یپندؤلفه 
تا به ته‌واوه‌تی ثه‌تویته‌وه پاشان سه‌ره ثپندؤلفه که لئ ده‌که‌ینه‌وه ثیپندولفه‌که 
ده‌که‌ینه ناو سه مپل كەپ پاشان له شوینی دانانی سه‌مپله‌کان داده‌نین سه مپل 
ستۆپیش له دوای gab‏ داده‌نین پاشان ده‌سکی شوینی دانانه‌که داده‌خه‌ین دوای 


ثه‌چینه سەر Saili‏ بو ده‌ست به‌کار بونی. 


پاشان له‌سه‌ر Saili‏ ثه‌چینه (order) au‏ پاشان ده‌چینه سەر (calibration)‏ . 


پاشان ھەر پشکنینکمان ویست ده‌ستنیشانی ده‌که‌ین که هه‌موو پشکنینه‌کان 


نوسراوه ده‌توانی کامه‌ت پیویست بوو ده نی بکه‌ی وه پاش نه‌وه‌ی 
ده‌ستنیشانمان کرد پاشان (01)پاشان (pos)‏ زماره‌ی دانانی کالیبره‌يشهکه 
ده‌نوسی پاشان کالبره‌يشه‌نه که داده‌نیین پاشان کالیبره‌یشه‌نه‌که‌ی تريش به‌هه‌مان 


o gii‏ داده‌نیین چونکه ھەر کالسیِتیک دوو کالیبره‌شنی هه‌یه پاشان دووجار له‌سه‌ر 
کیبزردی Saili‏ (60061)ده‌که‌ین پاشان (1681506۲)ده‌که‌ین ده ست ده کات به 
کارکردنی کالیبره‌یشن 

كۆنترۆل دانان پاش ثه‌وه‌ی کؤنترؤله که مان له شوینی دانانی سه‌مپله‌کان دانا 
jawal‏ شاشه‌ی Copel‏ ده‌چینه سەر (0۲067)پاشان ده‌چینه سەر( (control‏ 
هه‌روه‌ک کالیبره‌شن ده‌ستنیشانی ئه‌ و پشکنینه ده‌که‌ین پاشان ھەر پشکنینکمان 
ویست ده‌ستنیشانی ده‌که‌ین که هه‌موو پشکنینه‌کان نوسراوه ده‌توانی کامه‌ت 
پێویست بوو ده‌ستنیشانی بکه‌ی وه پاش نه‌وه‌ی ده‌ستنیشانمان کرد پاشان (Ok)‏ 


۵ 


پاشان (pos)‏ ژماره‌ی دانانی کونتروله‌که ده‌نوسین پاشان کونترژله‌که داده‌نیین 
پاشان كۆنترۆلى تريش به‌هه‌مان شێوه داده‌نیین چونکه ھەر کالسێتێک دوو 
کۆنترۆلى aaa‏ پاشان دووجار له‌سه‌ر کیبوردی شاشه‌که (6:0067)ده‌که‌ین پاشان 
(136815067)ده که‌ین ده ست ده کات به کارکردنی كۆنترۆل 


هه‌ روه ک له وټنه‌ی خواره وه ثامژه‌ی پټکراوه. 


(01ا1865):شوێنى سه‌یرکردنی نه‌نجامی پشکنینه‌کان . 


7 (1nventory):كاتى‏ که کالسیته‌کانمان دانا له ناو تامیره‌که ده‌چینه سەر ثه‌و 
` 
فایله (5680 (reagent‏ ده‌که‌ین به م شێوەیە کالسیته‌کان دەخوێنێتەوە وه هه‌روه‌ها 


ده‌توانین لیره‌ش سەير بکه‌ین که کالسیٌتی چه ند پشکنینی ماوه 


ناساندنی پارچه‌کانی کقباس 


.6501 پارچه‌ی‎ photometric analysis-c501 
+ e601 module 
شاشه‌ی سه‌ره‌کی‎ 
. چۆنيەتى داگیرساندنی ئامێرەکە‎ 
کاره روتینیانه‌ی که پیویسته روژانه بو نامیره‌که نه نجامی بده‌ین بریتینه له‎ gad 
چؤنيه تی به‌ریکردنی سه‌مپل.‎ 
+ calibration 
+ QC 
(CALIBRATION) چونیه‌تی دانانی‎ 
(CONTROL) sls چونیه‌تی‎ 


جونیه‌تی دانانی (Maintenance)‏ 


Cobas 0 


نه م امیره بو پشکنینی کیمیاوی ھۆرمۆنات به‌کاردی:- 

زنجیره‌ی شیکه‌ره‌وه‌کانی کوباس ۱۰۰۰ سیسته‌میکی ئۆتۆماتيكى و هه‌ره‌مه‌کی 
و کزنترولکراوی سوفتویره بۆ شیکردنه‌وه‌ی ( Immunoassay And Photometric‏ 
5لو([۸۳۵) به‌کاردیت, که به‌کاردیت بۆ دیاریکردنی چۆنيەتى و چه‌ندییه‌تی چه‌ندین 

هیماکانی پاراستن : 


پیش ناساندنی پارچه‌کانی کزباسی 6000 هەوڵدەدەین هه‌ندیک زانیاری بخه‌ینه 

روو سه‌باره ت به باره مه‌ترسییه‌کانی جیهازه‌که‌و جژره‌کانی 

:safety 21671 1‏ هیْماکانی اگاد ارکردنه‌وه‌ی سه لامه تی به‌کاردیت بۆ ناگادارکردنه‌وه‌ی 
تۆ بو نه‌گه‌ری بوونی ھەر هەڵەیەک له کاتی دانان و ریکخستنی پارچه‌کانی 
جیهازه که . بویه زور به وریاییه‌وه ەو هه‌لانه چاک بکه‌وه به Gh‏ 945 رتنماییانه‌ی 
که سیسته‌مه‌که نیشانیده‌دات و به‌باشی جیبه‌جیی بکه تاوه‌کو ئامێڕەکە به 
سه لامه تی بمێنێتەوە. 

salle warning ٢‏ مه‌ترسیدار نیشانده‌دات که ئەگەر زوو چاره سه ری نه که ین 
ده‌بیته هؤی سوتاندنی جیهازه که. 

caution ٣۳‏ حاله‌تی مه‌ترسیدار نیشانده‌دات ئەگەر چاره‌سه‌ر نه‌کریت Ayes‏ هؤی 
زیانگه‌یاندنی لاوه‌کی به جیهازه‌که, 

notice: .٤‏ تیبینیت بۆ دەنێرێت له سه رحاله تی مه‌ترسیدار که له‌وانه‌یه ببێته هی 


زیانگه‌یاندن به ئامێرەکە. 


* يه که سه‌ربه‌خوکانی کوباسی1۰۰۰: 
کوباسی ۱۰۰۰ پێکدێت له یه‌که‌ی کؤنترؤل و 501 و 601 و چه ند یه‌که‌یه‌کی 


هاردویر که ده‌توانریت به‌يه که وه ببه‌ستریت به چه‌ندین شیوازی جیاواز. 


‘Interlock of 6501 +‏ 
به‌رگی سهره‌وه‌ی پارچه‌ی 0501 به شێوەیەک ئاماده‌کراوه که کلیل ده دريت 
بو پاراستنی پارچه‌کانی ناوه‌وی ئامێرەکە . ئەگەر ga‏ به رگه که هالده‌ده‌ینه‌وه نه‌وا 
راسته‌وخو هه‌موو پارچه‌کانی ناوه‌وه له alga‏ ده‌وه‌ستن و 1٥:1‏ راسته وخؤده ستده کاتبه 


ثاگادارکردنه‌ وه ت. 


scontrol unit and Cobas link ۰‏ 
یه‌که‌ی کونتروّل به کاردییت بو کونترولکردنی هه موو کرداره‌کانی ناو نامیره‌که, 
لینکی کزمپیه‌ته‌ری کوباس به‌کاردیت بو کؤکردنه وه و دابه‌شکردنی هه موو زانیارییه‌کان 


و تیبینییه‌کان که تومارکراوه له ناو کؤمپيونه ره که. 


Monitor Cobas link .A‏ به‌کاردیت بۆ نیشاندانی زانیاری و گه‌ران به ناو سیسته‌می 


سوفتویر و ده‌ستپلکردنی کرداره‌کانی امیره‌که. 


:Keyboard /mouse Cobas link .B‏ کیبورد که پێکدێت 


له 101 کلیل که ده توانیت 


به کاری بێنیت بو گه‌ران به ناو سییسته‌می سوفتویر و چونه ناو به‌رنامه‌کان 
و نوسینی داتاکان. Mouse‏ ده‌توانیت به‌کاریبهیْنیت بو دیاریکردنی ثایتیمه‌کان 
له‌سه‌ر شاشه‌که‌و دانانی نیشانده‌ره‌که له خاڵى دانان. 


Cobas link PC ۰‏ به‌کاردیت بو به‌یه‌که‌وه به ستنی كۆباس و کومپیوته‌ر به یه که‌وه. 


Touchscreen monitor . 


Keyboard/mouse 
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:Control unit computer‏ چاودیری کرداره‌کانی سیسته‌مه‌که ده کات و ریکیان 
ده خات. 

Ergonomic PC .G 

:Core unit cu 150 ۰ 

یه‌که‌ی سه ره کی پیک دێت له چه‌ند پارچه‌یه‌کی گرینگ که گواستنه‌وه‌ی سامپله کان 


به‌ریوه‌ده‌یات . 


‘Rack sampler unit .A‏ شوینی دانانی سامپل. 

port: .B‏ 51۸شوینی به‌ریکردنی سامپله راسته‌وخو بۆ ناو rack rotor‏ له کاتیکدا 
که راکه‌کانیتر به‌ریکراون بۆ ناو „Rack rotor‏ 

:Barcode reader .C‏ ثه‌و پارچه‌یه‌یه که بارکودی سەر کیته‌کان ده‌خوزنیته‌وه. 

AS 945 شوینه‌یه که کیته‌کانی تیدایه‌و ده سوريته وه تا باركۆدى‎ gad Rack rotor .D 


بخوێنێتەوە که دیاریمانکردوه بۆ پشکنینهکه‌مان شوینی دانانی 20راکی هه‌یه. 


«(Conveyor line (depending on system configuration .E‏ شوێنى گویزه‌ره‌وه. 
gai Rack loader ۲‏ پارچه‌یه‌یه که پال به راکه که‌وه دەنێت بو پیشه‌وه. 


Rack unloader 6‏ نه‌و پارچه‌یه‌یه که راکه که راده‌گریت. 


:Rack loader and unloader « 
Rack loader ۸ 

Rack unloader .B 

(Rack tray (with racks .C 
Green LED .D 


به‌شه‌کانی تری یه‌که‌ی سه ره کی که په‌یوه‌ندی به Rack sample unit‏ دوه هه‌یه 
بریتینه له: 
Rack loader/unloader ۸‏ 
STAT port .B‏ 
Operation power switch .C‏ 


Main circuit breaker .D 


yw 


:Water supply 
Finding with inlet filter ۰ 
System interface port 
Water tank 


Tap for water tank . 


mvow > 


High concentration waste container 
سیسته‌می اویی پیکهاتوه له تانکی ثاوی که ده‌که‌ویته به شی دواوه‌ی جیهازه که که‎ 


پێکدێت له connecting tubing & electronic valves‏ که به‌شیوه‌یه‌کی تزتزماتیکی 


او زياد ده کات ب تانکی اوکه SBS‏ که پێویست بوو. دواتر ئاوه که له‌وټوه راسته‌وخق 
ده چيته ناو cell rinse unit‏ له‌ویشه‌وه بژ rinse station‏ دواتر بو „incubator bath‏ 
OLD‏ ریژه‌ی ناو که به‌کاردیت له لایه‌ن C501‏ بریتییه له .401 وه زورترین بریش 


که به‌کاردیت له‌لایه‌ن 6601 بریتییه له 30L/h‏ 
Rack Rotor‏ 
نه‌و پارچه‌یه ده‌که‌ویته نێوان دووپارچه rack‏ 


analytical module(c501 or e و‎ sampler unit 


| sample که‎ . sample rack که ۲۰شوینی 4:48 بو‎ (601 
دواتر ده يگوازيته وه‎ rack loader وەردەگرێت له‎ rack 
Sa sample rack که دواتر‎ conveyor line بو 501 یان‎ 
جگه له‌وه‎ .pipetting دوای‎ unloader دەنێردرێتەوە بژ‎ 
. STAT rack که شوێنى‎ auto QC aaa شوینی هه‌لگرتنی راکی تایبه‌تی‎ 
Trays, racks, tubes, and cups 
Rack tray .A 


Sample racks with different tubes, cups and cup on tube .B 


-Standard cup, micro cup .C 


ثه‌م جیهازه پێکدێت له ده هر و پیکهاته‌ی جیاواز که بو گواستنه‌وه‌ی سامپله‌کان 
به‌کاردیت. سامپله‌کان زياد ده‌که‌ین بو تیوبه‌کان-65ا يان cups-g SaaS‏ و دواتر 
له‌ناو sample rack‏ دادەنرێت و دواتر له 
شوینی خۆى دایده‌نیینه‌وه. ھەر tray‏ یێک 
توانی هه‌لگرتنی 15راکی ههیه و ھەر 
راکتکیش شوینی دانانی 5 سامپلّی هه‌یه. 


75 ێک توانای به‌ریکردنی‎ tray ھەر‎ aly 


Gla,‏ خؤشی هه‌یه. 
Racks‏ 
بو كۆباسى ٠٠۰۰‏ ی دوو جۆر راکمان هه‌یه: standard racks‏ که به‌کاردیت بو 
گواستنه‌وه‌ی تیوبه‌کان به قه‌باره‌ی جیاواز. MAP rack‏ به‌کاردیت بۆ گواستنه‌وه‌ی 
تیوبی 6mm gb 13mm‏ 
standard rack .A‏ 
Spring clips: .B‏ که یارمه‌تی جیگیرکردنی تیوبی قه‌باره جیاواز ده دات 


Galle Rubber bottom .C‏ ده دات له سه‌ر 


قۇ £ 
ناراسته‌ی بارکؤده که بۆ خوتندنه‌وه‌ی بارکزدی 68 
سامپله که مان. 

P ی 448 نه‎ spring clip نه‎ MAP rack .D 


„rubber bottom 
Standard rack MPA rack 


Rack ID 

ھەر راکیک 2H‏ و بارکودی خوی aa‏ که لهلایه‌ن سیسته‌می جیهازه‌که‌وه 
دیاریکراوه و ده ناسريته‌وه. 
Rack ID ۸‏ 
Barcoded rack ID „B‏ 


Rack Class and Color of Standard Racks 
لەم خشته‌یه‌ی خواره‌وه هه‌ولده‌ده‌ین جۆرى راکه‌کان و ره‌نگه‌کانیان و کوده‌کانینان‎ 


بخه‌ینه روو: 


مود سه سی نس 17 - س 
مو وور سم Rerun Pak Revco‏ 
س 


Note: ما‎ racks are onli) ام‎ for قشەم‎ vermis is peres bar cade مهم‎ 


099 سا ¬= ` ر Black‏ موی 


ac Whae ۳ يغ رو‎ ¬ 
Wash rock Green #0 ` ‰0 مسا‎ 


Rack class and colors of MAP Racks 
به ره‌نگی جیاواز‎ 23 Soules 16mm يان‎ 13mm ثه‌و راکانه‌ی که تیوبی قه‌باره‎ 
به‌رده‌سته که ده‌توانیت جیایان بکه‌یته وه و كام راک بو كام مه به‌ست ده ته وت به‌کاری‎ 

بێنیت دیاریده‌که‌ی, 


Rack class Rack color Display in software Rack ID on label 
Routine Navy blue 60001-90000" 1001-4000 
13mm Light green 

Yellow 

Brown 


STATS. Navy blue 54501-0 5501-0 


Routine Light blue 60001-90000) 1001-4000"! 
16 mm Light green 


Yellow 


eu له‎ 


‘STAT Navy blue 54801-0 5801-0 
16mm 


Sample container 
نیمه سی جوری جیاواز له هه‌لگری سامپلی بچووکمان هه‌یه که سامپله‌کانمانی‎ 
له ناو داده‌نلین ثه‌وانیش:‎ 


Sample tube, sample cups, calibrator or control vial 


;cupsy Sample tubes 
Sample cup on rack .A 
16mm x75mm tube .B 
Sample cup on 16mm x 75mm tube .C 
16mmx100mm tube .D 
Micro cup „E 


تتبیتی// هه‌رگیز cup‏ 0 01 بو یه‌که‌ی 


e 601‏ به‌کارمه‌هینه هه‌روه‌ها بو کالیبره‌یشن و 


کؤنترؤلیش 


بری دانانی سامپڵ له ناو تیوبه‌کان 
بو ریگریکردن له رژانی سامپله‌کانمان له‌کاتی به‌ریکردنی ب ناو جیهازه‌که هوا 
له‌سه‌ر ھەر تیوبێک نیشانه‌یه‌ک هه‌یه که دیاریده‌کات به‌رزترین ریژه‌ی پێویست له 


سامپل که به کاردیت بۆ پشکنینه که چه‌نده. 
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یه‌که‌ی سه‌ربه‌خوی 501 پێکدێت له یه‌که‌ی فا 


مێتریک و یه‌که‌ی 15€ بو 


دیاریکردنی ion selective electrodes‏ به‌کاردیت که شیوازیکی نه‌رمی فوّتزمیتریکه: 


که پرۆسێسى دیاریکردنی زیاتر له 600 پشکنینی also in vitro‏ له كاتژمێرێکدا . 


وه یه‌که‌ی 0501 پێکدێت لەم به‌شانه‌ی خواره وه: 


> ئ م 9 غ ينا ها 


Rack sampling position 
Sampling area 


Reaction disk area 


ISE area . 


Reagent cassette loading port 


(Reagent pipetter (pipetting area 


Reagent area . 


فن نم یا با > 


Pipetter arm . 


:sampling area components‏ که پیکدیت له <Ssample pipetter‏ ته‌ویش 
پێکدێت له pipetter arm‏ و 
sample prob‏ کاتیک راکه‌که له 
شوینی دانانی سمپله‌کان ده بت 
نه‌وا Salt alalu pipetter‏ 
دەگوازێتەوە له ناو تیوبه که وه بو 


„reaction cell 


Sample probe . 
(Shield pipe (against electrostatic noise . 


(Drying cylinder (whole blood applications . 


Sample prob rinse station 


Pipetter .‏ به‌ستراوه‌ته‌وه به sample syringe‏ 4 هی چه ن تیوبیکه‌وه که 


elie‏ کرداری pipetting‏ ده‌که‌ن. Sampling syringe‏ ده که‌ويته پشت 
ده‌رگای, لای چه‌پی جیهازه‌که. 


Sample syringe 


Reagent syringe di 


sreagent area components ۲‏ پێکدێت له پارچه‌ی ساردکه‌ره‌وه بو هه‌آگرتنی 
زیاتر له 60 کاسێت و هه‌روه‌ها adi‏ پارچانه‌ی خواره‌وه: 

reagent pipetter 

Shutter 

Cutouts for R1 reagent pipetter probe 

Cutouts for R2 reagent pipetter probe 


(Reagent compartment (cover closed 


ځ ئ م min Ù‏ 


(Reagent compartment (cover opened 


:Reagent pipetting system‏ که دێت له دوو reagent pipetter‏ که 


/ 


ئەوانیش 11-12 وؤ هه‌روه‌ها دوو .ك 
-Reagent syringe‏ 
R2 pipetter .A‏ 
RI pipetter .B‏ 


Rinse stations .C 


:Cassette management system‏ ئهو کاسیتانه پێکدێت له سی Gly‏ تایبه‌تی 


ثاماده کراو که باركۆديان له سه‌ره JEA‏ زانیاری ورد له‌سه‌ر گیراوه‌ی ناو بتله‌کان. 


‘Cassette preparation station ۸‏ راسته‌وخو ثه‌و به‌شه ده که ويته دوای Cassette‏ 
loading port‏ که کاتێک نیمه ویستمان کاسیته‌که بگورین و کاسیتیکی نوێمان LIL‏ 
بو شوێن , ناماده‌کردنی کاسیّته‌کان ثه‌وا ه‌وکات Grd gd‏ بارکود راسته‌ وخ سکانی 
ثه‌و زانیاریانه‌ی خواره‌وه ده کات که له‌سه‌ر کاسیته که يه:(11ای سیسته مه که بړه که ی 
به ژماره: به‌رواریی به‌رهه‌مهینانی, ژماره‌ی کاسیّت و به‌رواری به‌سه‌رچونی. 

:Cassette loading port 8‏ به‌کاردیت بۆ بردنی کاسیته‌کان بۆ ناو جیهازه‌که. 

:Cassette table .C‏ خشته‌ی کاسیته که. 

SEL BE کاتیک که کاسيته کان به‌تال ده‌بن به شیوه‌یه‌کی‎ :Cassette disposal .D 
«cassette disposal- راسته وخؤ ده‌گوازریته‌وه بؤ شوینی کاسئته فریدراوه‌کان‎ 
cassette disposal jawa! خواره‎ aia هیزی کیشکردنه‌وه کاسيته کان‎ Chad که‎ 
„operator shad که له كۆتايدا لاده‌بردرین‎ shaft 


Cassette disposal‏ توانای هه‌لگرتنی ۱۰ کاسیتی هه‌یه 


:reaction disk پارچه‌کانی به‌شی‎ 


:reaction disk ۸‏ توانای گواستنه‌وه‌ی ۱7۰ (cuvettes‏ کیوفیتی هه‌یه که هه‌موویان 
به شیوه‌ی گرووپن ھەر گرووپیک ۲۰ دانه له خؤ og Soa‏ که هه‌موویان له شوینیک 
دادەنرێت که پێێ دەوترێت temperature-controlled bath‏ که cal‏ گه‌رمیان 
دەپارێزێت له 376. 

Water level sensor .B 

:Ultrasonic mixing units .C‏ ئه‌و پارچه‌یه گیراوه‌کانی ناو کیوفیته‌کان تټکه لٌده کات 
تا هیچ نیشتویه‌ک دروست نه بيٌت له بنکی کیوفیته‌کان. 

Photometric unit .D 

Incubator bath .E‏ که ده‌که‌ویته 35 Reaction disk‏ که gah‏ گه‌رمی گیراوه‌کانی 
ناو كیوفقێتەکان.دەپارێزێت له 376. دواتر اوه که ده‌سورئته‌وه له incubator‏ 
oyebath‏ پاڵدەنرێت به ناو ساردکه‌وره‌وه‌که که سارد دەبێت و دواتر ده‌گوازریته‌وه 
بو ناو گه‌رمکه‌ره‌وه له‌وی گه‌رم ده بیت که پئویستی کرد بو پاراستنی پله‌ی 
گه‌رمییه که (0.1C)+‏ 


Reaction cell segment ۶ 
(Sample cleaner (1) sample cleaner (2 .G Q 
Reaction cell rinse unit .H 
EcoTergent 1 

:Cell rinse unit‏ که ده که‌ويته لای چه‌پی Reaction disk‏ , که فرمانی 
خاوینکردنه‌وه و او پیداکردن و وشککردنه‌وه‌ی کیوفیته‌کان ده کات کاتیک که کارلیکه 
کیمیاییه‌کان کژتاییان پێدێت. که ه‌ویش له سی پارچه‌ی سه‌ره‌کی پێک دێت: \ 
Cell rinse unit ۸‏ 
Cell rinse nozzles .B‏ 


Reaction disk .C 


:Ion selective electrodes-ISE 
که به‌کاردیّت بو شیکردنه‌وه‎ ISE یه که‌ی 501 پێکدێت له پارچه‌یه‌کی يه کگرتووی‎ 
له سامپلی نه‌خوشدا. نه م سیسته‌مه ده‌توانیت‎ Na, K, Cl و دیاریکردنی ریژه‌ی‎ 
پرۆسێسی زیاتر له ۲۰۰ سامپل بکات له كاتژمێرێکدا. نه‌م یه‌که‌یه پێکدێت لەم‎ 


پیکهاتانه‌ی خواره‌وه: 


ISE pipetter . 
ISE sipper 
ISE baths , 
ISE rinse station . 
ISE reagent compartment 


Cover of the ISE measuring system 


خ & DUO‏ ئ يټ O‏ 


151 measuring system . 


Na JK Cl پارچه‌ی پیوانه‌کردنی‎ 


ISE pipetter-Y‏ ثه‌و پارچه‌یه به‌ستراوه‌ته‌وه به Syringe‏ به‌هوی چه‌ند تیوبيکه‌ وه 

که کۆنترۆڵی کرداری pipetting‏ ده کات. 

sipper nozzle پارچه‌یه له دوو به‌شی سه‌ره کی پێکدێت:‎ aad :ISE sipper-Y ii 
ان گیراوه‌ی سامپله‌که له‎ 15۴ IS که داده‌به‌زیته خواره‌وه بو ناو گیراوه‌ی‎ 
Sippercusdyde بگوازێتەوە بو شوینی‎ cums ناو کیوفیته‌کان تاوه‌ک و بری‎ 
پێشەوە. ه‌و ده‌رزیه جگه‎ Gude ده‌که‌ونته پشت ده‌رگای ده‌سته‎ aS syringe 
له‌وه‌ی که په‌ستانیکی نیگه تیف دروستده‌کات هه‌روه‌ها بری پێویست له گیراوه‌کان‎ 
. ده گوازيته‌ وه‎ 

ISE bath ii 


ISE reagent compartment iv 


E601 MODULE 


پارچه‌ی 6601 شیکه‌ره‌وه‌یه‌کی ئوتوماتیکییه بژ immunoassay analysis‏ 
که به‌کاردیت بو دیاریکردنی هه ردوو بری چه‌ندیه‌تی و چۆنيەتى سامپلی نه خؤش. 


سامپله‌کان ده‌گوازرینه‌وه بو e601 module‏ هوی پارچه‌ی سه‌ره‌کی Core unit‏ . 


A Pro-wash area C Incubator 
B Reagent area ۵ Consumables area 
٤ مومسم‎ reagents area 
(behind the front doors) 


:6601 module پارچه‌کانی‎ 
Pre-wash area . 
Reagent area 
Incubator . 


Consumable’s area . 


moO bw 


(Auxiliary reagent area (behind the front doors 


A 


B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
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reagent area‏ که ده که ويته ده سته چه پی جیهازه‌که لەم به‌شانه پێکدێت: 


Reagent disk 


Barcode reader . 
Reagent cap open/close mechanism . 


Microbead mixer . 


Microbead mixer rinse station 


Reagent probe ۰ 
Reagent probe rinse station . 


Probe wash station . 


Reagent syringe 


mp DO خ ئه‎ 


:Reaction area پارچه‌کانی تری‎ 


Sample probe . 


Incubator disk 


Sipper probes . 


Sipper probe rinse station . 


Sample syringe 
Sipper syringes 


nim FO ئ‎ ± 


: Prewash area پارچه‌کانی‎ 


Dispenser 


Sipper 

Rinse stati 
Separation station 
Vortex mixing station 


Gripper 


± ئخ DO‏ غ ب ها 


شوینی پارچه به کارهټندراوه کان :Consumable area components‏ 


e 
ˆ 
. 
y= 7 
زۇ‎ 
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Gripper 
Assay tip buffer station with disposal opening 


Vortex mixing station 


Indicator lamp . 


Magazine lifter 


Solid waste containers 


Magazine waste compartment . 


Auxiliary reagents sand cleaning solution گیراوه‌کانی خاوینکردنه‌و‎ 


Preclean bottle .A 
Pro -cell bottles .B 
Clean cell bottles .C 


له سه ر شاشه که چه ند دوگمه‌کی جیهانی به ده‌رده که ویت که هه‌ریه‌که‌یان فرمانیکی 
دیاریکراوی خی هه‌یه هه‌ندیکیشیان له لای راستی شاشه‌که به ده ر ده که ویت بێجگه 
له دوگمه‌ی Help‏ به‌شی خواره وه ی گوشه‌ی ده‌سته چه‌پ ده‌رده‌که‌ویت. دوگمه‌کانیش 
بریتینه له USB, Stop, Shut down, S.stop, Alarm, Print, Start, and Help‏ که 


ثه‌م دوگمانه دەتوانرێت ده‌ستنیشان بکرێت به شیوه‌ی له‌مس . كبرد يان ماوس. 


YAN 


:Workplace 
: له سئ شاشه پێکدێت که ثه‌وانیش بریتینه له‎ workplace لیستی‎ 

test selection ۱‏ به‌کاردییت بو ثه‌نجامدانی کرداری پشکنینه‌که و دیاریکردنی 
دیموگرافیای نه خوش و نوسینی کودی تایبه‌ت به ABS‏ و دیاریکردنی شوینی 
دانانی سامپڵی نه‌خوش له ناو راکداو و دیاریکردنی جورری سامپڵ که سیره‌مه 
يان پلازما له‌گهل دیاریکردنی نه‌و پشکنینانه‌ی که پلویسته بو نه خؤشه که بکرت. 

Data review ٣٢‏ : بەکاردێت p‏ پیداچونه‌وه‌ی ئه‌ و پشکنینانه‌ی که دیاریمان کردوه 
و ده‌توانین زانیاریه‌کان تيايدا بگۆرین و چاکیان بکه‌ینه‌وه ئەگەر هه‌له‌ی تێدابێت. 

Calib review ۳‏ به‌کاردیّت بو پیداچونه‌وه له دۆخى کالیبره‌یشن . 


ا. Type‏ لیره‌دا جوری سامپله‌که‌مان دیاریده‌که‌ین که سیره‌مه يان پلازما. 
lao, :Sample ID ٣٢‏ ثه‌و كۆدە ده‌نوسین که داومانه به نه‌خوشه‌که. 
Rack No. Pos ۳‏ لێرەدا شوینی سامپله‌که‌مان دیاریده‌که‌ین له ناو راکه‌که بو 
نمونه Gilet‏ ژماره 4 راکی ژماره 0033 
Substrates .é‏ لێڕەدا جۆرى ثه‌و پشکنینه دیاریده‌که‌ین که نه‌خوشه‌که داوایکردوه. 
Save .‏ دوای نه‌وه‌ی زانیاریه‌کانمان دیاریکرد ثه‌وجا داتاکان خه‌زن ده‌که‌ین لیر ه دا. 
Data review 6‏ لێرەدا پێداچونەوە ده‌که‌ین بو نه‌و داتایانه‌ی خه‌زنمان کردوه تا 
ئەگەر هه‌لهیه کی تێدابوو راستی بکه‌ینه‌وه. ۱ 
Start ۷‏ دوای ثه‌وه‌ی Lids‏ بوینه‌وه هیچ داتایه‌ک Galas‏ تیدا dui‏ ه‌وجا دوگمه‌ی 
start‏ داده‌گرین و جیهازه‌که ده‌ست ده کات به ثه‌نجامدانی پشکنینه که 
Reagent‏ 
لیستی reagent‏ پێکدێت له دوو شاشه‌ی سه ‌ره کی که ثه‌وانیش بریتینه له : 
setting‏ و status‏ که هه‌ردووکیان به‌کاردیین بو نیشاندانی ورده‌کاردی ته‌واوی 
زانیاریه کان له‌سه‌ر (گیراوه‌کان-76880۳0) هه‌روه‌ها ریکخستتی هه موو ه‌و فرمانانه‌ی 
که په‌یوه‌ندی هه‌یه به ریکخستنی (گیراوه‌کان-7608601), 


Fer TE 
1: د ددد دود‎ 


Calibration 
status: لیستی کالیبر‌یشن پێکدێت له سئ شاشه که ئەوانیش بریتینه له‎ 
شاشانه به‌کاردیت بو داواکردنی کالیبره‌یشن و دیاریکردنی‎ gai install و‎ calibrator 

جوره‌که‌ی و هه‌روه‌ها نیشاندانی هیلکاری کالیبره‌یشن. 


لیستی QC‏ پیک دێت له 6 شاشه که ثه‌وانیش بریتینه له: status, run status,‏ 


individual, cumulative, control and install‏ که به‌کاردین بژ دابه‌زاندن و 
نیشاندان و چاککردنی ثه‌و به‌شانه‌ی که كۆنترۆڵ کراون و هه‌روه‌ها بۆ ریکخستنی 
جوری ه‌نجامی کونترولکراو, 


Utility 

لیستی utility‏ پێکدێت له 7 شاشه که ثه‌وانیش بریتینه system, maintenance,:4J‏ 
„application, calculated test, special wash, report format and module set‏ 
که ثه‌وانه به‌کاردیین بو چونه ناو پارامیته‌ره‌کانی سیسته‌مه‌که و جیبه‌جیکردنی 
پارامیته‌ره‌کان و رێکخستنی سیسته‌مه‌کان. 


GD‏ سه won zon‏ م غه 


که ته‌ویش به چه ند ھەنگاوێک جێبەجێدەكرێت لێرهدا له چه‌ند خاڵێکدا 
ده‌یخه‌ینه روو: 


. پیش نه‌وه‌ی ده‌ست به کاره‌که‌ت بکه‌یت پیویسته سه‌ره‌تا نامیره‌که به کار بخه‌یت. 


Cobas 0 


staring inspection ٢‏ دوای نه‌وه‌ی که ئامێرەكەت به کارخست و هه‌موو 
دووگمه کانت switch on‏ کرد ثه‌وا زور گرینگه که ئەم بارانه‌ی خواره‌وه بپشکنیت: 

:control unit ۰‏ دڵنيابە له‌وه‌ی که هیچ LCD‏ يان SEDVD‏ له‌ناو درايقه که نییه. 
وه دڵنیابه که وه‌ره‌قه‌ی 44ى ته‌واو له ناو پرینته‌ره‌که هه‌یه. 

unit +‏ 00۲6 دڵنیابه له‌وه‌ی که سه‌رچاوه‌ی اوه که on‏ ۷(06دت کردووه, وه ثه‌و 
ده‌فرانه‌ی که پربوه به پاشماوه‌ی پشکنینه‌کانی پێشوتر پێويسته Jig‏ بکرټت و 
خاوێن بکرئته‌وه و له شوێنى خوی دابنرێتەوە ده‌فره‌که. وه ils‏ ببه‌وه لهوه‌ی که 
هه‌موو تیوبه‌کان و ده‌رزیه‌کان و کیبله‌کانی کاره‌با به ته‌واوی له High‏ خویانن. 
وه نابێت هیچ SSI)‏ له شوینی rack loader-rack rotor-conveyor line‏ بێت. 

akil analytic module ۰‏ لهوه‌ی که هه موو رووه‌کانی جیهازه‌که زور خاوینن و 
هیچ تیوبیک کون نه ېووبیٌت وه ده‌رزیه کانیش نابێت هیچ مه‌وادیکی شلی لئ بتکیّت 
و گیراوه پاککه‌ره‌وه‌کان که diay gs‏ بو ده‌ستپیکردنی خاوینکردنه‌وه‌ی پارچه‌کانی 
تامیره که ده بیت رهوانه‌ی ناو ئامێرەکە بكرێت. 

akija :c501 module-ISE unit «‏ له‌وه‌ی که جه‌مسه‌ری کێبڵه‌كانى کاره‌با و 
تیوبه‌کان به شوینی گونجاوی خویانه‌وه به‌ستراوه و وه هیچ تیوبیک اوی لێناتكێت. 

:€501module-photometric unit ۰‏ ده بئ هه‌مووکاسیته‌کان لاببردرێن له شوینی 
cassette disposal‏ 

وه دەبێت top cover‏ جیهازه که دابخرێت و کلیل بدریت. 
module +‏ 6601: ده بیت بری پیویست له گیراوه‌ی ProbeWash‏ ئامدەبێت له ناو 


تامیره‌که. وه ده‌رگاکانی نه‌وپارچه‌یه به ته‌واوی داخرابیتن و JUS‏ درابێت وه نابێت 


ده‌رزیه‌کان هیچ ثاویکی SEH‏ . 
:START-up‏ 
ئامێرەکە ده‌توانیت به ده‌ست يان به شیوه‌یه‌کی تزتوماتیکی ده‌ست پیبکات, که 
سهره‌تا هەڵدەستێت به کرداره سه‌ره‌تاییه‌کانی GIS‏ و دواتر dupes‏ باری stand by‏ 


که به‌نزیکه‌یی ۲اخوله‌ک ده خا 


. ئەگەر ویستمان نوتزماتیکی خوی start Up‏ 
بکات نیمه سه‌ره‌تا Gob‏ ئامێرەکە ده‌گزرین بو wake up time‏ ثه‌ویش به چالاککردنی 
power Up pipe‏ وه جیهازه‌که له باری sleep‏ دابنی له‌کوتایی کاری پیشوترت. وه تۆ 
ده‌توانیت به شیوه‌کی مانوه‌لی ده‌ست پټبکه‌ی ثه‌ویش به چالاککردنی به‌شی start Up‏ 
-pipe‏ 
Preparatory maintenance‏ ثێمە ده‌ست ده‌که‌ین به"ریکخستنی تایتیمه‌کانی 
جیهازه که دوای ثه‌وه‌ی که جیهازه که 85۵-01 ده بّت. 
Automatic start- up.)‏ ده‌توانریت پروژگرامه‌کانی جیهازه‌که چالاکبکردیت به 
شیوهیه‌کی ئۆتۆماتيكى. ئەگەر جیهازه‌که‌ت خستبوه سەر باری sleep‏ له کوتایی 
پشکنینه‌کانی رژژی پیشوتر و باری wake up time‏ ت چالاککرد نه‌وا بو رژژی 
دواتر چیهازه‌که ده‌ست ده کات به نیشکردن به شیوه‌یه‌کی ئۆتۆماتيكى. 
بو start up‏ کردن به شیوه‌یه‌کی ئۆتۆماتيكى ثه‌وا نیمه بهو هه‌نگاوانه‌ی خواره وه 
ده‌توانین ثه‌نجامیبده‌ین: 
۸ ه‌گه‌ر دوگمه‌ی alarm‏ زه‌رد بوو نه‌وا ده‌گه‌رئیت به دوای خه‌له‌له‌کان که ثه‌و 
ناگادارت ده‌کاته‌وه خه‌له‌ل له چ شوینکی جیهازه‌که yaa‏ و دەبێت Sle‏ بکه‌ی 


ئەگەر دووگمه که زه‌رد نه بوو نه‌وا بچۆ بو هه‌نگاوی دووه م. 


OK له شوینی خویان بنوسه و دواتر‎ operator ID وه‎ 2567010 igi وشه‌ی‎ B 
بکه بو چونه ناو به‌رنام‌ی سژفتویری جیهازه‌که دوای ثه‌وه‌ی که ریکخستنه‌کان‎ 
به‌لام ثه‌گه‌ر ھەر به‌شیوه‌یه‌کی‎ Stand by ته‌واو ده بیت جیهازه‌که ده‌چته باری‎ 
ئۆتۆماتيكى نه چوه ناو پروگرامه‌کان ه‌وا نه‌و هه‌نگاوانه جیبه جیبکه:‎ 

utulity>system3/4>operator ID‏ ثه‌وا ثه‌وکات سوفتوییری جیهازه‌که له سه‌ر 

شاشه که به ده ر دەکەوێت. 

Manual Start-Up: ۲ 


۸ سه ره تا دوگمه‌ی switch on‏ دابگره که ده‌که‌ویته لای چه‌پی „rack sampler unit‏ 


دواتر دوگمه‌ی switch on‏ ھەر يه که له كۆمپيوتەر و مونیته‌ر و پرینته‌ره‌که 


MOR 


. دواتر وشه‌ی operator ID sgpassword igi‏ له شوینی خویان بنوسه و 


دواتر OK‏ بکه بو چونه ناو به‌رنامه‌ی سوفتویری Sorel‏ دوای ثه‌وه‌ی که 
ریکخستنه‌کان ته‌واو ده بیت ثاميٌره که ده چته Stand by sob‏ 

Alarm System پشکنینی‎ 

ئەگەر ھەر کێشەیەک له ئامێرەکە هه‌بی ثه‌وا دوگمه‌ی 22٥72‏ راسته وخ ناگادارت 


ده‌کاته‌وه به ده‌نگیکی به‌رز و ره‌نگی دوگمه‌که ده‌گوردریت. لەم باره‌دا پئویسته بچیته 


سەر شاشه‌ی alarm‏ بو نیشاندانی جۆرى ثاگادارکردنه‌وه‌که. 


i 


بو پیداچونه‌وه‌ی شاشه‌ی :Alarm‏ 


دوگمه‌ی alarm‏ داگره بۆ نیشاندانی شاشه‌ی ثاگادارکردنه‌وه‌که. 

دواتر ھەر Galarm‏ داگره بو نیشاندانی زانیاریه‌کان له‌سه‌ر ه‌و 
ناگاد ارگردنه‌وهیه‌ی که بومان هاتووه. 

دواتر هه موو ئاگادارکردنه‌وه‌کان alarm-‏ چاک بکه‌وه به پټی ثه‌و رینماییه‌ی که 
ناگاداری 10942928 


دواتر دوگمه‌ی close‏ دابگره بو داخستنی „alarm screen‏ 


تینیانه‌ی که پێویسته روژانه بونامیره‌که ته‌نجامی 


يۇي رور 


بده‌ ين بریتینه له: 

„Daily maintenance.) 
پێویست بوو.‎ 94845 clearing & backing up data ٢ 
نه گه‌ ر پێویست بوو.‎ 067010060 parameters ٣۳ 
„preparation of reagent .¢ 
„calibration هد‎ 
-measurement of quality control .1 
:Daily maintenance ۰ 

له به‌شی work flow guide‏ نیمه دوگمه‌ی daily maintenance‏ داده‌گرین . 
که ده‌توانین به‌شیوه‌یه‌کی نوتوماتیکی و به ده‌ست بیکه‌ین نه‌گه‌ر ویستمان نوتوماتیکی 
بێت ئهوا ئێمه power up pipe‏ چالاک ده‌که‌ین. 


کاتێک نیمه به شیوهیه‌کی مانوه‌لی Sains‏ ده‌که‌ین هه‌ندیک پنداویستیمان 


alcohol prep pads ( 
gauze ۲ 


deionized water ۳ 


سهره‌تا ئێمه پئویستمان به پاده‌که‌یه که کحولی پێوەیە یەک جار به ده‌رزیه‌کانی 
دادێنین له‌سه‌ره‌وه بق خواره به‌لام هه‌موو به شه کان مه‌رجه پاک بکریّنه‌وه به‌جوانی 


دواتر به water‏ 1610012760 خاوینده‌کرئته‌وه. 


:clearing and backing up data ۰‏ 
بو adi‏ مه به سته ده بیت تودوگمه‌ی Sample data clear‏ به کاربینیت بو سرینه‌وه‌ی 
database‏ هكان بەم شیوه‌یه: 
workplace>data review>routine‏ 

view 

دواتر نیمه نمومی دەمانه‌وێت | 1۳5۳8 سىم 
دیاریده‌که‌ین و دواتر OK‏ داده‌گرین. 
:reagent preparing button +‏ 

ئەم دوگمه‌یه بری دیاریکراو له گیراوه‌کان ده‌رده‌خات که ده‌توانین کاری له‌سه 
ربکه‌ین کاتێک قه‌باره‌ی گیراوه‌کان ده‌پشکنریت. 


sreagent load list/unload list چاپکردنیی‎ 
system overview دیاریده‌که‌ین که لەسەر شاشه‌ی‎ reagent preparing 403.) 
ده رده که ویت.‎ 
„reagent preparing دیاریده‌که‌ین له سەر ویندژوی‎ reagent load list دواتر‎ ٣٢ 


reagent load/unload هه‌لده‌بژیرین بۆ چاپکردنی‎ yes دواتر‎ ٣۳ 


:Cobas c pack دانانی‎ 


سه ره تا خشته‌ی کاسیته‌کان داده‌نیین له شوینی خویان له ناو cassette loading‏ 


„port 

۲ دواتر ٠008 c pack‏ که له‌ه‌رده‌م loading port‏ داده‌نیین به جۆرێک که 
barcode label‏ رووه‌و لای راست دابنریت. 

:Cobas e pack دانانی‎ 

1. ده بيْت سه ره تا دڵنیابیت له‌وه‌ی که سیسته‌مه‌که له باری Stand by‏ په. 

Y‏ دواتر قه‌پاغی Reagent disk‏ هه‌ده‌ده‌ینه‌وه, 

٣۳‏ دواتر سه ری ھەر یەک له Cobas ¢ pack‏ ه کان به ده ست ده‌که‌ینه‌وه به لام دواتر 
که‌میکی داده‌خه‌ینه‌وه به لام نەک به ته‌واوی به نیمچه‌کراوه دەيهێڵ 

A Cap: Closed B Cap: Open 6 Cap: Soft-close positior 

.٤‏ دواتر دلنیابه لهوه‌ی که سه‌ره‌کان هیچیان ogh‏ نییه‌و هیچ بلقټکی هه‌وا له ناو 
گیراوه‌کان نییه, 

0 دواتر ھەر Spack‏ له شوینی خوی داده‌نین به جوانی, 

7 دواتر قه‌پاغه‌که داده‌گرین و دایده‌خه‌ین + 

۷ 


له كۆتايدا reagent disk‏ هکه سکان ده‌کریت که ثه‌ویش ده‌ست پیده‌کات دواتر 


جیبکه: 


ثه‌م هه‌نگاوانه 


System overview>reagent overview . 


:Calibration and QC ۰‏ 
زور گرینگه که تۆ کالیبره‌یشن بکه‌یت بو هه‌موو داواکاریه‌کان و هه‌روه‌ها 
قیاسی كوالێتى کۆنترۆڵ بکه‌یت تا دلنیابیت له باشی هه‌مووگیراوه‌کان و سیسته‌می 
تامیره‌که. بهلام زور دلنیابه که هه‌ردووکیان زور به باشی نه‌نجامدراوه پێش نه‌وه‌ی 

ده ست بکه‌یت به کاری رژژانه‌ت. 
۰ ثاگادارکردنه وه بژ ثه‌نجامدانی calibration & QC‏ 

دوگمه‌ی calibration 8 QC‏ هه‌ردووکیان ده‌گورین بو زه‌رد کاتیک که په سند 
oy Soo‏ له لایه‌ن سیسته‌مه که‌وه. 

دواتر calibration & QC window‏ به‌کاربینه بۆ ثه‌نجامدانی ثه‌م فرمانانه: 
_ قبولکردنی په سند کردنی کالیبره‌یشن و UNIS‏ كۆنترۆڵ. 
٢‏ چاپکردنی calibration or QC load list‏ 

scalibration & QC داواکردنی‎ 
„work flow guide مه لبژټره له‎ QC و‎ calibration دوگمه‌ی‎ . 


۲ ه‌و دوگمانه هه‌لبژیره که ره‌نگیان زه‌رد بووه له هه‌ردوو به‌شی calibration‏ و 
HQC‏ دیاریکردنی جۆرى نه‌و کالیبره‌یشن و کوالیتی کزنتروله‌ی که پیشنیاریکردوه 
قیاس بكرێت. 


۳ دواتر ثهو لیسته دیاریبکه که ده ته وت چاپیبکه‌یت له load list‏ 


.٤‏ دواتر print‏ هه‌لبژیره بو چاپکردنی 345 لیسته‌ی که دیاریتکردوه. 


سه ره تا یمه سیره‌م Ob‏ پلازمای نه‌خوشه‌کانمان ده‌خه‌ینه ناو کیوفیّت و دواتر 
کدی نه‌خوشه‌کان له‌سه‌ر کیوفیته‌کان ده‌نوسین و دواتر ژماره‌ی شوینه‌که‌ی ده‌نوسین 
که له ژماره چه‌ند دامانناوه و له‌ناو راکی ژماره چه‌ندیش دامانناوه بو نمونه له 
ژماره 1 دامانناوه راکی ژماره 0044 و دواتر ده‌یخه‌ینه ناو rack loader‏ وه و ده ست 
ده‌که‌ین ناسینی زانیاریه‌کانی نه‌خوشه‌که‌و و جوری نه و پشکنینانه‌ی که دەبێت GR‏ 


ثه نجامبدریت. 


Test selection ۰ 


A 


و 
F‏ 


t 


0 


A 


:Request routine sample 


بو بینینی شاشه‌که بچو سەر work place‏ . 

دواتر بچۆ سەر test selection‏ 

جۆرى سامپله‌که‌ت دیاریبکه که سیره‌مه يان پلازما. 

له test matrix‏ ته نها هو پشکنینانه به ده رده که وت که کیته‌کانت له‌وناو ثامیره‌که 
داناوه. 

دواتر فرمانی Routine‏ هه‌لبژیره لهو شوینه‌ی که نوسراوه sample‏ 

نه‌گه‌ر سامپلّی نه‌خوش هیچ بارکودیکی نه بوو ئەوا ریک بچۆ سەر Sequence‏ 
alg No‏ ئەگەر بارکزدی تایبهت به خؤی هه‌بوو lgd‏ ده‌چیته سەر „sample ID‏ 
دواتر ژماره‌ی ریزبه‌ندی نه خؤشه که بنوسه له sequence no‏ و دواتر enter‏ بکه 
دواتر جێنیشاندەرەکە راسته وخؤ ده چته سەر sample ID‏ دواتر ثه‌و کوده بنوسه 
که oglja‏ به نه‌خوشه‌که له Sample ID‏ . 


۸ دواتر enter‏ بکه و جيٌنیشانده ره که ده‌چیته سه‌ربوکسی pre-dilution‏ دواتر 
راسته‌وخو enter‏ بکه نه‌گه‌ر سامپله که‌ت پیشتر روونكرابووبێت پێویست ناکات. 
دواتر نیشانده‌ره‌که dines‏ سەر „sample cup‏ 

۹ جوّری sample container‏ ەكەت دیاریبکه که ده‌یکه‌ینه normal‏ دواتر enter‏ 
بکه دواتر جیٌنیشانده ره که ده چته سه‌ربوکسی sample volume/dilution‏ 

۰ دواترله sample volume/dilution‏ نه‌و o dilution‏ دیاریبکه که diay gy‏ بکرټت 
لیره‌دا normal‏ هەڵدەبژێرین و دواتر genter‏ ثه‌وجاره جینیشانده‌ره‌که ده چیه 


چيا 


سەر „test matrix‏ 
۱. ته وجا جۆرى پشکنینه که دیاریده کیت له test matrix‏ که له پرژفایلی نه‌خوشه که 
نوسراوه. 


۲. دواتر save‏ ده‌که‌یت بۆ تومارکردنی زانیاریه‌کان که تمارتکردووه. 


request STAT sample 8 

-work place>test selection بچۆ سەر‎ A 

۲ دواتر جۆرى سامپله‌که دیاریبکه سیره‌مه يان پلازما. 

Y‏ دواتر stat‏ هەڵدەبژێرین له ناو بۆكسى 90۳0۳[6.ثهگه‌ر شټوازه که باركۆدى نه‌بوو 
ثه‌وا جێنیشاندەرەکە دەچێتە سەر Rack ID‏ دواتر ده چیه قۆناغى ٤‏ ب‌لام نه‌گه‌ر 
باركۆدى هه بوو جێنیشاندەرەکە دەچێتە سەر sample ID‏ و ده چیه قۆناغى 1. 


.٤‏ دواتر ژماره‌ی راگه‌که ده‌نوسی له ID‏ »88و دواتر enter‏ ده‌که‌یت و 


. POS ده چيٌته سەر‎ Soyo! 

5. دواتر ژماره‌ی شوینی سامپله‌که‌ت بنوسه له pos‏ و دواتر enter‏ بکه و 
جینیشانده‌ره که ده که ويته سەر sample ID‏ 

7 دواتر ثه‌و کوده‌ی که digla‏ به نه‌خوشه‌که له Sample ID‏ بنوسه‌و enter‏ بکه و 


دوای ثه‌وه جيُنیشانده ره که diaos‏ سەر pre-dilution‏ و جوره‌که‌ی دیاریده‌که‌ی 


N 


A 


ئەگەر پلویست بوو. 
۷- دواتر ده چیته سەر sample cup‏ و جوره‌که‌ی دیاریده‌که‌یت که normal‏ 


هەڵدەبژێریت و enter‏ ده‌که‌یت, 


دواتر له sample volume/dilution‏ جۆرى ته خفیفکردنه که هه‌لده‌بژیری 


21 ئەگەر پێویست بوو دواتر enter‏ ده‌که‌یت. 


دواتر زانیاریه‌کان save‏ ده‌که‌یت. 


۰ دوای خه‌زنکردن ده‌چیته سەر data review‏ تا دوباره سه‌یری زانیاریه‌کان 


بکه‌یته‌وه تا نه‌گه‌ر Galan‏ تێدابوو چاکی بکه‌یت. 


. دواتر cy Seals START‏ و جیهازه‌که ده‌ست ده کات به خویندنه‌وه‌ی سامپله که. 


Data review screen ۰ 


بو نیشاندانی data review gabli‏ نیمه glial‏ بوکسی work place‏ ئۆپشنى 


data review‏ هه‌لده‌بژیرین. دوای نه‌وه‌ی که له به‌شی test selection‏ هه‌موو 


زانیاریه‌کانمان نوسی ئه‌وا ئێمه دئینه سەر به‌شی data review‏ تا دلنیابینه‌وه له 


دروستی زانیاریه‌کان و ثه‌گه‌ر ھەر هەڵەیەک هه‌بو Sle‏ بکه‌ینه‌وه. بێجگه له‌وانه 


ده‌توانین لیر ه دا ه نجمای پشکنینه‌کانیش ببینین. دوای ثه‌وه‌ی دڵنیابووینەوە دوگمه‌ی 
start‏ داده‌گرین و جیهازه‌که پشکنینه‌کان نه‌نجام ده دات. 


PR لل سا مه‎ me 


i 
H 
E 5 SEB 


1 ¦ 139| 8222¥ 1 


Archiving patient data ۰‏ 
بوهه‌لگرتنی زانیاره‌کانی نه خؤش نیمه ده‌توانین خه‌زنی بکه‌ین SEIS‏ سیسته‌مه که 

له باری stand by‏ دادەبێت به م شێوەیە: 

۱. سهره‌تا له work place‏ به‌شی data review‏ هەڵدەبژێریت. 

۲ دواتر ئهو سامپلانه دیاریبکه که دەتەوێت هه‌لیان بگریت backup data‏ 
هه لٌده بژټریت . 

٣۳‏ دواتر ثه‌و به شه دیاریبکه که ده ته ويٌت داتاکانی تیدا خه‌زن بکه‌یت بو نمونه له‌ناو 
floppy disk‏ ده ته وت خه‌زنی بکه‌یت که له‌ناو بوکسی media‏ هه لی ده‌بژیری. 

ot‏ دواتر ناویکی بۆ Sabla‏ دابتی له ناو03:06 file‏ ناوه که بنوسه. 

0 دواتر له file formatia‏ جزره‌که‌ی Su he‏ که به‌کام جۆر ده ته وت 
هه لبگیرد ریت. 


ASCII‏ که ده‌توانریت لەلايەن PC‏ بخوینریته‌وه به‌لام ناچیته ناو سیسته‌می 


ەخوێنرێتەوە له‌لاین جیهازه‌که ATL‏ ناخوێندرێتەوە له 


جیهازه‌که. Binary‏ ئەم شێوا 


لایه‌ن PC. Base‏ لێرەدا ناتوانین هیچ داتایه‌ک خه‌زنکه‌ین بو 6601. 


0 
ده‌که‌ین.‎ OK دواتر‎ A q 
ees 1 1 1 پ‎ 
f Floppy Dish Mass Storage ۱ 
File name [ 
File Format 
© ASCH C Binary 
€ Base CAN 
With double quotation mark 
F Separator "|" 


F Additional Oste Time 


IBRATION 


کالیبره‌یشن 943 پرژسه‌یه‌یه که په‌یوه‌ندی نیوا 


Measurement value ان‎ 

corresponding result‏ به‌یه‌که‌وه ده‌به‌ستیته‌وه. نه‌و پرژسه‌یه ریکخستنی ته‌واوی 

پرژگرامه‌کانی امیره‌که ده‌گریته خی و update‏ ی ته‌واوی 94 پروژگرامانه‌ی 

پێدەکرێت که ده‌مانه‌ویت, تا به باشترین شێوه ثه‌نجامی پشکنینه‌کانمان بو ده‌ربچیت. 
سیسته‌می كۆباسى 1۰۰۰ ی چه ند تایبه تمه‌ندیه‌کی خوی هه‌یه که بریتینه له: 

. _به‌شیوه‌یه‌کی ئۆتۆماتيكى کالیبره یشن ده‌کات کاتیک که start-up‏ ده بیت 


نامیّره‌که. وه به شوه یه کی مانوه لی ده‌توانین کالیبره یشن بکه‌ین بۆ گرووپێک له 


داواکاریه‌کانی جیهازه‌که به داگرتنی دوگمه‌ی „start up‏ 
٢‏ -ئامێرەکە ثاگادارکردنه‌وه‌یه‌ک دەنێرێت تا به شيُوه يه کی ئۆتۆماتيكى کالیبره‌یشن ا 
بکات له کاتی 43( reagent‏ هکان. 
۳ ۲-ناگادارکردنه‌وه‌یه‌کی ئۆتۆماتیکیش دێت کاتیک که کرداری کالیبره‌یشن فه‌شه‌ل 
دێنێت تا دووباره کالیبره‌یشن بکاته‌وه. 


جوره‌کانی کالیبره‌یشن: 

:start-up calibration ۱‏ لەم جۆرەدا تۆ ده‌توانیت نه‌و پشکنینان‌ی پیشوتر 
دیاریبکه یت که کالیبره‌یشنیان بو کراوه کاتیک که تۆ داوای کالیبره‌یشنی Start Up‏ 
ت کردبوو به شټوه يه کی مانوه‌لی. ه‌و پشکنینانه‌ی که بژ start-up calibration‏ 
دیاریکرابوون به ده‌رده‌که‌ون له : 
Calibration>status>start up setting‏ 

:change-over calibration ٢‏ کالیبره‌یشن ده‌کریت SEIS‏ که نه‌مانه‌ی خواره وه 
رووده‌دات: 


کاتیک گۆران رووده‌دات له‌ریژه‌ی reagent‏ که بره‌کانیان که مد 


وه. 
کاتیک که گۆران له Cobas c pack‏ رووده دات بی گوندان به بره‌کانیان که چه ند 
که می کردوه ثه‌وا gai‏ کالیبره‌یشنه ده‌کریت. به م شیوه‌یه: 
Utility> application>calibration‏ 
ad time-out calibration ۲‏ جۆرە کالیبره‌يشنه رووده‌دات به‌شیوه‌یه‌ی یەک له 
دوای یەک کاتیک که به تلپه‌ربونی کات مه‌واده‌کانی ناو ثامیه‌ره‌که كەم ده کات 
و خۆى ریکده‌خات و ده‌گونجینیت لەگەل که‌می مه‌واده‌کان . هه‌روه‌ها ئەم 
کالیبره‌يشنه ده‌توانین ثه‌نجامی بده‌ین بژ „cassette calibration‏ 
calibration .٤‏ 0ع67ع06-۱:[8):کاتیک نه‌نجامده‌دریت که ثه‌نجامی )له دهره‌وه‌ی 
سنووری دیاریكراوبێت. که دیاریکراوه به زیاتر له سی BES‏ جیاواز. 


aly scalibration now ٥‏ کالیبره‌یشن کردن به شیوه‌یه‌کی نئوتوماتیکی 


که ه‌نجامده‌دریت کاتیک کرداری پارپزگاری Sokal‏ چالاک دەبێت 


calibration>status. 
یاساکانی کالیبره‌یشن:‎ 

.١‏ کالیبره‌یشن به باشترین شټوه رووده دات کاتیک که هه موو رۆژێک تۆ کالیبره‌یشن 
بکه‌یت بو چیهازه که. هه‌روه‌ها دەتوائرێت ئه نجامبدريٌت ھەر کاتیک که ثاميٌره که 


له باری کارکرد نیشدابیّت. 

multi-analyte calibrator ۲‏ به‌کاردیت به شیوه‌یه‌کی ثاسایی, که داتاکانی سەر 
کالیبره‌یته‌ره‌که داونڵۆد ده بټت له رټگه‌ی „cobas link‏ 

gai ۳‏ کالیبره‌یته‌ره‌ی که به‌رواری به‌سه‌ر چووه به‌هیج جوریک نابێت به‌کاربیّت. 
نه‌گه‌ر بەكاربێت ثه‌وا Olgas‏ نامیره‌که هیچ ناگادارکردنه‌وه‌یه‌ک KAlarm‏ 
نیشان نادات. 

.٤‏ کالیبره‌یته‌ره‌کان دوو دوو به یه که وه دادەنرێت. 

0 كاليبرەيتەرەكان ھەر یه‌که‌یان باركۆدى تایبهت بەخۆى gaa‏ و کالیبره‌ته‌ریشمان 
ههیه بئ باركۆدە نیمه ده‌توانین هه‌ردوو جۆرەكە به کاربينین به لام هه ریه که و له 
راکی Saul‏ به‌خویان ره‌وانه‌ی ناو ثامیٌره که ده‌کرین. 

1. ھەر کالیبره‌یته‌ریک ده‌توانرت چه‌ند جارێک بەکاربێت بو کالیبره‌یشن, 

لیسته‌کانی سەر شاشه‌ی calibration‏ 

لیستی کالیبره‌یشن له سئ شاشه‌ی سه ره کی Ly‏ دێت: 

Calibration>status / calibration>calibrator / calibration>install 

ثه‌و شاشه‌یه زنیاری وردی تێدایه لەسەر ثه‌نجامی پشکنینه‌کان له calibration‏ 
gal status‏ مودیوله‌ی که دیاریکراوه له بکسی ۷1٥0046‏ هه روه ها به کاردټت بۆ 
دیاریکردنی هو پشکنینانه‌ی که دهته‌ویت start- up , time out, change over,‏ 


manual‏ کالیبره‌یشنی بؤ بکه‌یت. 


iscreen 


۱. سه ره تا ده چیه سەر calibration‏ ده چیته سەر لیستی Status‏ 
۲ دواتر ثه‌و پشکنینانه يان ئه‌ و ails reagent‏ دیاریبکه که دەتەوێت کالیبره‌یشنی بو 
بکه‌یت له لیسته‌که‌دا که هایلایت ده‌کرێّت به ره‌نگی شین. 
۳ دواتر ده چیه سەر ریزی Method‏ لهوێدا په کیک له هه لّبژارده کان دیاریده‌که‌ین 
که بریتینه له : 
Blank, 2point, full, span‏ که gai‏ دانه‌یه‌ی دیاریده‌که‌یت به ره‌نگی سه‌وز 
هایلایت ده بیت دواتر له ریزی cause‏ ؤپشنی manual‏ هه‌نده‌بژیریت و دوگمه‌ی 
6 زەرد دەبێت. هه‌روه‌ها ثه‌گه‌ر ویستت کالیبره‌یشن زياد بکه‌یت بۆ گیراوه‌کان و 
پشکنینه‌کانی تر نه‌وا هه‌نگاوی ۲ و ۲ دوباره بکه‌وه, 


t‏ دواتر save‏ داده‌گری بو خه‌زنکردنی گرانکارییه‌کان. 


بۆ ریکخستنه‌وه‌ی gah‏ کالیبره‌یشنه‌ی که به مانوه‌لی ثه‌نجامتاندا ثه‌و هه‌نگاوانه 

ثه نجامیده: 

.١‏ له به‌شی calibration‏ لیستی status‏ دیاریبکه. 

Y‏ دواتر ئهو پشکنینانه يان ثهو گیراوانه‌ی که دیاریتکردبوو بو کالیبره‌یشن پلویسته 
ریکبخریته‌وه. نه‌وانه‌ی که هایلایتت کرد له ریزی method‏ به ره‌نگی سه‌وز 
ده‌رده‌که‌ویت ثه‌وا دوگمه‌یه‌کی تر له ریزی Se) method‏ سپی ده بیت 

۲ دواتر ه‌و دوگمه يه Sy sha‏ که ره‌نگی سپی بووه. دواتر نه‌وه‌ی ماوه‌ته‌وه له ریزی 
6 و Cause‏ ون ده بن و نامێنن و ره‌نگی دوگمه‌ی save‏ و ده بیّت. 


.٤‏ دواتر save‏ هەڵبژێرە. 


w 
نن‎ 


بو پیداچونه‌وه‌ی داتای کالیبره‌یشن: 
له به شی calibration‏ لیستی status‏ دیاریبکه. 
دواتر پشکنینه که دیاریبکه له لیسته که. 


۳ دواتر calibration result‏ هه‌لبژیره بژ نیشاندانی شاشه‌ی calibration result‏ 


t 


دوتر که دڵنیابوویت هه‌موویان ته‌واون له بۆكسى calibration result‏ ئه‌وا SAS‏ 


له‌سه‌رتاه بک 


B‏ چونیه‌تی دیاریکردنی شوینی کالیبره‌یته‌ر -assign calibrator position‏ له به‌شی 


:calibration screen 


۱ سهره‌تا ده چیته سەر به‌شی calibration‏ له‌وی ده چیه سەر لیستی calibrator‏ 


له وش ده چیه سەر rack-assignment‏ و SUS‏ ده‌که‌ی و بوکسیکی تر دەبێتەوە. 
۲ دواتر rack position‏ و rack ID‏ کالیبره‌یته‌ره‌که دیاریبکه له لیستی ده‌سته راست. 
۳ دواتر rack position‏ و rack ID‏ دیاریبکه له لیستی ده‌سته چه‌پ. 


.٤‏ دواتر کلیک له‌سه‌ر Assign‏ بکه بو ثه‌وه‌ی نه و کالیبره‌یته‌ره‌ی دیاریتکردوه له 


لیستی ده‌سته راست بچێته ثه‌و شوینه‌ی که دیاریتکردوه له لیستی ده‌سته چه‌پ. 

۵ دواتر ه‌گه‌ر ویستت شوئنه‌که‌یان بگژریته‌وه يان به هه له دانه‌ یه کی ترت گواسته‌وه 
ثه‌وا ده‌توانی کلیک له سه remove‏ بکه‌یت. 

1 دوای gogai‏ که ته واوتکرد هه‌مووی ثه‌وجا SUS‏ له سه را بکه بو خه‌زنکردنی ه‌و 
گورانکارییانه‌ی که ئەنجامتدا. 

:calibration install شاشه‌ی‎ .C 


بو بینینی gaili gai‏ سه‌ره‌تا ده‌چیته سەر به‌شی calibration‏ ئۆپشنى سییهم 


بژیری install‏ که نه‌ویش له دوو به‌شی سه ره کی پێکدێت: 
Chemistry ۰‏ : نه‌گه‌ر ویستت نه‌پده‌یتی کالیبره‌یته‌ره‌کانی 6501 بکه‌یت ثه‌وا ئەم 
په‌شه هه لٌده بژټٌری. 
۰ : 0:06 ائه گه‌ر ویستت ثه‌پده‌یتی کالیبره‌یته‌ره‌کانی 0601 بکه‌یت ثه‌وا aad‏ به‌شه 
هه‌لده‌پژیر: ى 
۸. بو پشکنینی زانیاریه‌کانی نه‌وکالیبره‌یته‌رانه‌ی که تومارت کردوه بو 6501 ئەم 
هه‌نگاوانه جیبه جیبکه: 
۱. سهره‌تا بچۆ سەر به‌شی calibration‏ دواتر بچو ناو لیستی Aig install‏ بچو 
سه‌ربه‌شی „chemistry‏ 


۲ دواتر کالیبره‌یته‌ره‌که Jaa‏ 


ه له لیستی ده سته چه‌پ. 
لیستی ده سته چهپ add‏ زانیارییانه‌ی تێدایە: 
Calibrator name‏ 


Calibrator code 


Lot number 


لیستی ده سته راست هم زانیاریانه‌ی تیدایه: 


Test name 


Registered calibrator concentrations 


دواتر له‌به‌شی calibration‏ بچۆ سەر لیستی calibrator‏ که نه‌ویش aö‏ 
زانیاریانه‌ی خواره‌وه لەخۆ ده‌گریت: 

Calibrator name ۰ 

Assigned rack number and position + 


Calibrator code ۰ 


Lot number ۰ 
Expiration date + 


alas application لیستی‎ utility دواتر له به‌ شی‎ t 


یت دواتر کلیک له سه‌ر 
6 ده که‌یت. 

„Test list ده‌که‌یت له‎ Test jawal دواتر کلیک‎ _ ۵ 

تابه‌کانی تريش که ماونه‌ته‌وه ثه‌و زانیاریانه نیشان ده‌دات: 

* كۆدى ئه‌و کالیبره‌یته‌ره‌ی که دیاریتکردوه, 

Normal sample volume ۰‏ بۆ کرداری کالیبره‌یشن. 

+ قه‌باره‌ی diluent ga‏ ی که بەكاردێت به شوه یه کی ستاندارد بۆ کالیبره‌یتهر. 

+ قه‌باره‌ی ثه‌و diluent‏ که به‌کاردیت بژ dilution‏ 

8 بو پشکنینی زانیاریه‌کانی ثه‌وکالیبره‌یته‌ران‌ی که تومارت کردوه بو 6601 ئەم 
هه‌نگاوانه جێبەجێبكە: 

۱ سهره‌تا بچۆ سەر به‌شی calibration‏ دواتر بچۆ ناو لیستی install‏ لهوێش بچو 
dy jaw‏ شی 11111111116 


gai‏ لیسته له ده سته چه پ نه‌و زانیاریانه نیشانده‌دات: 


„test name jly Calibrator name 


-Lot number 


لیستی ده سته راستیش test mame‏ نیشانده‌دات. 


P 


دواتر له به‌شی calibration‏ لیستی calibrator‏ هەڵدەبژێرى. که ئەم لیسته‌ش 


ثه‌م زانیاریانه‌ی خواره‌وه نیشانده‌دات: 


Test name and calibrator level 


Assigned rack number and position ۰ 

Lot number ۰ 

Expiration date ۰ 

٣۳‏ بو دوزینه‌وه‌ی خه‌ستی کالیبره‌یته‌ر بو 6601 نه‌وا له به‌شی calibration‏ لیستی 
58 هەڵبژێرە. 

.٤‏ دواتر e 601 test‏ دیاریبکه‌و به شی calibration result‏ هه‌لبزیره که تەیبڵێک به 


ده رده که وت و Wad)‏ ده‌زانی خه‌ستی کالیبره‌یته‌ره‌که چه‌نده. 


:Cobas link aJ calibrator date دابه‌زاندنی‎ 


el 
ود‎ 


۴ 


ده بیت ئامێرەکە له باری standby‏ بێت. 
دواتر به‌شی calibration‏ هه‌آبژیره لەوێش لیستی install‏ لهو لیسته‌ش بچۆ سەر 
6 بو کردنه‌وه‌ی شاشه‌ی download‏ 

required item, calibrator name, lot) «Sw bs په کیک له مه‌رجه‌کانی گه‌ران‎ 
„search using لهو شوینه‌ی که نوسراوه ر‎ (number, or release date 


slot number‏ لیره‌دا ئه‌و ره قه‌مه ده‌نوسیت که دانراوه بۆ مه‌به‌ستی گه‌ران, 


سه‌ره‌تا شەش ره‌قه‌م ده‌نوسیت دواتر به دوو سفر کوتایی دیت. 


4 


= 


80 


> 


دواتر release date‏ هه‌لبژیره له به‌شی by‏ 5014بۆ نیشاندانی جۆرى گه‌رانه که‌ت. 
دواتر search jawal SUS‏ بکه‌و چه‌ند ثایتیمیکی گه‌ران به ده رده که ویت. 

دواتر ثه‌و بؤکسه دیاریبکه که ده ته وت دایبه‌زینیت. 

دواتر 1001028 هه‌لبژیره‌و دواتر کلیک له سه‌ر ok‏ بکه 

دواتر بوکسیک ده ده که‌ويت و دیسان ok‏ بکه بو چه‌سپاندنی شاشه‌ی 
1 لەوێش کلیک له سه Ok‏ پکه . 

له كۆتايدا close Sus‏ بژ گه‌رانه‌وه بژ شاشه‌ی .calibration>install‏ 


UALITY CONTROL 


ده بیت dy‏ شیوه‌یه‌کی به‌رده‌وام پئوانه‌کردنی QC‏ نه‌نجامبدریت بو چاودیریکردنی 

GQC measurement‏ ئامێرەکە دوای پتوانرکردنی QC‏ سامپل داتاکان دەتوانرێت 
بگوازرێتەوە بو ناو سیسته‌مه که. 

جوره‌کانی 06: 

له چه‌ند جۆرێكى سه‌ره‌کی پێکدێت که هه‌ریه‌که‌یان کزمه‌له پشکنینیک له خی 
دەگرێت که ثه‌وانیش بریتینه له: 

1. preciControl cardiac 

2. preciControl Multi-Marker 

3. preciControl varia 

4. preciControl maternal care 

5. preciControl thyro AB 

6. preciControl troponin 

7. preciControl tumor marker 

8. preciControl universal 

9. preciControl anti-CCP 

10.preciControl HE-4 

11.preciControl TSH 

12.preciControl PCT 


1QC شاشه‌ی‎ 


لیستی 26 شه ش gaili‏ سه‌ره‌کی له خۆ ده‌گریت که ثه‌وانیش: Status, run‏ 


„status, individual, cumulative, control, install 


A 


oy 


م 


© 


ثه‌نجامدانی کوالیتی کۆنترۆڵ بز sactive reagent‏ 

سهره‌تا ده چیه سەر به‌شی QC‏ له‌وی ده چیه سەر لیستی عناهادله‌وی module‏ 
هەڵدەبژێری له‌ناو بۆكسى module‏ 

ئەگەر routine QC cows‏ نه‌نجامبده‌یت ئه‌وا Routine QC‏ هه‌لبزیره بو 
دیاریکردنی هه موو پشکنینه‌کان که ره‌وانه‌ی ناو ئامێرەکە کراون و چالاککراون 
ole?‏ 

دواتر 851٥1‏ هه لبژیره‌دواتر خانه‌ی سه‌وز دەدەکهوێت له ستونی selection‏ 


دواتر manual‏ به ده رده که‌ویّت له ستونی sCause‏ 
واتر ب وێت له ستونی 


دواتر save‏ هه‌لبژیره تاوه‌کو ga‏ ستونانه‌ی که دیاریتکردوه پټوانه بکرین 
دواتر print‏ ی QC load list‏ بکه‌و وه له ناو سیسته‌مه‌ که خه‌زنی بکه. 


ثه‌نجامدانی GUIS‏ کؤنترژل بو stand by reagents:‏ 
له به‌شی QC‏ لیستی status‏ هه‌لبژیره دواتر jay‏ سەر standby bottle QC‏ بۆ 
نیشانداتی شاشه‌ی Standby bottle reagent‏ 
دواتر 945 تیسته‌ی که ده‌ته‌ویت دیاریبکه , 
دواتر له selection‏ چه‌ند خانه‌یه‌ک سه‌وزده‌بن له ستوونی «Selection‏ 


دواتر Ok‏ بکه. 


له کزتاییدا sprint‏ بکه. 


:Calibration to perform 
. سه‌ ره تا ده‌چینه سەر به‌شی کالیبره‌یشن له‌سه‌ر شاشه‌که‎ 
Status دواتر ده چیه سه‌ربه‌شی‎ 
دیاریده که ین‎ ACOV2 test له‌ویدا بو نمونه‎ test name دواتر ده چیه سەر به شی‎ 
که لێرەده ھەر پشکنینێک پټویستی به کالیبرهیشن بێت دیاریدەکەین که جیهازه که‎ 
خوی داواده‌کات کالیبره‌یشنی بو بكرێت.‎ 
داگره.‎ save دواتر بو ه‌وه‌ی کالیبره‌یشنه که ده ست پێبکات دوگمه‌ی‎ 


0 


^ 


دواتر calibrator‏ ۸۵۷2 ده‌نیریه ناو ئامێرەکە به دانانی له‌ناو کیوفێت و 
راکی تايبەت به کالیبره‌یشن. 


دواتر دوگمه‌ی cu Soslostart‏ و نامیره‌که کالیبره‌یشنه که جیبه. 


پیّد اچونه‌وه‌ی ثه‌نجامه‌کانی کالیبره‌یشن ۲651 :to check calibration‏ 
. ١-سه‏ ره تا ده چیه سەر به‌شی workplace‏ 
. ۲-له‌وش ده چیه سەر به شی calibration review‏ . 
٣‏ 3-دواتر ده چیه سەر به‌شی status‏ که له‌ویدا ثه‌نجامه‌که نیشانده‌دات که ئاخۆ 
به‌سه‌رکه‌وتویی کالیبره‌یشنی بو کراوه یان نا. 
ئەگەر له پیش ناوی پشکنینه‌که پیتی 5 نوسرابوو واته به سه‌رکه‌وتوویی 


کالیبره‌یشنه‌که‌ی ثه‌نجامداوه, ثه‌گه‌ر پیتی ۴ بوو واته کالیبره‌یشنکه سه که وتوونه بوه. 


ئەگەر پیتی P‏ له پێش بووه واته کالیبره‌یشنه که هێشتا ته‌واو نه‌بووه. 


:To perform QC 


۱. سه ره تا ده‌چیته سەر به‌شی QC‏ له ويٌدا ده چیه سەر لیستی Status‏ 


۲ له ستونی control‏ وه مادده‌ی ACOV2 QC‏ دیاریده‌که‌ین. 
٣۳‏ دواتر دوگمه‌ی selection‏ داده‌گرین. 
.٤‏ دواتر دوگمه‌ی Save‏ دابگره. 


5. دواتر jawal‏ شاشه‌ی system overview‏ هه‌ردوو به‌شی Calibration ¿QC‏ 
دیاریبکه. 
دواتر بوکسیکی نوئ ده رده که ویت. 
- له بۆكسى load list‏ به شی QC‏ ھە ڵبژێرە. 
۷-دواتر دوگمه‌ی Print‏ دابگره و دواتر لیسته‌که پرينتده بیت. 
۸-دواتر مادده‌ی ACOV2 QC‏ له شوینی خوّی داده‌نین له راکی تايبەت به خؤی. 
7 دواتر دوگمه‌ی cu Soslastart‏ و نامیره‌که QC‏ جیبه‌جیده‌کات. 


پد اچونه‌وه‌ی ثه‌نجامه‌کانی كۆنترۆل-168014 sto check QC‏ 
۱. سه ره تا glial‏ بؤکسی TEST‏ پشکنینی ACOV2 QC‏ دیاریبکه. 
.٢‏ _دلنیابه له‌وه‌ی که ئەنجامى QC‏ له مه ودای دیاریكراودایە. 
نه گه‌ر نه نجامه که له ده ره وه ‌ی مه‌وادی دیاریکراو بوو ثه‌وا ده لاله ته له‌وه‌ی که 
کێشه له ئامێرەکە هه‌یه. 
دواتر پێوانه‌کردنی QC‏ دوباره دەکەینەوەپێش نه‌وه‌ی سامپله که پټوانه بكرێت. 
*دوای goga‏ که کالیبره‌یشن و کونترول به‌سه‌رکه‌وتویی ثه‌نجامدرا نه‌وا 


سیسته‌مه که ثاماده ده بیت بو وه‌رگرتنی سامپل, 


سهره‌تا ده‌چینه سەر به‌شی (calibration)‏ پاشان فایلیکمان بو ده‌بیته‌وه کا 
تیدا ده‌توانین ده‌ستنیشانی ئهو GAUSS:‏ بکه‌ین که خومان ده مانه‌وئ. وه 
هه‌روه‌ها ثه‌گه‌ر پشکنینیکمان ده‌ستنیشان کرد به لام نه‌مانزانی له کامه (راگ) 

ن ئه‌وا ھەر له به‌شی کالیبره‌یشن فایلی (Calibrator)‏ 


پاش نه‌وه‌ی ده‌ستنیشانی پشکنینه‌که‌مان کرد GY‏ راست نوسراوه (Point)‏ 


داده‌گرین پاشان (6876)ده‌که‌ین پاشان(0۵4: ) پاشان start)‏ ) گه‌وره ده‌که‌ین 
بهلام پێش (start) goga‏ بکه‌ین سه‌مپلی (calibration)‏ ده‌که‌ینه شوێنى دانانی 
سه‌مپله‌کان . 


pl >‏ 
. سهره‌تا ده‌چینه سەر به‌شی (QC)‏ پاشان ده‌چینه سەر فایلی (Status)‏ پاشان 
پشکنینه‌کان ده‌ستنیشان ده‌که‌ین بو 538 (control)‏ پاش نه‌وه‌ی ده‌ستنیشانمان 
کرد له خواره وه نوسراوه (select)‏ داده‌گرین پاشان (save)‏ ده‌که‌ین + 


٣٢‏ پاشان سامپلی (control)‏ که دوو سامپله(۳01-۳2) هه‌ردووکیان داده نئ لهو 
راگه‌ی وه له‌و بوزیشنه‌ی که بوی دانراوه ده‌که‌ینه امیره‌که پاشان ده‌ست ده‌که‌ین 


به داگرتنی start)‏ ) وه (start)‏ گه‌وره. 


0 


IS GR دوو هه‌فته جاریک‎ tiny gi 
two) پاشان‎ (Maintenance) 44; پاشان ده‌چینه سەر‎ (utility) سه ره تا ثه چینه‎ 
5 داده‌گر: ین‎ (week maint 
پاشان(561600) داده‌گرین پاشان‎ 
که ماده‌یه‌کی لینجه که‌فه‌ری‎ (LFC) 
قوتوته‌ب‌ت به خوی ههیه شوینی‎ 
له ئامێرهکه‎ ayaa تایبه‌ت به خوی‎ 
دایده‌نلین که له خواره‌وه‎ 

ده‌ستنیشانمان کردوه. 


۲ پاشان له سه‌ر شاشاکه فایلیکمان بو دابیته‌وه نیمه (EXECUTE)‏ داده‌گرین 


پاشان ده‌ست ده کات به کارکردن. 


Cobas 60 


` مق‎ sareen un me ده‎ press «Emen 5 5 


ئەم نامیره بو پشکنینی کیمیاوی هورمونات به‌کاردی:- 
ناساندنی پارچه‌کانی نامیره‌که. 
چونیه‌تی پیکردنی ئامێرەکە. 
جونیه‌تی کار به‌رٍکردنی پشکنینی نەخۆش. 
باسیکی کورتی شاشه‌که, 
شاشه‌ی سه‌ره‌کی. 
چونیه‌تی ناردنی سامپل. 
چونیه‌تی کاربه‌ریکردنی کالیبره‌یشن و SEBS‏ 


چونیه‌تی کوژاندنه‌وه‌ی ئامێرەکە. 


كۆباسى ۸۰۰۰ یه‌کیکه gal‏ امیرانه‌ی که بەشێوەيەكى وتژماتیکی کارده‌کات 


بۆ ده‌ستنیشانکردنی چه‌ندیه‌تی و چزنیه‌تی هوکاره‌کانی ABS‏ وه امیریکی زور 


به‌توانایه بوئه‌نجامدانی چه‌ندین پشکنینی تاقیگه به کاردټت. که ثه‌ویش له Bde‏ 


پارچه‌یه‌کی سه‌ره‌کی پێکدێت که هه‌ریه‌که‌یان کومه یک تایبه‌تمه‌ندی تایبهت به خۆى 
هه‌یه و وه تایبه‌تمه‌ندن بو نه‌نجامدانی چه‌ند پشکنینیک. نه م پارچانه‌ش بریتینه له: 

1. ion selective electrode(cobas 188 module) 

2. photometric analysis (cobas ¢ 701, ¢ 702, ¢ 502 module) 

3. immunoassay analysis (cobas e 602 module) 

4. core unit 


وه‌سفکردنی پارچه‌کانی كۆباس ۸۰۰۰: 
۸ پیکهاته‌کانی software‏ 
پیکهاته کانی سوفتویری ئامێرەکە پێکدێت له سئ به شی سه‌ره‌کی: 
i‏ سوفتویری تایبهت به رێکخستنی داتاکان, 
ii‏ سوفتویری تایبه‌ت به Soya‏ 
iii‏ سوفتویری تايبەت به كۆباس e-service‏ و scobas link‏ 
¡. سوفتویری تايبەت به ریکخستنی داتاکان: که به شټوه یه کی راسته‌وخو به‌ستراوه 
به‌سیسته‌می LIS‏ ی ناوخۆيى ئامێرەکە و control unit‏ نامیره‌که. ئەم سوفتویره 
چه‌ندین سوودی خوی هه‌یه: 
. کرداری رێکخستنی سه‌رژمیری نه‌خوشه‌کان و داواکاریه‌کانیان و نه‌نجامی 
پشکنینه‌کانیان رێکده‌خات. 
Y‏ بەشێوەيەكى سهربه‌خو کرداری ریکخستتی داتاکانی QC‏ رنکده‌خات که 
پتشکه‌شکردنی داتاکان به شێوه‌یه‌کی هیلکاری له خؤ دەگرێت. 


۳ ده‌توانیت خۆی بگونجێنێت بۆ پنداویستییه ناوخوییه‌کانی QC‏ 


di 


B 
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سیسته‌می زانیاری نه خوشخانه-1115: adi‏ به‌شه مه‌رکه‌زی سیسته‌می Gla‏ بەيسە 
که زانیاریه‌کانی داتای نه‌خوشه‌کان ده‌ستنیشانده‌کات و ناماده‌یان ده کات بۆ 
سیسته‌می LIS‏ 

سیسته‌می زانیاری تاقیگه-؟11: که هه‌لده‌ستیت به ریکخستنی داواکاریه‌کان 
و نه‌نجامه‌کانی پشکنینه‌کان. که داواکاریه‌کانی نه‌خوش ده‌نیردریت بۆ زنجیره 
ثامیره‌کانی شیکه‌ره‌وه‌ی کوباس ۸۰۰۰ دواتر ئه‌نجامه‌کانی پشکنینه‌کان 
وەردەگیرێتەوە و دوای نه‌وه‌ی که دلنیاده‌کریته‌وه و ده سه میندریت که به دروستی 
پشکنینه کان ثه‌نجامدراوه نه‌وا هو داتایانه له نه خوشخانه که به‌رده‌ست ده بیت و 
نه خوش ده‌توانیت وه‌ریبگریته‌وه, 

ریکخستنی داتا-](1: که نه م به‌شه داواکاریه‌کان له ogo LIS‏ وه‌رده‌گریت. وه 
هه‌روه‌ها كۆنترۆڵى سامپله‌کان و نه‌نجامه‌کانی QC‏ ی نامیره‌که ده کات. 

1 سوفتویری تايبەت به امیّره‌که: ئەم جوره سوفتویره کونترولی هه‌مووپارچه‌کانی 
نامیره‌که ده‌کات که دامه زریندراون. add‏ سوفتویره به‌شلوه‌یه‌کی راسته‌وخو 
په‌یوه‌ندی به‌یه‌کتریه‌وه ده که ن له‌گه‌ل سوفتویری رێکخستنی داتاکان. 
سوفتویری Gaul‏ به كۆباس e-service‏ و link‏ 0025: که adi‏ سیسته‌مه 
سیسته‌میکی یه‌کگرتوه که وه‌ک ده‌روازه‌یه‌ک کارده‌کات بو ده‌ست که‌وتن و 
بلاوکردنه‌وه‌ی زانیارییه‌کان بونمونه پیدانی رنیشانده‌ریک بو چاککردنی 
به‌کارهینان و پشکنین و بری تایبه‌تمه‌ندی ئامێرەکە. 
پیکهاته کانی Hardware‏ 
core unit‏ : به‌کاردیت بو ناردنی سامپل بو ناوه‌وه و هپٌنانه ده ره وه‌ی سامپل, وه 
هه‌روه‌ها پێکدێت له: 

rack sampler unit- 
rack conveyor- 


. K, Na, Cl به‌کاردییت بو دیاریکردنی ثایونه کان. نم:‎ ISE module 


:module sample buffer ٣۳‏ که به‌کاردیت بو ھەر پارچییه‌کی تامیره‌که. 
photometric module .٤‏ 701/6702/6502: بەکاردێت بو شیکردنه‌وه‌ی پشکنینه 
کیمیاییه‌کان. 
c701-‏ پێکدێت له: c701 analyzer unit‏ وه .c701 module sample buffer‏ 
c702-‏ پێکدێت له : c702 analyzer unit‏ وه .c702 module sample buffer‏ 


.c502 module sample buffer وه‎ c502 analyzer unit : پێکدێت له‎ c502- 


:e602 module .o‏ به‌کاردیت بۆ شیکردنه‌وه‌ی immunoassay‏ که ئەویش پێکدێت 


e602 module sample buffer وه‎ e602 analyzer unit له‎ 


Example configuration with a 
€702 module 


Example configuration with a 
€701 module 


۸ Core unt C Module sample butler E = 
ەە ® و‎ D eo! mode ۴ ett modue 


Figure 2-10 Example دا‎ cobas 8000 مصسوامه‎ The control unt ıs not presented in موا مه‎ 


i 


هه‌ندیک له تایبه‌تمه ندیه‌کانی پارچه‌کان 

score unit‏ توانای به‌ریکردنی زیاتر له 1000 سامپڵى نه‌خوشی ههیه له 
كاتژمێرێکدا واته دەتوانێت ۲۰۰ راک به‌ریبکات له کاتژمیرنکدا. وه توانای 
خولانه‌وه‌ی زیاتر له ۸۰۰ تیوبی هه‌یه له کاتژمیریکدا به پله‌ی VAS‏ وه شوینی 
به‌ریکردن و Ga Sativa‏ سامپله‌کان جیگه‌ی زیاتر له 300 سامپل ده‌بیته‌وه وه تا 


۰ راک بۆ ھەر شوینیکیان. 


auto که ۲۰ راکی سامپل له خوده‌گریت و وه 5 راکی‎ module sample buffer 
. 16-17 CO ی له خۆدەگرێت له پله‌ی گه‌رمی کونترولکراود‎ QC 

module‏ 15: که adi‏ پارچه‌یه به دوو شټوه به‌رده‌سته: 

که له یەک پارچه‌ی 158 ی پیکدیت که زیأتر له 900 پشکنین ده‌گرټته خوی له 


كاتژمێرێکدا. 


GE پێکدێت که ئه‌ویش زیاتر له 1800 پشکنین دەگرێته‎ ISE که له دووپارچه‌ی‎ ii 


له کاتژمێرێکدا. 

۷۰ زیاتر له ۲۰۰۰ پشکنین له خوده‌گریت له كاتژمێرێکدا.‎ :C701/C702 module 
cobas c pack بو‎ aaa شوینی‎ 

1۰ که زیاتر له 600 پشکنین له خؤ ده‌گریت له كاتژمێرێکدا.‎ :c502 module 
.€05085 c packs بژ‎ ada شوینی‎ 

۲۵ که زیاتر له ۱۷۰ پشکنین له خۆ دەگرێت له کاتزمیریکدا وه‎ :6602 module 
.cobas 6 packs بو‎ gas شوینی‎ 

core unit‏ 6 يس 
ثه‌و راکانه‌ی که سامپل دەبەن و 7 7 
دەیھێنێتەوە ریک ده خات. 

شوینی به‌ریکردنی STAT olalu‏ ی 
ههیه. 


سام © كى A‏ 
كا won‏ و 


COBAS 8000 


iti‏ بارکودی سەر راکه‌کان و بارکودی سەر تیوبه‌کان دەخوێنێتەوە. 
۲ دوگمه‌ی داگیرساندن و هه‌آگیرساندنی ئامێرەکەی switch on/off-o,4ual‏ 
۲ به شیوه‌یه‌کی ئۆتۆماتيكى تیوبه‌کان ده‌خولینیته‌وه. 


STAT rack loading 


a ee‏ ف 


A Main power ON / OFF كغ7‎ > 


۸ Status LEDs ¢ Loading racks 


ISE module ۲‏ 
نه‌و به شه له سئ پیکهاته‌ی سه‌ره کی پێکدێت: 


sampling system i 


Sample probe E Sample Cleaner 1 
Sampling positon F Measuring position of ISE unit 2 
Rinse station Measuring position of ISE unt 1 
Sample Clouner 2 


measuring system نل‎ 


ooe> 


diii 


ره 


reagent system 


module sample buffer 


دوه 


C Power circuit breaker 
D Power inlet 
Module sample buffer rear view 


Cobas 701 module .é 

ئەم پارچه‌یه له Gu‏ به شی سه ره کی پێکدێت: 
sampling system i‏ 
reagent system ii‏ 


reaction disk system dii 


بەس 
ag pie A‏ و 

site ors ¢ سا بەس‎ ٢ 

غغغغ ا فان امه سور سو O RRO‏ 


Cobas c 702 module 0 


ثه‌م پارچه‌یه‌ش له چوار به‌شی سه ره کی پێکدێت: 


sampling system i 


reagent system ii ra 
J 


reagent manager iii 


1 reaction disk system .iv a 


۸ Sample pipetter B D Sample Cleaner 1 
B Sample pipetter A E Sample Cleaner 2 
6 Rinse station B F Rinse station A 


تیبینی// هه‌ردوو پارچه‌ی 0502 وه 601 8 له کوباسی شەش هه‌زاری باسکراوه 
Cobas 502 module .1‏ 
ad‏ پارچەيەش له سی به شی سه ره کی پێکدێت: 
sampling system i‏ 
pling sys‏ سس 
¥ د" یس 


reagent system „ii 


reaction dii 


disk system 


Cobas e 601 module ۷ 


ئەم پارچەيەش له چوار به شی سه‌ره‌کی 


reagent area i 
measuring area ii 


consumable area dii 


pre-wash area „iv 


ده‌فری سامپله‌کان-تعصنفادی sample‏ 


a” -‏ با 
٨ 8 0‏ 
Sample tube C Standard cup‏ ۸ 
B Micro cup D False bottom tube‏ 


سه‌رهتا ده ست ده‌که‌ین به داگرتنی دوگمه‌ی ۳ 
switch on‏ ی هه‌مووپارچه‌کانی ئامێرەکە دواتر a‏ | 
نامیره که پێدەبێت و ده ست ده کات به ریکخستنیکی | 
ناوخویی بو ماوه‌ی ۱۰-۹خوله‌ک دواتر نامیّره‌که ] [oum‏ | 
ده چته „stand by sol‏ 1 
. سه ره تا logon‏ ی داتاکه بکه. 

۲ _دوای ثه‌وه‌ی که امیرکه‌ت کوژانده‌وه بو ماوه‌ی رژژیک يان دوو رۆژ تۆ پټویسته 
power-on maintenance pipe‏ بۆ بکه‌یت بۆ ناماده‌کردنی پارچه‌کانی 
ئامێرەکە بو لیشپیکردنیان: 

utility> maintenance سەر لیستی‎ jæ i 

.4S power-on maintenance pipe jawal SUS له‌ویشدا‎ ii 


۳ دواتر ده بیّت سه‌یری سیسته‌می ده‌رزی و تیوبه‌کان بکه‌ین دنیابینه‌وه له‌وه‌ی که 


ته‌واو جیگیرن له شوینی OL‏ 


سه ره ته ده‌رگای پیشه‌وه‌ی نامیره‌که بکه‌وه. دلنیایبه‌وه Gopal‏ که هیچ ده‌رزیه‌ک 
يان تیوبیک کون نه بووه. 
ii‏ دلنیا ببه‌وه له وه ی که هیچ بڵقێكى هه‌وا بونی نییه له ناو هیچ یه‌کیک له ده‌رزیه‌کان. 


ک. doga) photometric report‏ دەلالەت بێت له‌سه‌ر ثه‌وه‌ی که کێشەیەک نوونی 
4« له reaction cells. photometric‏ 
photometer lamps jly window‏ 

i‏ سهره‌تا بچو سەر به‌شی print‏ و له‌وندا 
history‏ مه‌لبزیره. 

.ii‏ دواتر photometric check report‏ ێک سا 
هه‌لبزیره. 


.14000 بره‌که‌ی تێناپەرێت له‎ absorbance value دلنیاببه‌وه له‌ وه ی که‎ „iii 


| cobas 8000 ا‎ HITACHI 
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ii‏ دواتر دلنیا ببه‌وه لهوه‌ی که هیچ پرژاندنیکی ئاو 


پرژانی ناو له ده وروبه‌ری rain station‏ ه وه ده رده خات پرژبه کان کون بونه‌و + 


سه‌ره تا top cover‏ ه که بکه‌وه. 


بوونی نییه له‌ده‌وروبه‌ری „rain station‏ 


دواتر سیسته‌می ئاگادارکردنه‌وه بپشکنه. دوگمه‌ی 
alarm‏ ھەڵبژێرە و هه موو که‌موو 
کوریه‌کانی نامیره‌که چاکبکه‌وه تا 


هه موو ثاگاد ارکردنه‌وه‌کان نامێنن. 


دواتر دوگمه‌کانی workflow‏ بپشکنه بزانه كام دوگمه‌یان زه‌رده يان سوره و 


دواتربوکسی preventive action‏ دیاریبکه. 


ك ەە سس[ سس 


دواتر سیسته‌می کونترولکردنی سوفتویری به‌رنامه‌که ریک بخه. 


بچۆسەر به‌شی overview‏ له‌ویدا ئەگەر دوگمه‌ی daily maintenance‏ زه‌رد 


يان سور بوو نه‌و کات دوگمه‌که داگره بۆ ه‌نجامدانی هه‌موو ئه‌ و ریکخسنانه‌ی که 
گرینگه ثه‌نجام بدرگه ثه‌نجام بدرت. 


3 7 Photometer Check 2015/07/31 09:47:36 
4 7 Cell Blank Measurement 2015/07/31 09:50:55 


6 7 Air Purge 2015/07/31 09:22:32 


dii 


داتاکان بسریته‌وه. 
سهره‌تا بچۆ سەر به‌شی overview‏ 


لەوێدا sample data clear‏ هه لبژټره. 


دواتر نه و نوپشنه‌ی که ده ته وت 


دیاریبکه که چون بسردرینه‌وه به گویره‌ی ه‌رشیفی داتاکان. 


۰. دواتر له لیستی overview‏ ثه‌گه‌ر دوگمه‌ی reagent preparing‏ ره‌نگی مۆر. زه‌رد 


Ob‏ سور بوو ه‌وا تو پیویسته هم هه‌نگاوانه 
جیبه جیبکه‌یت: 


overview>reagent preparing 


دواتر لیستی load/unload reagent‏ چاپبکه. 


کته 


. ئەگەر له لیستی overview‏ دوگمه‌ی parameter download‏ ره‌نگی زه‌رد يان 


سور بوو نه‌ وا aa‏ کرداره ثه‌نجامبده: 


.overview>parameter download 


ii‏ پاشان gad‏ داتایه‌ی داواکراوه داونلودی بکه, 


دواتر کالیبره‌یشن و کونترول نه‌نجامبده بو پشکنینه‌کانی پیشوتر. 


>¬ |... مس‎ - specin waen | 
| 

| یه 7 ]سن Coae‏ و قت مسوم e‏ 

ا سس حسم وم هرسم ىس 

| - بىس . 
موسر - 

| 

| 

| 

|v} 

11 سه‎ | ee | 


.٢‏ دواتر کالیبره‌یشن و کونترول ثه‌نجامبده: 

calib, And QC select بچۆ سەر‎ overview له به‌شی‎ i 

ii‏ له گرووپ بۆكسى کالیبره‌یشن دوگمه‌ی recommended‏ هه‌لبزیره. 

iii‏ ثه‌گه‌ر گرووپی start-up‏ دیاریکرابوو ثه‌وا تو پئویسته نه‌وکات کالیبره‌یشن بو 
گرووپه‌که‌ش بکه‌یت. 

۷ ئەگەر که متر له :۲ کاتزمیر نامیره‌که پیکراوه ثه‌وکات ده بیت به شیوه‌یه‌کی 
مانوهلی کالیبره‌یشن بؤ 158 بکرێت. 

۷ دواتر دوگمه‌ی Routine QC‏ 
هه‌لبژیره. 

Stand by bottle QC دواتر‎ vi 
هه‌لبژیره.‎ 


1. دواتر Print load list‏ هه‌لبزیره. 


.دواتر گیراوه‌کانی کالیبره‌یشن و كۆنترۆڵ لهو راکانه داب 


نن دواتر rack tray‏ یه کان له شوینی 


i‏ دواتر start‏ بکه بو پیوانه‌کردنی 


کالیبره‌یشن و کؤنترؤل . 


¡. دواتر start‏ بکه بو ثه‌نجامدانی کالیبره‌یشن و کونترول, 


دواتر ثه‌نجامی کالیبر‌یشن و كۆنترۆڵكە بپشکنه‌وه, 


. پلوانه‌کردنی سامپله‌کان که به م شێوەیە نه نجامده دریت: 


بوکسی Preventive action‏ پسرەوە. 
دواتر دلنیابه Goyal‏ که ئه‌و دوگمه‌یه‌ی له پیشه‌وه‌یه سه وز ده رده که وت input‏ 
buffers‏ . 


input buffer‏ دابنئ. 


سامپله‌کان. 


بو پیداچونه‌وه‌ی ئه نجامه کان ېچؤ سەر 


„data review 


سهره‌تا زانیاری ته‌واو له نه‌خوشه‌که وه‌رده‌گریت و جوری ئهو پشکنینانه بنوسه 


که پټویسته بوی نه‌نجامبدریت. دواتر سامپل له نه‌خوشه‌که وه‌رگره که ,56۲/۵ 


„urine, CSF 
دوای تاماده‌کردنی سامپل به گوێره‌ی ثه‌و پشکنینه‌ی بوی ده کريت ده‌یخه‌ینه ناو‎ 
تیوبی تايبەت به هه‌لگرتنی سامپڵ.‎ 


دواتر ھەر تیوبه‌و له راکی تایبه‌ت به گواستنه‌وه‌ی سامپله کان داده‌نیین و ھەر 


کودی GH‏ بدی تا بیناسیته‌وه له کاتی تومارکدنی زانیاریه‌کان که كام 
سامپل هی als‏ نه‌خوشه به یارمه‌تی ژماره‌ی راکه‌که‌و ژماره‌ی نه‌و شونه‌ی CB‏ 


دانراوه. 


.٤‏ دواتر ده چیه سەر شاشه‌که بو داخلکردنی زانیاریه‌کان. 


!. له به شی test selection iad workplace‏ هه‌لبزیره که loo tt‏ ده‌توانیت جۆرى 
gat‏ پشکنینه هەڵبژێریت که ده ته وت نه‌نجامیبده‌یت بو نه‌خوشه‌که و زانیاری 
تێدایه سه‌به‌رهت به سامپله‌که. 


۲ له به شی workplace‏ لیستی Date review‏ هه لبزیره که به کاردیت بو نه‌نجامدانی 


چه ند فرمانیک: 

۰ نیشاندانی ئەنجامى پشکنین و کونترول و STAT‏ 

۰ بو چاککردنی زانیاریه تزمارکراوه‌کانی „Edit- Jelu‏ 

۰ بو ناردنی داتاکان بو به‌شی ریکخستنی داتاکان له‌ناو سیسته‌می ئامێرەکە. 

۰ بو سرینه‌وه‌ی داتاکان به ته‌نیا يان كۆمەڵە داتایەک بەیەکەوە. 

۰ بو چاککردنه‌وه‌ی داتاکان هاه edit‏ 

۰ پشتگیریکردنی داتا. 

٣۳‏ له به‌شی workplace‏ لیستی calibration review‏ هه‌لبزیره بۆ ئەنجامدانى 
چه‌ند فرمانیک: 

* بو پیداچونه‌وه‌ی دوخی کالیبره‌یتهر. 


* بو پیداچونه‌وه‌ی دوخی نه‌نجامی کالیبره‌یشن. 


status line . 


Main menu tab . 


A 

B 

Menu area .C 

Help line .D 

Help button .E 

Overview button .F 

Global buttom .G 

status line: ۸‏ که چه‌ند زانیاریه‌کی گرینگ له خؤ دەگرێت له‌وانه‌ش: 

Instrument mode ۰‏ که نیشانی ده دات ئامێرەکە له چ باریکدایه بو نمونه له باری 
.a stand by‏ 

Operator ID ۰‏ که gai‏ ناوه نیشان ده دات که به‌کارهینه‌ره‌که بوی داده‌نیت يان 
ثه‌ندازیاره‌که بۆ نمونه admin‏ 


Date and time ۰‏ که به‌روار و کاتژمیری نه‌و رۆژانەت نیشانده‌دات. 


main menu tab .‏ که له چه ند لیستیکی سه ‌ره کی پیک دێت که ژماره‌یان 5 دانه‌یه 
ھەر یه‌که‌یان Saas‏ فرمانی سه‌ره‌کی له خؤ دەگرێت. 


Main menu tabs Overview tanon 


:overview button . 

overview „iJ :menu area-overview menu .‏ خالی ده‌ست پیکه بو 
ثه‌نجامدانی پشکنینه‌کانی رژژانه که رینمایی تؤ ده کات بو هو کارانه‌ی که پټویسته 
بکریت بو ثامټره که که زانیاریت نیشانده‌دات سەبارەت به‌وه‌ی که نامیره‌که له چ 
باریکدایه. وه ھەر لیستیکیش له دوو لیستی بچوکتر ly‏ زیاتر پێکدێت. 


| = سس تا 


cline‏ ناماژه بهو زانیارییانه ده کات که که Socursor‏ له‌سه‌رییه‌تی, 
gai Help button .E‏ دوگمانه‌ی که بو يارمەتى بەکاردێت. Help buttons “S‏ 
بە‌کاردێت بو نیشاندانی gad‏ زانیاریانه‌ی خواره‌وه: 


* زانیاری نیشانده‌دات سه‌باره‌ت سوفتویری جیهازه‌که.. « 


٠‏ زانیاری نیشانده‌دات سەبارەت به داواکردنی يارمه تی 
به شیوه‌یه‌کی online‏ که gai‏ جوره‌یان زور هه‌ستیاره زانیاری ته‌واوی تیدایه 


سه‌بارهت به چۆنيەتى کارپیکردنی ثامیرهکه و سؤفتوټری ئامێرەکە. 


i 


4S:global buttons‏ یارمه‌تیت ده دات بو چونه ناو کلیلی فرمانه‌کانی ئامێرەکە به 

شیوه‌یه کی خێرا. 

stop ۰‏ که به‌کاردیت بو وه‌ستاندنی ئامێرەکە که له‌باری ثیشکردن 
ale‏ له بارودوخی له‌ناکاو. 

logoff ۰‏ که به‌کاردیت بۆ چونه ده ره وه له به‌رنامه‌که, 


s. stop ۰‏ به‌کاردیت بؤ وه‌ستاندنی ناردنی سامپلی زیاتر بو 


ناو جیهازه‌که, وه وه‌ستاندنی ناردنی راکی به‌فه‌ره‌کان بؤ ناو 
ئامێرەکە, 
Alarm ۰‏ 4 کاردیت بۆ نیشاندانی لیستی ثاگادارکردنه‌وه‌کان. 


نه‌گه‌ر ھەر ناگادارکردنه‌وه‌یه‌ک ده رچوو نه‌وا دوگمه که به رەن 


زه‌رد يان سور ده رده که‌ویّت. 
monitor ۰‏ بەكاردێت بۆ نیشاندانی کالیبره‌یشن و کۆنترۆڵ و 
راپزرتی Saul‏ به نه خؤشه که (ته‌نها نه نجامه کانیان). 


print ۰‏ به‌کاردیت بو چاپکردنی ئهو لیستانه‌ی که ناسټندراوه به 


تامیره‌که‌و و راپۆرتى نه خؤشه که که ده‌رده 


istart ٠‏ به کاردیت بو ده ستپټکردنی شیکردنه‌وه‌ی پشکنینه‌کان. 


A Workflow guide D Module buttons: 
۵ Module overview E Symbol buttons 
نت‎ overview ۶ Temperature display 


workflow guide .\‏ که چه ند فرمانیک a Soo Ga‏ به‌کاردیین بو ریکخستنی 
رژژانه‌ی نامیره‌که که له‌چه‌په‌وه بو راست به‌شیوه‌ی زینجیره‌یی یەک له دوای 
یەک بو ثامیره‌که نه‌نجامده‌دریت. نه گه‌ر دوگمه‌وکان ره‌نگیان گورا بو زه‌رد يان 
سور ثه‌وا تۆ پنویسته بؤکسه که بکه‌یته‌وه که ده‌رده‌که‌ویّت و بزانی چ داواکاریه‌کی 
ههیه جیبه جییبکه. 

preventive action ۰‏ که به‌کاردیت بۆ نیشاندانی ثاگادارکردنه‌وه‌ی ثه‌و گیراوه‌یه‌ی 
که ره‌نگی موره له‌کاتیکدا که بره‌که‌ی که‌متر ده بيته‌وه لهو ناسته‌ی که ثامیره‌که 
GIS‏ خوی پیده‌کات. 

daily maintenance ۰‏ که هه‌نده‌ستیت به نه‌نجامدانی ریکخستنی سژفتویری 
کونترول کراو. 


تاره بلقت 


۸ HIS - Hospital Information System € DM - data manager 
B US- Laboratory Information System D Instrument - a set of modules 


:sample data clear‏ که به‌کاردیت بۆ پشتگیریکردنی داتای سامپله‌کان و سرینه‌وه‌ی 
داتابه‌یسی سامپله‌کان بو چونه ناوه‌وه‌یکی خیرای ناو داتاکان. 

reagent load/ بز هه‌لگرتنی گیراوه‌کان به‌گویره‌ی لیستی‎ ::688601 preparing 
„unload 


calib. And QC select‏ به کاردیت بو ثه‌نجامدانی کالیبره‌یشن و کۆنترۆڵ بز 
هه موو پشکنینه‌کان پێش کارپټکردنی ئامێرەکە. 


parameter download‏ به کاردیت بۆ دابه‌زاندنی د اواکاریه کانی setting‏ ,داتاکانی 


کالیبره‌یشن, داتاکانی مادده‌کانی کۆنترۆڵ له date manager‏ كۆباسى ۸۰۰۰ 


„sample processing به‌ کاردیت بۆ چاودیریکردنی‎ sample tracking 


1 

۱ 
كى 
1 1 

| 


module overview ۲‏ که ده‌ژخه‌کانی نامیره‌که‌ی تیدایه به‌شیوه‌ی كۆددى 
ره‌نگکراو. gai‏ دوگمانه‌ی که ره‌نگ ده بن ogad‏ نیشانده‌دات که امیره‌که له چ 


بارودۆخێکدایه يان alarm level‏ ھەر پارچه‌یه‌ک له چ ئاستێکدایە. 


di 


istatus manager‏ که چه ند باریکی ئامێرەەکە نیشانده‌دات به‌شیوه‌ی كۆددى 
ره نگکراو و له Gob Gu‏ سه‌ره‌کی پێکدێت: 
gai data manager‏ به‌شه gai‏ په‌یوه‌ندیه 


BEE ی‎ ses ۳۷ 


manger‏ 0۵۵۵ ی ئامێرەکە هه‌په. 


control unit:‏ لەم به شه دا ده‌توانی بارودوخی ته‌واوی پارچه‌کانی ئامێرەكە 


بزانی. 


iclas connect iii‏ که جزری په‌یوه‌ندیه که ده‌خاته‌روو له‌گه‌ل سیسته‌می پێشووتر. 


module buttons‏ مؤدیوله کان چه ند به‌شه‌کی سه‌ره‌کی ده گريته‌ وه که ه‌وانیش 
.core unit, ISE module, sample buffers, analytical modules‏ ئەگەر ھەر 
يه کیک لهو دوگمانه ره‌نگیان گورا بو زه‌رد يان سور ثه‌وا کلیکی له‌سه‌ر بکه تا 
بوکسه‌کی داواکاریه‌که‌ت نیشانبدات و چ داواکاریه‌کی ویست ریکی بخه‌وه تا هیچ 
کیشه که بو امیره که دروست نه بیت. 


GALS بۆ ده‌ستکه‌وتنی زانیاری له‌سه‌رنه‌و سامپلانه‌ی يان‎ symbol buttons 
دوگمانه‌ی خواره‌وه هەڵبژێرە.‎ gai که له‌ناو ئامێرەکەیە هوا‎ 

به کاردټت بۆ نیشاندانی دیمه‌نی گشتی سامپله‌کان يان بۆ گه‌ران به‌دوای سامپڵ له 
مەكە 

بەكاردێت بو نیشاندانی گیراوه‌کانی پارچه‌ی ASE‏ 

به‌کاردیت بو نیشاندانی گیراوه‌کانی پارچه‌ی 701 و 702 

بەکاردێت بو نیشاندانی گیراوه‌کانی 602 6 ,801 6 ,502 c‏ 

„reagent cassettes-c702 بو نیشاندانی‎ ojala 


unloading tray c702 jawal ale reagent cassettes نیشاندانی‎ p به‌کاردیّت‎ 


به‌کار دێت بۆ نیشاندانی پله‌ی گه‌رمی پیکهاته‌کانی 6801و 6602 , 


temperature display‏ که بەکاردێت بۆ نیشاندانی Gah‏ گه‌رمی ھەر پیکهاته‌یه‌کی 


Sagal 


لیسته سه‌ره‌کیه‌کان 
aad workplace menu‏ لیسته سی لیستی بچوکتر له خوده‌گریت که ثه‌وانیش: 
test selection‏ به‌کاردییت بو داواکردنی پشکنین بۆ سامپله‌کان به شیوه‌یه‌کی 
ر" = - ك" 
مانودلن, 
07 1218 به کارد یت بژ پید اچونه‌وه | سست سس 
و ریکفستنه‌وه‌ی سامپله‌کان و - سب 
ثه‌نجامه‌کانی QC‏ 


calib. Review‏ به‌کاردیت بو 


پیداچونه‌وه‌ی باری کالیبره‌یشن که ت غغ خا پچ - ټم 


i 


به‌کاردیت له‌ماوه‌ی کارپیکردنی ئا 


sreagent menu‏ که دوو لیستی 
بچوکتر a Soo‏ خی ثه‌وانیش: 
setting‏ که به‌کاردیت بو 


ap ۸ 
۰۶ ۶ 


نیشاندانی زانیاریه‌کان ده‌رباره‌ی 


sloaded/unloaded reagens 


:ب پشکنینی ژماره‌ی نه‌و 


تیستانه‌ی که ماوه بو gh‏ بره 


1 


گیراوانه‌ی که ماوه به‌کاردیت. 
:calibration menu‏ که نه‌ویش سی لیستی بچوکتر له خوی دەگرێت ثه‌وانیش: 
5 بەكاردێت بو نیشاندانی باری کالیبره‌یشن و دیاریکردنی هو پشکنینانه‌ی که 

ده‌ته‌ویت کالیبره‌یشنی بو بکه‌یت. 

5 : به کاردت بۆ نیشاندانی ثه‌و کالیبره‌یته‌رانه‌ی که له سیسته‌مه‌که تومار 
کراوه و ژماره‌ی نه‌و راکه‌ی که پیت 
ره‌وانه‌ی ناو ئامێرەکە ده کرت IDy‏ 
ی راکه‌که. 


0211 به‌کاردیت بو نیشاندانی gt‏ 


زانیاریانه‌ی که داونڵۆد بوه له سه‌ر ' 


11 ۲ 
1 
H 
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کالیبره‌یشن وه بو update‏ ی داتای | 
کالیبره‌یته‌ر. 
QC menu‏ که نه‌ویش له چوار 
لیستی بچوکتر پێکدێت که ه‌وانیش: 
istatus‏ به‌کاردییت بو نیشاندنی باری QC‏ ی پشکنینه‌کان. 


Standby پیوانه‌کراوی پیشوتر بو‎ SQC بەکاردێت بو نیشاندانی‎ run status: 


„reagent cassettes 


controls:‏ به‌کاردیت بۆ نیشاندانی Gob‏ گیراوه‌کانی 


کودی gah‏ راکه‌ی که Gh‏ ره‌وانه‌ی ¬ 
ناو نامیره‌که کراوه. 
sinstall‏ بو داونلودکردنی داتاکانی 


گیراوه‌ی 26 به‌کاردیت له Data‏ 


manager 


۱ ۱ ۲ 
100: 


utility menu‏ که پینج لیستی 
بچوکتر له خۆ دەگرێت نهوانیش: 
0 بو ریکخستنی سیسته‌مه‌ی اميره ه که به کاردیت. 
6 بر ریکخستنی فرمانه‌کان و راکه‌کان به کاردیت. 
٣687‏ بؤ داونڵۆدکردنى داواکارییه‌کان به‌کاردیْت. 
special wash‏ بۆ داونلودکردنی داتای Gaul‏ به special wash‏ بەكاردێت , بو 
sample probe, reagent probe‏ و reaction cells‏ به‌کاردیت, 
system configuration‏ بۆ چالاککردن و چالاک نه‌کردنی پارچه‌کانی ثامټره که 


به‌کاردێت. 


د سم یل سسس تا تع ر ب ® 


مه هگ سوا ag‏ سسس #] 


istatus ره‌نگه‌کانی‎ 


۱ ره‌نگی شین واته ئامێرەکە له باری stand by‏ = 
٢‏ ره‌نگی سه‌وا واته stand by‏ نییه ئامێرەکە - 
۳ رهنگی موری کال واته گیراوه‌کان که‌متر له و بره‌ی که به‌کاردیت رۆژانە. ‏ „ 
.٤‏ ره‌نگی زه‌رد واته پلویسته اميٌره که ده تست بکات به ثیشی خوی. = 


© 


Se,‏ سور واته ده‌ست به جئ پیویسته کاری خوی جِيبه جيبکا. 


Sie)‏ ره‌ساسی واته ئامێرەکە کوژاوه‌ته‌وه. 


pr 


۱ سهره‌تا بچۆ سه‌ربه‌شی workplace‏ لەوێدا بچۆ سەر لیستی „test selection‏ 
۲ دواتر جۆرى سامپله که‌ت دیاریبکه لهو بکسه‌ی که له ته‌نیشتی نوسراوه Sample‏ 


laiga 6‏ جوره‌که‌ی od Sou hs‏ که سیرهم/پلازما يان سامپلی ترت داناوه. 


دواتر Routine‏ هه‌لبزیره له ناو نه و بکسه‌ی که له ته‌نیشتی نوسراوه sample‏ . 
دواتر له شیوازی باركۆددا Gayle}‏ سامپله‌کهت بنوسه لهو بوکسه‌ی که له 
ته‌نیشتتی نوسراوه sample ID‏ دواتر Sus‏ لەسەر Enter‏ بکه, به‌لام لهو شیوازه‌ی 
که بارکژددی aud‏ ثه‌وا ریزبه‌ندی سامپله‌که بنوسه لهو بوکسه‌ی که له ته‌نیشتی 
نوسراوه sequence No‏ دواتر enter‏ بکه. 

دواتر pre-dilution‏ هەڵبژێره ثه گه‌ر پشتر سامپله کهت ته خفیف کردبوو مانوه‌لی. 
دواتر چۆرى نه‌و تیوبه‌ی که سامپلهکه‌ی تیدایه دیاریبکه لهو بوکسه‌ی که تیایدا 
نوسراوه sample cup.‏ 

دواتر نه‌وجوری نه‌و ته‌خفیفکردنه‌ی که دەتەوێت نه‌نجامیبده‌یت دیاریبکه لهو 
بوکسه‌ی که نوسراوه sample volume/dilution‏ لێرەدا normal‏ هەڵبژێرە. 
دواتر gal‏ چوارگوشه گه‌وره‌یه‌ی که له به‌شی خواره‌وه‌ی شاشه‌که ده‌رکه‌وتوو ئه‌و 
پشکنینه gh‏ کزمه یک لهو پشکنینانه دیاریبکه که بو نه خؤشه که نوسراوه له test‏ 
matrix key‏ که lols‏ ئه‌و پشکنینه‌ی دیاریده‌که‌یت چوارچیُوه‌که‌ی شین ده‌بیْت. 


دواتر save‏ دابگره . 


۰. دواتر بچۆسەر به‌شی data review‏ دلنیاببه‌وه له دروستی gab‏ زانیاریانه‌ی که 


تومارتکردوه بو پشکنینه‌که و دواتر دوگمه‌ی start‏ دابگره. 

STAT sample چونیه‌تی ناردنی‎ 

له به‌شی workplace‏ بچۆسەر لیستی test selection‏ . 

دواتر جۆرى سامپله‌که‌ت لهو بۆكسە بنوسه که له ته‌نیشتی نوسراوه sample‏ 
type‏ 

دواتر STAT‏ هه‌لبژیره لهو بۆكسه‌ی نوسراوه „sample‏ 

دواتر ژماره‌ی راکه‌که بنوسه لهو شوێنه‌ی نوسراوه Rack. No‏ و دواتر SUS‏ 
Senter jawal‏ 


دواتر شوینی سامپله‌کهت بنوسه که ژماره چه‌نده لهو شوئنه‌ی که نوسراوه 


AY 
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position‏ و دواتر کلیک enter jawal‏ بکه. 

دواتر كۆدى سامپله که بنوسه لهو شویینه‌ی که نوسراوه sample ID‏ و دواتر SAS‏ 
له سه‌ر enter‏ بکه. 

دواتر pre-dilution‏ ھەڵبژێرە ئەگەر سامپڵەكەت ت 
به شێوەيەكى مانوەڵى. 

دواتر چوری ئهو تیوبه ەڵبژێرە که سامپله که‌ت تیکردوه له‌ناو بۆكسى sample‏ 


.cup 


خفیفکردنی بۆكرابوو پێشتر 


دواتر له بۆكسى sample volume/dilution‏ مه‌تبزارده‌ی normal‏ هەڵبژێرە. 


. دواتر ثه‌و پشکنینه يان کۆمەڵەیەک لهو پشکنینانه دیاریبکه که بو نه‌خوشه‌که 


ثه‌نجامدراوه له بۆكسى test matrix key‏ که ناوی چه‌ند y‏ تێدایه. 


. دواتر کلیک له‌سه‌ر save‏ بکه, 


دواتر بچوسه‌ر لیستی data review‏ و له‌ویدا gai‏ زانیاریانه بپشکنه‌وه که تۆ 
دیاریتکردبوو لەسەر نه خؤشه که 


دواتر SUS‏ له‌سه‌ر دوگمه‌ی start‏ دابگره. 


بره‌یشن و کؤنترژل دياريانبكە. Sample‏ 
aa tubes, cups, calibrator vial‏ هه‌رگیز - 
micro cup‏ به‌کار مه‌هینه بۆ گیراوه‌کانی 


کالیبره‌یشن و کۆنترۆڵ. / 


نابێت ژمارەیەک له کالیبره‌یته‌ری جیاواز لەسەر - . ست ۸ 
هه مان راک ده‌بنریت. ۳ 1 - 

دڵنیابه لهوه‌ی که هیچ بلقیکی هه‌وا بونی نییه له سه‌ر 

رووی گیراوه‌کانی کالیبره‌یشن و کۆنترۆڵ. 1 

gah‏ راکه‌ی که ره‌نگی رەشە به‌کاردیت بژ calibrator‏ بك رىم 


و ثه‌و راکه‌شی که ره‌نگی سپییه به‌کاردییت بو QC‏ 


-material 
ده‌فره‌ی به‌کارت هینا باركۆدى له‌سه‌ر بوو ئەم رینماییانه‌ی‎ gai دواتر نه‌گه‌ر تۆ‎ .5 
لایه‌ی که کراوه‌ته‌وه تا خوینه‌ری‎ gab رووی ده‌فره‌که بەجۆرێک بێت که بكەوێت‎ * 
بارکؤده که به ئاسانى بتوانێت سکانی بکات‎ 


هه‌رگیز ده‌فره‌کان له‌و راکان دانه‌نییت که ته‌رخانکراون بو ئه‌ و ده‌فرانه‌ی که 
بارکودیان نییه وه به پیچه‌وانه‌وهوش. 

A‏ دواتر راکه‌کان له rack tray‏ دابنی بۆ 
ثه‌نجامدانی QC‏ دوای کالیبره‌یشن ئه‌وا 
ه‌وکات راکی QC‏ راسته‌وخو له دوای راکی 


کالیبره‌یته ره کانهوه دابنئ. 


7 دواتر دلنیابه goga‏ که گڵۆپە بچوکه‌کان سه‌وز بوو. 


۸ دواتر Rack tray‏ به رټېکه بو ناو ثامیره‌که به دانانی له input buffer‏ 


No =en 


WARNING ٩‏ نه گه‌ر بێت پله‌ی گه‌رمی Incubation water‏ دروست نەبوو 


له‌وانه‌یه ثه‌نجامی ههله‌مان بداتن. وه بو گه‌یشنت به پله‌ی گه‌رمی دروست 


نزیکه‌ی نیو کاتژمیر ده‌خایه نیت لهو کاته‌ی که ئامێرەکە switch on‏ ده‌که‌یت. 


۰ دواتر دوگمه‌ی start‏ دابگره. 
۱ بۆ ثه‌نجامدانی کالثبرەیشن و | 
کونترول دوگمه‌ی start‏ دابگره. . 


کؤنترؤله که بپشکنه. 


ئەنجامدانى کونترول پیش نه‌وه‌ی جیهازه‌که یش بکات: 
له به شی Overview‏ بچۆ سەر لیستی QC‏ 
دواتر routine‏ هه‌لبژیره و دواتر standby bottle QC‏ هەڵبژێرە. 
دواتر کلیک له سر load list print‏ بکه . 
دواتر گیراوه‌ی کونتروله که له راکی تايبەت بەخۆى بنیره بو ناو نامیره‌که و دواتر 
716 بکه. 


ئه نجامدانی كۆنترۆڵ له‌کاتلکدا که ئامێرەکە کار ده‌کات: 

سه ره تا له به‌ شی overview‏ بچۆ سەر لیستی QC‏ و Calibration‏ له وك کلیک 
recommended jawa‏ بکه. 

دواتر بچۆ سەر load list print‏ دواتر گیراوه‌ی کؤنترؤلٌه که به‌راکی تايبەت به 


خۆی ره وانه‌ی ناو ثامیره‌که‌ی -بکه و دواتر start‏ دابگره. 


دلنیابه له‌وی که هه موو پشکنینه‌کان له‌ناو ثامټره که کزتایی پنهاتوه و هه موو 
داتاکان تومارکراوه دواتر shutdown‏ ی بکه و امیره که switch off‏ بکه, 


ئەم opel‏ بو پشکنینی کیمیاوی هورمونات به‌کاردی:- 
شوینی دانانی نه‌ومه‌وادانه‌ی که ده خريته ناو ئامێرەکە . 
کورته باسێك ده‌رباره‌ی فایله‌کانی شاشه‌ی نه وثاميٌره ده‌خه‌ینه روو. 
چزنیه‌تی پنکردنی ئامێرەکە وناماده‌کردنی بوکاربه تکردنی سامپلّی نه‌خوش . 
چونیه‌تی کوژانه‌وه‌ی امیره‌که . 
چونیه‌تی كاربەڕێکردنى سامپلی نه‌خوش . 
چه‌ند جور کالیبره‌یشنمان هه‌یه باسی ده‌که‌ین + 
چه‌ند جور کونترولان ھەيە GLU‏ پیده‌که‌ین . 
چونیه‌تی دانانی کالسیّت(محلول) ی نوی که‌پیشتر نه‌ناسراوه به امیره‌که . 
چزنیه‌تی کاربهٍیکردنی کالیبره‌یشن وكۆنترۆل بپشکنینه‌کان بەشێوەيەكى گشتی. 


سه ره تا دیسکی به‌شی ریجنته‌کان لاده‌به‌ین .دواتر ئه‌ و ریجنتانه‌ی که به‌تال بوه 
لایانده‌به ین پاشان نه‌و ڕێجنته‌ی که ده مانه وت له ناو نامیره‌که‌ی دابنلین له پؤزیشنه 
به تاله کان دايدەنێین پیویسته به‌جوانی شوینی CB‏ بگرێت ‏ دواتر دیسکه که‌ی 
وه کو خی داده‌خه‌ینه‌وه و که‌فه‌ری به شی (analytical unit)‏ داده‌خه‌ین . 

پاشان duos‏ سەر به‌شی (Reagents)‏ دواتر (status)‏ هەڵدەبژێرین و كليك 
له سه‌ر به شی Registration)‏ 56 ده‌که‌ین و به ړټگه‌ی Reagent) Jeph‏ 


+ ثه‌نجام ده ده ین‎ ( Registration 
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3ã 


سه‌ره تا دیسکی به‌شی ریجنته‌کان لاده‌به‌ین .دواتر ga‏ رتجنتانه‌ی که به‌تال 
og‏ لایانده‌به‌ین - پاشان هو ریجنته‌ی که‌ده‌مانه‌ویت له ناو ئامیره‌که‌ی دابنیین 


له پؤزیشنه به‌تاله‌کان داید 


cay shy‏ به‌جوانی شوینی GER‏ بگرێت - دواتر 
دیسکه‌که‌ی وه کو خوی داده‌خه‌ینه‌وه و که‌فه‌ری به‌شی (analytical unit)‏ 


داده‌خه‌ین . 


ALIS هه‌لده‌بژیرین و‎ (status) دواتر‎ (Reagents) پاشان ده‌چینه سەر به‌شی‎ i 


له سه‌ر به‌شی (Reagent Registration)‏ ده‌که‌ین و به ړټگه‌ی مانوهل Reagent)‏ 


+ نه‌نجام ده ده ین‎ ( Registration 


+ گورینی ریجنته‌کان ASE.‏ 

i‏ دوگمه‌ی status‏ داده‌گرین گڵۆپێكى شین 
دادەگیرسێت 

ii‏ دواتر به‌هیواشی gad‏ ستانده ده هينینه 

Se‏ سه‌وز دادەگیرسێت 


iii‏ سه‌ری ده به کونه‌کان ده‌که‌ینه‌وه و ه‌و 


ده ره وه و 


سونده‌یه‌ی له‌ناویه‌تی ده‌ریده‌هینین و ده به 
کؤنه کان لاده‌به‌ین 

iv‏ پاشان به پارچه لۆكەيەك سونده‌کان و 
فلته‌ره که وشکده که‌ینه‌وه 


۲ دواتر ده به نوئیه‌کان له‌شوینی کونه‌کان 


داده‌نیین و سونده‌کان ده‌خه‌ینه ناوی و 
سهره‌که‌ی به‌جوانی داده‌خه‌ین . 

vi‏ دوباره دوگمه‌ی status‏ داده‌گرین و گلوپه شینه‌که به‌داگیرساوی دەمێنێتەوەو 
گڵۆپە سه وزه که ده کوژيته‌وه. 

vii‏ به‌هیواشی Jh‏ به ستانده که وه دەنێین وده‌یخه‌ینه‌وه شوینی خوی و ده‌رگاکه 
داده‌خه‌ین . 

: دواتر ئه‌م هه نگاوانه ده‌که‌ین بؤ ثه‌نجامدانی پرایم بۆ ریجنته‌کان‎ viii 


Choose Reagent > status > reagent prime 


¢ 303 به‌شی‎ ۰ 
(Basic Wash or Acid Wash) 
داده‌گرین گڵۆپێکی شین دادەگیرسێت‎ status دوگمه‌ی‎ i 


ii‏ دواتر به‌هیواشی ثه‌و ستانده ده‌هینینه ده ره وه و گڵۆپێكى سه‌وز دادەگیرسێت 


iii‏ سه‌ری ده به کونه‌کان ده‌که‌ینه‌وه و ئه‌ و سونده‌یه‌ی له‌ناویه‌تی ده‌ریده‌هیٌنین و ده به 
کؤنه کان لاده‌به‌ین 
iv‏ پاشان به پارچه لۆكەيەك سؤنده کان و فلته‌ره‌که وشکده‌که‌ینه‌وه 


۲ دواتر ده به نوئیه‌کان له‌شوینی کونه‌کان داده‌نیین و سونده‌کان ده‌خه‌ینه ناوی و 


سه‌ره‌که‌ی به‌جوانی داده‌خه‌ین . 

| داده‌گرین‎ status دوباره دوگمه‌ی‎ vi 
و گلوپه شینه‌که به‌داگیرساوی‎ 
ده‌مینیته‌وه‌و گڵۆپە سهوزه‌که‎ 
ده کوژیته‌وه.‎ 

vii‏ به‌میواشی پال به‌ستانده‌که‌وه ده‌نتین 
وده‌یخه‌ینه‌وه شوینی خۆی و ده رگاکه داده‌خه‌ین . 

viii‏ دواتر aad‏ هه‌نگاوانه ده‌که‌ین بۆ ثه‌نجامدانی پرایم بو ریجنته‌کان: 


. Choose Reagent > status > prime flow paths 


۰ به‌شی 6402 
(Pro cell + clean cell or pre clean)‏ 
status gasss i‏ داده‌گرین گڵۆپێکی شین 
داده‌گیرسیت 
لا "دواتز" به‌هتواشی لو ستانده ده 
ده ره وه و گڵۆپێكى سه‌وز دادەگیرسێت 


iii‏ سەرى ده به کژنه‌ کان ده‌که‌ینه‌وه و په‌ و 


سونده‌یه‌ی له‌ناویه‌تی ده‌ریده‌هینین و ده به کؤنه کان لاده به ین 
۷ پاشان به پارچه لۆكەيەك سؤنده کان و هلته‌ره که وشکده‌که‌ینه‌وه 


۷ دواتر ده به نوئیه‌کان لەشوێنى کژنه‌کان داده‌نتین و سونده‌کان ده‌خه‌ینه ناوی و 


سهره‌که‌ی به‌جوانی داده‌خه‌ین + 

vi‏ دوباره دوگمه‌ی status‏ داده‌گرین و گلؤپه Sand‏ به‌داگیرساوی دەمێنێتەوەو 
گلۆپە سه‌وزه که ده‌کوژنته‌وه. 

tip + cup tray دانانی‎ .vii 

۰ به‌شی ۶402 

+ داده‌گرین و گلؤپه سه‌وزه‌که داده‌گیرسیّت‎ status دوگمه‌ی‎ i 

ii‏ به‌هیواشی ستاندی كەپ و تیپه‌کان ده هيٌنینه ده ره وه. 

. به‌تال بوه لایده‌به‌ین و كەپ و تیپی نوی داده‌نیین‎ galga iii 


۷ ستانده که ده‌خه‌ینه‌وه شوینی خوی و ده‌رگاکه‌ی داده‌خه‌ین . 


۷ دوباره دوگمه‌ی status‏ داده‌گرینه‌وه و گڵۆپە Saint‏ به‌داگیرساوی ده 


گڵۆپە سه‌وزه‌که ده‌کوژیته‌وه . 


۰ به‌شی 402 € 
i‏ دوگمه‌ی status‏ داده‌گرین و گلؤپه سه‌وزه‌که داده‌گیرسیّت + 

ii‏ چیکی بوکسه‌که دهکه‌ین نه‌گه‌ر پڕبوبێت يان نا 

. به‌هیواشی بوکسه‌که ده‌هیٌنینه ده ره وه و لایده‌به‌ین‎ iii 

۷ بۆكسێكى نوی glial‏ كۆنتەينەرەكە داده‌نلینه‌وه و ده رگاکه داده‌خه‌ین . 


۲ دوگمه‌ی status‏ دوباره داده‌گرینه‌وه و گڵۆپە شینه‌که به‌داگیرساوی ده 


گلؤپه سه‌وزه‌که ده‌کوژیته‌وه . 


SSE —’ و‎ ˆ ¥ 


. هەلدەبژێرین‎ order tests دەکەینەوە و‎ Routine سهره‌تا فایلی‎ i 
. priority دیاریده‌که‌ین له‌گهل‎ sample type دواتر‎ ii 


5 و‎ micro cups هه‌لده‌بژیرین بژ‎ micro پاشان ئۆپشنى‎ iii 


کونته‌ینه‌ری تر. 


. barcode ده‌نوسین له‌به‌شی‎ sample ID iv 


ala 


V‏ هه‌موو نه‌و پشکنینانه دیاریده‌که‌ین که دەمانەوێت بو نەخۆش ئەنجامى بدەین. 


. هەڵدەبژێرین‎ save دواتر‎ vi 


vil‏ بۆ به‌ریکردنی سامپڵ که‌بارکودی له سه‌ ره ثاسایی له‌ناو راکی تایبه‌تی دادەنرێت 


و به‌ریده‌کریت . 


Mstar 


i b 
Hous My Ise 
Normal پد‎ 5 

& & 


SENA |‏ 
Normal ¥ ¥‏ 
.به لام بۆبەڕێکردنى سەمپڵ که باركۆدى له سه رنه بیت ده‌چینه سەر Routine‏ 
به‌ شی results‏ دادگرین - دواتر کليك reports jawa)‏ ده‌که‌ین و routine‏ و 


. test order list دواتر‎ 


iX‏ دواتر به‌شی generate‏ هه‌لده‌بژیرین .و کليك له سه‌ر display‏ ده‌که‌ین. 
× پاشان سه‌مپله‌کان ھەر يه که و له‌پژزیشنی خۆى داده‌نلین وه کو له test order list‏ 


پیشان ده دات . 


۰ دانانی سامپل له loading lane‏ 

i‏ دوو شێواز هه‌یه بودانانی راك که ایا بارکودی له‌سه‌ره یاخود نا ئەگەر باركۆدى 
barcode mode c% jawa‏ دیاریده‌که‌ین ale‏ نه گه‌ر بارکود نه‌بن ثه‌وا non-‏ 
mode‏ مهه‌لده بژیرین . 

Lio ii‏ ده‌بینه‌وه له وه ی دوگمه‌ی status‏ داگیرساوه 

نف ڕاکی ثاماده کراو له loading lane‏ داخلی ئامێرەکە ده‌که‌ین . 


ان تۆمار کرد و ثامیره‌که له باری operation mode‏ 
بوو نه‌وا نوتزماتیکی سه‌مپله‌کان به ړیده کات به لام ته گه‌ر لهباری operation mode‏ 


نه‌بوو ثه‌وا كليك له‌سه‌ر start‏ ده که ین ئینجا سامپله‌کان ڕەن دەکرێت. 


ي ˆ ¦ 


STAT دانانی سامپل له به‌شی‎ ٠ 
بۆ جیاکردنه‌وه‌ی سامپله‌کان‎ argu راکی تایبهت به کارديت که په‌نگی‎ aby بونهم‎ .¡ 
. دادەنرێت‎ STAT راکه‌که دواتر له به شی‎ glad دوای دانانی سامپله‌کان‎ ii 


5 // نه‌گه‌ر ړاکه که مان تومار کرد و ئامێرەکە له باری operation mode‏ 
بوو نه‌وا ئۆتۆماتيكى سامپله‌کان به‌رنده‌کات به لام نه‌گه‌ر له‌باری operation mode‏ 
نه‌بوو نه‌وا کليك له‌سه‌ر start‏ ده‌که‌ین ینجا سامپله‌کان ڕەن ده کریت. 

۰ ڕەن کردنی سه مپله کان 

i‏ کليك start jawal‏ ده‌که‌ین 

non-barcode mode له‌باری‎ ii 
ی‎ sequence number diay 

یه که م سه‌مپل داخل بکه‌ین . = 
iii‏ له به‌شی Rack reception mode‏ سم 


دلنیاده‌بینه‌وه له‌وه‌ی که ثه‌کتیف ‏ ۰" 


j 
| 
| 


بوه. 
۷ بو ده‌ستکردن به ړه‌ن کردنی سامپله کان کليك o Start jawal‏ سه‌وزه که ده‌که‌ین. 


۰ بینینه‌وه‌ی ثه‌نجامی پشکنینه‌کان 
i‏ له Routine ua‏ کليك Results jawal‏ ده‌که‌ین 


. هەڵدەبژێرین‎ Routine view ئۆپشنى‎ ii 


iii‏ له خشته‌ی لای چه پ ثه‌و سه‌مپله‌ی مه‌به‌ستمانه ه‌نجامه‌که‌ی ببینین دیاریده که‌ین. 


۷ له‌خشته‌ی لای ړاست چیکی نه‌نجامه‌کان دەکەینەوە له گه‌ل داتا . 

۷ بۆ بینینی ورده‌کاری ھەر نه‌نجامیك له به‌شی routine‏ کليك results jawa)‏ 
ده‌که‌ین . ثه‌و سه‌مپله‌ی مه به ستمانه دیاریده‌که‌ین دواتر له‌به‌شی menu‏ کليك 
له سه‌ر result details‏ ده‌که‌ین . 


CA2 mmol/l 42 
50022-2 Routine 


* چونیه‌تی به‌ریکردنی کالیبره‌یشن 


رن 


+ ده که ین‎ order jawa) کليك‎ calibration سهره‌تا له فایلی‎ i 
ده‌که‌ین نه‌گه‌ر:‎ cause به‌شی‎ Se ii 
به م شیوه‌یه زه‌رد بوو ثه‌وا پێویست به کالیبره‌یشن ده کات.‎ 
کردنی داهاتوو.‎ ay کالیبرهیشنه که ئۆردەر کراوه بۆ‎ iii 
+ ده‌که‌ین‎ Save کالیبره‌یشنی پیْشنیارکراو كليك له‌سه‌ر‎ ALS بۆ ورده‌ر‎ ۷ 


۲ به لام بوئه‌نجامدانی کالیبره‌یشن به ڕێگەی مانوهل gai‏ پشکنینه‌ی مه‌به‌ستمانه 


هه‌لده‌بژیرین و کليك لەسەر calibrate‏ ده‌که‌ین. 


: ئەم هه‌نگاوانه جیبه‌جی ده‌که‌ین‎ i 
Choose reports > calibration > calibrator load list > choose generate > 
display . 
چيك ده‌که‌ین‌وه که ایا كام کالیبره‌یشنه پیویسته وه هه‌روه‌ها‎ load list له‎ ii 


پوزیشنی ړاکه کان پپټویسته بنوسرێت . 


Calibration Reaction Monitor Report 
Calibration Trace Report 
Calibration Results Overview Report 


vill‏ بری پیویست له کالیبره‌یته‌ر اماده ده‌که‌ین و له‌ناو سه‌مپل كەپى ده‌که‌ین و 
ړاکه که‌ی ده که‌ینه نامیره‌که ده‌که‌ین و Shay‏ ده‌که‌ین. 


* بینینه‌وه‌ی نه‌نجامی کالیبره‌یشنه‌کان 


xt R.Pposition ده‌که‌ین دواتر‎ order jawa) کليك‎ calibration „hla له‎ i 
: ده‌که‌ین ته گه‌ر‎ 

ii‏ خانه که په‌نگی سپی بوو Lily‏ کالیبره‌يشنه که به‌ته‌واوی ثه‌نجامدراوه 

. به لام ئەگەر خانه‌که په‌نگی په مه‌یی بوو نه‌وا کالیبره‌یشنه‌که سه‌رکه‌وتو نه‌بوه‎ iii 

۰ كاتێك کالیبره‌یشنه که سه‌رکه‌وتو نه‌بوو هوا : 

+ ده‌که‌ین‎ recent calibrations pawa) کليك‎ Routine له فایلی‎ i 

. ده‌که‌ین‎ monitor لەسەر‎ LIS menu لەئۆپشنى‎ ii 

iii‏ دواتر چیکی ثه‌و نه‌له‌رمه ده‌که‌ین که لەسەر شاشه‌که پیشانمان ده دات و ده‌توانین 


چاره‌سه‌ری بکه‌ین. 


603 14.4 Current 


iv‏ ئەگەر بمانه‌ویت ورده‌کاری ثه‌و کالیبره‌يشنه ببینین که نه‌نجامدراوه ثه‌وا: 


۷. له calibration‏ به‌شی results‏ هەڵدەبژێرین دواتر ad‏ هیمایه BH‏ هو 
پشکنینه‌ی مه‌به‌ستمانه SUIS‏ له‌سه‌ر ده که ین دوو ؤپشن هه‌یه : 

lot calibration number „vi‏ : که لۆت نه‌مبه‌ری ثه‌و ریجنته‌مان پیشان ده‌دات که 
دیاریکراوه . 

newest calibration result .1‏ : لۆت نه‌مبه‌ری كۆتا کالیبره‌یشنی نه‌و پشکنینه‌ی که 
دیاریکراوه پیشان ده‌دات . 


Lot Calibration Result 
Intercept K 


„___ | Newest Calibration Result 
f 7 Intercept K 


viii‏ دواتر پاکی کالیبره‌یشنه‌کان له‌ناو نامیره‌که ده‌هینینه ده ره وه و SSI)‏ به‌تال 


داده‌نیین + 


+ چونیه‌تی ثه‌نجامدانی QC‏ بو پشکنینه‌ کان 


div 
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ئەنجامدانى کؤنتړژل بو هو نجنتانه‌ی لهناو ئامێرەکەیە : 


. دەکەین‎ order jawal ALIS دادەگرین و‎ QC فایلی‎ ii 


assign routine QC بو ثه‌نجامدانی كۆنترۆل بو هه‌مو ریجنته‌کانی ناو نامیره‌که‎ iii 


هەڵدەبژێر‹ ین . 

بەڵام ئەگەر بمانەوێت بو يەك ڕێجنت كۆنتڕۆل بکه‌ین نه‌وا ته‌نها نه‌و ڕێجنته 
دیاریدەکەین + 

پاشان save‏ داده‌گرین. 


9€ 


Analytical Unit All ۴ RemainingT 


۰ به‌نجامدانی کونترا ۆل بۆ standby reagents‏ 

i‏ له فایلی QC‏ کليك له سه‌ر order‏ ده‌که‌ین پاشان 
standby bottle QC‏ 

ii‏ دواتر gai‏ ریجنته‌ی مه‌به‌ستمانه Select‏ ده که‌ین. 


. داده‌گرین‎ save دواتر‎ iii 


. هەڵدەبژێرین‎ QC load list ده‌که‌ین دواتر‎ QC كليك له‎ reports له فایلی‎ i 
. display هەڵدەبژێرین پاشان‎ generate ii 

. سه‌یری کونتروله‌کان ده‌که‌ینه‌وه له‌گه‌ل پوزیشنی هه‌ریه‌کیکیان‎ load list له‎ iii 
. پټویست له کونترول ده‌که‌ینه ناو سامپل كەپ و ناماده‌ی ده‌که‌ین‎ Gy ۷ 

USI) ۲‏ کونتروله که له‌ناو نامټره که دادەنێین و ده‌ست به په ن ده کات . 


Reports 


QC Load List 


QC Statistics 


© بینینه‌وه‌ی نه‌نجامی کزنترول 

QC chart ده‌که‌ین دواتر‎ Routine gl QC chart كليك له سه‌ر‎ QC له فایلی‎ i 
. هەڵدەبژێرین‎ 

+ مه‌به‌ستمانه دیاریدهکه‌ین‎ Gaius gai ii 

. نه‌نجامی کونتروله که له نێوان نه‌و سی هێڵه دایه‎ coal دلنیادهبینه‌وه‎ iii 

iv‏ ئەگەر نه‌نجامی SUIS‏ له ده‌ره‌وه‌ی Sain‏ بوو نه‌وا پلویسته کونتروله که 
دوباره بکه‌ینه‌وه. 

۲ كاتێك کالیبره‌یشن و كۆنتڕۆل به‌سه‌رکه‌وتووی نه‌نجامدرابوو ثه‌وکاته نامیره‌که‌مان 
ناماده‌یه بو به‌ریکردنی سه‌مپل : 


Today ® Within Range Past Days ® Within Range 
© :Outof Range ® :0 of Range 


+ راگرتنی سیسته‌می نامیره‌که دوای ڕەن کردنی سه مپل 

. ده‌که‌ین‎ Start کليك له‎ i 

. ده‌که‌ین‎ change کليك له سه‌ر‎ Rack reception mode له‎ ii 
+ کلیکی له سه‌ر ده‌که‌ین‎ active rack reception mode „iii 


. ده کات‎ unload دوای ره‌ن کردن سیسته‌مه‌که خۆى هه‌موو راکه‌کان‎ iV 


i‏ هه‌موو راکه‌کان لاده‌به‌ین. 
ii‏ سامپله‌کان هه‌مووی فریده‌ده‌ین 
iii‏ چیکی هه موو ریجنته‌کان ده‌که‌ینه‌وه 


. نامیره‌که داده‌نلین‎ gba به‌تال‎ USI) iv 


daily wash rack- ISE کردنی‎ Ge) * 

i‏ 600 مایکړؤ له ISE cleaning solution/ Sys clean‏ ده‌که‌ینه ناو ستاندارد كەپ 
و له Sly‏ پؤزیشنی 2دایده‌نتین . 

3 ARI Sh ده‌که‌ینه ناو ستاندارد كەپ و له‎ activator 600مایکرٍق له‎ ii 
. دایده‌نلین‎ 

iii‏ ړاکه کان ده‌خه‌ینه ناو نامیره‌که و ده‌ست به ړه نکردنی ده‌که‌ین. 

e 402 له به‌شی‎ sample probe خاوینکردنه‌وه‌ی‎ * 

i‏ نامیره‌که پێویسته له‌باری standby‏ بێت. 

cleaning daily پاشان‎ user maintenance ین دواتر‎ ijeeulaemaintenance ii 

. ده‌که‌ین‎ select دواتر کليك له‎ iii 

iv‏ پاشان perform‏ داده‌گرین و که‌قه‌ری به شی analytical unit‏ ده‌که‌ینه‌وه. 


۷۲ به نه‌لکهول پرژبه‌کان خاونندهکه‌ینه‌وه پاشان به اوی دڵۆپێێراو دوباره 


ده‌یسرینهوه, 


vi‏ به‌هه‌مان شێوه به‌شه‌کانی تريش به م شیوه‌یه خاوینده‌کرینه‌وه 
vii‏ بو کوژاندنه‌وه‌ی ئامێرەکە كليك shut down jawal‏ ده‌که‌ین + 


چزنیه‌تی پیکردنی نامیره‌که. 

چۆنيەتى دانانی (clean solution- clean conduit)‏ بژ نامیره‌که. 
چونیه‌تی دانانی کالبره‌یشن بو نامیره‌که, 

چۆنيەتى دانانی کونترول بو ئامێرەکە. 


چۆنيەتى دانانی سیره‌می نه خؤش بۆ ئامێرەکە پشاندانی ثه‌نجامه‌که‌ی. 


ئەم نامیره به کاردێت بو کردنی پشکنینی (NA-CA-CL-K)‏ 


وه پیکهاته‌کانی aad‏ نامیره پیک دێت له ثه‌وانه‌ی خواره‌وه 


Data storage 
تع‎ Pater Rewane 
10.000 QC Masuh per Lovet 


Connectivity 
لحك"‎ 
شتا‎ 


Analysis Time 
Fa sec ramour} 


کاتی ته‌واو بونی ره‌یگینتی ئەم ئامێره که لای راستی ئامێرەکەیە نه‌بن نه‌و 
ریه‌گینته ده‌ربینین ریه‌گینتی نوئ دابنیین تۆماتيكەن نوسراویک دێته سەر شاشه‌که 
ده‌نوسری Calis‏ ریه‌گینتی نوی دانرایه دوای SUS‏ له‌سه‌ر (YES)‏ ده‌که‌ین پروسه که 


ته‌واو دەبێت. 


سهره‌تا له پشته‌وه سرکیتی پیکردن پئ ده‌که‌ین نه‌وه‌ستین تا امیْره‌که ثاماده 


ده بئ بو کار پیکردن. 


CLEAN SOLUTION- IAN) چژنیه‌تی دانانی‎ 


CONDITION‏ ) بو تامیره‌که 
۱ سه ره تا کلیک له سه‌ر (CLEAN)‏ ده‌که‌ین jawal‏ شاشه‌که بو دانانی clean) goals‏ 
(solution‏ بۆ نامیره‌که ماده که ده‌که‌ینه ناو 
سه مپڵ كەپى و ده‌رگه‌ی ئامێرەکە ده‌که‌ینه‌وه: 
ثامیره که ده‌رزیه‌کی پوه یه ده‌رزیه که ده‌که‌ینه 
ناو سه مپله که پاشان چه‌ند چرکه‌یه‌ک له ناوی 


ئەمێنێت ده‌نگیک له نامیره‌که‌وه دنت پاشان | 


سه‌مپله‌که لاده‌به‌ین پاشان به گوزیک 


ده‌رزیه‌که خاوێن ده‌که‌ینهوه ده‌رگه‌که داده‌خه‌ین پاشان ئامێرەکە ده‌ست ده کات 
به خاوێن کردنه‌وه . 
۲ پاشان کلیک ده‌که‌ینه سەر( ( condition‏ له سه ر شاشه‌که بو دانانی clean) coals‏ 


condition‏ ( بز ئامێرەكە ماده‌که ده‌که‌ینه ناو سه مپل كەپى و ده‌رگه‌ی نامیره‌که 
ده‌که‌ینه‌وه. ئامێرەکە ده‌رزیه‌کی dogs‏ ده‌رزیه‌که ده‌که‌ینه ناو سه‌مپله‌که پاشان 
side‏ چرکه‌یه‌ک له ناوی ئەمێنێت ده‌نگیک له نامیره‌که‌وه دێت پاشان سه‌مپله‌که 
لاده‌به‌ین پاشان به گوزیک ده‌رزیه که خاوین ده‌که‌ینه‌وه ده‌رگه‌که داده‌خه‌ین پاشان 


اميٌره که ده‌ست ده کات به خاوین کردنه‌وه. 


کالیبره‌یشن ئەگەر پشکنینه‌کانی (NA-CA-CL-K)‏ زه‌رد بوو ثه‌وا پټویستی به 


کالیبره‌يشنه چونیه‌تی کردنی ته نها ثه‌چیته سەر شاشه که کالیبره‌یشن داده‌گری چه ند 
چرکه‌یه‌کی پئ ده چئ کاره که ته‌واو ده‌بی.سه‌یری(>1-)-۸-۸() ده‌که‌ین له سه‌ر 


شاشه که که ره‌نگی سه وز بوو ئه‌وا واتا کالیبره‌یشنه که به سه‌رکه‌وتوی ته واو بوه. 


ۆنترۆل كردن له سه‌ر شاشه SLS‏ له سه‌ر (RUN CONTROL)‏ ده‌که‌ین که 
(Y)‏ کونترولان ده‌داتی ئێمه له په که مه وه ده ست پی ده‌که‌ین تا كۆتا کونترول له‌سه‌ر 
شاشه‌که بۆ دانانی ماده‌ی(1 (CONTROL‏ بۆ ئامێرەکە ماده که دهکه‌ینه ناو 

سامپل كەپى و ده‌رگه‌ی نامیره‌که ده‌که‌ینه‌وه. نامیره‌که ده‌رزیه‌کی پنوه‌یه 


ده‌رزیه‌که ده‌که‌ینه ناو سه مپله که پاشان چه ند چرکه‌یه‌ک له ناوی ئەمێنێت ده‌نگیک 


له ئامێرەکەوە دێت پاشان سه‌مپله‌که لاده‌به‌ین پاشان به گوزیک درزیه‌که خاوین 
ده‌که‌ینه‌وه ده رگه که داده‌خه‌ین پاشان ئامێرەکە ده‌ست ده کات به کارپیکردنی کۆنترۆڵ 
پاشان )2 (CONTROL‏ و(1 (CONTROL‏ به‌هه‌مان شوه ده‌که‌ین . 


چۆنيەتى دانانی سیره‌می نەخۆش بۆ 


ئەنجامەكەى 
سەرەتا کلیک له‌سه‌ر (RUN SERUM)‏ ده‌که‌ین لەسەر شاشه بو دانانی سیره‌می 
-.خوشه‌که بۆ نامیره‌که سیره‌مه‌که ده‌که‌ینه ناو سه مپل كەپى و ده‌رگه‌ی ثامیره‌که 
دەکەینەوە. ئامێرەکە ده‌رزیه‌کی پێوەیە ده‌رزیه‌که ده‌که‌ینه ناو سامپله‌که پاشان چه‌ند 
چرکەیەک له ناوی ئەمێنێت ده‌نگیک له نامیره‌که‌وه دێت پاشان سامپله که لاده‌به‌ین 
پاشان به گۆزیک درزیه‌که خاوین ده‌که‌ینه‌وه ده‌رگه‌که داده‌خه‌ین پاشان ثامیٌره که 


ده‌ست ده کات به کاربه‌ریکردنی سیره‌مه‌که پاشان ثه‌نجامه‌که‌مان بو ده‌رده‌چی . 


IMPROVIOM ٢و ت‎ 71-1622970 


۰ ناساندنی به‌شه‌کان. 


۳ ۳ 
۰ چزنیه‌تی کاربه رټکردنی سامپلی نه خؤش. 21 
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Improvio M 
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ya. 


IMPROVIO M 


ئەم نامیره پشکنیتی (food allergy-receptor allergy‏ پیده‌کری به‌لام ئێمه 
وه ک نموونه opi}‏ باسی allergy)‏ 1000-)ده‌که‌ین که‌پشکنین ژینه‌گه‌یش مه مان GIS‏ 
کارکردنه به‌لام ناوه‌که‌یان جیاوازه 


سىن شه کا | ناساندنی به‌شه‌کان | 


streptavidin conjugate ۳ 


washing buffer ۱ 


staining solution ٢ 


detector antibody .¢ 


Strip test 0 


screen shaker 7 


سهره‌تا ٤٢‏ مل له ئاوی پالێنراو ده‌که‌ینه ناو (cup urine)‏ 

(cup urine) ده‌که‌ینه ناو‎ (washing buffer)al پاشان امل‎ 

به هه‌ردووکیان ده‌کاته ۲۵ مل ئێستا (washing buffe ) gai‏ ’= 
اماده‌یه بۆ کار پذکردنی سه‌مپلی نه خؤش. 


پاشان ۵۰۰ مايکرؤ ده‌که‌ینه ناو ستریپه‌که هه‌روه‌ک له وينه که دیاره له ده‌سته 


چه‌پ هیواش هیواش تیده‌که‌ین به‌ره‌و ده‌سته‌راست تا ته‌واو ده بیت 


AT 


بپ 
پاشان (mix)‏ جارێک بو سه‌ره وه جارێک بو خواره وه هه تا وشک ئەبێتەوە نزیکه‌ی 


٠٥ - ٠‏ چرکه چاوه‌ری ده که ین تا وشک بێتەوە. 


پاشان ۲۰۰ مایکرۆ سیره‌م ده‌که‌ینه ناو ستریپه‌که له راسته‌وه بو چه‌پ سیره مه که 
تێدەکەین. پاشان ده‌که‌ینه ناو ٥٤ (screen shaker)‏ خوله‌ک چاوه‌ری ده‌که‌ین ھەر 


وه ک له وين ه که دیاره. 


: 


پاشان سیره مه که فریده‌ده‌ین پاشان 500 مايکرؤ washing buffer)‏ ) ده‌که‌ینه 


ناو ستریپه‌که‌پاشان هريده ده ‌ین(راده وه شټنین له سه‌ ره وه بو خواره‌وه) ثه‌و کرداره 
٥‏ جار ده که ین ھەر جاره‌ک ٥‏ چرکه فريده ده ین هه روه ک پاشان وشکی ده‌که‌ینه‌وه. 
Fg‏ = 


vay 


M 


پاشان ۲۰۰ مایکرو (detector antibody)‏ ده‌که‌ینه ناو ستریپه‌که ٥٤‏ خوله‌ک 
(screen shaker) si‏ داده‌نیین . 

پاشان detector antibody)‏ )فریده‌د‌ین پاشان ۰۰۰ مايکرؤ ( washing‏ 
7 ) ده‌که‌ینه ناو ستریپه که‌پاشان فریده‌ده‌ین(راده‌وه‌شینین له سه‌ره‌وه بو 
خواره‌وه) نه‌و کرداره ٥‏ جار ده‌که‌ین ھەر Sojla‏ ۵ چرکه هريده ده ین هه‌روه‌ک 
پاشان وشکی ده‌که‌پنه‌وه . 

پاشان ۲۰۰ مایکرو (streptavidin conjugate)‏ ده‌که‌ینه ناو ستریپه‌که ۲۰ خوله‌ک 


ناو (screen shaker)‏ داد 
پاشان 88٥6٣4۷108 conjugate)‏ )فريدهده‌ين پاشان ۰۰ مایکرو 
(washing) buffer‏ ده‌که‌ینه ناو ستریپه‌که پاشان فریده‌ده‌ین(راده‌وه‌شینین له 
سه‌ره‌وه بو خواره‌وه) gai‏ کرداره ۵ جار ده‌که‌ین ھەر ٥ Sojla‏ چرکه فریده‌ده‌ین 

هه‌روه‌ک پاشان وشکی ده‌که‌ینه‌وه . 


. پاشان ۳۰۰ مایکرو (staining solution)‏ ده‌که‌ینه ناو ستريپه که ۲۰ خوله‌ک 


. داده‌نیین‎ (screen shaker) yl 
پاشان یەک جار اوی پالټراو نزیکه‌ی ۵۰۰ مایکرو بێت بێت ده‌که‌ینه ناو‎ 
چرکه فریده‌ده‌ین(راده‌وه‌شینین له سه‌ره‌وه بو خواره‌وه)‎ ۱۵ gogla ستریپه‌که بو‎ 
پاشان دایده‌نیین تا وشک نه‌بیْته‌وه بو ماوه‌ی ۲۰ خوله‌ک پاشان ثاماده ده بت بو‎ 


خويندنه‌وه. 


. سهره‌تا ده‌چینه سەر شاشه‌ی کومپیته‌ره‌که به‌رنامه‌ی تايبەت به‌م ئامێره داده‌گرین 


پاشان (open)‏ داده‌گرین پاشان فایلیک دەبێتەوە نوسراوه ژماره یەک نه‌گه‌ر یەک 
سامپلمان هه بوو ه‌وا (Ok)‏ داده‌گرین ثه‌گه‌ر دوومان هه‌بیّت ثه‌وا ده‌که‌ینه ژماره 


دوو پاشان(۸٥)‏ داده‌گرین + 


۳ پاشان سێ فایلمان ده داتئ نیمه دووه م ھەلدەبژێرین به‌لام ئەگەر پشکنینی 
ژینگه‌ی بوو ده‌توانین سئ يەم هه‌لبژیرین به لام لێره دووه‌م ھەلدەبژێرین.ھەر 
وه ک له وینه که ناماژه‌مان پیکردوه. -Y «food allergy-y 4-١‏ 
Receptor allergy‏ 


۶ پاشان له Gayle} (ID)‏ سامپله‌که ده‌نوسین پاشان له (First name)‏ ناوی 


نه خؤشه که ده‌نوسین پاشان( ٥‏ ۶)ره گه زی سامپله‌که ده‌نوسین پاشان (date)‏ 


به‌رواره‌که‌ی ده‌نوسین هه روه ک له وينه که ثاماژه‌ی پیکراوه. 


5. پاشان نامیره‌که ده‌سکیکی پیوه‌یه Sog‏ چه‌کمه‌جه وایه ده‌ردینین ستریپه‌که 
له‌سه‌ر داده‌نیین پاشان چه‌کمه‌جه‌که ده‌که‌ینه ناو نامیره‌که(دایده‌خه‌ین) هه‌روه‌ک 


شټوازی دانانی ستریپه‌که ناو امیّره‌که ده‌ستنیشان کراوه له وینه‌که. 


۲ پاش ه‌وه‌ی چکمه‌جه‌که‌مان داخست پاشان ده‌چینه سەر شاشه (5080)داده‌گرین 


تا ته‌واو ده بیت هه‌روه‌ک له وينه که ناماژه‌ی پیکراوه. 


۳۹۵ 


۷. پاشان ثه‌نجامی سه‌مپله‌که ده رده چئ پاشان (save)‏ ده‌که‌ین پاشان ده‌توانین 


پرینتی بکه‌ین Ob‏ به (pdf)‏ هه‌لی بگرین . 


تیبینی// ریگای کارپیکردنی پشکنینی (food allergy-receptor allergy)‏ وه کو 
يه که ته نها ناوی ستریپه‌که‌یان جیاوازی هه‌یه. 


D10- ANALYZER 


+ هه‌نگاوه‌کانی گورینی ریجینته‌کان (محلول). 
+ چؤنيه تی به‌ریکردنی پرایمه‌ر و کالیبره‌یشن. 
+ چونیه‌تی پیکردنی ئامێرەکە وناماده‌کردنی بو به‌ریکردنی سامپلی نه‌خوش. 


* چزنیه‌تی به‌ریکردنی سامپلی نه‌خوش. 


vay 


ئەم امټره یه‌کیکه له نامیره پنشکه‌وتوه‌کانی تافیگه که به‌کاردیت بو دیاریکردنی 
جۆرە جیاوازه‌کانی هیموگلزبین . کارژلیسیسی هیموگلوبین نه‌نجام ده دريت بو 
پیوانه‌کردنی استی هیموگلبین و دیاریکردنی بوونی جوره نائاساییه‌کان, که زۆرجار 
به‌کاردیت بؤ ده‌ستنیشانکردنی که‌مخوینی anemia‏ - که‌مخوینی خانه‌ی داس sickle‏ 
thalassemialu¥b- cell anemia‏ و ناته‌واوییه‌کانی تری هیموگلوبین. که ئەم 
egal‏ توانای ده‌ستنیشان کردنی جزره‌کانی هیموگلزبین وه کو -HbA2-)‏ 110۸1 
(HbF‏ ههیه له‌کاتیکی که مدا . هه‌روه‌ها ده‌توانین پشکنینی شه‌کره‌ی سی مانگه 
(HBAIC)‏ به‌م نامیره نه‌نجام بدەین که کالیبرهیشن و كۆنتڕۆل ی تايبەت به‌خوی 
هه‌یه . هه‌روه‌ها يەكێك له تایبه‌تمه‌ندیه کانی aad‏ ئامێره dogai‏ ده‌توانین sample)‏ 
rack‏ ) بونامیره‌که دابنێین که ده‌توانیت (50)سه‌مپل ی نه خؤش پیکه وه بەڕێبكات له 
کاتیکی که مدا که بەپێى سیسته‌می (HPLC)‏ کارده‌کات که جوره‌کانی هیمژگلزبین 
له‌سه‌ر بنه‌مای كارلێك کردنی ثایؤنه کان جیاده‌کاته‌وه. 


bufferl-buffer2- wash) دێت له‎ wy سهره‌تا ده‌به‌ی به‌فه‌ره‌کان ده‌گورین که‎ .١ 
تەنها سونده‌کان ده‌خه‌ینه ناو ده به نوئیه‌کان وپاشان له‌سه‌ر شاشه‌ی‎ (cleaner 
داده‌گرین دواتر‎ (volume) له‌خواره‌وه‎ (Lot info) ئامێرەکە ده‌چینه سەر به‌شی‎ 


(Reset)‏ و( له) داده‌گرین ady‏ شیوه‌یه ئامادەدەبێت. 


۲ پاشان پلویسته (cartridge)‏ بگۆرین که بریتیه له ناسنیکی بچوك JEL‏ کیته‌که 
ale‏ له به‌شی پیشه‌وه‌ی نامیّره‌که 
داده‌نریت به م شێوەیە: 


۸ هم ده‌رگایه ده‌که‌ینه‌وه 


Cartridge .C‏ ی پیشتر لاده‌به‌ین و نوئیه‌که داده‌نیین له‌چه‌په‌وه بو راست به‌پیی 


نیشانه که‌ی سه‌ری و دواتر glial‏ ئامێرەکە دادەنرێتەوە. 
7> . =< ا% كا 


È‏ 0 ۳ سا 
2 دواتر gah‏ سی ao‏ داخل ده‌که‌ین که له گه‌ل کیته‌که ala‏ بو نویکردنه‌وه‌ی 
زانیاریه‌کانی GS‏ 


غ 


(update kit) دواتر‎ (Lot info) ده چینه سەر‎ Sorte پاشان له‌سه‌ر شاشه‌ی‎ E 


gy Seals‏ فایلك ده کريته وه (update now)‏ هەڵدەبژێرین و (done)‏ داده‌گرین 


.١‏ سه ره تا پرایمه‌ر ثاماده‌ده‌که‌ین Iml‏ له اوی تايبەت (6٢01 water)‏ ده که ینه 


ناو قوتوی پرایمه‌رهکه‌و بوماوه‌ی 12 خولەك له سه‌ر میکسه‌ردایده‌نلین . 


دواتر کالیبره‌یشنه‌کان ناماده‌ده‌که‌ین CBS‏ دەڵێین( ۵11-6812 ) به‌دیلوینتی 
تايبەت که‌له‌گه‌ل کیته‌که دایه 7ml‏ له (calibrator diluent)‏ ده‌که‌ینه ناو قوتوی 


کالیبره‌یشنه‌کان و بوماوه‌ی 7 خوله‌ك له سه‌ر میکسه‌ر دایده‌نلین و دواتر 5 خولەك 


له پله‌ی God‏ ژوور داده‌نرین. 


م 


سه ره تا پرایمه‌ر بەڕێدەکەین پلویسته نامیّرهکه‌مان له‌باری (stand by)‏ بێت به‌لام 
نه گه‌ر له سه‌ر Saili‏ نوسرابوو (Warm Up)‏ ده بئ 5 خوله‌کيك چاو ه ړئ بکه‌ین 
هه تا دەبێته (standby)‏ دواتر کاری له سه‌ر بکه‌ین و ئۆتۆماتيكى ده‌رگای ته نیشت 
ئامێرەکە ده کريته‌وه بۆبەڕێكردنى سامپل یاخود پرایمه‌رو کالیبره‌یشن. 

پاشان GIG‏ کارکردنی Sorel‏ دیاریده‌که‌ین که‌دوو ڕێگا eas‏ یه‌کیکیان بو 
6 ) بەکاردێت وثه‌وی تر بۆ (HbA1+HbF+HbA2)‏ بەكاردێت › له‌سه‌ر 
شاشه که له به شی (Lot info)‏ ده‌چینه سه‌ر(۷16000) له‌وبه‌شه ده‌توانین ریگای 
کارکردنی نامیره‌که‌مان دیاریبکه‌ین ئێمه ڕێگای دووەم (HDAL+HDF+HDA2)‏ 
هه لده بژټرين . 

بؤبه ړټکردنی پرایمه‌ر (Il)‏ لهو پرایمه‌ره‌ی که اماده مان کردوه ده‌که‌ینه ناو 
سامپل كەپ وله ناو ړاکی تایبهت به‌نامیره که له پؤوزیشنی )1( دایده‌نیین و ده‌یکه‌ینه 
ناو اميٌره که . پاشان jawal‏ شاشه‌که ده‌چینه سه‌ربه‌شی (Run)‏ دواتر Start)‏ 
و)_داده‌گرین . ثه‌گه‌ر سامپل که په که باڕكۆد ی له سه‌ر بێت ړاسته‌وخؤ نامیره که 
دەیخوێنێتەوە به لام ئەگەر باڕكۆدى له سه‌ر نه بو دەبێت خۆمان له‌شاشه‌ی ئامێرەکە 


بینوسین .له به‌ شی (Run)‏ ده‌چینه سەر (edit)‏ كیبۆردێك ديته سه رشاشه که 


v i 


ده‌نوسین (Prime)‏ و (Start)‏ داده‌گرین + 
>> 


7 بؤبه ړټکردنی کالیبره‌یشن به‌هه‌مان شوه (1ml)‏ له کالیبره‌یشنی يه که م ده‌که‌ینه 
ناو سه‌مپل كەپ (Iml)y‏ له کالیبره‌یشنی دووه م ده‌که‌ینه ناو سامپل SHS‏ 
تر و له‌پوزیشنی 1 و2 داده‌نرین و jawal‏ شاشه ده‌چینه سەر (Run)‏ و Start)‏ 
(up‏ داده‌گرین به‌هه‌مان شێوه ئەگەر تیوبه‌کان بارکودیان له‌سه‌ر بوو ثامیّره‌که 


راسته‌وخو ده‌یخوینیته‌وه به لام ئەگەر بارکود نه‌بوو نه‌وا خۆمان به کيبؤړرده که 


ده‌نوسین 1 cal‏ و cal2‏ و نه نجامه که مان ده داتئ. 


ED | 


= 
me 7 


۷ دواتر بو دلنیابونه‌وه له ثه‌نجامی کالیبره‌یشنه‌که له‌سه‌ر شاشه ده‌چینه سه‌ربه‌شی 
(Data)‏ له خواره‌وه به‌شی (details)‏ داده‌گرین ثه‌نجامی کالیبره‌یشنه که مان bliy‏ 


ده‌دات پیویسته بنوسرێت (Calibration passed)‏ نه گه‌رنا دوباره ده‌کریته‌وه. 


yey 


چزنیه‌تی پێکردنی نامیره‌که وتاماده‌کردنی بو به‌رلکردنی 


نه‌خوش 
۱ سهره‌تا ئەم Sy‏ داده‌گیرسینین 
۲ دواتر add‏ دوگمه‌یه داده‌گرین ئامیره‌که ده‌نگیکی لیو ه دت و 5 خوله کټك چاو ه‌ړئ 
ده‌که‌ین دادەگیرسێت 


۲ امیره که له‌باری (Sleep mode)‏ ده بیت پیویسته (standby)‏ بێت بونه‌مه‌ش 


+ Og Seale (start up) 
خوله‌ك چاوه ړئ ده‌که‌ین و دواتر ده‌چیته‎ warm up) 5) له‌خواره‌وه ده‌نوسریت‎ .٤ 


سه باری (standby)‏ و ناماده‌یه بوبه‌ریکردنی سامپل ی نەخۆش 
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سهره‌تا پئویسته ثامیره‌که له‌باری ed (standby)‏ دواتر خوینی نه‌خؤشه که 


ده‌که‌ینه ناو سامپل كەپ و له ناو راکی تایبهت به‌نامیره‌که لەھەر پۆزیشنێك بیت 
توانین دایبنیین و تومار نامیره‌که‌ی بکه‌ین .پاشان له سه‌ر شاشه (start up)‏ 
داده‌گرین و به‌هه‌مان شنوه‌ی پرایمه‌ر و کالیبره‌یشن نه گه‌ر تیوبه‌کان بارکزدی 
له‌سه‌ربیت ړاسته وخؤ نامیره‌که ده‌یخوینیته‌وه به لام نه‌گه‌ر نه‌بو خومان به‌ده‌ست 
لەسەر کیبورده‌که ده‌ینوسین و (start)‏ داده‌گرین و دواتر (769)هه‌نده‌بژیرین و پاش 
چه ند خوله کيك نه‌نجامه‌که‌مان ده داتئ. 

تیبینی// نامیره‌که ته نها نه نجامی (HbA 2 +HbF)‏ مان ده داتئ پپویسته 
(110۸1) خۆمان بیدژزینه‌وه به‌م یاسایه: 0 - A1‏ = ۲ - ۸۵2 

نمونه: ئەگەر A2=2.6‏ وه 820.8 ئه‌وا 96.6 = Al‏ ده‌رده‌چیّت به م یاسایه‌ی 


سه ره وه. 


نمونه‌یه‌ك له سامپلی نه خؤش : 


Patient report 


DATE; 03/17/2010 
TIME: 01:29 PM 
Software version: 3.50-A1 


03/17/2010 01:02 PM 
Method: HbA2/F 
Rack position: 5 


Bio-Rad 
D-10 


SIN: #DASA427320 


R.time Height Area Area % 


0.21 7278 2171 06 
0.28 8865 43845 12 
042 6416 37120 <08 
061 5975 35474 ٥ 
074 14938 145953 51 
1.45 13545 153043 42 
1.66 5۱7145 3140113 3 
301 4019 103306 28 
3682584 


Tel, +39 095 725 68 
info@meridianhealth 


Sample ID: 
Injection date 
Injection #: 9 
Rack #: = 


0.05 


004 


003 


Ala 

Alb 

F 
LAIc/CHb-1 
Ale 


www.meridianhealth: 


ELISA Reader کورته‌یه‌ک ده‌رباره‌ی‎ o 

۰ چونیه‌تی داگیرساندنی Soya‏ 

۰ کارپیکردنی سیسته‌می ناوه‌وه‌ی سۆفتوێر 

۰ ده‌ستپیکردنی پرۆتۆكۆڵى ناماده‌کراو و به‌ریکردنی سامپل 
+ کورته باسێک ده‌رباره‌ی پشکنینه که 

۰ هه‌نگاوه‌کانی ثه‌نجامدانی پشکنینی „Toxoplasma IgM‏ 


هلته رێکی SUIS‏ به‌رزه که به‌کاردیت بؤ پتوانه‌کردنی درێژه شه‌پولی هه لٌمژراو 


له پلټتی 96-384 well‏ ی له مه‌ودایه‌کی فراوان "3401-8501 به‌شیوه‌یه‌کی 


ستوونی له بنکی ویله‌کانه‌وه بو سه‌ره‌وه .وه ده‌توانریت به کاربهیندریت بو GIS‏ 
تویژینه‌وه و زوربه‌ی پشکنینه‌کانی تاقیگه له‌لایه‌ن که‌سانی به نه‌زموونه‌وه, 
gah ۰‏ ژینگه‌یه‌ی که GU‏ داده‌نریت: 

BIS‏ تۆ امیره‌که داده‌مه‌زرنیت له شوینیکی دیاریکراو پلویسته شوینیکی 
گونجاو بێت و دوربێت له تۆزو لەرەلەر و هێزی موگناتیسی و تیشکی خور و شئ و 
SLE‏ خێرا له پله‌ی گه‌رمی . 
۰ دامه‌زراندنی ئامێرەكە-100 iset‏ 

So yield gogai پیش‎ transport lock لابردنی‎ 


بخه‌ینه ثیش. 


. شوینی گلؤپه‌ که ده‌که‌ینه‌وه به هه‌لدانه‌وه‌ی filter‏ 


„wheel chamber cover 


۲ دواتر به به‌کارهینانی ده‌رنه‌فیسیک بورغوه که شل ده‌که‌نه‌وه . 


transport lock ۳‏ که لاده‌به‌ین. 


So transport lock‏ بپاریزه‌و و له شوینیکی باش هه‌لیبگره تا ثه‌گه‌ر له داهاتوو 
ویستت شوینه‌که‌ی بگۆریت دوباره به‌کاری بهینیته‌وه. 


دواتر دوباره بورغوه که توند ده‌که‌ینه‌وه و 


T داده‌ده‌ینه‌وه.‎ 


* به په که وه به‌ستنی کیبله‌کانی کاره‌با به نامیره‌کان 


دلنیابه له وه ی که سویچی داگیرساندن و کوژانه‌وه‌ی امیره‌که له سه‌ر باری 
کوژاندنه‌وه‌یه و دوگمه‌ی switch OFF‏ داگره. 


دواتر که‌یبله‌کانی گه‌یاندنی کاره‌با به شوینه‌کانی خوی ده‌به‌ستینه‌وه و دلنیابه 
له وه ی که ھەر که‌یبلیک به شوینی گونجاوی خویه‌وه به‌ستراوه. 
ثه‌گه‌ر ویستت ئامێرەکە به کژمپیوته‌رهوه ببه‌ستیته‌وه نه‌وا نه‌وکات که‌یبلی 


کژمپیوته‌ره که به شوینی USB port for PC‏ موه ده‌به‌ستیت. 


. ئەگەر ویستت بیبه‌ستیته‌وه به پرینته‌ره‌وه ئه‌وا که‌یبله که به USB port for‏ 


ogo printer‏ ده به ستیت. 


B) 


Y 


USB memory device port „iii‏ : نه‌و تامیره شوینی به ستنی USB memory‏ هه‌یه که ده‌توانین 


داتاکانی پیوانانه‌کراو بگوازیته‌وه بو PC‏ و Assay protocol‏ له نامیراکه‌وه بو SLL‏ تر. 
۰ گورینی sail‏ چه‌رخه که - filter wheel‏ 


سه‌ره تا فلته‌ره‌که ده‌رده‌هیِنین له ناو سندوقی هه‌لگری هلته‌ره کان و هه‌موو 


فلته‌ره‌کان چوان بپشکنه و دلنیاببه‌وه لهوه‌ی که هه موویان خاوێنن و هیچیان خراپ 


نه‌بوون. به لام وریابه ده‌ستت بەر فلته‌ره‌کان نه که وت به هیچ جۆرێک له SIS‏ دانا 
چه‌رخه که و دست له هیچ شوینیکی تری کاره‌بایی و میکانیکی ثامیّره‌که مه ده. 


~@ 


Fines spring 


چەرخى تەر 


Next tree position for 
addition a! ٧ 


runt 


Spring position holding screws 


سه ره تا دوگمه‌ی کوژاندنه‌وه‌که داده گرین. 


شوینی گلزپه که دەکەینەوە و سه‌ره‌که‌ی هەڵدەدەینەوە. 


۳۰۹ 


چه‌رخه‌که دینینه ده ره وه له شوئنه‌که‌ی خۆی واته له ade-filter wheel slot‏ 


نابێت ده ستت بەر رووی چه رخه که بکه‌وییت. 


چه رخه که له ناو ئامێرەکە خوی ده رده هينین به جه‌رنافیسیکی نوک Wise‏ 
دواتر هلته‌ره کان له چه‌رخه‌که جیاده‌که‌ینه‌وه که GLA‏ 


دانانی له‌سه‌ره که كام رووه‌ی رووه‌و ده ره وه بت و 


کامیان )9093 ناوه‌وه. 
دواتر فلته‌ره نوێیەکەی بو زياد ده‌که‌ین لهو شونانوی که به تالٌن و ویستومانه 
بیان گورین, نه و کاته‌ی که فلته‌ره‌که‌ی بو داده‌نیین پیویسته ثه‌و هيٌمايه‌ی که لەسه 


فلته ره که یه gogg)‏ سه ره وه بێت. 
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دواتر چه‌رخی هلته‌ره که ده‌خه‌ینه ناو filter slot‏ به‌جوریک که ثماره کانی سەر 
چه‌رخه که(١-۸)رووه‏ و ده ره وه بت و شوینی گلؤپه که داده‌خه‌ین و filter wheel‏ 


chamber cover‏ به‌سه رد اده‌ده‌ینه‌وه ئامێرەکە به یش ده‌خه‌ین. 


* گورینی گلوپ: 


1« دوگمه‌ی کوژاندنه‌وه‌ی کاره‌باکه داده‌گرین + 


٢‏ شوێنى گلۆپەکە ده‌که‌ینه‌وه و سهره‌که‌ی هەڵدەدەینەوە. 


۳ 94 دوو پارچه ناسنه‌ی قاعیده‌ی گڵۆپەکەی راگرتوه دەيسورێنین و و بورغوه‌کان 
شل ده‌که‌ینه‌وه به جه‌رنه‌فیس و گُلَؤپه که ده‌ردینین و گڵۆپە نوییه‌که‌ی له شوین 
دادەنێین. دواتر بوه‌غوه‌کان توند ده‌که‌ینه‌وه و دووپارچه اسنه‌که Log‏ سه‌ره‌تای 


لێدەکەینەوە بۆ جیگیرکردنه‌وه‌ی قاعیده که . 


FAN 


:multiskan FC پارچه سه‌ره‌کییه‌کانی‎ ۰ 


i‏ رووکاری پیشه‌وه‌ی نامیره‌که. 


لذ رووکاری دواوه‌ی امیره‌که 


USS port for printer USE sortir FC سسة ت تد‎ 


jii‏ رووکاری ته‌نیشته‌کانی امیره که 


(Tea ساد‎ 


پیش نه‌وه‌ی نامیره‌که دابگیرسێنیت دآنیابه لهوه‌ی که هه موو کیبله‌کانی کاره‌با به 
شویینی دیاریکراوی خویان به‌ستراون. دواتر ثامیره‌که دابگیرسینه‌و و دوگمه‌ی switch‏ 
ON‏ داگره. 

پیش نه‌وه‌ی بچیته ناو به‌رنامه‌کانی ماوه‌یه‌ک ئامێرەکە داگیرسینه‌وه ady‏ شوه یه 


ده ست پیبکه: وچ 


۱ دوگمه‌ی داگیرساندن دابگره „switch ON‏ - 


۲ دلنیابه له‌وه‌ی که گویزه‌ره‌وه‌ی پله‌یته‌که- plate carrier‏ له ئامێرەکە دێته ده‌ره‌وه 


وه نوسینیک self-diagnostics passed‏ بو ماوه يه ک ده‌رده‌که‌ویّت دواتر نامینیت. 
۳ دوگمه‌ی START‏ دووجار داگره. 
.٤‏ دلنیاببه‌وه goga‏ که گويزه‌ره وه ی carrier plate-aSayal‏ 


دەچێتەوە ژووره‌وه و ده‌رگای 2800167 ه که دادەخرێت ¬ 


ئامێرەکە ئێستا ده‌ست ده کات به پیوانه‌کردن. دوای پیوانه‌کردنه‌که گویزه‌ره‌وه‌ی 


پله‌یته که دێته ده ره وه و نابێت هیچ نیشانه‌یه‌ک که ده‌ریبخات هه‌له‌تکردوه ده‌رکه‌وت 


له‌سه شاشه‌که, 

0. _دواتر دوگمه‌ی ۳2 داگره بو داخستنی ئهو خشته‌یه‌ی که 
ده رده که ویّت. 

1. دوگمه‌ی Left arrow‏ داگره دوو جار تا بگه‌رئیته‌وه بۆ لیستی 
-Main‏ 


ثه‌و ئامیّره ته‌نها یەک به‌سته‌ری هه‌یه بو کژمپیوته‌ر . بویه کاتیک که ئامێرەکه 
ده به ستریت به skanlt software‏ نوسینی remote mode active‏ به ده‌رده که وت 


لەسەر شاشاکه. 


بو لابردنی نه‌و نوسینه‌ش یمه ده‌توانین دوگمه‌ی STOP‏ دابگرین. 


Keys/action 
کلیلانه‎ ai :که‎ left-right-up-down arrow keys 
جوله به‌رهو لای چه‌پ-لای راست-سه ره وه-‎ p به‌کاردیت‎ 

خواره وه وه خێراییان زیاد ده کات کاتێک به به‌رده‌وامی 
په نجه له‌سه‌ریان دادەنێین و ئه‌رکه کان به خێرايى رادەپەرێنێت. 
OK keys‏ :که به‌کاردیت بو دیاریکردن و چاککردنی هو به‌شه‌ی که 


زیاتر رووناککراوه-5)ونلطعز. 


character keys‏ :که به‌کاردییت بو چونه ناو داتای ژماره‌یی و نوسین. 


هه‌ردوو Glebe‏ ( ) و | له‌ژیر دوگمه‌ی ژماره 1/ دەدۆزرێتەوە. 


CLEAR (C) key‏ به کاردیت بو سرینه‌وه‌ی نوسین و زماره‌ی 
نه‌ویستراو. 

:F1-F3 keys‏ که به‌کاردیت بۆ دیاریکردنی کرداره 

هاوتاکان له لیستی زانیارییه‌کان. 1 


key 7‏ ل۳: بەكاردێت بۆ تومارکردنی پرۆتۆكۆڵ له لیستی Main‏ به پشت به‌ستن 
به سیسته‌می سوفتویری ناوه وه File key‏ لیستیک ده‌کاته‌وه بۆ پرۆتۆكۆڵى 
رزيشترو: New, Open, Save, Save As, Export, Export All‏ 


Protocol, Export As Text, Import, Print, Print 
. Protocol, Print Results, And Delete 


HELP key ۷‏ به‌کاردیت بو رینماییکردنی زیاتر به ورده‌کارییه‌وه. 


PLATE in/out ۸‏ به‌کاردیت بۆ جولاندنی گوێزەرەوەی پله‌یته که 
بو ناوه‌و و بو ده ره وه. 

START key ۹‏ به کاردیت بو ده‌ستپیکردنی خویندنه‌وه‌ی پله‌یته که. 

STOP key ۰‏ به کاردیت بو كۆتايى پنهینانی پروسه‌ی خویندنه‌وه‌ی 
پله‌یته که. هه‌روه‌ها به کاردیت بو كۆتايى پێهێنانى computer.-‏ 


remote control 


٠‏ لیسته‌کان و پارامیته‌ره‌کان: 


سوفت ویری ناوه‌وه پێک دێت لەم لیستانه: Main, Processing, Results,‏ 


1 [۳:000>0:ناوی پرۆتۆكۆڵى چالاککراو نیشانده‌دا. ده‌توانی پرۆتۆكۆڵێكى تر 
بکه‌یته‌وه به داگرتنی دوگمه‌ی Ok‏ له GHD‏ پرۆتۆكۆڵ Ob‏ به داگرتنی دوگمه‌ی 
„FILE‏ 


plate format ۲‏ لیره‌دا تۆ ده‌توانی جوری پله‌یته‌که‌ت دیاریبکه‌ت که-96 plate‏ 
c% well‏ يان „plate 384-well‏ 

measurement 3‏ لیره‌دا ژماره‌ی خویندنه‌وه‌کان نیشان ده دات له گه‌ل شټوازی 
پیوانه‌کردنه‌کان که ئه‌ویش دوو جوره: شیّوازی ئاسايى-11100€ measurement‏ 
normal‏ شیوازی .33 | -fast measurement mode‏ . 


له پیوانه‌کردنی ئاساییدا gai‏ ثه‌نجامه‌ی که ده‌ستمان ده‌که‌وی زور دروسته و 


لەگەڵیشدا پێوانه‌ی کات ده کات. به لام له پێوانه‌کردنی خێرادا ئه‌و نه‌نجامه‌ی ده‌ستمان 

ده‌که‌ویت به به راورد له‌گه‌ل پئوانه‌کردنی ثاسایی که‌متر ده‌قیقتره . 

number of reading 4‏ زماره‌ی پنوانه‌کردنه بؤ ھەر ویڵێک. ژماره یەک واته 
ویله‌که یەک جار خویندراوهته‌وه ژماره دوو واته دوو جار خويندراوه ته وه هتد.. . 

ه. shaking‏ :کاتیک ثێمه کلیکی له سه‌ر ده‌که‌ین سی هه‌لبژارده‌مان ده‌داتی: No-‏ 
Before Measurement-Background‏ په کیک لهو مه لبژاردنانه هەڵدەبژێرین 
بو سا مپله‌که‌مان که یارمه‌تی دروستی خویندنه‌ وه ی دریژی شه‌پولی هه‌لمژراو 
ده‌دات له کاتی پلوانه‌کردندا. هه روه ها ده‌توانین ریژه‌ی ختراییه‌که‌ی دباریبکه‌ین 
به م جوره: slow- medium- fast‏ 

incubation ٢‏ لێرەدا سئ هه‌لبژارده‌مان دئته بەر ده‌ست: 

Temperature i‏ لێرەدا ده‌توانین پله‌ی گه‌رمی دیاریبکه‌ین. که Gab‏ گه‌رمی گونجاو 
له نێوان "25-500 


incubation هه‌لده‌بژیرین هوا‎ yes کاتیک لیره‌دا تزپشنی‎ :Wait for warm up ii 


ده‌ست پیناکات تاوه‌کو پله‌ی گه‌رمییه‌که ده‌گاته هو ده‌ره‌جه‌یه‌ی که خومان 
دیاریمان کردوه. 

Time iii‏ که کاته‌کامان نیشانده‌دات به کاتزمیر و خوله‌ک و چرکه. 

* پیکهاته‌کانی لیستی i-processing‏ 


lao: Plate layout ۱‏ ده‌توانیت نه‌خشه‌ی پله‌یته‌که‌ت ببینی. lao‏ ده‌توانیت 


ناونیشانی ویله‌که بزانی بۆ نمونه Well:Al‏ هه‌روه‌ها ده‌توانین بزانین که به‌تاله 


ok‏ ماده‌ی دیاریکراوی تیدایه. 


preprocessing ٢‏ : دووجور داتای جیاواز له خۆدەگرێت: 
:kinetic calculation i‏ به‌کاردیت کاتیک زماره‌ی خویندنه‌وه‌که زیاتر له 1 بێت. 
هه‌روه‌ها نه‌نجاماکه‌ی دەتوانرێت Sog‏ و سه‌رچاوه‌ی Gls‏ به‌کاربهیتریت بو 


ژماردنی سامله‌کانی داهاتوو. 


Pre calculation .‏ به‌ کاردیت بو پیوانه‌کردنی دوو دریژی شه پؤل. که تیایدا دوو 
bla‏ لێکدەدرێت و ده‌بیته یەک داتا. 
:calculation ۴‏ که به‌کاردیت بۆ ژماردن. 
interpretation ۶‏ که به‌کاردیت بو دیاریکردنی چه‌ندیه‌تی کرداری ژماردن. 
quality control ٥‏ که به‌کاردیت بو ریکخستنی یاساکانی به‌رنامه‌که o‏ هه‌روه‌ها 
دلنیایی نه‌نجامدانی پشکنینه که ده‌خاته روو. 
ته‌کانی لیستی Result‏ : 


loos raw data.)‏ ده‌توانیت ثه‌و داتایانه ببینیت که به کرداری ثه‌نجامنه‌دراوه. 


calculated results ٢‏ : لێرەدا ده‌توانی ثه‌نجامی پشکنینه‌که ببینیت, 
:calibration curve ۳‏ لێرەدا ده‌توانی هیلکاری کالیبره‌یشن ببینیت. 
:quality control.‏ لیره‌دا ده‌توانی GUIS‏ کونترولی داتاکان ببیلیت. 
ه. results in list format‏ لێرەدا ده‌توانیت نه‌نجامی پشکنینه که ببینیت. 
۰ پیکهاته‌کانی لیستی setting‏ 
aad‏ ليسته له چوار پیکهاته‌ی سه‌ره‌کی پێکدێت که تیایدا ده‌توانی ده‌ستاکاری 
سیسته‌می ثامیّره که بکه‌یت که ثه‌وانیش بریتینه له : .system-filter-printer-startup‏ 
نه گه‌ر ویستت زمانی ئامێرەکە بگزریت يان فلته‌ر زیاد بکه‌ی بو چه‌رخی فلته‌ر 
ئه‌وا تؤ ده‌توانی بیانگوریت به چونه ناو لیستی setting‏ 


‘Incubator .¡‏ پله‌ی گه‌رمی incubation‏ ی تامیره‌که له نیوان -50C‏ 250 


ady‏ شیوه‌ی ده‌توانین پله‌ی گه‌رمی سیسته‌می ناوه‌وه‌ی امیره‌که ریک بخه‌ین: 
gah ) Setting < startup > temperature)‏ گه‌رمییه که ریک ده‌که‌ین و چالاک 
دەبێت SEIS‏ ئامێرەكا داده‌گیرسیّت. دواتر پله‌ی گه‌رمییه که به نه گؤری ده‌مینیته‌وه 
هه موو کاتێک. 


Shaker‏ که به سئ خیرایی جیاواز کارده‌کات: 


« دڵنیابه له‌وه‌ی که شوینی گُلَؤپه که داخراوه پیش ه‌وه‌ی ده‌ستبکه‌ی به پێوانه‌کردن. 
ده‌ستپیکردنی پرۆتۆكۆڵى ناماده‌کراو به کلیکی خێرا له‌سه‌ر ۴1-۴3 . سن جور له 
پرۆتۆكۆڵ به‌ستراوه به کلیلی ۴1-۴3 که oga jad‏ ده‌توانین نه‌و پروتوکوله دیاریبکه‌ین 
که ده‌مانه‌ویت. نیمه ده‌توانین پروتوکوله که بگورین به م شێوەیە: 
Protocol> FILE > Quick Key < set/clear 3‏ 


۳۲۰ 


دوگمه‌ی Fl-key (Demol)‏ داده‌گریت له لیستی „Main‏ 
-ئەگەر گویزه‌ره‌وه‌ی پله‌یته‌که له ناوموه‌ی نامیره‌که بوو نه‌وا 
دوگمه‌ی PLATE in/out‏ دواتر دێته ده ره وه و مایکرژپه‌یته‌که‌ی 


لەسەر داده‌نیّین به شێوەیەک که ه‌و گوشویه‌ی که پیتی A‏ له‌سه‌ر 
دیاریکراوه له سه‌رنه‌و گوشه‌یه ده بیت که به پیتی A‏ نیشانه‌کراوه 


له سه‌ر گوییزه‌ره‌وه‌ی پله‌یته که. 


دوگمه‌ی ده‌ستپلک ده‌بگره START‏ 
دواتر gai‏ ژماره‌یه بنوسه که ده ته وت به داگرتنی GUS‏ 
ژماره کان. 

دواتر کلیک له سه‌ ر دوگمه‌ی START or‏ 
OK‏ داده‌گرین بؤ قبولکردنی نه و ژماره‌یه‌ی ۲ 
که دیاریتکردوه و بو ده‌ستپیکردنی 
پیوانه کردنه که. 

مایكرۆپلەیتەکە پلوانه دەكرێت و ئه‌نجامه‌که‌ی بەشێوەيەكى نوتزماتیکی 
دەردەھێنرێت به گویره‌ی ثه‌و پروتوکوله‌ی که دانراوه و دیاریتکردوه که ریژه‌کانی 
پیناسکراوه . 


له‌ماوه‌ی .هننااکردنی سامیل تۇ ده‌توانیت پروسه‌که بوه‌ستیتی به | 


داگرتنی دوگمه‌ی وه‌ستان. = 
o‏ ئەگەر ویستت پروسه که cancel‏ بکه‌یت ثه‌وا دوگمه‌ی ۳2 دابگره. 


۲ له كۆتايدا خشته‌ی ثه‌نجامه‌کان ده‌رده‌که‌ویت p‏ داخستتی خشتهکه 
دوگمه‌ی ۴2 داده‌گرین دواتر دوگمه‌ی Left arrow‏ داده‌گرین دوو 
جار بو گه‌رانه‌وه بۆ لیستی «Main‏ 


ده‌ستپیکردنی پرۆتۆكۆڵێكى ناماده‌کراو له لیسته که وه 
. دوگمه‌ی 01 دابگره له ریزی پرۆتۆكۆڵ له لیستی „Main‏ 
۲ دواتر دوگمه‌ی FILE Key‏ له لیستی Main‏ داده‌گرین دواتر 


هه‌لبزارده‌ی open‏ دیاریده‌که‌ین به به‌کارهینانی Down arrow‏ 
دواتر SUS‏ له‌سه‌ر دوگمه‌ی OK‏ ده‌که‌ین. 


V 06.2008 6 


V 06.2008 2 
V 062000 4 
V 08 2008 130250 
18.06 2008 094 
7 06 2008 1303.40 
V 6 2008 1304.44 
7.06 2008 05 30 
W ۵6 2009 4 


۳ دواتر پرۆتۆكۆڵێكى اماده‌کراو که ده‌مانه‌ویت ره‌نی : 
بکه‌ین دیاریدەکەین به داگرتنی دوگمه‌ی vo Down arrow‏ 
دواتر 01. 

9 نه‌گه‌ر گویزه‌ره‌وه‌ی پله‌یته‌که له ناوه‌وه‌ی نامیّره‌که بوو نه‌وا دوگمه‌ی‎ t 


PLATE in/out‏ دواتر دێته ده‌ره وه و مایکرژپله‌یته‌که‌ی له‌سه‌ر 


eece-ce-c 


داده‌نیین به شێوەیەک که ثه‌و گوشویه‌ی که پیتی A‏ له‌سه‌ر دیاریکراوه 


له‌سه‌رنه‌و گوشه‌یه دەبێت که به پیتی A‏ نیشانه کراوه له‌سه‌ر گویزه‌ره‌وه‌ی پله‌یته AS‏ 


START gp Seals دواتر دوگمه‌ی دەستپێک‎ 

دواتر ژماره‌ی نه‌ناسراو بنوسه به به‌کارهینانی کلیلی 
ژماره کان. 

دوگمه‌ی START or OK‏ داده‌گرین و بۆ 
قبولکردنی نه‌و داواکاریان‌ی ویستومانه‌و 
دواتر پیوانه‌که‌دنه‌که ده‌ستپیده‌کات. 
مایکرژپله‌یته که پیوانه ah Sos‏ و ه‌نجامه‌که‌ی به‌شیوه‌یه‌کی ELBE‏ 
دەردەهێنرێت به گوێرەی نه‌و پروتوکوله‌ی که دانراوه و دیاریتکردوه که ریژه‌کانی 
پیناسکراوه . 

له كۆتايدا خشته‌ی نه‌نجامه‌کان ده‌رده‌که‌ویت بو داخستنی خشته‌که دوگمه‌ی ۳2 
داده‌گرین دواتر دوگمه‌ی Left arrow‏ داده‌گرین دوو جار بۆ گه‌رانه‌وه بو لیستی 
-Main‏ 


ئم پشکنینه یه‌کیکه له باوترین gai‏ پشکنینانه‌ی که به‌کاردیت بو دیاریکردنی 
دژه تەن له ناو خویندا که پرژتینیکه له لايەن سیسته‌می به‌رگری له‌شه‌وه دروستده کريت 
کاتێک که Saale‏ زیانبه‌خش دێته ناو له‌شه‌وه که پێی دەوترێت دژه پەيداكەر. له م 
پشکنینه به‌کاردێت بو دیاریکردنی نه‌خوشیه‌کانی وه ک: ثایدز- زه‌ردویی جۆرى ده لتا- 
رۆتا فایروس-نه‌خوشی سفلیس- نه خوشی پشیله و هتد.. وه له رێکخستنی هه‌نگاوه‌کانی 
دروستکردنی پئ (vaccine) aig‏ دا به‌کاردیت. 
ELISA AS ۰‏ پێکدێت لەم چه‌ند GUTSY‏ 

خوارهوه: 

۱ (به‌لگه‌نامه‌ی کیته که -kite document)‏ 
جیکردنی 
پشکنینه‌که له خؤ دەگرێت و ههروه‌ها 


: که هه‌موو هه‌نگاوه‌کانی ج 


زانیاری lus‏ سه‌بارمت به دآنیایی ثه‌نجامدانی پشکنینه که. 

۲ ( گیراوه‌کان-( :kite reagent‏ که پێکدێت له چه‌ند گیراوه‌یه‌کی کیمیایی ئاماده‌کراو. 
که له هه‌نگاوه جیاوازه‌کانی ثه‌نجامدانی ئەم پشکنینه بەكاردێت 

ELISA plate پلێت-‎ ۳ 

buffers 4‏ پێکدێت له کؤمه له گیراوه‌یه‌کی Gayl‏ که له هه نگاوه جیاوازه‌کانی 
ثه‌نجامدانی aad‏ پشکنینه به‌کاردیت بو چه‌سپاندن‌ی نمونه‌ی نه‌خوشیی (sample)‏ 
. که ثه‌مانه‌ی خواره‌وه دەگرێتەوە: 


گیراوه‌ی ره‌نگ شین: به‌کاردیت بو ته خفیف کردنی سامپل (sample dilution)-‏ . 


گیراوه‌ی ره‌نگ زه‌رد: به‌کاردیت بۆ (conjugate dilution)-‏ 


گیراوه‌ی بی ره‌نگ: به کاردیت بو خه‌ستکردنه‌وه‌ی گیراوه‌ی concentrated)-9lj3‏ 


.(wash solution 


بوتلی ره‌نگ قاوه‌یی: ماده‌ی ثه‌نزیمی کارلیککردوی substrate))-41.5‏ 


۰ 


بوتلی بئ Sey‏ سەر سوور: ته و گیراوه‌یه بەکاردێت بو کؤتایی پنهینانی کارلیکه 
کیمیاییه‌کان که له نه‌نجامی جیبه‌جیکردنی هه‌نگاوه‌کانی پیشوتره‌وه دروستبووه- 
Stop Solution)‏ ( 

Concentrated conjugate .°‏ که نه‌ویش پێکدێت له دوو گیراوه : 

Positive control « 


Negative control « 


هه‌نگاوه‌کانی ته‌نجامدانی TOXOPLAS) puis‏ 
سهره‌تا بو نه‌نجامدانی add‏ پشکنینه ده بیت نمونەیەكمان به‌رده‌ستبیت. بویه 
هه‌آده‌ستین به وه‌رگرتنی خوێن له نه‌خوشه‌که و ثیمه کیتی پشکنینی نه‌خوشی پشیله 
IgM-‏ 10:0۵:03 وه ک نمونه‌یه‌ک باسده‌که‌ین چونکه ھەر SES‏ پروسیجه‌ری 
تایبهت به‌خوی هه‌یه کیت dude‏ پلویستی به ته‌واوی هه‌نگاوه‌کان نییه هه‌یه پئویستی 

پێیەتى. 

* دوای سێنتەر فیوج نیمه له خوێنى نه خؤشه که سیره‌مه که 
جیا ده‌که‌ینه‌وه و له تیوبیکی بچوکی ده‌که‌ین و هه‌روه‌ها 
ده‌توانین له ناو سه لاجه هه‌لیبگرین بۆ ماوه‌ی 7 رۆژ 
له cab‏ گه‌رمی دیاریکراو "2-86 هه‌روه‌ها بزماوه‌ی 
شەش مانگ ده‌توانین هه‌لیبگرین له ناو به‌فرگره‌که به 
به‌ستوویی. 

چه ند Sate‏ گرینگ پیش ه‌نجامدانی پشکنینه که: 

. کیتی نیلایزا ده بیت هەڵبگیرێت له ناو سه‌لاجه 


به پله‌ی گه‌رمی دیاریکراو AC?‏ 


۲ پیش Gogdd‏ ده‌ستبکه‌ین به ثه‌نجامدانی هم 


پشکنینه دەبێت کیته‌که له سه‌لاجه ده‌ربهینین و 


له پله‌ی گه‌رمی ژووردا Ge‏ بهیلین وه پله‌ی گه‌رمی ژووره‌که‌ش دەبێت "210 


بێت. 


دواتر گیراوه‌ی بوتلّه بچوکه‌کان لەسەر نامییری 
Inversion Or Vortex‏ دادەنێنى یەک له دوای یەک 
تا پنکهاته‌کانی نه‌و بوتله‌کان به‌جوانی تیکهل بەیەک 
:Wash solution‏ که aai‏ گیراوه‌یه ناماده‌ده‌کریت 
به تخفیفکردنی Wash buffer‏ له گهل distal water‏ 
deionized watergl‏ به ریژه‌ی 1:25 واته به رامبه‌ر 


1 له Wash buffer‏ نیمه پێويستمان به 25701 له 


ae deionized watergl distal water‏ نه گه‌ر کریستال بونی هه‌بوو له ناو 
Wash buffer‏ ده بیّت بیتوینیته‌وه به گه‌رمکردنی تا "376 دواتر ناماده‌ی بکه‌یت. 
ELISA plate‏ که له چه‌ندین ویلی بچوکی به يه که وه به‌ستراو پێکدێت و ده‌توانین 
OLS‏ جیابکه‌ینه‌وه و ه‌وه‌نده‌ی ده‌مانه‌ویت به گویره‌ی پێویست به‌کاریان بهێنین. 
نه‌م پلیته ناو نراون به پیتی لینگلیزی له سه‌ره‌وه بو خواره‌وه وه به ژماره له 


چه‌په‌وه بولای راست. 


346645466883 


<دو م و و ¬ © ± 
OQ000000~‏ 


00000000 


ثه‌نجامدانی پشکنینه که: 

(blank به به‌تالی جيدەهێڵين.(17611‎ Al cbs 

دواتر 1000 له -ve control‏ ی بۆ ویلی Cl‏ 8 81 زياد ده‌که‌ین 
(Blue reagent).‏ 

1001 له cut-off calibrator‏ زياد ده‌که‌ین بۆ ویله‌کانی D1‏ & 21 


(. (Blue reagent 


۳1 & زياد ده‌که‌ین بو ویله‌کانی‎ + Ve controla 100l دواتر‎ 
(G1 . (Red reagent 


1001 له specimen diluent‏ زياد ده‌که‌ین بو ویله‌کانی تر که له 

111 090 ده ست پیده‌کات. 

دواتر lS‏ له سامپڵی نه‌خوشه‌که بو ه‌و ویلانه زياد ده‌که‌ین که 

specimen diluent‏ هکه‌مان بۆ 3L)‏ کردوه, دوای تیکه‌لکردنیان ره‌نگی ماده‌که 
دەگۆرێت له سه‌وزهوه بۆ شین که به‌لگه‌یه له‌سه‌ر نه‌وه‌ی نیمه سامپلمان بو 
زیادکردوه. 

زور به وریاییه‌وه مايکرؤ پله‌یته که مان ده‌جولینین تا ماده‌کان جوان تټکه‌ل به 
GSH‏ بن بو ماوه‌ی 30 چرکه. 

دواتر مایکرژپله‌یته‌که‌مان جوان داده‌پوشین و ده‌یخه‌نه ناو incubator‏ يان 
water bath‏ بو ماوه‌ی 30 خوله‌ک و له Gal‏ گه‌رمی دیاریکراو 3700. 
مايكرۆپلەيتەكەمان له Incubator or water bath‏ دینینه دەرەوە و ھەر ویڵێک 
5 جار ده‌شورین به 350 ul‏ له wash buffer‏ دواتر لەسەر دەسەسرێك به 


سه راوژێری له مێزەکەی ده ده ین بؤ ماوه‌ی چه‌ند چرکه‌یه‌ک. 


نی// لەم هه نگاوه دا دەبێت زور دلنیابیت له‌وه‌ی که وله کان به ته‌واوی 


شوردراون و وشک بونه‌ته‌وه چونکه جوان نه شؤردن و باش وشک نه‌کردنه‌وه‌یان 


کارده‌کاته سەر نه نجامی پشکنینه که‌و له‌وه‌یه نه گه‌ر نه‌نجام 68011۷6بیّت بیکات به 


„positive 


۰ 


۱ 


AY 


AY 


دواتر a‏ [100 له conjugate‏ ی بۆ زياد ده‌که‌ین بو هه‌موو 


ویله کان Keb‏ له ویلی AL‏ 
دوباره پله‌یته که به که ه رک داده‌پوشین و ده‌یخه‌ینه‌وه ناو Incubator or water‏ 
0 بؤ ماوه‌ی 30 خوله‌ک له پله‌ی گه‌رمی دیاریکراو 37C?‏ 

دوای 30 خوله‌ک پله‌یته‌که‌مان دینینه ده‌روه و کرداری شوردنی ویله‌کان دووباره 
ده‌که‌ینه‌وه که له هه‌نگاوی ٩‏ اماژه مان پیکرد. 

دوای ثه‌وه 50 له Substrate A‏ زياد ده‌که‌ین 

بو ھەر ویڵێک و دواتر 50 له Substrate B‏ 

زياد ده‌که‌ین بو ویله‌کان دواتر ره‌نگی شین 


دروستده‌بیّت لهو ویلانه‌ی که ve control+‏ تێدایە. 


. دواتر دوباره پله‌یته که داده پؤشین و ده‌یخه‌ینه‌وه ناو incubator or water bath‏ 


بو ماوه‌ی 10 خوله‌ک له *370. 


Incubator or water ده‌ردینین له‎ Saal دوای ۱۰ خوله‌که‌که‎ . 


bath‏ و دواتر 50 لب له stop solution‏ بۆ ویله‌کان زياد ده‌که‌ین. دواتر ره‌نگی 


زه‌رد دروستده‌بیّت لهو ویلانه‌ی که سامېلى +76 ی تێدایە. 


6. له کوتایدا په‌یته‌که له سه‌ر پله‌یت E‏ 
7 
گویزه‌ره‌وه‌که داده‌نیین و ده‌خه‌ینه ناو سی ۲ 
3 
microplate reader‏ . 


۰ سه ره تا پێش کار پیکردنی اميره که dod‏ فلته‌ری ناو چه‌رخه‌که ده‌گورین و ه‌و 


فلتەره داده‌نلین که دریژی شەپۆلى 4500M‏ ده خوينيته‌وه و دواتر ئامێرەکە به کار 
ده‌خه‌ین و له setting‏ ئێمه ثه‌و فلته‌ره دیاریده‌که‌ین که دامان ناوه. 
۷ دواتر په نجه له‌سه‌ر دوگمه‌ی start‏ داده‌گرین. 
۸. دواتر ژماره‌ی سامپله‌که‌مان ده نوسین که چه‌ند سامپلمان ره‌وانه‌کردوه که بؤ نه م 
مه‌به‌سته LIS‏ ژماره کان به‌کاردینین. 
NA‏ دواتر دوباره دوگمه‌ی start‏ داده‌گرینه‌وه. 
۰ له کوتاییدا OK‏ ده‌که‌ین و نامیره‌که ده‌ست ده کات به خویندنه‌وه‌ی سامپله که مان. 
loot‏ چۆنيەتى کارپیکردنی کؤمه له پشکنینیک ده‌خه‌ینه روو وه کو چاورونیه‌ک 
بو کردنی پشکنینه‌کان وه هه‌ روه ها ئهم پشکنینه‌نانه کارپیکردنه‌که‌ی به گویره‌ی 


كۆمپانياكان دەگۆرێن. 


NTI CCP TEST 


گیراوه‌ی solution sample‏ تاماده ده‌که‌ین به تێكهڵ کردنی 
mic distal water +800 mic sample dlution+ 10 mic serum 200 .)‏ 
Jase‏ ده‌که‌ین ده‌که‌ینه ناوتیوبلکی برینی داده‌نتین دوایی نه‌وه‌ی روونمان 
کرده‌وه و اماده‌بوو 
mic 100 ۴۳‏ ده‌ردهیِنین ده‌که‌ینه ناو ویله‌کی پاشان سه‌ره‌که‌ی با که‌قه‌ریک تایبهت 


ن دوای ته‌واو بونی نیوکاتژمیره که 


(۲ جار )ده‌شورن پاشان به‌تالی ده‌که‌ین دواتر له سەر گوزه‌کی به سه‌راوژیری 
له میزه‌که‌ی ده‌ده‌ین بۆ ماوه‌ی ۱۰ چرکه‌یه‌ک ووشکی ده‌که‌ینه‌وه . 
۳ پاشان( mic 100 conjugate)‏ ده‌که‌ینه ناو gad‏ ویله‌یی که به‌تالمان کردبووسه‌ری 
داده‌پژشین شوشتمان پاش (۲۰خوله‌ک ) دایده‌نلین پاشان به هه‌مان شیوه ده 
شورێن و ووشکی ده‌که‌ینه‌وه دواتر 


(mic 100 Substrate) .٤‏ تێدەكەين سه‌ری داده‌پوشین ه‌شوینه‌کی تاریک 


دایده‌نلینن(۳۰ خوله‌ک) چاوه‌ری ده‌که‌ین , پاشان جار ده‌شورین ووشک ده که 


ینه‌وه. 
5. پاشان Stope soluion 100 mic‏ زياد ده‌که‌ین «SH‏ 


1 پاشان ده‌یخوینینه‌وه به So pial‏ لهو شه‌پوله‌ی که Sols Gh‏ کراوه. 


RI IC 


۹ 
۱. گیراوەی solution sample‏ ثاماده ده‌که‌ین به تیکه‌ل کردنی 


900 mic distal water +1ML mic sample baffer+ 10 mic serum 
ده‌که‌ین ده‌که‌ینه تیوبیک داده‌نتین دوایی ئەوەی روونمان کرده‌وه و‎ Jasi 
ناماده‌بوو‎ 
ده‌ردهینین ده‌که‌ینه ناو ویله‌کی تایبه‌ت پاشان سهره‌کانی كەقەر‎ mic 100 ۲ 
گه‌رمی ژوور دایه‌نینن دوای ته‌واو بونی ۱ کاتژمیر جار‎ Gal ده‌که‌ین پاشان له‎ 
پاشان وشکی ده‌که‌ینه‌وه‎ ) mic 300 buffer wash) ده‌یشوین به به‌کارهینانی‎ 
wash baffer 100 mic + distil water 1 ml پیکهاته که پیکهاتوه له‎ 
ده‌که‌ینه ناو ثه‌و ویله‌یی که به تالٌمان کرد‎ (mic 100 Anti igg-igm) پاشان‎ ٣۳ 
پاشان ۲۰ خوله‌ک سه ره کی قه‌پات ده‌که‌ین پاشان به هه‌مان شوه ده‌شوریین و‎ 
ووشکی ده‌که‌ینه‌وه دواتر‎ 
تێدەکەین پاشان سهره‌که‌ی داده‌پشین‎ (mic 100 Substrate A-B 50+50) .٤ 
تاریک دایده‌نیینن بو ماو ه 15 خوله‌ک .نایشژین نه‌وجاره.‎ Say pial 
پاشان‎ (Stope soluion 100 mic) پاشان ( 200 مايكرۆ) بوزیاد ده‌که‌ین ده بيته‎ _ ۰ 
ده‌خوینینه‌وه‎ 
له ژماره 1 داده‌نین له سەر شاشە(8510)‎ Saby بو خوئننه‌وه‌که‌ی سه ره تا‎ 1 
(35180)هه‌لده‌بژیرین‎ (33IgM) داده‌گرین ویله‌که ژماره یەک دێت پاشان‎ 
ده‌که‌ین‎ (Enter) داده‌گرین پاشان که ویله‌که‌مان چوه ژووره‌وه )1.0( داناوه‎ 
داده‌گرین و ئه نجامه که دەخوێنێتەوە.‎ Enter ودووباره‎ 


تیبینی// ئه و پشکنینه هه‌ریه‌کیان به ته‌نی ده‌کری. 


1ml dluton10 .‏ لەگەل mic serum‏ تێكەڵ ده‌که‌ین 
gal mic 100 ۲‏ گیراوه‌یه له ناو ویله‌کی ده‌که‌ین سه‌ری داده‌خه‌ین بو ماوه‌ی 1 
کاتژمیر له ناو incubator‏ داده‌نئین ,پاشان 3 جار ده‌شورین وشکی ده که ينه‌وه 
mic 100 Conjugate ۳‏ لهو ویله ده‌که‌ین که شوشتمان سه‌ری داده‌خه‌ین بو ماوه‌ی 
0 خوله‌ک له Gah‏ گه‌رمی ژوور دایده‌نیین. پاشان Gu‏ جار ده‌یشژین و وشکی 
ده که نه وه. 
mic 100 Subdtrate .4‏ تیده‌که‌ین سه‌ری داده‌خه‌ین له شوينه کی تاریک دایده‌نین 
بو ماوه‌ی 15 خوله‌ک پاشان ده‌یشژین و وشکی ده‌که‌ینه‌وه 
mic 100 solution stop ¢‏ بۆ زياد ده که ن و ده‌خوینینه‌وه 
سه‌ره تا پیش کارپیکردنی نامیره‌که نیمه فلته‌ری ناو چه ړخه که ده‌گزرین و نه‌و 
فلته‌ره داده‌نتین که درټژی شه پؤلی تايبەت به خۆی ده‌خونیته‌وه و دواتر نامیره‌که به 
کار ده‌خه‌ین نه و فلته‌ره دیاری ده‌که‌ین که دامان ناوه دواتر دوگمه‌ی Start‏ داده‌گرین 
دواتر ژماره‌ی سامپله‌که‌مان ده‌نوسین که چه‌ند سامپلمان ره‌وانه‌کردوه که بؤ ئەم 
مه‌به‌سته کلیلی ژماره کان به کار Gunes‏ دواتر دووباره دوگمه‌ی Star‏ داده‌گرین 
له کؤتای دا Ok‏ ده‌که‌ین و ئامێرەکە ده‌ست ده کات به خوییندنه‌وه‌ی سامپله که. 
0.1/cutoff*10=result‏ 


mic 200 bafar +800 d.w + 10 mic serum‏ تێكەڵ ده‌که‌ین. 

mic 100 ۰‏ له گیراوه‌که له ناو ویله‌کی ده‌که‌ینه‌سه‌ره‌که‌ی داده‌خه‌ین بۆ gogle‏ 30 
خوله‌ک پاشان 3 جارده‌شوین و ووشکی ده‌که‌ینه‌وه پاشان 

mic 100 conjugate ٢‏ بۆ زياد ده‌که‌ین سهره‌که‌ی داده‌خه‌ین , و 30 خوله‌ک 
داده‌نیین و دواتر 3 جار دەشۆین و ووشکی ده ه‌ينه‌وه 

۳ پاشان mic 100 Substrate‏ تێدەکەین سه‌ره‌که‌ی داده‌خه‌ین بو ماوه 30 خوله‌ک 
له ناو incubator‏ داده‌تین پاشان 3 جار ده‌شوین و دواتر 

Stop solution 100 mic .٤‏ ده‌خوینینه‌وه تێدەكەن 

بو خویندنه‌وه‌که‌ی سه ‌ره تا ویله‌که له ناو ثامټره که له ژماره 1 دایدەنێین له 


سه رشاشه که 


0 داده‌گرین کژمه له ژمارەیەک دێت 41 هه‌لده‌بژیرین 
۲ داده‌گرین پاشان که ویله‌که‌مان له پۆزشن 01 داناوه 
۲ دهکه‌ین و دووباره 


7 داده‌گرین و ثه‌نجامه که ده‌خوینیته‌وه. 


دواتر تیکهل ده‌که‌ین 1000 mic Bafar + 5 mic serum‏ 
mic 100 .١‏ له گراوه که له ناو ویله‌کی ده‌که‌ین سه‌ره‌که‌ی داده‌خه‌ین بۆ ماوه‌ی 30 
خوله‌ک پاشان 3 جارده‌شوین و ووشکی ده‌که‌ینه‌وه پاشان 
mic 100 conjugate ٢‏ بو زياد ده‌که‌ین سهره‌که‌ی داده‌خه‌ین. و 30 خوله‌ک 
داده‌نیین و دواتر 3 جار ده‌شوین و ووشکی ده‌که‌ینه‌وه 
mic 100 Substrate ٣۳‏ تیده‌که‌ین سه‌ره‌که‌ی داده‌خه‌ین بو ماوه 15 خوله‌ک له ناو 
incubator‏ دادەنین پاشان 3 جار ده‌شوین و دواتر 
Stop solution 100 mic .٤‏ ده‌خوینینه‌وه تیده‌که‌ن 
بو خویندنه‌وه‌که‌ی سه ره تا ویله‌که له ناو امیره‌که له ژماره 1 دادانلین له 
سه رشاشه که 
0 داده‌گرین کومه‌له ژماره‌یه‌ک دێت 41 هه‌لده‌بژیرین 
۲ داده‌گرین پاشان که ویله‌که‌مان له پژزشن 01 داناوه 
۲ ده‌که‌ین و دووباره 


۲ داده‌گرین و ثه‌نجامه‌که دەخوێنێتەوە 


IGA TEST 
1000 mic Bafar + 5 mic serum دواتر تیکه‌ل ده‌که‌ین‎ 


mic 100 ۰‏ له گراوه که له ناو ویله‌کی ده‌که‌ین سه‌ره‌که‌ی داده‌خه‌ین بو ماوه‌ی 30 
خوله‌ک پاشان 3 جارده‌شزین و ووشکی ده‌که‌ینه‌وه پاشان 

mic 100 conjugate ۲‏ بو زياد ده‌که‌ین سه‌ره‌که‌ی داده‌خه‌ین ۰ و 30 خوله‌ک 
داده‌نلین و دواتر 3 جار ده‌شوین و ووشکی دهکه‌ینه‌وه 

mic 100 Substrate ۳‏ تێدەکەین سه‌ره‌که‌ی داده‌خه‌ین بو ماوه 15 خوله‌ک له ناو 
7 داده نین پاشان 3 جار ده‌شوین و دواتر 

ۀ. Stop solution 100 mic‏ ده‌خوینینه‌وه تێدەكەن 

بو خویندنه‌وه‌که‌ی سهره‌تا ویله‌که له ناو نامیره‌که له ژماره 1 دادانئین له 


سه رشاشه که 


0 داده‌گرین كۆمەڵە ژمار‌یه‌ک دێت 54 هه‌لده‌بژیرین 


7 داده‌گرین پاشان که ویله‌که‌مان له پژزشن 01 داناوه 


۲ ده‌که‌ین و دووباره 


Enter‏ اده‌گرین و ثه‌نجامه‌که ده خوينيته وه 


1000mic dluton ۱‏ له گهل 10mic serum‏ تێكەل ده‌که‌ین 

1 gogla له و گیراوه‌یه له ناو ویله‌کی ده‌که‌ین سه‌ری داده‌خه‌ین بۆ‎ 100mic ٢ 
30 داده‌نیین › پاشان 4جار ده‌شورین, بو ماوه‌ی‎ incubator کاتزمیر له ناو‎ 
. خوله‌ک دایده‌نلین‎ 

mic 100 Conjugate + HRP 10 ML ٣۳‏ پاشان ده‌خه‌ینه ناو سامپل كەپ پاشان 


MIC 0‏ لهو aly‏ ده‌که‌ین سه‌ره‌که‌ی داده‌خه‌ین که بو gogla‏ 30خوله‌ک له 
6 د ایدهنییین؛ پاشان چوار جار ده‌شوین و ووشکی دەکەێنەوە. 


100mic Subdtrate .4‏ تیده‌که‌ین سه‌ری داده‌خه‌ین له شوينه کی تاریک دایده‌نین بو 
gogla‏ 15 خوله‌ک پاشان ده‌شوین و ووشکی ده‌که‌ینه‌وه . 
ه٥. mic 100 solution stop‏ بۆ زياد ده که ن و ده‌خوینینه‌وه 

سهره‌تا پیش کار پیکردنی ئامێرەکە نیمه فلته‌ری ناو چه ړخه که ده‌گزرین و نه‌و 
فلته‌ره داده‌نیین که‌درپیژی شه‌پولی تایبه‌ت به خی ده‌خوینیته‌وه و دواتر ثامیّره‌که 
به کار ده‌خه‌ین gai‏ فلته‌ره دیاری ده‌که‌ین که دامان ناوه دواتر په نجه له‌سه‌ر 
دوگمه‌ی Start‏ داده‌گرین دواتر ژماره‌ی سامپله‌که‌مان ده‌نوسین که چه‌ند سامپلمان 
ره‌وانه‌کردوه که بو ئەم مه به سته کلیلی ژماره کان به کار ده‌هینین 

دواتر دوباره دوگمه‌ی Star‏ داده‌گرین له کؤتای دا OK‏ ده‌که‌ین و ئامێرەکە 
ده‌ست ده کات به خویندنه‌وه‌ی سامپله AS‏ 

نه نجام RESUL/CUTOFF=‏ 


25mic serum +100 mic bafar‏ تێكەڵ ده‌که‌ین بۆ ماوه‌ی 1:30 داده‌نیین له 
پله‌ی گه‌رمی ژوور پاشان 3 جار ده‌شوین 

mic 100 41‏ بۆزياد ده‌که‌ین وسه‌ره‌که‌ی داده‌خه‌ین 30 خوله‌ک دایه‌نیین 
پاشان 3 دەيشۆێین 

mic 100 Conjugate‏ تیده‌که‌ین وله بوماوه‌ی 30 خوله‌ک داید ه نټینسه‌ره که ‌ی 
داده‌خه‌ین پاشان 3 جار دەيشۆێن وشکی ده‌که‌ینه‌وه 

mic 100 Substrate‏ تیده‌که‌ین و سه‌ره‌که‌ی داده‌خه‌ین بوماوه‌ی 10 خوله‌ک له 
شوینه‌کی تاریک داده‌نیین وپاشان 3 جار دەشۆین و وشکی ده‌که‌ینه وه 

mic 100 solution Stop‏ بۆ زياد ده‌که‌ین و ده‌خوینینه‌وه 


بو خویندنه‌وه‌که‌ی Bajau‏ ویله‌که له ناو امیره‌که له‌ژماره 1 داه‌نلین له سەر 


Sable‏ داده‌گرین 


RED‏ کومه نه ژماره‌یه‌ک دێت 49 هەڵدەبژێرین و 
۲ ده‌که‌ین و پاشان که ویله‌که‌مان له پۆزشن 1.0 داناوه پاشان دوباره 


۲ ده‌که‌ین و enter‏ داده‌گرن و ثه‌نجامه‌که ده 


۱. گیراوه‌ی solution sample‏ ناماده ده‌که‌ین به تیکه‌ل کردنی 


ال 


mic distal water +200 mic sample baffer+ 10 mic serum _1800‏ 
Jasi‏ ده‌که‌ین ده‌که‌ینه ناو تیوبێک داده‌نتین دوایی نه‌وه‌ی رونمان کرده‌وه و 
ناماده‌بوو 
mic 100 ۲‏ ده‌رده‌هیِنین ده‌که‌ینه ناو ویله‌کی پاشان سه‌ره‌که‌ی داده‌خه‌ین له پله‌ی 
گه‌رمی ژوور دایده‌نینن دوای ته‌واو بونی نیو کاتژمێڕەکە 3 جار ده‌یشزین و 
3جارده‌یرشینن دواتر له سەر گوزه‌کی به سه‌راوژیری له میزه‌که‌ی ده‌ده‌ین بو 
ماوه‌ی چه ند چرکه‌یه‌ ک ووشکی ده‌که‌ینه‌وه 
mic 100 conjugate ٣۳‏ ده‌که‌ینه ناو gai‏ ویله‌یی سه ‌ره که‌ی داده‌خه‌ین که به‌تالمان 
کرد پاش 10 خوله‌کپاشان به هه‌مان شوه ده‌شورین و ووشکی ده‌که‌ینه‌وه دواتر 
mic 100 Substrate ۶‏ تیده‌که‌ین له‌شوینه‌کی Syl‏ دایده‌نیین سه‌ره‌که‌ی 


داده‌خه‌ین 30 خوله‌ک چاوه‌ری ده‌که‌ین . پاشان 3جار ده‌شورین ووشک ده که 


ینەوە. 
Stope soluion 100 mic ۵‏ دەتێدەکەین 
دهبیته 200 mic‏ دەخوێنینەوە بۆ خوێندنەوەکەی سه ره تا وله له‌ناو ئامێڕەکە له 
ژماره 1 داده‌نلین له‌سه‌ر شاشه که 
0 داده‌گرین كۆمەڵە ژماره‌ک دێت 50 هه‌لده‌بژرین دواتر 
67 ده که ین دوای no‏ داده‌گرین پاشان enter‏ ده‌که‌ین ویله‌که‌مان له پوشن 
1 داده‌نین Enter‏ داده‌گرین و پاشان دووباره Enter‏ ده‌که‌ین 


ئه نجامه که ده‌خوینیته‌وه. 


۰ بو ثه‌نجامدانی پشکنینه‌کانی pad‏ ثاميٌره ته‌نها تویوبی شین به‌کاردیت. 


« ناساندنی به‌شه‌کانی ئامێرەکە. 


Galle ۰‏ به‌ریکردنی سامپلی نه خؤش. 


assay‏ له امێره‌کانی تاقیگه که به کاردیت بو ئەنجامدانى چه‌ند پشکنينيك وه کو: 
Prothrombin Time (PT) ۰‏ 
Activated partial thromboplastin time (aPTT ) ۰‏ 
Thrombin Time (TT) «‏ 
Fibrinogen (FIB) +‏ 
D-Dimer (DD) +‏ 
Protein C (PC) ۰‏ 
Antithrombin (AT3) ۰‏ 
Factors (FAC) ۰‏ 


۰ بو ثه‌نجامدانی پشکنینه‌کان ته‌نها (blue tube)‏ به‌کاردیت بو ده‌ستکه‌وتنی پلازما. 


٩۱۱۲ × <> 


DC-Input ۸ 


Interface for printer 


Sud 09 pote 
Pin 2 data send 
Pin 3 data receive 
Pin 5 ground 


|„ سه‌ره تا GEM‏ فاد هگیرستنین 
دوگمه‌یه داده‌گرین 


gah .٢‏ گلوپه سوره داده‌گیرسیّت چاوه‌رٍی ده‌که‌ین هه تا Gal‏ گه‌رمی نامیره‌که‌مان 


دەبێتە(37) پله‌ی سه دی و په نگی گُلَؤپه که دەبێته سه‌وز و ناماده ده بئ بؤبه ړټکردنی 
سامپل . 


۲ بؤ پشکنینی (PT)‏ سه‌ ره تا ریجنتی(۳1) له Ly‏ ریجنته‌کان داده‌نلین هه تا گه‌رم 


ده بئ. 


. (PT) دواتر به‌ودوگمه‌یه جوری پشکنینه‌که‌مان هەڵدەبژێرین ده‌یکه‌ینه‎ _ .٥ 


| HumaClot Junior يس‎ \ 


A‏ بۆ پشکنینی (PTHINR)‏ ده بئ )230( مایکړؤ له‌ریجنتی pt‏ بکه‌ینه ناو سامپل 
كەپ که له پوزیشنی (1) دامانناوه و بوماوه‌ی 2خوله‌ك کات داده نپینه‌ وه .وه 


)100( مایکروله پلازمای نه‌خوش له‌پوزیشنی )3( داده‌نیین . 


yey 


دوای 2 خوله‌که‌که )200( مایکړؤ (pt) isla‏ يه که Qe Seales‏ و نیشانه 


ده‌که‌ینه ناو پلازمای نه خؤش 


پوزیشنی )3( دامانناوه . 


دواتر راسته‌وخو سامپل که‌په‌که ده‌گوازینه‌وه بو شوینی خویندنه‌وه‌ی ثه‌نجام 


وله‌سه‌رشاشه 


ثه‌نجامه‌که‌مان پیشان ده‌دات و به م شێوەیە (PTHINR)‏ ده‌خوینینه‌وه. 
بو پشکنینی (PTT)‏ به‌هه‌مان شیُوه‌ی (PT)‏ سه ره تا تیسته که دەگۆڕین بو (PTT)‏ 


به‌ودوگمه‌یه 


yee 


۰. دواتر سامپل كەپ له‌پوزیشنی )143( داده‌نلین دواتر )130( مایکرو له calcium)‏ 


۱ پاشان له‌پوزیشنی )3( )100( مایکرة له پلازما لەگەڵ )100( مایکړؤ له‌ریجنتی 
(PTT)‏ داده‌نیین + 

۲ دوای 3 خولەك )100( مایکړؤ له (calcium chloride)‏ كەلە پوزیشنی يەك 
دامانناوه ده‌که‌ینه ناو سامپل كەپ که له پژزیشنی )3( دانراوه - به‌هه‌مان شیوه‌ی 


(PT)‏ ده‌یگوازینه‌وه شوینی خوندنه‌وه‌ی ثه‌نجام و ه‌نجامه‌که‌مان پێدەڵێت. 


ناساندنی ثامیره‌که. 
به‌رنامه‌کانی شاشه‌ی ئامێرەکە. 

چۆنيەتى پیکردنی ئامێرەکە و چونه ناو به‌رنامه‌ی سه‌ره‌کی. 
دانانی گیراوه‌ی نوی بو ئامێرەکە. 

کار به‌ریکردنی سامپلی نەخۆش. 

ثه‌نجامدانی کؤنترؤل. 

ثه‌نجامدانی کالیبره‌یشن. 

لابردنی كڵۆتى خوێن. 


چزنیه‌تی کوژاندنه‌وه‌ی ثامیره‌که, 


:display‏ شاشه‌ی LCD‏ که به‌کاردیت بو 


ندانی زانیاریه‌کانی سیسته‌می 
سژفتویری امیره که وه هه‌روه‌ها کیبوردیشی له سه‌ره که به‌شیوه‌ی له‌مس 
کارده‌کات بو Blo‏ کردنی زانیاریه‌کان, 

gai «whole blood needle‏ ده‌رزیه به‌کاردیت بو وه‌رگتنی خوێن له تيوب له‌کاتی 
به‌ریکردنی سامپلی نه‌خوشدا بۆ ناو جیهازه‌که. 

gü :pre-diluted needle/dispenser‏ ده‌رزیه بەكاردێت بؤ وه‌رگرتنی سامپلۍ 
نه ‌خؤش که پیشتر دیلیوشنت بۆکردوه یاخود وه رگرتنی دیلوینت. 

MCI‏ شوینی به‌ریکردنی سامپله به مايکرؤ كاپێلەری بو شیکردنه‌وه‌ی 201 له 
خوین. 

۲ که ئەم به‌شه‌یان به‌کاردیّت بۆ پرینتکردنی ثه‌نجامی پشکنینه‌کان, 


تیبینی// له رسمه‌که‌دا ناماژه‌مان به ثامیری پرینته‌ره‌که نه‌کردووه چونکه 


به‌کارهینانی ده‌وه‌ستیته سەر نه‌و که‌سه‌ی که ئيش به ئامێرەکە ده کات له ناو تاقیگه, 


هه‌ندیک كەس به‌کاری دێنێت هه‌ندیکیش ھەر له‌سه‌ر شاشه‌که ئه نجامه که ده‌رده‌هینن 


و له‌سه‌ر فۆرمى پشکنینه‌کان نه‌نجامه‌که‌ی ده‌نوسیّت و پرینته‌ر به کار ناهێنێت. 


A 


gad barcode reader‏ پارچه‌یه‌ی نامیره‌که به‌کاردیت بو Gosia gd‏ بارکودی 
سەر gai‏ گیراوانه‌ی که له‌لایه‌ن نامیّره‌که‌وه به‌کارده‌هینریت. 

mixer‏ که به‌شیوه‌یه‌کی بازنه‌یی ده‌سوریته‌وه و به کاردیت بو تیکه‌لکردنی سامپلی 
نه خؤش. 

sampling device‏ بەكاردێت بۆ ثه‌نجامدانی پشکنین بو چه ند سامپڵێک یەک له 
دوای یەک به شيوه‌يه کی ئۆتۆماتيكى. 

:cap piercer‏ لێرەدا ده‌توانین سامپله‌کان ره‌وانه‌ی ناو ثاميٌره که بکه‌ین به دانانی 


تیوبه‌که له ناوی به‌مه‌ش که‌مترین به‌رکه‌وتنت دەبێت له‌گهل سامپلی نه‌خوشدا. 


diluent and lysing reagent ۰‏ که به‌کاردین بۆ ته‌خفیفکردن و شیکردنه‌وه‌ی 


خانه‌کانی خوێن له‌کاتی GaSe‏ سامپلّی نه‌خوشدا. 


۲-به‌رنامه‌کانی ئ 


gaili :Main Menu‏ سه ‌ره کی له side‏ به‌رنامه‌یه‌کی گرینگ پێکدێت که 
لێره‌دا باسی گرینگترینیان ده‌که‌ین و ثه‌وانه‌ی باسیان ناکه‌ین تایبه‌تن به ثه‌ندازیاری 
ئامێرەکە. گرینگترین به‌رنامه‌کان که ئیشمان پێیان ده بیت که بریتینه له :- 
Power Down 1‏ به‌کاردیت بۆ کوژاندنه‌وه‌ی ئامێرەکە و shutdown‏ کردنی. 
:Advanced Menu ۲‏ لهو به‌رنامه‌یه‌دا ده‌توانیت کاالیبره‌یشن و خزماتگوزاری 
Gayl‏ به نامیره‌که‌و ریکخسنی روژانه‌ی نامیّره‌که‌ی پن بکه‌یت. 
Reagent Setup ٣۳‏ لێرەدا ده‌توانیت گیراوه‌ی نوی به سیسته‌مه‌که بکه‌یت و پڼۍ 
QC 4‏ ل یره دا ده‌توانین كۆنترۆڵ و کالیبره‌یشنی به‌رنامه‌که ریکبخه‌ین. 


Dispense .٥‏ به‌کاردیت بو ته خفیفکردنی سامپلی خوین. 


کات و به‌رواری پشکنینی سامپلهکان 
نیشانده‌دات هه‌روه‌ها کاتی ژماردنی 
RBC‏ و WBC‏ 


نهر دوگمەیە به کاردټت بۆ چونه سەر 
سا بان دواتر 


‘Sample View 3 


Normal range‏ ی سامپله‌کان 


لەگەڵ نهنجامی پشکنینهکان 


شریتی سه وز« نه‌نجامه‌کان لەگەڵ 


شریتی سوور= واته ئەنجامەکە له 
دەرەوەی بری دیاریکراون 


ناو 


ئەم نامیّره له به‌ر نه‌وه‌ی هه موو رۆژێک کاری SE Sosy‏ پا 


یسته به‌یانیان 

background‏ ی بو بکه‌ی نه‌وجا ده‌توانیت پشکنینی پئ به‌ریبکه‌یت وه ئێوارانیش که 

ته‌واو ده بیت و ئیشت ته‌واوبوو ویستت بیکوژينيه وه ٩:04‏ ه8 تایکی ده‌که‌یت نه‌وجا 

ده‌یکوژینیتهوه. 

. سه ره تا دوگمه‌ی داگیرساندن دابگره يان ده‌ست له‌سه‌ر شاشه‌که دابنی. 

۲ دواتر Standby‏ 5]] داده‌گرین Ok‏ 
[Pwrup]‏ داده‌گرین به گویره‌ی ه‌وه‌ی که 
روژی پیشتر چۆن shutdown‏ ت کردووه 


تا امیره‌که به کار بکە‌وێت و wake up‏ 


بێت. 
۳ کاتێک سوری wake up‏ ته‌واو ده بت دوگمه‌ی start plat‏ دابگره تا هه‌نگاوی 
يه که می کارپیکردنی نامیره‌که ده‌ست پیبکات. 
t‏ دواتر سیسته‌مه‌که خی رنکده‌خاته‌وه و ژماره‌ی نه‌نجامی پشکنینه‌کان 
1 040 
-Background count result‏ له سه‌ر ppt‏ 
ساسا 


aili‏ دەردەکەوێت ئەگەر په نجامه کان 


قبووڵ کراو بوو نه‌وا به ئامێری سکانه‌که 


دواتر دوای نه‌و سه‌همه بکه‌وه که jawal‏ شاشه‌که ده رده که ‌ويت بو چونه ناو 
هه‌نگاوی دووه م. 
تیبینی// نه گه‌ر ئه نجامه کان زور به‌رزبوون ثه‌وا دوگمه‌ی [Perun]‏ دابگره تا 
دووباره کرداری ریکخستنی count result‏ ثه‌نجامبدرئته‌وه. 
۵ کاتێک ریکخستنه‌که ته‌واو دەبێت ه‌نجامی کونتروله‌کان له سه‌ر شاشه‌که 


ده‌رده که‌ویت. ثه‌گه‌ر ه‌نجامه‌که قبوڵكراوبێت دوگمه‌ی [Rerun]‏ دابگره بو چونه 


هه‌نگاوی دووه‌می كۆنترۆڵ. کرداری به کار خستنی ئامێرەکە به‌ته‌واوی کوتایی 


ێت و ناماده ده بيّت بو به‌ریکردنی Getting started:‏ 


سامپلی نه‌خوش دوای نه‌وه‌ی که 


سم ورد 


نه‌نجامه‌کانی کونترول هه‌موویان له OLY‏ 


سیسته‌مه ثامیره‌که‌وه قبوڵكراوبێت. 


. سهره‌تا بچۆ سەر تابی „Menu‏ 


„Enter New Reagents jawa) بکه دواتر‎ reagent setup jawa) له‌وی کلیک‎ ۲ 


۳ دواتر بارکود سکانه‌ر به‌کاردینین بو خویندنه‌وه‌ی ثه‌و بارکوده‌ی له‌سه‌ر APIS‏ 
گیراوه‌کانه. 


og داده‌نیین تا ده‌نگه‌کی‎ diluent دواتر بارکود سکانه‌ره‌که له‌سه‌ر باركۆدى‎ .٤ 
دێت ثه‌وکات شاشه‌که ده‌گوردریت و له‌سه‌ری ده‌نوسریّت610067 دواتر سکانه‌ره‌که‎ 


له سه‌ر پاکه‌تی lysis‏ داده‌نیین و و دواتر ده‌نگه‌کی لټوه دێت ئه‌وجا ته‌ماشای 


خواره‌وه‌ی شاشه‌که دەکەین نوسراوه بره‌که‌ی چه‌نده و ثاماژه به‌وه‌ی ده کات که 
کاره که به سه‌رکه‌وتووی ته واو بووه. لتا 
۵ له لیستی SAS Main‏ له سه‌ر Advanced‏ ده‌که‌یت و له ويش ده چیه سەر 


„Fill system aly Maintenance 


Maintenance Menu 
Filling System 


1. ئێستا سیسته‌مه‌که پرژبوته‌وه به گیراوه‌کان و 
له‌مه‌وه‌ی سی خوله‌ک دا ته‌واو ده بت سوری 


پربونه‌وه‌ی سیسته‌مه AS‏ 


سه ره تا دەبێت سامپلی خوێن له نه‌خوشه‌که وه‌رگرین و بیخه‌ینه ناو تیوبی 
as EDTA K2‏ نه‌مجوره‌یان شله EDTA‏ يه که يان 163 EDTA‏ که نه وه شیان پاوده ره . 
به‌بری گونجاو و دەبێت به‌جوای تیکه‌لبکریت به‌لام زور به هیواشی تا خانه‌کانی خوین 
تیکنه‌شکین بو adi‏ مه‌به‌سته له‌سه‌ر شەيكەر داده‌نریت يان له‌ناو Mixer‏ ی ئامێرەکە 


دادەنرێت. 


له‌سه‌ر شاشه‌ی سه‌ره‌کی دوگمه‌ی [New Sample]‏ دابگره ثه‌وکات به‌شیوه‌یه‌کی 
ؤتؤماتیکی لیستی Soa New Sample‏ 109433 

دواتر ژماره‌کانی سەر کیبورده‌که به‌کاربینه بؤ 
نوسینی Sample ID‏ یاخود سکانی نه‌و بارکؤده بکه 
که له سه‌ر تیوبی سامپڵەکەیە. 

[Prev Profile] gl [Next Profile] دوگمه‌ی‎ 


دابگرا تا بتوانیت به‌شه‌کانی سه ره وه و خواره‌وه‌ی پرژفایلی نه خؤشه که ببینیت. 
ده بیت له Next Profile‏ بنوسرێت Blood‏ ووی Anay S‏ 
ده‌نا ناتوانی hale‏ پئ بەرێېكەيت نه گه‌ر 
نه‌و دوگمه‌یه دوو جار دابگردریت OL‏ 
blood‏ يان background‏ دەردەچێت. 
خوی له start (gai background‏ 


داده‌گریت ه‌وکات نسبه‌ی خانه‌کانی 


خوێن ده بیت هه‌مووی سفر بيته‌ وه دواتر 
Le gat‏ پشکنینی خوتی پێبەرێدەکەیت. 

دواتر OK‏ ی دابگره بو خه‌زنکردنی زانیاریه‌کان. 
دواتر تیوبی سامپله‌که بینه‌و بیخه هو 
شوینه‌ی که ده‌رزی سه‌حبه‌که‌ی لێیه بەڵام 
نابێت نوکی ده‌رزیه‌که به Sy‏ تیوبه‌که 
بکه‌ویت دواتر نه‌و دوگمه‌یه دابگره که 


ده‌که‌ویته پشتی ده‌رزیه‌که تا 74ه50بیْت و 


وه‌رگرتنی خوينه که بکات. 


دواتر له‌ماوه‌ی که‌متر له دوو بۆ سئ خوله‌ک ثه‌نجامه‌که ده‌رده‌که‌ویت 


وه‌رگرتنی خوین به HSL‏ کاپیله‌ری: 
به به‌کارهینانی لانسینتا په‌نجه‌ی نه‌خوشه‌که کون ده‌که‌یت و 
په که م دڵۆپە خوێن ده‌سریت. 
— 


دواتر مایكرۆپایپێت به کار بێنه بۆ وه‌رگرتنی خوێنەکە. 
دواتر مایکروپایپیته‌که بخه ناو ئامێری MCI‏ 


دواتر ده‌یخه‌ینه شوینی خوی له ناو امیْره‌که‌و ده‌ست ده کات 


به خویندنه‌وه‌ی به شیوه‌یه‌کی نوتزماتیکی. 


هه‌وه‌ها ده توانین تیوبی خوينه که به‌ریگه‌ی Cap‏ | 
ا 

| به‌ریبکه‌ین به‌م شیوه‌یه‌ی‎ piercing device 

به‌رامبه‌ر, 


هه‌روه‌ها ده‌توانین چه ند تیوبیک به‌ریبکه‌ین به‌شیوه‌یه‌کی 
ئۆتۆماتيكى یەک له دوای یەک به لام ده بیت نه‌ و بارکوده‌ی 
له سه ر تیوبه‌که‌یه رووه وه خوێنەرى بارکؤده که بێت له سه‌ر 


کامتره‌که. 


۱ سهره‌تا بچو سەر لیستی QIC‏ 
۲ دواتر کلیک بکه له سه‌ر .[Enter Con/Cal]‏ 


۳ _دواتر بارکود ریده‌ره‌که به‌کاربینه بۆ خوندنه‌وه‌ی بارکودی سەر كۆنترۋڵ و 


کالیبرهیشنه که و کرداره‌که ثه‌نجام دەدرێت. 


| 

Une thw barcode reader to input | 
thw wnt of Barcodes pom the may 

Sheet for he corte! or ealrator | 

denne 

See Users Manusi tor tunar info, | 

| 

| 


كغك 


ىسىش 


۷-ثه نجا مد 
SEIS‏ که پشکنینه که ته‌واو ده 
دابگره له لیستی "نة .دواتر Sus‏ له سه‌ر calibration‏ بکه و له ويٌدا کلیک له‌سه‌ر 


بو سامپلی نه‌خوشه‌که دوگمه‌ی Advanced‏ 


دوگمه‌ی Whole blood‏ بکه و کالیبره‌یشنه‌که ئەنجامدەدرێت بۆ هه‌موو خانه‌کانی 


ئەم کاره زیاتر له لايەن ثه‌ندازیارثه‌نجامده‌در: 
۱ سهره‌تا gah‏ دوگمه‌یه دابگره که لەژێر که‌فه‌ری پێشەوەیە و که‌قه‌ره که دەبێتەوەدواتر 
به هه‌ردوو ده‌ستت به‌شی سهره‌وه‌ی که فه‌ره که بگره‌وه بؤ ده ره وه رایکیشه به 


هیواشی و SLYS‏ دایبنێ. 


g محر‎ 


۲ دواتر تټکه لکه‌ری خوێنەکە Mixer‏ له کاری بخه به داگرتنی [Advanced]‏ له 


لیستی سه‌ره کی دواتر ]1 [Setup‏ دواتر ]2 [Setup‏ و دواتر ]3 [Setup‏ دواتر 
.[Mixer Setup]‏ 
٣۳‏ دواتر ده‌رزیه‌ک ناماده‌بکه و تیوبێک ببه‌سته به کژتایی نوکی ده‌رزیه‌که و 


ده‌رزیه که‌ش پر بکه به ۲۸ له گیراوه‌ی Hypo-chloric‏ . 


دواتر 27 valve‏ لهو شوينه ده‌به‌ستین که له وئنه‌که‌دا ناماژه‌ی بق کراوه له لای 
ده‌سته چهپ به نامیره‌که‌وه ده به ستريت و لاکه‌ی تری له ده‌سته راست به تیوبیکی 


شێوه حه‌رف L‏ وه ده به ستريت 


دواتر ثه‌و ده‌رزیه‌ی ثاماده‌تکردوه i‏ تیوبه شیُوه حه‌رف L‏ که یه وه ببه‌سته. 
دواتر له gaili‏ سه ره کی main‏ له به‌شی Advanced‏ کلیک له سه ر دوگمه‌ی 
6 بکه. 

دواتر کلیک له سه ر Clot Removal‏ بکه و دواتر Ok‏ بکه. ثه‌گه‌ر ثه‌و GOES‏ 
دروست ببوو لانه‌چوو به ثاسانی ثه‌وکات گیره‌وه‌ی 962 hypochlorite‏ پێدادەکەین 
و چاوه‌رنده‌که‌ین بو ماوه‌ی ۱۵ خوله‌ک تا کڵۆتەکە دەتوێتەوە و نامێنێت. 

دوای ەوەی که به‌سه‌رکه‌وتوویی کڵۆتەکە لاچوو نه‌وکات تيوب و ده‌رزیه‌که 
لاده‌به‌ین و زور به hog‏ که‌فه‌ری پیشه‌وه‌ی ئامێرهکه له شوینی خی جیگیر 


ده که‌ینه وه 


له لیستی maintenance‏ به‌شی Empty system‏ دیاریده‌که‌ین. 

دواتر reagent sensor‏ جیاده‌که‌ینه‌وه له reagent container‏ و دواتر خاوینی 
ده که‌ینه‌وه بهو پرژسه‌یه‌ی که له کیتی Boule‏ باسکراوه. 

دوای ثه‌وه‌ی کرداری خاوینکردنه وه که ته واو ده‌بیّت reagent sensor‏ ده‌خه‌ینه ناو 
Distilled water‏ و دواتر له سەر شاشه‌که به‌شی clean cycle fill‏ دیاریده‌که‌ین 


له لیستی „cleaning‏ 


4. 4-دوای ثه‌وه‌ی که ئامێرەکە پر ده بیت به distilled water‏ له لیستی cleaning‏ 
به‌شی clean cycle empty‏ دیاریده‌که‌ین و SUIS‏ له‌سه‌ر ده‌که‌ین. 

.٥‏ دوای ثه‌وه‌ی که به‌تال بوو له gai distilled water‏ کات هه‌موو تیوبه‌کان و 
reagent sensor‏ هکانی لێدەکەینەوە. 

7 دواتر نامیره‌که ده‌کوژینینه‌وه له پلاکه که. 

تێېينى// هه‌فتانه p‏ ده‌توانیت Sle‏ 
standby‏ بکه‌یت يان prime system‏ بکه‌یت 
بو خاوینکردنه‌وه‌ی ئامێرەکە پان بو ٥1‏ ه که تؤ 


ده‌توانیت background‏ بکه‌یت 


+ ناساندنی به‌شه‌کان 

+ ستانده‌رد و کؤنترؤل 

۰ چونیه‌تی کارپن کردن 

Gate +‏ تومار کردنی AS‏ نوک 


+ چۆنيەتى دانانى سامپلی نه‌خوش 


ئەم ئامێره به کاردنئ بؤ کردنی پشکنینی هورمونات 


SPR Block .\‏ 
شوینی دانانی تیپه‌کانه که پى دەوترێت SPR‏ 
ھەر پشکنینیک تیپی Sey‏ به‌خوی هه‌یه به‌کاردیت: 
وه ته‌نها بو یەک جار به‌کاردټت نابێت دوباره 
به کاربهټنريته وه. 


tray ۲‏ شوینی دانانی ستریپه‌کانه. 


. بارکودی سه‌رستریپه‌که له‌کاتی نه‌خویندنه‌وه‌ی 
به‌شیوه‌یه‌ کی وتوماتیکی Gaal‏ منیقایده‌س ئه‌وا 
به‌شیوه‌ی مانوه لی داخل ده‌کرێت. 

٢‏ جوری پشکنینه‌که, 


۲ لۆت نه‌مبه‌ری ستریپهکه‌یه. 


.٤‏ به‌رواری ئێكسپايەر بوونی ستریپه که. 


N 


SPR .4‏ ھەر جوره پشکنينيك تیپی تايبەت به‌خوی ههیه وه 


سیریه‌ل نه‌میه‌ری ستریپه که‌یه, 

باركۆدى سەر Sey jiu‏ به‌شیوه‌ی ئۆتۆماتيك دەخوێندرێتەوە له‌لایه‌ن ثامیره‌که 
هه‌مان بارکودی زماره‌که‌یه. 

شونی توسینی ناوی نه خؤش يان ژماره: 
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بویه‌کجار به‌کاردیت. چونکه جگه له‌وه‌ی بارکودی تایبه‌تی هه‌یه 


So 
fo 
وغ‎ specific ( وه له‌هه‌مان کات مادده يه کی وشککراوه‌ی تیدایه‎ 
01085€)كاردەکاتە سەر ثه‌نجامی پشکنینه که. و‎ receptor 


5. کیبورد/ لەم به‌شانه پێکدێت:- 
A‏ 


w 


ئەم دوگمانه کاردیت بو داگرتنی به‌رامبه‌رکه‌ی له ناو 
شاشه 

دوگمه‌ی جوله پیکردن بو ناراسته‌کان 

گه‌رانه‌وه بو دواوه 

ژماره کان 


پاشان بو چونه ژووره وه 


. ستانده‌رد و کونترول: 


هه موو کیته‌کان ستانده‌ر و کونترولی تایب ت بەخۆيان هه‌یه هەندێکیان گیراوهن 
به لام هه‌ندیکیان به‌شیوه‌ی پاوده‌ره پئویسته ناماده بکریّت له لايەن به‌کارهینه‌ر 
به‌گویره‌ی رینمایی. 

پاش به کار هیْنانی پټوسته له ناو فریزه‌ر دابنرێت ثه‌گه‌ر ویستت دووباره به‌کاری 


بهینیه‌وه چونکه له‌کاتی به‌ستن سته‌یبلیتی بو ماوهیه‌کی زور د 


وه 
له‌کاتی ناماده‌کرنی پاوده ره کان diay ss‏ چاوه‌ری بکریّت تاوه‌کو ته‌واو ده‌توته‌وه 
,وه په له نه کرت چونکه له‌وانه‌یه کار IS‏ سەر ثه‌نجامه‌کانی پشکنینه‌کان, 


ا. ته‌نها ئەم دوگمه‌یه داده بو پیکردنی ئامێرەکە . 

۲ پیویسته بوماوه‌ی 10-20 ده قه چاوه‌ری بكرێت تاکو پله‌ی T‏ 
گه‌رمی خوی رێك ده‌خات. 

٣۳‏ پیویسته امیره‌که UPS-IVR(Online) jawa)‏ دابنریت تاکو دووربێت له ھەر 
کیشه‌یه‌کی کاره‌بایی 

.٤‏ نه‌گه‌ر له GIS‏ کارپیکردن کاره‌بای لةسەر کوزایه‌وه پلویسته ستریپه‌کان فرئ 
بدرێت و پشکنینه که دووباره بکريته وه . 

هه‌ركاتيك له Status screen‏ هه‌دوو سێکشن 
ady‏ شیوه‌یه بوو مانای وایه اماده‌یه بو کار 


دەتوانرێت پشکنینی پى نه نجام بدرییت. 


جونیه‌تی کارییکردنی: 
_ شوینی دانای پشکنین و کارپیکردنی 
۲ شوێنی Gills‏ ستانده‌رد وکونتروّل و دلیوشن وه 


له هه‌مان کات ده‌توانرییت پشکنینه کائیش لټره 


ئەنجامبدرێت 
۴ شوینی تومارکردنی کردنی ماستەرلۆت 
4. شوینی ه‌نجامه‌کان 
ه. شوینی ریکخستنی به‌رنامه‌ی ئامێرەکە وه‌کو کات و 


به‌روار. 


نه‌مبه‌ری جیابوو 


هه‌نگاوانه بکه‌یت. 


A 


لەگەل نه‌بوو هوا پنویسته به شیوه‌ی مانوهل تۆمار ® 


بکریت بهم هه‌نگاوانه: له‌سه‌ر شاشه‌ی سه‌ره‌کی 


له‌کاتی کرینی هه‌رکیتیکی نوی که ڵۆت 


له کیته‌که‌ی پیشوو تر نه‌وه dina gly‏ له م . 


دواتر باركۆدى سەر پاکه ته که بخوینه‌وه به هه‌مان شیوه‌ی Google Sally‏ بکه 


تومار کردنی ماستەر ڵۆتى سەر پاکه‌ته‌که 
ady‏ هه‌نگاوانه: 

jawal‏ شاشه‌ی سه‌رکی تامیره‌که: 

Master Load Menu‏ دابگره 


دواتر Scan Master load‏ دابگره 


تاکو پرینت ده‌بیّت. 


. 
تیبینی// نه گه‌ر ئامێرەکە باركۆد ریده‌ری @ 


له‌سه‌ر شاشه‌ی سەرەكى: 
Master Load Menu‏ دابگره 
Manual Master Load‏ دابگره 
پاشان کؤده کان داخل 4S‏ تاکو ches‏ به 
16/16 


ده‌گمه‌ی گه‌رانه‌وه بۆ دواوه دابگره 


|| Ags 
Yes No تؤمار بوه به لام ئەگەر نوسرا‎ duly مانای‎ Please wait ئەگەر نوسرا‎ 


lygai‏ هەڵەیەك ههیه له تۆمار کردنی کؤده کان دووباره‌ی بکه‌وه, 


ھەر خانه‌یه‌ك پیکهاتووه له 9 كۆد بو چوون بو خانه‌ی دووه م دوگمه‌ی ثینته‌ر 
دابگره له سه‌ر کیبورده که. 
. دانانی ستانده‌رد وکونتروّل / نه‌م هه‌نگاوانه‌ی خواره‌وه پلویسته : 
له سه‌ر شاشه‌ی سه‌رکی ئامێرەکە: 
به‌شی status screen‏ دابگره. 
gai‏ سیکشنه دابگره که دەتەوێت کاری پیبکه‌یت 
AB‏ 
پاشان ad‏ وێنەیە به ديار ده که‌ويت له سه‌ر 
کیبورده که دوگمه‌ی ژماره يەك دابگره. 
پاشان aad‏ شیوه‌یه به دیارده که وت 
ثه‌گه‌ر ستریپی په که م ستانده‌رد دانرابوو ئه‌وا 


پیویسته پیتی (S)‏ دابگریت. 


به لام ئەگەر ستریپی یه‌که‌م کؤنترؤل دانرابوو 
هوا پټویسته پیتی (C)‏ دابگریت. 

پاش ثه‌وه‌ی پیته‌که‌ت نیشان کرد ثه‌وا چوارگوشه‌یه‌ک به ديار ده‌که‌ویت ده‌نوسریت 
Gayle) LE‏ کونترول يان ستانده‌درده‌که چه‌نده له سه‌ر فيه له کان نوسراوه به لام 
به‌شیوه‌یه‌کی گشتی ژماره 1 دابگره. 

پاشان له Assay‏ ده‌توانی جوری پشکنینه‌که 
دیاری بکه‌یت به‌لام ئەگەر ئەم هه‌نگاوهعت 
نه‌کرد ثاساییه Sige‏ نامیره‌که خؤی پشکنینه که 


ده‌ناسیته‌وه. 


پاشان دوگمه‌ی گه‌رانه‌وه دابگره هه مان هه نگاو دووباره بکه‌وه بۆ ستریپی دووه م 
ئەگەر ستریپی یه‌که‌م ستانده‌رد بوو ئه‌وا 
ستریپی دووهم بکه كۆنترۆڵل و وه به 
پنچه‌وانه‌ووش. 


له کۆتای دوگمه‌ی ستارت دابگره. 


دەتوانرێت نه‌خوش له‌گهل ستانده‌رد و کۆنترۆڵ دابنرێت وه پټویست ناکات هیچ 


زانیارییه‌ک بنوسی afa)‏ ده‌توانی له Sample ID‏ ناوی نه‌خؤش بنوسی نه‌گه‌ر 


ویستت) ته نها ستریپی زياد به‌گویره‌ی ژماره‌ی نه خوشه‌کان دابنی له ته‌نیشت ستانده‌رد 
وکۆنترۆل و دوگمه‌ی ستارت دابگره. 
6. چونیه‌تی دانانی پشکنین 


سیره‌می نه‌خؤش پیش نهم هةنگاوه دابئرێت . 


۰ 


ئەم هه‌نگاوانه‌ی خواره وه بکه: 
له‌سه‌ر شاشه‌ی سه‌ره کی Start Section‏ دابگره. 
پاشان نه‌و سیکشنه دابگره‌که ده ته وت کاری پیبکه‌یت. A‏ يان 8 به گویره‌ی نه‌و 
شوینه‌ی که ستریپه‌که‌ت داناوه. ثه‌گه‌ر هه ردوو سێکشن به‌یه‌که‌وه بوو ده‌توانی 
ALL‏ 5:71 دابگریت . 


تییینی : پیویسته ستریپ و تیپ (SPR)‏ وه 


له‌شاشه‌ی سهره‌کی لهبه‌ شی Status screen‏ 


ده‌توانی کاتی ته‌ واو بوونی پشکنینه که بزانیت. 
له‌کاتی ته‌واو بوونی پشکنینه‌که ده نوسريت 
6 پیویسته ستریپ و تیپه‌کان ده ربټنیت 


پاشان available‏ دەبێت بو دانانی پشکنینی نوئ. 


نه نجامی پشکنین ته‌نها پرینت ches‏ به هیچ 


شێوەیەک له‌سه‌ر شاشه نیشان نادریت. 
چونیه‌تی دانانی :Dilution‏ 


بو دانانی پشکنین بةه‌شیوه‌ی dilution‏ نه‌م هه‌نگاوانه بکه: 


له سه ر شاشه‌ی سه‌رکی 9 
۱. برۆ به شی Status screen‏ @ 
۲ پاشان سیکشنه‌که دیاریبکه که دەتەوێت GIS‏ ۳ 


پیبکه‌پت. © 


۳ پاشان زماره‌ی نه‌ و خانه‌یه Gols‏ بکه که 
سټکته ره که ت GH‏ داناوه. 
.٤‏ پاشان دیلوشن دابگره. 
5. بری تایته‌ره‌که بنوسه که بو سیره‌مه‌که کراوه. 
A‏ دوگمه‌ی گه‌ره‌نه‌وه بو دواوه دابگره. 
۷ ستارت دابگره. 
تیبینی || 
بری تايته ره که ده‌وه‌ستیته سەر نه‌خوش و چژنیه‌تی به که‌رهیّنانی له‌لایه‌ن تافیگه. 
بو نمونه بۆ پشکنینی B-HCG‏ ئەگەر له 1500 به سه ره وه بووپیویسته بریک 
له تايتەر لەگەڵ برێک له سیرهم تیکهل بكرێت له تیوبیکی تایبه‌ت پاشان بری 100 
مايکرؤ وه‌ربگیریت و بکرټته ناو ستریپه که. 
له هه موو کاته کان بری تایته‌ر دابەش Ey‏ سيرةم بکه ثه‌و ژماره‌ی دەردەچێت 


له شوێنى دیلوشن بینوسه. 
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زانیاری 
بو گوریتی کات و به‌روار ad‏ هه‌نگاوانه ئەنجامېدە : 
له سه‌ر شاشه‌ی سه‌ره کی به‌شی utility menu‏ 
دابگره. 
پاسان به‌شی .oSlsconfiguration menu‏ 9 
پاشان نه‌م ay‏ به ديار ده‌که‌ویت به دوگمه‌ی @ 
pais‏ له igh‏ خانه‌کان دەگۆردرێت وه بر 9 
كۆتايى دوگمه‌ی گه‌رانه‌وه دابگره, 
بو Gos‏ بزانی که چ پشکنینێک له‌گه‌ل چ پشکنینیک ده‌روات له هه مان سێکشن نه‌م 


هه نگاوانه بنئ: سم 

له‌سه‌ر شاشه‌ی سه‌ره ی . دووجار له‌سهر پات ©| مس $ 

به‌خټرایی هێماي ( ؟ ) دابگره. بس رڅ 

پاشان add‏ دوگمه دابگره. 0 5 ك 
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ثه‌و پشکنینانه‌ی له يهك ریز نوسراوه مانای aly‏ 
به‌یه‌که‌وه ده رون له‌هه‌مان سیکشن ثه‌وانه‌ی به‌ته‌نها نوسراون نه وه به‌ته‌نها 
ره‌نده‌بن له‌یه کسیکشن, 
هەركاتێك پشکنینه‌کت رەن کرد Sout plod‏ ده‌نگیکی لټوه هات ogai‏ هێماي (؟) 
دابگره ثه‌گه‌ر نوسرابوو. 
نه‌وا پتویسته نه م خانه دابگیرێت و به شټوه‌ی مانوه‌ل : 
دابگیریت. 
پاشان دوگمه‌ی pais‏ دابگره له‌سه‌ر DHS‏ و وه 
دوباره ستارت دابگره. 


ده‌توانیت سترییه‌کی نوی دابنیت سیره‌می بی ههرکاتێك له‌سه‌رشاشه نوسرا 


starting‏ ئه‌وا Say yuu‏ دەر بهینه هو ستریپه دابنیوه که نه‌ی ده‌خوینده‌وه. 
هه‌رکاتيك aad‏ زانیارییه نوسرا 

مانای daly‏ ستریپه‌کان ئيكسپايەر بووه و پټویسته ستریپی نوی به‌کاربهټنرټت. 
» هه‌رکاتیك aad‏ زانیاریه نوسرا مانای daly‏ ستریپه که تێكچووە. 

دوباره‌ی بکه‌وه چه‌ند جارێك نه گه‌ر هه‌مان ARIS‏ دوباره بووه. 

پلویسته ستریپه که بگۆردرێت. 
۰ ثه‌نجامی پشکنین 
.١‏ ستانده‌رد ثه‌نجامی نيه ته نها به‌مشیوه‌یه ده‌نوسریت. 
٣٢‏ په نجامی نه‌خه‌شه‌کان به‌مشیُوه‌یه دەردەچێت. 

بو نمه‌نه ئەم نه‌خوشه کهوا له سیکشنی ۸ 


وه له خانه‌ی ژماره 3دانراوه نه‌نجامه‌که‌ی پوزه‌تیمه. 


وا باشتره مانگانه بهم شیوه‌یه‌ی که له وینه‌کان دیاره adi‏ به‌شانه‌ی ئامێرەکە پاك 
بکریته‌وه پاش کوژاندنه‌وه‌ی له کزتایی کارکردن. بو پاراستنی له پیسبوونی به تۆز و 
خول که له کزتاییدا کارده‌کاته سەر به‌شه‌کانی ئامێرەکە. 


۳۹۸ 
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هه‌ندیک له Error‏ کانی ئامێری مینی قايدەس: 


هه‌رکاتیك دوای پیکردنی Sep‏ نوسرا Optical hardware Failure‏ يان 
Error 160‏ يان 161 optical calibration failure gL Error‏ يان optical‏ 
scanner Problem‏ ه‌وه په‌یوه‌ندی بکه به كۆمپانيا بو چاککردنه‌وه. 

هەركاتێك نوسرا ogad pump mechanism Error‏ پلویسته له‌لایه‌ن کژمپانیا 
چاک بکریته‌وه, 

هەركاتێك نوسرا lga Tray Mechanism Error‏ پێویسته له‌لایه‌ن كۆمپانيا چاك 
بکرئته‌وه. 

هەركاتێك توشی کیشه‌ی به‌رزوو نزمی پله‌ی گه‌رمی بوو ئه‌وا لەبەشى Status‏ 
Gab GLELG screen‏ گه‌رمی نامیره‌که بکه وه هه‌وده پله‌ی گه‌رمی ژووره که 
مام ناوەندبێت ثه‌گه‌ر ھەر Sle‏ نه بوو په‌یوه‌ندی به كۆمپانيا بکه, 

ھەر کاتیک نوسرا check Door‏ ثه‌وا ده‌رگای SPR‏ بکه‌وه و ته‌واو دای بخه 
ئەگەر زور دوباره بوه وه په‌یوه‌ندی به كۆمپانيا بکه. 

ھەر کاتیک روژانه داوای دیاری کردنی کات و به‌رواری کرد هوا به شک له 
نامیره‌که تیک چوه و پیویسته بگۆردرێت. 


به‌هیچ شیوه‌یه کله‌کاتی کارکردنی نامیره‌که hess‏ باركۆد ریده‌ری ده‌ره‌وه که‌وا 


بارکودی سەر کیته‌که‌ی پێدەخوێندرێتەوە ده‌ری diada‏ و وه دای Gide‏ چونکه 
ده‌بیته هوی سوتانی شاشه bh‏ فیوزی شاشه. 

پاش ه‌وه‌ی gogle‏ ستانده‌رد به‌سه‌ر چوو نه‌گه‌ر Cum gai‏ دووباره ستانده‌رد 
وكۆتنرۆڵ داخل بکه‌ی نه‌وه ستریپه‌که رەن بکه پاشان نامیره‌که ده‌نوسیّت Start‏ 
Error‏ لەسەر کیبورد و دوگمه‌ی ؟ دابگره پاشان ئینتر وه دواتر ستارت. 


ئەم نامیره به‌کاردنی بۆ کردنی پشکنینی هورمزنات 
۰ ناساندنی شاشه‌ی به‌شه‌کانی فایده‌س. 
۰ چونیه‌تی پیکردنی ئامێرەکە. 
* چونیه‌تی کوژاندنه‌وه‌ی نامیّره‌که. 
Sabie ۰‏ دانانی AS‏ نوی. 
۰ چونیه‌تی کارپیکردنی سامپلی نه خؤش. 
۰ چونیه‌تی دانانی ستانده‌ر و کونترول. 
۰ چونیه‌تی راگرتنی پشکنینیک که بمانەوێت کاره‌که‌ی ته‌واو نەكات يان بو ھەر 
مه‌به‌ستیکی تر. 


۲ به شی بینینی نه‌نجامی پشکنینه‌کان. 


۳. به‌شی بینینی ستاندهر و کۆنترۆڵ. 


. به‌شی کارپیکردنی سامپلی نه‌خوش و 
ستانده‌ر و کونترول. 


+ به‌شی خزمه‌ت گوزاری نه‌ندازیاری که 


تایبه‌ته به ثه‌ندازیاری ئامێرەکە. 


سه ره تا دوگمه‌ی پشتی ئامێرەکە پنده‌که‌ین هه‌روه‌کوو نامیری (مینی فایده‌س) 
پاشان دوگمه‌ی دیسکی کژمپیوته‌ره‌که پئ ده‌که‌ین پاشان له شاشه‌که به‌رنامه‌ی تایبهت 
به ئامێرەکە دەکەینەوە هه روه ک ه وه ی سه ره وه دێت تا شوینی ده‌رگاکانی ئامێرەکە له 
شاشه که (avail)‏ نه بئ واته ده بیت که‌میک چاوه‌ری بکه‌ی تا So gall‏ خوی ریکده‌خات 


ئه‌وکات ده‌توانین ده ست بکه‌ین به کاره‌کانمان. 


نابێت هیچ سامپڵێک له ناو امیره‌که cle‏ نه‌وکات به‌رنامه‌ی نامیره‌که 
داده‌خه‌یت و کزمپیوته‌ره‌که agaist Sos‏ لهو شوئنه‌ی پشت نامیره‌که پیکرابوو له 


هه مان شوێن ئامێرەكەش ده‌کوژینیته‌وه و کاره‌که ته‌واو دەبێت. 


سه‌ره تا AS APIS‏ نوئ د 


کیتیک بێت که پیشتر کیتی ترمان هه‌بووه ale‏ 
كارتۆنى ئەم as‏ ڵۆتيان جیاوازه لەگەڵ GS‏ 
نوئیه‌که یانیش كارتۆنى نوی که په که مجاره 
دابنین به م شیوازه‌ی خواره‌وه‌یه:- 

۸ له شاشه‌ی نامیره‌که ده‌چینه سەر 


(calibration 


۲ پاشا کردنه‌وه‌ی SUS‏ له‌سه‌ر sable adi‏ خواره‌وه ده‌که‌ین (Read MLI Card)‏ 
٣۳‏ پاشان فایلیکی ترمان بو ده بيته‌ وه ھەر Soy‏ ثه‌وه‌ی خواره‌وه پاشان SUS‏ له‌سه‌ر 
MLI barcode scan)‏ ) ده‌که‌ین. 
.٤‏ پاشان AH IS‏ کیته‌که دینین بارکودی پێوەیە به سکانی نامیّره‌که سکانی ده‌که‌ین 
پاشان له سه‌ر شاشه‌که ده نوسرئ (please with)‏ پاش ته‌واو بوونی( save‏ ) 


ده‌که‌ین به م شێوەیە کیته‌که‌مان به ئامێرەکە ناساند. 


A 


سه‌ره تا ستریپی 945 پشکنینه له ناو ئامێرەکە داده‌نیین که مه‌به‌ستمانه پاشان 


(spr)‏ تیپه‌کان داده‌نیین له Bot‏ خوی پاشان ده‌رگاکان داده‌خه‌ین ده‌چینه سەر 


ناوی نه خؤش ده‌نوسین JEU‏ ثه‌و پشکنینه‌ی 
که ده‌مانه‌ویت, له (sample ID)‏ ناوی نه خؤش 
ده‌نوسین و له (Assay)‏ پشکنینه‌که ده‌ست 
نیشان ده‌که‌ین. پاش نه‌وه‌ی ده‌ستنیشانمان 
کرد SUS‏ له سه‌ر (create)‏ ده‌که‌ین پاشان 
پشکنینه که دټته ناو ثه‌و خانه چوارگوشانه‌ی . 
پاش SUS‏ كردن له سه‌ر شوینی ره نگ سوره‌که SUS‏ ده‌که‌ین سور دەبێت Gly‏ ناو 
و پشکنینی gai‏ نه‌خوشه‌مان تومار کردییه پاشان سیره م له کیته که ده‌که‌ین. 
تیبینی/ به کلیک كردن له سه‌ر نه و نیشانه‌به ( GE‏ ) نهوا ده توان 


پشکنینه‌ی که هه لٌمان بژاردووه بیبه‌ینه بۆكسى به‌رامبه‌ر و کاری پینه‌که‌ین وه نیشانه‌ی 
( >( ده‌توانین بیگه رټنینه وه و GIS‏ پلبکه‌ین. 


ab 


0 


پاش ثه‌وه‌ی کلیکمان کرد سور بوو وه سیره‌ممان تیکرد پاشان ده‌چینه سەر وينه‌یه کی 
له سه ره وه ویّنه‌ی (قايدەس ۱ ) لیکراوه کلیک ده‌که‌ین ثه‌و فایله‌ی خواریمان بو 
دەبێتەوە پاشان شیوه‌یه‌کی بازنه‌یی هه‌یه له وينه که داده‌گرین و دواتر ده‌ست 
ده کات به کار به‌ریکردنی پشکنینه‌که له کاتی ته‌واو بونی پشکنینه که‌شمان پێدەڵێت 
له خواره وه. 

شوینی سه‌یرکردنی ثه‌نجامی پشکنینه‌کان له به‌شی (result)‏ که کلیکی له سه‌ر 


ده‌که‌ین و ده‌توانین سه‌یری ثه‌نجامی پشکنینه‌کان بکه‌ین. 


۱ سهره‌تا هه‌موو )10( رۆژ جاریک فایده‌س داوای 
ستانده‌ر و كۆنترۆڵ ده‌کات يان خۆمان بۆ AS‏ نوی 
ن» ھەر کیتیک له gaili‏ ناميره که پێمان 


ن و چه ند کۆنترۆڵیش 


دایده ن 


دەڵێت چه ند ستانده‌ری د 


دابنلین. 
۲ ده‌چینه سەر به شی (calibration)‏ و کلیکی له سه‌ر ده که ین فایلیکمان بو دەبێتەوە. 
۳ سئ فایلمان ده‌داتی فایلی په که م: که نیشانه‌ی(سه‌رسورمان -!) ی لیدراوه Gly‏ 
ه‌وانه پلویستیان به ستانده‌ر و کونتروله, فایلی دووهم : ته‌نیشت gah‏ که ویّنه‌ی 
(راستی-) لێدراوه نیشانه‌ی ثه‌وه‌یه که ثه‌و ستانده‌ر وکونتروله‌ی Che‏ کراوه 
ته‌واوه. فایلی سیّیه‌م: له ته‌نیشت نه‌و وێنەی( چاوی) لیدراوه له‌گه‌ل هیلکاری نه م 


فایله ثه‌نجامی ستانده‌ر و کؤنترؤله کان نیشان ده دات. 


مت 
.٤‏ چۆنيەتى تؤمارکردنی ستانده‌ر و کونترول سه ره تا ده‌توانین له هه ردوو فایل 


ده ست بکه‌ین به دانانی ستانده‌ر و کؤنترؤل. aad‏ له فایلی دووه م نه‌وه‌ی وێنەی 


( راسته‌که-/ا)ی ogl a‏ له خواره‌وه ناوی پشکنینه‌که نوسراوه بو نمونه نیمه بو 
(۳8۲)ده‌که‌ین چوارگوشه‌یه‌کی بچوکی له ته‌نیشت هه‌یه ده‌توانین کلیکی له‌سه‌ر 
بکه‌ین که تیایدا پاش ثه‌وه‌ی کلیکمان له‌سه‌ر کرد له سه ره وه فایلیک هه‌یه Gogh‏ 
تۆپێكى بازنه‌ییه له‌گه‌ل هیلکاریه‌ک نه‌ و abla‏ داده‌گرین هه‌روه‌ک له وئنه‌که‌ی 


خواره‌وه دیاره. 


پاشان دټینه ثیره (*) سه‌یرده‌که‌ین بزانین چه‌ند AS‏ ستانده‌ر و کونترولی ده‌وی › 
کیته‌کان له‌ناو ده‌رگای نامیره‌که دادەنێین لەگەڵ تیپه‌کانیان دیلووینتی ستانده‌ری 
تیده‌که‌ین لەگەڵ دیلووینتی کزنترژله‌که پاشان ده رگاکه داده‌خه‌ین. و بازنه 


سه‌وزه‌که داده‌گرین AS‏ ده‌ست ده کات به کاربه‌ریکردنی ستانده‌ر و کؤنترول 


پاشان سه‌یری ثه‌نجامه‌کان ده‌که‌ینه‌وه بؤ ثه‌وه‌ی دڵنیاببینەوە که به سه‌رکه‌وتوویی 


ستانده‌ر و كۆنترۆڵى بو ثه‌نجامدراوه. 


سه‌ره تا ده‌چینه سەر به‌شی 


خزمه‌تگوزاری له وينه که 
دیاره ‏ پاشان فایللکمان 
بو دەبێتەوە کلیک ده‌که‌ین 


.(instrument) jawa 


پاشان فایلیکمان بو دەبێتەوە بو نمونه ه‌مانه وت ژووری A‏ رابگرین SUS‏ له سه‌ر 
ده‌که‌ین و پاشان له‌سه‌ره‌وه فایلیک هه‌یه که وینه‌ی 500۲ ی له‌سه‌ره دایده‌گرین و 
ئیتر ده‌ست ده کات به وه‌ستاندنی ژووره‌که و ده‌توانین کیته‌که ده‌ربینین و سەر له 


نوئ کیتی تر دابنیین که مه‌به‌ستمانه کاری پى بکه‌ین. 


Soya ناساندنی‎ ۰ 

۰ شوینی به‌ریکردنی سامپل و گیراوه‌کانی نامیره‌که. 
۰ کرداری کارپێکردنی رژژانه‌ی نامیره‌که. 

۰ ناماده‌کردنی پشکنینه‌کان. 

+ دانانی کونتروّل و ئەنجا مدانی بؤ پشکنین, 

+ گورینی کالیبره‌یشن و ه‌نجامدانی بو گیراوه‌کان, 


۰ کوژاندنه‌وه‌ی امیره‌که. 


امیریکی فول ئۆتۆماتيكييە› به کاردت بو شیکردنه‌وه‌ی چه‌ندیه‌تی و چژنییه‌تی 


سامپله‌کانی سیره‌م و پلازما و میز و خوێن . 
ئو نامیره به‌شیوهیه‌کی نوتزماتیکی هه‌موو هه‌نگاوه‌کانی پشکنینه‌که 
ثه‌نجامده‌دات Soy‏ پایپتینگی گیراوه‌کان و شوردن و نینکیوبه‌یشن و پیوانه‌کردن 
و هه‌ژمارکردنی ئه نجامی پشکنینه‌کان و که‌مکردنه‌وه‌ی Giggs‏ هه له له پشکنینه که و 
په‌ره‌پیدانی ریکی و دروستی و وردی ه نجامی پشکنینه‌کان, 
٠‏ پیکهاته‌کانی سیسته‌مه‌که رووکاری ده ره وه 
analyzer .)‏ 
HP PC-compatible with a minimum of 3 serial interface ٢‏ 
keyboard ۳‏ 
mouse .é‏ 
touch-screen monitor 0‏ 
system operating software .1‏ 
connecting cable and connecting hoses ۷‏ 
consumable ۸‏ 


consumable and waste containers .4 


۰ پیکهانه‌ی سیسته‌مه که 
ئهم نامیره پێکدێت له چه‌ند مودیولیک که بریتینه له:- 
adi -material supply module .\‏ مودیوله Sy‏ دێت له side‏ پارچه‌یه‌ک که 
بریتینه له:- 
stacker- sample area module- reagent area module - cuvette waste‏ * 
bag bin module-starter module-tray of system liquid and waste liquid‏ 
module.‏ 
adi -:tubing system module ٢‏ مودیوله پیک دێت له چه‌ند پارچه‌یه‌ک که بریتییه 
له :- 
pipetting tubing system-system liquid tubing system-optical path‏ + 
detection tubing system- condensate water tubing system.‏ 
adi -: temperature control module ۳‏ مؤدیوله Sy‏ دێت له چه‌ند پارچه‌یه‌ک 
که بریتینه له:- 
incubator heating module-back transport pipetting area heating‏ » 
module-sample cooling module-reagent cooling module-‏ 
photomultiplier cooling module.‏ 


ad -mechanical transmission module .٤‏ مودیوله پیک دێت له چه ند 
پارچه‌یه‌ک که بریتینه له:- 
cuvette loader-reagent shaker-incubator-sample _loader-washer‏ . 
loader- washer transport-washer lift-back transport-pusher-chamber‏ 
transport-chamber lift-two-joint pipettor.‏ 
ه. adi -:optical path detection module‏ مودیوله Sh‏ دنت له چه ند پارچه‌یه‌ک 
که بریتینه له:- 
chamber module- photomultiplier module-main control circuit.‏ + 
ad -circuit control module-\ 7‏ مودیوله پێک دێت له چه‌ند پارچه‌یه‌ک که 
بریتینه له:- 
power module- main control board- wire harness -variety of sensors‏ » 
and motors.‏ 
تیبینی// كۆمپيوتەر پارچه‌یه‌کی هه‌لبژارده‌یه. واته ده توانیت به‌کاری بھێنیت 
ياخود نا: 
۰ پارچه‌کانی ناوه‌وه‌ی lumi800‏ 


نامتره‌که 


uvette Loader 2. Sample loader د‎ Sample Aves 


cubator § Washer loader FID reader 


FAV 


۳۸۸ 


۰ پروسه‌ی کار ثامیره‌که 


side ۰‏ زانیاریه‌کی گرینگ 


ei 


خیرایی پشکنینه‌کان 180 test/hour‏ ه وه نه‌نجامی يه که م پشکنین ۱۷ خوله‌ک 
ده‌خایه نیت, 

شوێنی سامپله‌کان توانای هه‌لگرتنی ٠٤‏ سامپلی هه‌یه وه هه‌روه‌ها توانای 
هه‌لگرتنی ٤٤١‏ سامپلیشی هه‌یه. 

شوینی گیراوه‌کان له ٩‏ چه‌نال پیکدیت. هه‌روه ها شوینی دانانی کیتی 


کالیبره‌یته‌ریشی ههیه. وه گیراوه‌ی 1881هه‌موو زانیارییه‌کانی گیراوه‌کان 


خه زنده کات و هەڵیدەگرێت که راسته‌وخو ده‌خویندرئته‌وه له لايەن RFID‏ ه وه. 
شیوازی پشکنينه که batch ġLRandom‏ يان STAT‏ 

جوری سامپله‌کان سیره‌م يان پلازما يان jue‏ يان خوێنه(51004 (Whole‏ 
جۆرى بارکؤده که:- ثه‌و ئامێرە پێنج باركۆد ده‌خوینیته‌وه که ثه‌وانیش cod128-‏ 
.cod39-cod93-codbar,2/Sinterleaved‏ 


۷ شئوازی ناساندنی سامپل: يان به‌ریگه‌ی بارکود دەبێت یاخود مانوەڵ. 
-incubation ۸‏ ۱۳ ستریپی کیوفیت ده‌تواندریت تینکیوبه‌یت بکریت له هه مان 
کاتدا(۷۸ سامپل). 
پله‌ی گه‌رمیه که شی ©36.80±0.5. 


A‏ شوینی سامپل 

ده‌رگای شوینی دانانی سامپلّی امیره‌که بکه‌وه و دواتر سیسته‌می کارپیکردنی 
سژفتویری نامیره‌که رەن بکه Sogd‏ بەشێوەيەكى ئۆتۆماتيكى بچێتە patient sls‏ 
-[Pat& Rea].‏ 

له شوینی دانانی سامپله‌کان پێنج شون هه‌یه بۆ به‌ریکردنی راکی سامپله‌کان و 
ھەر راکلکیش پەنێڵێکی له‌سه‌ره که گونجاوه له گه‌ل LED‏ 

LED‏ ی سه‌وز: - ogai‏ ده‌گه‌یه‌نیت که له‌ویدا هیچ Aud SSI‏ يان راکی 
به‌کارهاتوو ته‌واو بووه, 

GLED‏ پرنه‌قالی: - نه‌وا ده‌گه‌یه نیت که راکه‌که له‌باری به‌کارهینانیدایه. 

تیبینی// کاتیک LED‏ ی پرته‌فالی داده‌گیرسیّت هه‌رگیز نابێت راکه‌که لاببه‌یت 
له شوینی خۆى. 
i‏ به‌ریکردنی سامپڵ 

سه‌رهتا دلنیا Goya) ogag‏ که تیوبی 
سامپله‌کان به‌شنوه‌یه‌کی راست جیگیر کراون 
له‌ناو راکه‌که, 

تلبینی// کاتن نیشانه و بارکود به‌کاردینیت دلنیابه Gog‏ که باركۆدى سەر 
تیوبه‌که رووه و ئه‌و لایانه‌ی راکه‌که بێت که کراوه‌یه. 
ii‏ به‌ریکردنی راکی سامپله‌کان 


راکه‌کان ده‌سکیکیان پێوەیە لهو لایه‌ی که به‌کارهینه‌ر دەتوانێت به کاري 


| 


| 


هه‌روه‌ها بورغویه‌کی هه‌یه له‌و لایه‌ی که رووه و ئامێرەکە دەچێتە ژووره وه تاوه‌ک 
قه‌فلی IS‏ پلوه‌ی. 

ده‌سکی راکه‌که بگره‌و و له شوینی به‌ریکردی 
راکه‌کان Th‏ بنئ بو پنشه‌وه تا گوێت له ده‌نگی SUS‏ 
ده‌بیّت. کاتیک که راکه‌که به دروستی ده‌نیردریته 
ژووره‌وه سوفتویره‌که به‌شیوه‌یه‌کی نوتزماتیکی 


ده‌ناسریت و له‌سه‌ر شاشهکه ده‌رده که ولت . 


ئەگەر شیوازی بارکود به‌کارهیندرا ثه‌وکات 
زانیاریه‌کانی ID‏ ی سامپله‌کان به ‌شټوه یه کی ئۆتۆماتيكى نیشاندەدرێت له‌ناو بو سیک 
که ده‌تواندریت ده‌ستکاری 23S)‏ له Sample info‏ ی -[patient]‏ 

زانیاریه‌کانی تريش دەتواندرێت به‌رنگه‌ی مانوه‌لی بناسیندرین. 

ئەگەر هیچ باركۆدێکیش نه‌بوو تۆ ده‌توانی ئینته‌ری زانیاریه‌کانی سامپله کان 
بکه‌یت به شێوەیەکی مانوه‌لی. 
B‏ شوینی گیراوه‌کان 


شوینی گیراوه‌کان ده ده زريته‌وه له لای | 


قه‌پاغی پیشه‌وه. ده‌رگای شوینی گیراوه‌کان بکه‌وه 
یاخود سیسته‌می کارپیکردنی سژفتویره‌که رەن 
بکه تا به‌شیوه‌یه‌کی ئۆتۆماتيكى په‌یوه‌ندیبکات به ۳۳ 1 
-Reagent-[Pat &Rea]‏ ساسا رټ 
چونکه $ ` oily ash‏ ~ 
پله‌ی گه‌رمی نزم له نێوان 5-156 بویه ته‌نها بو 
ماوه‌یه‌کی SIS‏ ده‌رگاکان بکه‌وه ته نها له‌کاتی 
به‌ریکردنی گیراه‌کان. 


شوینی گیاوه‌کان ٩‏ شوێنی به‌رتکردنی 


ست 


ههیه. هه‌رگیراوهیه کیش بوشاییه‌ک دابین ده کات نه‌وپه‌ری تا ۷ شوێن دابین ده کاتء 
شوینی يه که می ھەر کیتیکیش دابینکراوه magnetic microbeads š;‏ دواتر که 
ئامێرەکە Giddy‏ ده‌که‌وی نه‌وا «So magnetic microbeads‏ لاباری تیکه‌لکردن 
دەمێنێتەوە به هی پارچه کانزایه کی تێکەڵكەرەوە. 

کارتی REID‏ به يه کټک له لایه‌کانی گیراوه‌کانه‌وه‌یه و داتاکانی سەر Sa RFID‏ 
ده‌خویندریته‌وه به هوی RFID reader‏ گیراوه‌کان ده‌سکیکیان هه‌یه له کؤتاييه که‌ی و 


قولابیش له لای پیشه‌وه بو ته‌ندکردنی گیراوه کان. 
clamp Seal Handle‏ 
= ® 4 و بر 


10 Tab 10 label 
RFID label 


1. ا-به‌ریکردنی گیراوه‌کان 

قه‌پاغی قه‌توی گیراوه‌کان لابده و دواتر ده‌سکه‌که‌ی بگره و کارتى RFID‏ له 
نزیک RFID reader‏ موه دابنئ. ثه‌گه‌ر خویندنه‌وه‌که راستبێت جه‌ره سی کاره‌باکه 
لیده‌دات و دواتر گیراوه‌کان به‌رټبکه ژووره‌وه لهو شوئنه‌ی که دیاریتکرد تاوه‌کوو 
شوینی وه‌ستانی راکه‌که. کاتیک که کیتی گیراوه‌کان به ته‌واوی ده‌نیردریته ژووره وه 
سوفتویری نامیّره‌که به شیوه‌یه‌کی زتزماتیکی دیاریده‌کات و ده‌ریده‌خات له سه‌ر 
شاشه‌که. پیش پشکنین گیراوه‌کان له‌ناو شوینی گیراوه‌کان بهيٌله‌وه بو ماوه‌ی ۲۰ 
خوله‌ک و هه‌روه‌ها magnetic microbeads‏ هکان تیکهل ده بیت . 


P ۲‏ = سه ا 
| 7 سین ¥ رس | ۱ | 
ووو و MeL‏ `" = ]= غا 
- 1 | 
farang Tons H‏ ® سىت 1 i‏ ۱ 
سي سس || اسا 
هى f ‌ He z w‏ 
j ee lilies owl oll‏ 
sT‏ نچ oe‏ سدق الس مه 
| | 
Py : : |‏ : ` و 1 ۱ | 


-:Reagent area.)‏ لیره‌دا ده‌توانی Gob‏ گیراوه‌کان و ناوه‌کانیان ببینیت. 
-:reagent data ٣٢‏ لیره‌دا ده‌توانیت داتای ھەر SES‏ ببینیت که ده‌ته‌ویت. 


-:Calibration ٣۳‏ لیره‌دا ده‌توانیت کیرفی کالیبره‌یشنه‌کان ببینیت و کالیبره‌یشنی پئ 


vay 


ئه نجامبده‌یت. 
له‌سه‌ر شاشه‌ی سه ‌ره کی ئايكۆنى گیراوه‌کان شەش ره نگی سه‌ره‌کی نیشانده‌ده‌ن:- 
۱. ره ساسی:- واه هیچ گیراوه‌یه‌ک دانه‌ندراوه لهو شوینه. 
۲ سور:- واته گیراوه‌که ناناسیُندراوه به سيسته مه که. 


۳ _زه‌رد:- واته گیراوه‌که ناسراوه له لايەن سیسته‌مه‌که‌وه به‌لام به بن داتایه‌کی راستی 


کالیبره‌یشن. a‏ 
.٤‏ سهوز:-واته گیراوه‌که ناسراوه له لایه‌ن ىمى 


سیسته‌مه‌که‌وه و داتای کالیبره‌یشنی دروستیشی 


هەیە. 


Ses .5‏ بنه‌وشه‌یی(مور):- aly‏ گیراوه‌که ناسراوه 


له لايەن سیستمه‌که به‌لام به‌رواری داتای 
کالیبره‌یشنه‌کان به سه رچووه. 


1. رەش:- واته گیراوه‌که ناستندراوه به سیسته‌مه که به لام به‌رواره‌که‌ی به سه‌ر چووه 


Barcode reader and RFID reader 
خوئنه‌ری باركۆد ده‌که‌ویته نێوان شوینی دانانی سامپله‌کان و شوینی دانانی‎ 
گیراوه‌کان. کاتیک ده‌رگای شوینی دانانی سامپله‌کان ده‌که‌یته‌وه خ‎ 


بەشێوەيەكى SELES‏ داده‌گیرسیت. 


Grad‏ بارکؤده کان 


دوای ثه‌وه‌ی که راکی سامپله‌کان ده‌نیردرینه ژووره‌وه نیشانه‌ی بارکودی سەر 
راک و تیوبی سامپله که به شوه يه کی ئۆتۆماتيكى دەخوێندرێتەوە. 
gai‏ راکه‌ی ده‌نیردریته ژووره وه نیشان دەدرێت له [Patient]‏ و زانیارییه‌کانی 
سامپلیش نیشان ده دریت له [sample info]‏ . 
. سه ره تا کلیک له سه‌ر ئايكۆنى Maglumi service‏ ده‌که‌ین لەسەر د 
بو کردنه‌وه‌ی سؤفتوټری | ˆ ` 
[Maglumi service]‏ 
۲ دواتر SUS‏ له سه‌ر Globals‏ 
دهکه‌ین و ديالۆگى [Globals]‏ 


دەبێتەوە. 


Barcode دواتر کلیکله‌سه‌ر‎ ٣۳ 
[Barcode] ده‌که‌ین بو کردنه‌وه‌ی دیالوگی‎ 


+) بگوره هی نه‌و کودانه‌ی دراون بو‎ Checksum دواتر‎ .٤ 


HHIHH 
ANE 


۱ سه‌ره تا کیوفیته‌کان له شويٌنی به‌ریکردنی سامپل ده‌نیرینه ژووره وه. 
۲ دواتر کیتیه‌که به‌کاردینین و له شټونی به‌ریکردنی گیراوه‌کان ده‌ینیرینه ژووره وه 


که زانیاریه‌کانی RFID‏ ی له‌سه‌ره و به‌شیوه‌یه‌کی ئۆتۆماتيكى ده‌خویندریته‌وه 


له لايەن سوفتویری ئامێرەکە و وه له سیسته‌می REID‏ زیاتر له ۱۲۰ جۆر له 
گیراوه هه‌یه که ده‌توانیت به‌کاریان بهینیت. وه gai‏ کیته Magnetic micro-‏ 
bead suspension rotor‏ ی dae‏ که به‌هویه‌وه کیته‌که له ناو ثامیره‌که له باری 
تیکه‌لکردن دەمێنێتەوە و ناهێڵێت گیراوه‌که پیکهاته‌کانی بنیشێت. 

Y‏ دواتر سامپله که رەن ده‌که‌ین › ده‌توانین تیوبی جیاواز به‌کاربهلنین بۆ ره‌نکردنی 
سامپل. ئەگەر تیوبه‌کان بارکودیان له‌سه‌ربوو ئه‌ وه خوێنەرى بارکوده‌که له‌سه‌ر 
ئامێرەکە به شیوه‌یه‌کی توتوماتیکی سکانی بارکوده‌که ده کات و زانیارییه‌کان . 


.٤‏ دواتر start‏ داده‌گرین له‌سه‌ر شاشه‌که. 


. سه ره تا پیشده‌ستپیکردن تامێره که بپشکنه:- 


دڵنیاببه لهوه‌ی که سه‌رچاوه‌کانی گه‌یاندی کاره‌با ثاساین و هه موو که‌یبله که ن به 


شوینی دیاریکراوی خویه‌وه به ستراون. 


دواتر ئامێرەکە جوان بپشکنه بزانه پئویسته‌ کانی ته‌واون یاخود نا. 

S-power-on ۲‏ دلنیا بوینه‌وه که‌یبله‌کان بەشوێنى گونجاوی OLS‏ به‌ستراون 
ه‌وجا دوگمه‌ی داگیرساندن پێدەکەین. 

log-in 3‏ ی سیسته‌می سوفتویری به‌رنامه‌که بکه به نوسینی ناوی به‌کارهیندراو و 
پاسوژرد له دیالوگی پاسوورد. 

ae | که‌لوپه‌له‌نای که له لايەن جیهازه‌که‌وه‎ gai دواتر‎ .٤ 
بەكاردەهێندرێت بیپشکنه و دلنیابه لهوهی‎ 
starter 2 و‎ starter 1 شله‌کانی سیسته‌مه‌که و‎ 
و هه‌روه‌ها کیوفیتی ته‌واو هه‌یه بو ثه‌نجامدانی‎ 
پشکنینه‌کان.‎ 


5. دواتر باره‌کانی جیهازه‌که ریک بخه وه ک :- 


+ پله‌ی گه‌رمی incubator‏ , دلنيابه له‌وه‌ی که پله‌ی گه‌رمییه‌که گونجاوه ده بت 


(36.840.5C)‏ بێت و به‌رزونزمی به‌بری 1C‏ هه بیت دوای جیگیربوونه‌که, 
۰ دلنیاببه‌وه له‌وه‌ی که سیسته‌می پشکنینه‌کان ته واوه و تیوبه‌کانی Starter‏ و liquid‏ 
system‏ پړن. 
A‏ دواتر مه‌رجه‌کانی پشکنینه‌کان دیاریبکه پارامیته‌ره‌کان و و گرووپ و پرژفایله‌کانی 
پشکنینه‌کان ریکبخه به گویره‌ی شوینی ته‌واوی خویان, 
۷ اماده‌کردنی گیراوه‌کان ده بیت دلنیابینه‌وه که ثه‌و گیراوانه‌ی ماون به‌شی 


ته‌واوبوونی پشکنینه‌کان ده کات یاخود نا. 


وه هه‌روه‌ها کاتی تیِکه‌لکردن(وصذتنه) ی magnetic micro-beads‏ هکان 
ته‌واوه. دەبێت کاته‌که‌ی SY‏ كەم 30 خوله‌ک بێت. 
۸ دواتر دلنیاببه‌وه له‌وه‌ی که calibration‏ و QC‏ یه کان تومارکراون له ئامێرەکە 


و وه دلنیاببه‌وه که پشکنتنیان پده کرت و کالیبره‌یشن بو ئامێرەکە ه‌نجامبده 


دواتر QC‏ 
A‏ تومارکردنی سامپله‌کان › سه ره تا سامپله فاساییه‌کان توماربکه دواتر سامپله‌کان 
STAT‏ و دواتر سامپلی ته خفیفکردن. 


۰ ده‌ستپیکردنی پشکنین:- دوای Goad‏ که دآنیابویته‌وه هه موو پئویسته‌کانی 
ئامێرەکە ته‌واو ه‌وجا SUS‏ لەسەر <Start>‏ بکه بو ده‌ستپیکردنی نه‌نجامدانی 
پشکنینه AS‏ 

۱ پشکنینی سامپله زیاده‌کانیتر. به‌کارهینه رده‌توانیت سامپلیتر زیادبکات بۆ ثامیره‌که 
له ماوه‌ی پشکنینه‌که. جا ئەگەر سامپڵی STAT‏ یاخود سامپلی ته خفیفکردبیت 
نه‌وا ده بیت کلیک له‌سه‌ر دوگمه‌ی <start>‏ بکه‌یت. 

۲. دواتر نه‌نجامی پشکنینه‌کان بپشکنه, 

۳ دواتر shutdown‏ ی بکه. و دوگمه‌ی کوژاندنه‌وه switch off‏ دابگره و دواتر 
کاره‌باکه‌ی له‌سه‌ر بکوژئنه‌وه له پلاکه که. 


4. کارپیکردن دوای ته‌واوبوونی پشکنینه‌کان. دوای نه‌وه‌ی ته‌واوبوویت گیراوه‌کان 


ده‌ربینه له شوینی دانانی گیراوه‌کان و waste gaos‏ هکه به‌تال بکه‌وه و ثه‌و 
کیوفیتانه‌ی به‌کارهاتووه ف 


کرداری به‌ریکردنی سامپل ته‌واو بکه به ثه‌نجامدانی ثه‌و مه‌نگاوانه‌ی خواره‌وه:- 

. پشکنین پیش ده‌ستپیکردن:- سهره‌تا دلنیاببه‌ وه له‌وه‌ی که سویچی پلاکه‌کان له 
Gob‏ داگیرساندن دایه. و دواتر دلنيابه که ده‌رزیه‌کانی پایپنتینگ له شوینی 
گونجاوی خۆیانن و دلنیابه لهوه‌ی که ده‌رزییه‌کان خاوێنن و نوکی ده‌رزییه که 
دڵۆپە یاوی پټوه dud‏ وه کاره‌بای پرینته‌ر و کؤمپيونه‌ ره که‌ش دابگیرسینه. 


٢‏ دواتر. log-in‏ بکه- به نوسینی نوی ...ج 
به‌کارهینه‌ر و پاسوژرد له دیالوگی log-in‏ و T‏ ادا | 
دواتر enter‏ بکه و دواتر کلیک لەسەر Ok‏ بکه - تسیي | 
بو چونه سەر شاشه‌ی سه‌ره‌کی سؤفتويره که. سم Intlizetion with Cuvette(s)‏ ۱ 


Figure 5.2-1 [Login] Dialog 


Y‏ دوای Goya‏ که هه موو به‌شوکانی نامیّره‌که داگیرسا و ته‌واو بوو نه‌وجا چاوه‌رتبکه 
تا پله‌ی گه‌رمی‌که‌شی جێگیر ده بّت. دواتر ده توانیت پشکنینه‌کان ئه نجامبده‌یت. 
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Figure 5.3-7 [Pat&Rea] interface 
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دواتر کلیک jawal‏ دوگمه‌ی< 4S, <Pat&Rea‏ له شریتی menu‏ یاخود ده‌رگای 
شوټنی سامپله‌کان بکه‌وه بۆ enter‏ کردنی <Pat&Rea>‏ که بۆكسێكى گه‌وره 
دەبێتەوە و لەوێدا به‌کارهینه‌ر ده‌توانیت سامپله‌کان تۆمار IS‏ و باری راکه‌کان 
ببینیت, دواتر سامله‌کانت له‌سه‌ر راکه‌که دابنی به جۆرێک که باركۆدى سەر تیوبی 
سامپله‌کانت رووه و خوئنه‌ری بارکؤده که بیت و دواتر رهوانه‌ی ناو نامیّره‌که‌ی 
بکه له شوینی به‌ریکردنی سامپل, دواتر سامپله‌که به شیو‌یه‌کی ئوتوماتیکی 
دەناسێندرێت له به‌شی „[Pat&Rea]‏ 

دواتر جوری هو پشکنینه دیاربکه که دەتەوێت نه‌نجامی بده‌یت له بۆكسى Assay‏ 
7 يیاخود gai‏ جره‌ی ده ته وت ده‌توانیت دیاریبکه‌یت له به‌شی profile‏ 
„selection‏ 

ئەگەر ویستت سامپلی STAT‏ ره‌نبکه‌یت ثه‌وا دوگمه‌ی< <STAT‏ دابگره ئەگەر 
ویستت سامپلی ته‌خفیفکردن ره‌نبکه‌یت yeh‏ دوگمه‌ی <Dilute>‏ دابگره. 

دواتر کلیک له‌سه‌ر دوگمه‌ی <52۷6> بکه. 

دواتر کلیک له سه‌ر <Start>‏ بکه له شریتی MENU‏ له به‌شی سه‌ره‌وه و سامپله‌که 
رەن دەبێت. 


دوای نه‌وه‌ی پشکنینه‌کان ته‌ واو ده بن ده‌توانیت نه نجامه کان ببینیت به داگرتنی 


دوگمه‌ی [Report]‏ که تیایدا ده‌توانیت نه نجامه کان ببینیت و پرینتیان بکه‌یت, 


۰ به کلیک کردنمان له‌سه‌ر دوگمه‌ ی Saili [Report]‏ ده بيته وه له‌وی SUS‏ له‌سه‌ر 


دوگمه‌ی يه که م [Journal]‏ بکه. لێرەدە به‌کارهینه‌ر دەتوانێت گورانکاریبکات له 


ثه‌نجامی پشکنینه‌کان و بیانبیئێت و دواتر جؤرنه له که پرینت بکات. 


. دواتر کلیک له سه‌ر <Valid>‏ بکه بۆ چه‌سپاندی ثه‌نجامی پشکنینه‌کان به‌گویره‌ی 


مه‌رجی دیاریکردنیان دواتر ده‌توانیت بیان بینیته‌وه له به‌شی Valid‏ 
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. سه‌ ره تا له لیستی سه‌ره کی definition jawa) SUS‏ ده که ین بۆکسێک ده بيته‌وه و 
ده‌چینه سەر كۆنترۆڵ. 


Y‏ _دواتر کلیک له سه‌ر Add‏ ده‌که‌ین بو زیادکردنی کونترولیکی نوئ به کلیککردن 


له‌سه‌ری ديالۆگێک ده‌بیته‌وه به ناوی [control data input]‏ 


حا 


B~‏ :2‰ تت 
مهس | سوه 


۳ دواتر gai‏ کزنتروله دیاریبکه که دەتەوێت edit‏ ی بکه‌یت و دواتر SUS‏ له سه‌ر 
Edit‏ بکه. 

-:control specification i‏ لێرەدا له Control name‏ نای کؤنترؤله که بنوسه. 
له Lot-No‏ زماره‌ی lot‏ ه که بنوسه. له Expiry date‏ به‌رواری به‌سه‌رچوونی 

نترؤله که بنوسه. 

-:Assay selection ii‏ دواتر جۆرى پشکنینه‌که دیاریبکه که ده ته وت کؤنترؤله که‌ی 
بو دابنێیت. 

-:control detail description iii‏ که نه‌وه‌یان ده گه‌ريته‌ وه بژ assay selection‏ که 


lula‏ ئهو پشکنینه نیشان ده دات که کونترولهکه‌ی بو زياد دهکه‌یت. 


| و‎ Target so: 0.100 
© Target 0۷ | 2.000 


control detail] ده‌که‌یت و بۆكسێکیتر ده‌بیته‌وه‎ Add له سه‌ر‎ SUS دواتر‎ .٤ 
که تیایدا زانیاری ته‌واوی کؤنترؤله که نیشان ده دات.‎ [description 

.٥‏ دواتر کلیک له‌سه‌ر <$876> aS)‏ بو خه‌زنکردنی کؤنترؤله که و دانی بو پشکنینه‌که, 
ئەگەر په شیمانیش بویته‌وه و ویستت گورانکاری تیّدابکه‌یت Cancel jawa) SUS‏ 
بکه. 

-: جوره‌کانی کونترول که بەكاردەهێندرێن بریتینه له‎ 
« ACTH - AFP - (Anti-TPO) - (B2-MG) - BGW - FSH - TSH - 
Cortisol - CRP FERRITIN - E2 - CA125 - CA153 - CA199 - CA 242 
- CEA - CAFP - 3 


ن و ثه‌نجامدانی بۆ کیراوه‌کان 


جامبدرێت پیش به‌کارهینانی ھەر گیراوه‌یه‌ک. 


سه ره تا جۆرى ئهو پشکنینانه يان ئهو گیراوانه دیاریده‌که‌ین که ج 


دەمانەوێت کالیبره‌یشنی بو بگورین و دواتر له لیستی سه‌ره‌کی 
calibration jawa Sus‏ ده‌که‌ین + 


دواتر کلیک له سه‌ر View‏ ده‌که‌ین بو کردنه‌وه‌ی Calibration‏ 
„dialog‏ 
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دواتر بو گورینی کالیبره‌یشن GUS‏ له‌سه‌ر change cali‏ بکه و گژرانکاریه‌کان 
بکه, 

دواتر کلیک له سه‌ر Ok‏ بکه بۆ خه‌زنکردنی گورانکارییه‌کان. بهلام نه‌گه‌ر ویستت 
gat‏ ديالۆگە دابخه‌یت بی نه‌وه‌ی تۆماربكرێت نه‌وا cancel jawal SUS‏ بکه. 
ثه‌نجامدانی کالیبره‌یشن بو گیراوه‌کان 


دوای ثه‌وه‌ی که گیراه‌کان به دروستی ره‌وانه‌ی ناو ئامێرەکە كرا نه‌ و هه‌نگاوانه‌ی 


خواره‌وه جیبه جیبکه بو نه‌نجامدانی کالیبره‌یشن :- 


۲ ¬ ىىى 
سوت بر a‏ = 
un‏ سس Sac‏ 

So ama نه‎ Aara 
يۇ‎ neces یر‎ 


الل 
13 


۱ سه ره تا Reagent jawal SUS‏ بکه له لیستی سه ‌ره کی. 

۲ دواتر Sus‏ له سه‌ر calibration‏ يان Batch calibration‏ بکه بو ده‌ستپیکردنی 
کالیبره‌یشن. دوای نه‌وه‌ی که ته‌ واو بوو بچۆ سەر لیستی View‏ بو بینینی 
ثه‌نجامه‌کانی کالیبره‌یشن. 

۳ کاتیک کلیکت batch calibration jawa)‏ ئه‌را دیالزگی batch calibration‏ 
ده‌بیته‌وه. له‌ویدا گیراوه‌که دیاریبکه که دەتەوێت کالیبره‌یشنی بو بکه‌یت. دواتر 
SUS‏ له‌سه‌ر OK‏ بکه بو ده‌ستپیکردنی کالیبره‌يشنه که. 


.١‏ سه ره تا سامپله‌کان بهینه ده ره وه له شوینی سامپله‌کان. 

۲ دواتر گیراوه‌کان بهنه ده ره وه له شوێئى دانانی گیراوه‌کان. 

۲ _دواتر ده‌به‌ی So Waste‏ به‌تال بکه, 

.٤‏ دواتر gai‏ ده‌فره‌ی که کیوفیته پیساکانی ده‌چیته ناو له کاتی ثه‌نجامدانی 
پشکنینه‌که به تاڵى بکه. 

.٥‏ دواتر بزانه رووه‌کانی نامیّره‌که هیچ ره‌نگیکی پنوه‌یه 24845 Gogh‏ بوو به پارچه 
لوکه‌یه‌ک خاوین پاکیبکه‌وه. 


1 دواتر Shutdown‏ ی بکه‌و سویچی پلاکه‌کان بکوژئنه‌ره‌وه. 


ئەم ئامێره بو پشکنینی کیمیاوی به‌کاردی:- 


شوینی دانانی نه‌و مه‌وادانه‌ی که ده خريته ناو ئامێرەکە. 


کورته باسێک ده‌رباره‌ی فایله‌کانی شاشه ی نه و ئامێره ده‌خه‌ینه روو. 
چزنیه‌تی پټکردنی نامیرهکه‌و ناماده‌کردنی بۆ کاربه‌رنکردنی سامپلی نه‌خوش 
چونیه‌تی کوژانه‌وه‌ی امیره‌که. 

چۆنيەتى کار به‌ریکردنی سامپلی نه خوش. 

چه‌ند جۆر کالیبره‌شنی هه‌یه. 

چه‌ند جور کؤنترؤلی ههیه, 

چژنیه‌تی دانانی کالسیّت که پێشتر نه‌ناسرابو به نامیره‌که, 


چونیه‌تی کاربه‌ریکردنی کالیبره‌شن و كۆنترۆل. 


:(Reagent tray) ۱‏ شوینی دانانی کالسیّت (محلول). 


(Detergent) ۲‏ بو خاوینکردنه‌وه‌ی نامیره‌که پێويستە.ئەگەر Joy‏ بوو پری 


ده که‌ینه وه.له پوزیشنی )40( دادەنرێت. 


:(Saline) ۳‏ بۆ خاوینکردنه‌وه‌ی ئامێرەکە پلویسته. ئەگەر به‌تال بوو پړی ده‌که‌ینه‌وه 
. له‌پوزیشنی )39( داده‌نریت. 

(Probe) .٤‏ بو بردنی محلولی پیویست بو ثه‌نجامدانی هه ر پشكنينێك. 

. شوینی گۆڕينى کیوفیّت بۆھەر پشکنینیکی نوئ‎ : (Reaction carousel) ٥ 

(Mixer) 1‏ بو تیکه‌لکردنی شله‌کان به یارمه‌تی ئامێرەکە. 


(Sample position) 7‏ شوینی دانانی سه مپله کان. 


Kes ر03363‎ 


تى شاشمی شو امت رهد خهنه 


+99) 


Program .\‏ : لەم فایله‌دا ده‌توانین سامپلّی نه خؤش دابنلین له‌گه‌ل دیاریکردنی 
Result _ ۲‏ : لەم به شه دا ده‌توانین سه‌یری ثه‌نجامی پشکنینه‌کانی نه‌خوش بکه‌ین . 


able adi : Reagent ۳‏ به‌کاردیت بو پیشاندانی به‌رواری دانانی هەركاڵسێتێك که 


له‌کاتی پێویست ده‌توانین سه‌یری بکه‌ین . 
QC 4‏ واتا شوینی كۆنتڕۆل کردن . 
Replace .5‏ : ئەم فایله به‌کاردیت بوگورینی کیوفیّت که له( (A‏ پۆزیشن پێکدێت واته 


ده‌توانین له يەك کاتدا(۸) کیوفیت دابنټین له‌ناو Sorted‏ بم شێوەیە: 


. 


6 داده‌گرین + 

US ۰‏ له سه‌ر پؤزیشنی نه‌ و كیوفێته ده‌که‌ین که ده مانه‌ وت بیگرین که‌له‌کاتی 
ثه‌نجامدانی پشکنینه‌کان به‌کاردێت و پټویست به‌گرین ده کات. 

دواتر start‏ داده‌گرین + 

کیوفيته که gal‏ پؤزیشنه داده‌نلین که سه ره تا دیاریمان کرد 


* کليك له سه‌ر scan cuvettes‏ ده‌که‌ین و ناماده‌ده‌بن بۆ به‌ریکردنی سامپڵ . 


7 ۲انلنالا: aai‏ فایله side‏ به‌شیکی تێدایه که له کاری روژانه پلویستمان پئ ده بت 
بونمونه ثه‌گه‌ر نامیره‌که‌مان له‌باری (Sleep)‏ بوو ده‌توانین كليك wake) jawal‏ 
(up‏ بکه‌ین دوای چه‌ند خولەكێك نامیره‌که ده‌گه‌رنته‌وه باری (stand by)‏ و 
ده‌توانین سامپڵی نه‌خوش دابنێین . 

Alarm .۷‏ له IS‏ هه‌بوونی ھەر كێشەيەك له ئامێرەکە adi‏ فایله سور ده بیت 


که کردمانه‌وه کیشه‌که‌مان پیده‌لیت له‌گه‌ل چزنیه‌تی چاره‌سه‌رکردنی به‌چه‌ند 


ریگایه‌ك. 


. به‌کاردیت بو کوژاندنه‌وه‌ی ئامێرەکە‎ Exit A 


TTT EET 


ساسا ټم پټ ه0 


SH ISH چونیه‌تی پێکردنی تامێرەکە وناماده‌کردنی‎ -Y 
. اما نه خوش‎ 
ئەم سرکيته له پشتی ئامێرەکەیە دايدەگیرسێنین.‎ ۱ 
پاشان پلاکی تەنیشت داده‌گیرسینین لەگەڵ کزمپیته‌ره‌که.‎ ۲ 


٣‏ چاوه‌ری ده‌که‌ین هه تا نامیٌره که مان (stand by)‏ دەبێت.ئینجا کالسيته کان له‌ناو 


ئامێرەکە داده‌نیین. 

.٤‏ نه گه‌ر ئامێرەکە له به شی (alarm)‏ ناگاداری کردینه‌وه که کیوفیت پیسبوه پیش 
دانانی سامپلی نەخۆش هوا پنویسته بیانگۆڕین بهو پیگایه‌ی که له پیشتر باسمان 
کردوه . 


.٥‏ دواتر امیره‌که‌مان ناماده‌یه بزبه‌ریکردنی سامپل, 


سه‌رهتا ده بئ امیره‌که هیچ سامپلی تێدانەبێ. وه (stand by)‏ بێت ده‌چینه 
سەر به‌شی (exit)‏ دواتركليك له سه‌ر (shut down)‏ ده‌که‌ین و (01)داده‌گرین پاشان 
کالسیته‌کانی ناو نامیره‌که ده‌ردینین Sy das‏ پیکردنی نامیّره‌که به‌هه‌مان شپوه 


نه‌یکوژینینه‌وه‌و له‌پشته‌وه‌ی ئامێرەکە سرکیته که ثه‌هینینه خواره وه و کاره که ته‌واو ده بئ. 


سه‌ره تا ده‌چینه سەر به‌شی (program)‏ فایلیکمان بو وه له (pos)‏ شوینی 
gai‏ سامپله‌ی که‌ده‌مانه‌ویت دایبننین ده‌ینوسین دواتر له (name)‏ ناوی نه خؤش 
ده‌نوسین پاشان هو پشکنینانه دست نیشان ده‌که‌ین که بۆ سامپله‌که پئویسته بیکه‌ین 
دواتر (Save)‏ داده‌گرین و سیره‌مه‌که ده‌که‌ینه ناو سامپل كەپ و }3 (pos)‏ که 
نوسیمان دایده‌نلین دواتر (start)‏ ده‌که‌ین سەرەتا(50)هەڵدەبژێرین پاشان (yes)‏ 


دادەگرین وده‌ست ده کات به کاربه ٍیکردنی سامپڵ. 


ES 15770 1878. 18778188 1%‏ 155798 ۱۳۳۳ ۴ | 
اا و سس ىم ىىى چ ىىى 
rm 8‏ و مسم هغد ` T‏ | 


چه‌ند جۆرێك کالیبره‌یشنمان هه‌یه که هه‌ریه‌که‌یان بو کؤمه له كاڵسێتێك بەكاردێت 
که له خواره وه باس له سه‌ره‌کیه‌کان ده‌که‌ین : 
Multi sera calibrator ۰‏ : بوزوربه‌ی کالسیّته کان به کاردیت وه کو urea-creatinine-)‏ 
.(alp-ast-alt-Idh-mg‏ له پؤزیشنی )40( دادەنرێت . 
:Specific protein calibrator +‏ تایبه ته به (CRP)‏ له پؤزیشنی )38( داده‌نریت . 


(b) له‌پوزیشنی 36 و‎ (a) فیریتین.‎ ەبەتەبيات:Ferritin‎ calibrator(a -b-c-d) ۰ 


له پؤزیشنی 35 و (c)‏ له‌پوزیشنی 34 و (d)‏ له‌پوزیشنی 33 دادەنرێت . 
Iron(Fe) calibrator +‏ : تایبه‌ته به به‌پشکنینی اسن. له‌پژزیشنی 39 دادەنرێت . 


Lipid calibrator +‏ : بوکالسیتی (HDL-LDL)‏ به‌کاردیت له‌پوزیشنی 32 داده‌نرت. 


چه‌ند جۆرێك کونترولان هه‌یه که ھەر يەك لەم کؤنتړؤلانه بو کؤمه له کالسیتیکی 
ده‌ستنیشان کراو ده‌کری لێرەدا بەس کونتروله سه‌ره‌کیه‌ کان ده‌نوسین : 

» Clin chem multi control 

+ Lipid control 

+ HBAIC control 

» G6PD control 

» Specific protein control 

» RF control 


» ADA control 


-A‏ چونیه‌تی دانانی کالسیّت(محلول) ی نوئ 


به‌تامیره که . 
له‌کاتی دانانی کالسیتی نوی glial‏ امیره‌که هیچ پلویست به کارت و بارکود 
ناکات راسته‌وخو کالسته که ده‌که‌ینه ناو ثامیره‌که‌و پاشان (reagent scan)‏ داده‌گرین 
gatas‏ بارکزده دخوینیته‌وه که‌لهسه‌رکاسیته‌کان 44m‏ و دواتر داوای کالیبره‌یشن و 
کۆنتڕۆل ده کات بوی ده‌که‌ین. 
تیبینی// پاش نه‌وه‌ی کالسته‌کانمان له‌ناونامیره‌که دانا ده‌بن سه‌ره‌کانیان 


لابده‌ین بونه‌وه‌ی امێره‌که بتوانن محلولی پئویست ببات . 


ئەگەر هەركاڵسێتێك داوای کالیبره‌یشن Ob‏ كۆنتڕۆلى کرد نه‌گه‌ر گیراوه بوو 


ده‌توانین پاسته‌وخو به‌کاریانبینین به‌لام ئەگەر پاوده‌ر بوونه‌وا GaSe‏ قوتوه‌کان 


voll‏ تایبه‌تی تێدەکەین و ۲۰ خوله‌ك چاوه‌ړئ ده‌که‌ین تابه‌ته‌واوی پاوده‌ره‌که‌ی 
ناوقوتوه‌که ده‌تویته‌وه دواتر ده‌توانین کالیبره‌یشن و كۆنتڕۆل به‌پتبکه‌ین › چه‌ند 
جۆرێك کالیبره‌یشنمان gaa‏ که‌له‌پیشتر ناماژه‌مان پیداوه به‌هه‌مان ڕێگا ده‌توانین 


نه‌نجامیان بدەین ته‌نها شوینی دانانی کالیبره‌یشنه‌کان دەگۆڕێت : 


: Multi sera calibrator « 


بوزوربه‌ی کالسیته‌کان بەكاردێت بونمونه Urea-)‏ 
(creatinine-ALT-AST-bilirubin-glu-LDH-Mg-ALP‏ 
وه‌چه‌ند کالسیتیکی تر. 


۱ سه ره تا ده‌چینه سەر به‌شی (Reagent)‏ 


Olay ده که ین که پوزیشنی کالیبره‌یشنه‌کانمان‎ (Cal Setup) awa) دواتركليك‎ ٢ 


ده دات . 


11 ۳ پاشان کليك له سه‌ر (Reagent/calibration)‏ ده‌که‌ین ئهو پشکنینانه دیاری 


ده‌که‌ین که دەمانەوێت کالیبره‌یشنی ببکه‌ین . 


۳ 
: 


.٤‏ دواتر (cal)‏ داده‌گرین و )200( مايکرؤ له کالیبره‌یشنه‌که ده‌که‌ینه ناو سه‌مپل 
كەپ و له پوزیشنی )40( دایده‌نیین و (start)‏ داده‌گرین ady‏ شیوه‌یه ده ست 
به کالیبره یشن ده کات . 


ˆ! 


7 بوله‌نجامدانی کونترول بو نامیره‌که وه کو دانانی سامپل daly‏ 
)200( مایکړؤ له کؤنتړول ده‌که‌ینه ناو سامپل كەپ و هه موو 
ئهو تیستانه دیاری ده‌که‌ین که‌ده‌مانه‌وت کونترولیان بوبکه‌ین و 
(start)‏ داده‌گرین + 1 


دواتر نه نجامه کان که ده رچون به‌راورد ده‌که‌ین بهو شیته‌ی 


کالیبره‌یشنه‌کانی تريش به‌هه‌مان شێوه ه‌نجام دەدرێت ته نها پژزیشنی دەگۆڕین. ۱ 


كەلەگەڵ کؤنتړؤله که دایه . 


ClinChem Multi Control «evelz) هس‎ 
et of Mindray BS Mi 


-EasyRA ناساندنی‎ ۰ 


۵ 


۰ پارچه‌کانی تامیره‌که. 
۰ پیکردنی ئامێرەکە. 
۰ شاشه‌ی ثامیره‌که. 


۰ چزنیه‌تی به‌ریکردنی سامپل, 
۰ کالیبره‌یشن. 


+ کزنترژل. 


نامیریکی بچوکه به‌کاردێت بو ده‌ستکه‌وتنی داتا جیاوازه‌کانی پروتین و نه‌نزیم و 
gal‏ مادانه‌ی که له ثه‌نجامی SUIS‏ کیمیاییه کانه‌وه دروستده بیت له له‌شدا و هه‌روه‌ها 
نیلیکترونات له سامپلی نه‌خوشدا. جوری سامپڵەکانیش که به کاردټت بریتینه له سیره‌م 
و پلازما و خوینی ته‌خفیفکراو و میز و میزی ته خفیفکراو . وه تيوب و كەپ به کاردیُت 
بۆ وه‌رگرتنی سامپلی نه خؤش. 


```  Reogent/ Electronics Panel 
Sample Area كسى‎ 


gt‏ هه‌لبزاردانه‌ی که ئامێرەکە ده‌یخاته به‌رده‌ستت بریتینه له:- 
۱ _پارچه‌ی 4-channel ISE module‏ بو شیکردنه‌وه‌ی 01/1 Na/K/‏ به‌کاردیت. 
۲ پارچه‌ی 3-channel ISE module‏ بو شیکردنه‌وه‌ی Na/K/Cl‏ له‌گه‌ل 
تیلیکتروده‌کان, 


reagent / sample area .)‏ (شوینی دانانی گیراوه‌کان و سامپله‌کان):-ده‌که‌ویته ژێر 


راکی سامپله‌کان که پێکدێت له چه‌ند پارچه‌یه‌کی سه‌ره‌کی:- 


رد 


-reagent tray/ wedges bottle ۸‏ نه‌و پارچه‌یه ده‌تواندریت لایبده‌یت و 
دایبنێیتەوە له شوینی خوی وه شوینی دانانی زیاتر له ٤٢‏ گیراوه‌ی هه‌یه. وه 
گیراوه‌کانیش له ناو بتله‌ک alo‏ پێدەوترێت wedges bottle‏ که به‌کاردیت له 
پشکنینی photometric‏ یدا. 


Ree 14 Sng on كغغغ فغغ‎ 


-reagent tray cover .B‏ دوو که‌فه‌ری diay gs‏ يهکێکیان بو کاریکردن یه‌کیکیشیان 


بو خه‌زنکردن, که ناهێڵێت گیراوه‌کان چرببنه‌وه و به‌هه‌لمبن له AIS‏ کارپێکردنی. 


غغغغ غق ک(وسوا 


ring .‏ لص هه نه‌ و بازنه‌یه دەتواندرێت هەڵبگیردرێت و لاببردرێت که شوینی 


دانانی ٤٢‏ سامپلّی هه‌یه. سامپله کانیش :- سیره‌م و jue‏ و کالثبره‌یته‌ر و كۆنترۆڵە. 


-barcode reader .‏ ده‌که‌ویته به‌شی دواوه‌ی بازنه‌ی سامپله‌کان که به‌کاردیت بو 

خویندنه‌وه‌ی GAIL‏ سەر تیوبه‌کان. 

-reaction area‏ که ثه‌ویش له سی به‌ش پێکدێت:- 
-:cuvette carousel and cuvette .‏ توانای هه‌لگرتنی ۷۲ کیوفیتی هه‌یه له شەش 
پارچه‌دا ھەر پارچه‌یه‌کیش ۱۲ کیوفیت له‌خو ده‌گریت.کاتیک سامپل ره نده بت 
نه‌وا پرؤبه کان سامپڵ و گیراوه‌کان دینن و ده‌یخه‌نه ناو کیوفیته‌کان که دواتر 
کیوفیته‌کان به photometer‏ دا تێپەردەبێت و له‌ویشدا ثه‌بزوربانسی مادده‌که 
دەخوێندرێتەو و خه‌ستی مادده کان دیاریده‌کات له سامپلی نه‌خوشدا. 

Figure كك‎ 


سا 
8 


-:photometer‏ دەکەوێتە ژیر cuvette carousal‏ موه که هەڵدەستێت په 
ثه‌نجامدانی پشکنینی فوتومیتریکی که به‌کاردیت بو 


پیوانه‌کردنی ئه‌و دریژی شه‌پولانه‌ی که به ئامێرەکە 


چچ 


520nm, 340nm, ناسێندراوە(,4051111,55011111‎ 


(600nm, 660nm‏ سه‌رچاوه‌ی رووناکیکه‌ش گڵۆپى 


سب وحم 


xenon flash 
به کاردیت بو گه‌رمکردنی کیوفیته‌کان تاوه‌کوو دڵنیابین له‌وه‌ی‎ -heated air bath .C 
که هه موو که‌رلیکه‌کان له و پله گه‌رمیه‌دان که پیشتر له اميٌره که دا دیاریکراوه.‎ 


transfer arm ۳‏ (ده‌سکی گواستنه‌وه):- که پێکدێت لەم به‌شانه‌ی خواره‌وه:- 


Pre-Heater and 
Liquid Level Sensor 
(below Transfer Arm 
Cover) 

Transfer 

Arm 


Snap-in Cover 
below Transfer 
Arm 


A‏ 096::- به کاریت بۆ بردنی سامپل و گیراوه‌کان بۆ ناو کیوفیته کان و تیکه‌لکردنیان. 


:pre-heater 5‏ نه‌و به‌شه ده‌که‌ویته بن که‌فه‌ری ده‌سکی گواستنه‌وه که تیایدا 
گیراوه‌کان و سامپله‌کان گه‌رمده‌کات تا ده‌گاته 356 پێش ثه‌وه‌ی سه‌حبکرلت 
بۆناو کیوفیته‌کان, 

ga -liquid level sensor .C‏ پارچه‌یه ناهێڵێت پرؤبه کان بەر بنکی تيوب و كەپى 


سامپله کان و بتلی گیراوه‌کان بكەوێت. 


Wash Cup 


-:fluidics drawer‏ پێکدێت له:- 

cup .‏ «[۱۷۵5:-دوای ثه‌وه‌ی سامپله کان و گیراوه‌کان خرانه ناو کیوفیته‌کان به‌هوی 
پرژبه کانه وه. دیلوینته کان په‌مپده‌دریت له ناو پرژبه کانه وه به هی diluent pump‏ 
بو خاوینکردنه‌وه‌ی پرژبه که و پیسیه‌کان و دیلوینته‌کان له پرژبه‌کانه‌وه ده خرينه 
ناو -wash cup‏ 

pump .‏ ۲وانالنل:-به کاردیّت بو په‌مپکردنی دیلوینته‌کان له ناو diluent bottle‏ بو 
ناو پرژبه‌کان و دواتر بۆناو وه ش-که په کان. 

-waste pump .‏ چواردانه‌مان هه‌ يه به کارت بو گواستنه‌وه‌ی پاشماوه‌کان له 


„waste bottle مکانه‌وه بۆ ناو‎ wash-cup 


م 


© 


A 


-:computer/touch screen‏ بەکاردێت p‏ نیشاندانی زانیارییه‌کان و 


کونترولکرد نیان. 


دوای نه‌وه‌ی که ثامټره که‌ت روژی پیشتر کوژاندبووه به م جوره به کارده خريته وه 
له رژژیدواتر:- 

سه ره تا ده بیت ئامێرەکە پټبکه‌یت نه‌وجا سۆهتوێر کزمپیوته‌ره‌که داد 
داگرتنی دوگمه‌ی داگیرساندن. 


هه‌موو قه‌پاغه‌کانی نامیره‌که دابخه یاخود هه‌موویان بکه‌وه, 


دواتر نامیره‌که dw Sls‏ به‌به‌کارهینانی دوگمه‌ی داگیرساندن که ده‌که‌ویته لای 
پشته‌وه‌ی ئامێرەکە. 

دواتر ئايكۆنى EasyRA program‏ دابگره له‌سه‌ر دیسکتوپ. 

دواتر چاوه‌رتبکه تاوه‌کوو شاشه که دادەگیرسێت. 

دواتر مه‌سجه‌ک ده رده که ویت و پرسیارت ليده کات تا دلنیاتبکاته‌وه که قه پاغه کان 
هه مووی داخراوه یاخوود هه‌مووی کراوه ته وه و دواتر OK‏ ی دابگره. وه دواتر 
ده توانیت بچیت بو به‌رنامه‌ی ئامێر. 

دواتر ده چیه سەر نایکونی (i3%6)maintenance‏ سپانه‌که) ودواتر prime‏ 
51 دابگره و start‏ بکه. 


دواتر خاوتنکردنه‌وه‌ی روژانه نه‌نجامبده بۆ نامیره‌که. 


۰ دواتر کالیبره‌یشن بکه بو ASE module‏ 


۱ دواتر کالیبره‌یشن بکه بۆ هه موو که‌ناله کیمیاییهکان ثه‌گه‌ر پلویستیکرد. 


ئێستا ئامێرەکە ئاماده یه تا بەكاربھێێدرێت. 


پیکدیت له side‏ ایکنیک که هه‌ریه‌که‌یان تایبه‌تمه‌نده به نه نجامدانی فرمانێك. 


ست 


|- Dato areo 


Status Date/Time 
icon/menu | 


| Á 
pamp? 
Resul Diagnostic/ 


icon/menu Maintenance/ 
Setup icon/menu 


K3 E3‏ قال 


سه ره تا سامپله‌کان دینین له شوینی دانانی 
سامپله‌کان دایان ده نټین. 

دواتر ده‌چیته سەر Saili‏ له‌ویش ده‌چیته 
سەر ثایکونی status‏ و دواتر بچو سه‌ربه‌شی 
worklist warning‏ و شاشه‌ک نیشانیده‌دات که له چ شوێنێک داتناوه له‌سه‌ر 
راکه که و له ته‌نیشت ئەویش sample type‏ هه‌یه جوّره‌که‌ی دیاریبکه که سيره مه 


يان خوینه یاخود ميزه . 


٣۳‏ دواتر له gai sample ID‏ كۆدە بنوسه که بو نه‌خوشه‌که نوسیوته. 


.٤‏ دواتر ده‌چیته سه ر6 :1 لەوێدا جری ئهو پشکنینه دیاریبکه که ده ته وت بۆ 


نه خؤشه که‌ی نه نجامبده‌یت. 


0. دواتر له patient ID‏ زانیارییه‌کانی نه‌خزش تۆمار ده‌که‌ی. 


7 دواتر start‏ ده‌که‌ی . 


۲ دوای ته‌واوبونیش ده چیته سەر نایکونی result‏ بو بینینی | E‏ | 
ثه‌نجامه‌کان. 


۱ سهره‌تا له ثایکونی کنااهاهده‌چینه سەر به‌شی calibration‏ و شاشه‌یه‌کمان بو 


دەبێتەوە. 


Y‏ دواتر ده‌چیته سەر type‏ جۆرى كاليبرەيتەرەكەت دیاریده‌که‌یت که چه ند 


جۆرێكمان هه‌یه وه کوو:- 
HbAIc - OXY - 3 level Cal - 5 level Cal - AMP QUAL - BUN Multi‏ 
.ت . 
۳ دواتر جۆرى پشکنینه‌که دیاریده‌که‌ین که ده‌مانه‌ویت کالیبره‌یشنی بو بکه‌ین له 
به‌شی Tests‏ . 


.٤‏ دواتر Start‏ ده‌که‌ین. 


تومارکردنی کالیبره‌یشنی نوئ 
۱ سهره‌تا ده‌چینه سەر ثایکونی ریکخستن و له‌ویدا ده‌چینه سەر setup‏ و دواتر 
لیستێک دئته پیشت له‌ویدا calibration‏ دابگره. 


. دواتر ده چیه سەر New Entry‏ و بوکسیک ده بيته‌ وه له‌ویدا ناوی کالیبره‌یته‌ر و 


لؤت و به‌رواری به‌سه‌رچونی داخل بکه. 


په سس 


۳ دواتر بو setup‏ کردنی کالیبره‌یته‌ره نوئیه‌که ثایکزنی CD download‏ 
ai‏ 


+ Compact Desktop Immuno-Fluorescence-analyzer, 
- D3 به پشکنینی ( هورمون - پشکنینی شه‌کره‌ی سی مانکی - فیتامین‎ Gayl + 
-هه‌روه‌ها‎ Ja فایروس - پشکنینی‎ - Tumor Marker پشکنینی‎ - AMH پشکنینی‎ 
چه ند پشکینینی زیاتر,‎ 
کارده‌کات,‎ Immuno fluorescence ghj pasa به‎ ۰ 


+ نه‌نجامدانی 6 پشکنینی جوراوجوری هه‌یه لەیەک کاتدا. 


Compact Desktop Immuno 
Fluorescence-analyzer توانای‎ ۰ 
D3 به پشکنینی ( هرمن - پشکنینی شه‌کره‌ی سی مانکی - فیتامین‎ Gayl 
فایروس - پشکنینی دل -هه‌روه‌ها‎ - Tumor Marker پشکنینی‎ - AMH پشکنینی‎ - 
چه‌ند پشکینینی زیاتر‎ 
کارده‌کات‎ Immuno fluorescence به ته‌کنه‌لژژیای‎ ۰ 


. ثه‌نجامدانی 6 پشکنینی جوراوجوری هه‌یه له‌یه‌ک کاتدا‎ o 


.سه ره تا دوگمه‌یه‌ك هه يه له‌پشته‌وه‌ی ئامێرەکە ه‌و داده‌گرین 


پاشان هو دوگمه‌ی پاوه‌ره داده‌گرین هه تا ady‏ شیوه‌یه شین دەبێت . 


ی 


۲ دواتر ئەم هه‌نگاوانه جیبه‌جی ده‌که‌ین و confirm‏ داده‌گرین . 


Pease mast whe the spt 
System seit check ۵ progress 


مه 


((37-33 دواتر 10 خوله‌ك چاوه ړئ ده‌که‌ین هه تا پله‌ی گه‌رمی ئامێرەکە ده‌بیته‎ .٤ 
و ناماده ده بت بو کاربه‌ړێکردنی سامپلّی نه‌خوش. که له دوو بهش پێك دێت‎ 


(A-bay , B-bay)‏ هه‌ریه‌کیکیان ده‌توانیت 3سه‌مپل له‌یه‌ك کاتدا به‌رییکات, 


. سهره‌تا کارتریجی تايبەت بهو پشکنینه‌ی ده‌مانه‌ویت نه نجامی بده‌ ین له ناو 
کارتزنه که‌ی ده‌رده‌هینین و له‌ناو امیْره‌که‌ی داده‌نلین به مشټوه‌یه له‌گه‌ل ID chip‏ 
که‌له‌گهل کیته‌که‌دایه و تایبه‌ته بەيەك تست . 


۲ _پاشان caus ga‏ له‌گه‌ل کیته‌که‌دایه له‌ناو کارتریجه‌که‌ی داده ن 


۳. دواتر 100-200 مایكڕۆ له سیره‌می نه‌خوش له‌ناو کارتریجه‌که ده‌که‌ین له شوینی 


. بەپێى جژری پشکنینه‌ی‎ sample well 


.٤‏ دواتر ده‌چینه سەر شاشه‌که کارتریجه‌که‌مان له کامه پوزیشن دانابوو کليك له‌سور 


کیبوردی نه‌ و پؤزیشنه ده‌که‌ین بو نمونه له به‌شی A‏ له‌پژزیشنی يەك داید 


Analyses °28 


q‏ 0. ناوی نه‌خوشه‌که ده‌نوسین له‌گه‌ل جۆرى سه‌میله‌که دواتر Apply‏ داده‌گرین 


به مشپوه‌ یه : 


qwe 777 08 


3 3 1¥ 


a‏ ۱ 8 8 ۷ › × د د 


A‏ دواتر دلنیاده‌بین‌وه له ناوی نه‌خوش و جوری پشکنینه‌که و پۆ 


1 داده‌گرین . 


۷ دواتر لەم به‌شه نه نجامی پشکنینه که پیشان ده دات , 


تێبينى// بؤبه ړټکردنی پشکنینی Hale‏ ړاسته وخؤ به و تیپه‌ی که‌له‌گهل کیته که 


ale‏ 10 مايکرؤ خوێن له نه خؤشه که وه‌رده‌گرین و له ناو کارتریجه‌که‌ی داده 


سامپله که بەڕێدەکەین بەمشێوەیە : 


A‏ پاشان وه کو سامپلی تر به‌ریده‌که‌ین نه نها له sample type‏ جۆرى سامپله که 
هه‌لده‌بژیرین که whole blood‏ ه و دواتر 
پشکنینه که ڕەن ده‌که‌ین . 

تیبینی// كاتێك بمانه‌ویت تیستی vitamin D3‏ 
بەڕێبكەین نابێت هیچ سامپلیکی تری JEA‏ به‌رتبکه‌ین 
ده بیت نامیره‌که ته‌نها ئه‌و سامپلّه ڕەن بکات واتا هه‌ردوو 
به‌شی A+B‏ به تال بێت ئینجا ده‌توانین vitamin D‏ 
بۆنەخۆش ئه‌نجامبده‌ین که ته نها 945 پشکنینه 28 خوله‌ك 


ده‌خایه نیت . 


۰ چۆنيەتى پیکردنی ئامێرەکە. 
۰ چونیه‌تی کار به‌ریکردنی سامپل. 


2۳۹ 


نامییری ھۆرمۆن 10 8885 به ته‌کنیکی Automatic Fluorescence Immuno)‏ 
(Assay‏ کار ده کات سیسته‌میکی ئۆتۆماتيكى ته‌واوه Fully automated‏ ده‌توانیت تا 
0 تاقیکردنه‌وه‌ی جیاواز لەیەک کاتدا نه‌نجام بدات 

چه ند تاقیکردنه‌وهیه‌ک به یەک سامپل نه نجام ده دات به شیوه‌یه‌ کی نوتزماتیکی 
نمونه‌ی خوێن له تیوبی ثاماده کراو وه‌رده‌گریت بو ئه نجامدانی ھەر تافیکردنه‌وه‌یه‌ک 
به ناسانترین شیوه 

ته کنه لزجیای STAT‏ 

ئەم ته‌کنیکه تایبه‌ته بو شیکارییه به په له کان (فریاکه‌وتن) , له کاتیک ئامێرەکە له 
کارکردنه aad‏ ته‌کنیکه واده‌کات که شیکارییه به په له که زووتر نه نجام بدرێت له پێش 
شیکارییه‌کانی تر › دوای ده‌رچوونی شیکارییه به په له که نامیره‌که دەگەرێتەوە سەر 


کاری شیکارییه‌کانی پێشتر 


۱ سه ره تا دوگمه‌یه‌ك gyda‏ له‌پشته‌وه‌ی ئامێرەکە ثه‌و داده‌گرین پاشان نه‌و دوگمه‌ی 
پاوه‌ره داده‌گرین ady Gade‏ شێوەیە شین ده بیت + 

۲ دواتر 10 خوله‌ك چاوه ړئ ده‌که‌ین هه تا پله‌ی گه‌رمی نامیره‌که ده‌بیته 38-32)) 
و ناماده ده بت بو کاربه‌ړێکردنی سامپلی نه‌خوش. که له دوو بهش پێك دێت 
(A-bay , B-bay)‏ هه‌ریه‌کیکیان ده‌توانیت 5 سه‌مپل لەيەك کاتدا بە‌ڕێبكات . 


. سهره‌تا که نامیره‌که‌مان داگیرساند ID chip‏ داخلی ناميره که ده‌که‌ین که 
میموریه‌کی بچوکه و تایبه‌ته به يەك پشکنین که JEA‏ کیته‌که دایه‌و هه‌موو 
زانیاریه‌کی ثه‌و پشکنینه له‌سه‌ره. 


-- 


i‏ له‌سه‌ر شاشه‌که ID chip button‏ دادەگرین 


+ نامټٌره که داده‌نیین‎ glial ی نه‌و تێسته‎ cartridge دواتر‎ ii 


Cartridge 


Y‏ پاشان ثه‌و تیپه‌ی که له گه‌ل کیته‌که دایه له‌ناو کارتریجه‌که‌ی داده‌نیین که يەك 


تیپ بو يەك تیست به کاردیت. 


٣‏ دواتر له سه ر شاشه unloaded‏ داده‌گرین بو تعریف کردنی ثه‌و کارتریجه. 


٤ 


ثه‌گه‌ر کارتریجه‌که‌ی خوینده‌وه lgd‏ چیکی ناوی تیسته‌که و lot number‏ 
ده که‌ینهوه. 
دواتر سامپڵ تيوب له‌ناو Sly‏ تایبهت به ئامێرەکە داده‌نلین که چه‌ند جۆرێك 


راکمان de‏ و بارکودی له‌سه‌ره بو خویندنه‌وه‌ی . 


۴۱۸5-10 is a unique integrated 
ample-to-Answer system from blood 
allection tube featuring 10 parallel 

of differing parameters‏ ىاو« 


پاکی ناماده‌کراو له‌ناونامیره‌که دادەنێین و بارکودهکه‌ی دەخوێنێتەوە. 


دواتر له‌سه‌ر شاشه sample type‏ دیاریده‌که‌ین بوهه‌ر له‌گهل 


کارتریجه‌که‌ی و دواتر start‏ داده‌گرین . 
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. ئەگەر باکگراونده که به م شیوه‌یه کال بوو aly waiting for test‏ چاو ه ړټیه 


بب ه رٍیکردنی پشکنینه که . 

ئەگەر باکگراونده‌که به‌مشیوه‌یه ڕەنگى تۆخ بوو test in progress‏ واته پشکنینه که 
ڕەن دەكکرێت. 

ئەگەر باکگړاونده که بەمشێوەیە ثه‌و alia‏ شینه‌ی له ده ور sample mixing gg‏ 
with buffer‏ واته سامپله که لەگەڵ به‌فه‌ره‌که تیکهل ده‌کات. 

لێره AIS‏ ته‌واوبونی پشکنینه که پیشان ده‌دات . 

نه گه‌ر باکگراونده‌که به مشیوه‌یه Sie)‏ ڕەساسى بوو نه وه Lily‏ پشکنیینه‌که ته‌واو 


بووه و ئه نجامه که مان پیشان ده دات . 


نه گه‌ر ویستمان سامپڵێك به‌رٍیبکه‌ین GIS‏ کارکردنی امیره‌که که به‌په‌له بوو 
ئه‌وا gai‏ ڕێگەیە به‌کاردیت سه‌ره‌تا کارتریجی ئه وپشکنینه‌که ده‌مانه‌ویت بیکه‌ین 


له‌ناو Septal‏ داده‌نیین 


سیره‌م يان بله‌دی نه خؤشه که ده‌که‌ینه ناو sample well‏ بەپێى جۆرى پشکنینه که. 


ple 0 
` 20 | 
‘Sample Well of ۳ 


٣‏ دواتر کليك unloaded jawal‏ ده که ین بۆ تعریف کردنی کارتریجه‌که. 


Set دواتر کیبورده‌که داده‌گرین و زانیاریه‌کانی نه‌خوشه‌که تومار ده‌که‌ین و‎ t 
+ داده‌گرین‎ 

ady .5‏ شیوه‌یه ئامیره‌که سه‌ره تا ئەم 
سامپله ړه‌ن ده کات و ثه‌نجامه‌که‌ی 


ده‌رده‌چیّت دواتر ده گه‌ ري 


وه سه‌ر 


پەن کردنی سامپله‌کانی پێشتر . 


* Chemiluminescence Immunoassay Analyzer 


„waste tanK گۆڕینى‎ 

„wash buffer گورینی‎ 

دانانی cuvettE‏ له‌ناوئامیره‌که. 

دانانی CD80 detergenT‏ له‌ناوئامیره‌که. 

چونیه‌تی داگیرساندنی ئامێرەکە. 

دانانی کاڵسێت (محلول) له‌ناوئامیره‌که. 

کورته باسێك ده‌رباره‌ی فایله‌کانی شاشه‌ی ثه‌و ئامێره ده‌خه‌ینه ڕوو. 
به ړټکردنی سامپلی نەخۆش. 

بینینه‌وه‌ی نه نجامی پشکنینه‌کان. 


CHEMILUMINESCENCE IMMUNOASSAY 


ANALYZER 
hormone-fertility-) نامیریکی فول نوتزماتیکیه که به‌کاردیت بو پشکنینی‎ 
50 و‎ reagent و چه ند پشکنینیکی تر که 15 شوێن بو‎ (tumor marker-anemia 
شوین بو سامپل که ده‌توانیت 180 پشکنین لەكاتژمێرێك ثه‌نجام بدات هه‌روه ها‎ 


ده‌توانین reagent‏ و کیوفیّت بگۆڕین که له‌حاله‌تی stand by‏ دابێت واته random)‏ 


. هه‌روه‌ها چه ند تایبه‌تمه‌ندیه‌کی تر‎ og (access 


WASH BUFFER ينی‎ 


۱. ده به نوئیه‌کان ده‌هینین و سه ‌رهکه‌ی لاده‌به‌ین و سونده‌کان ده‌خه‌ینه ناوی و 


دایده‌نلین به‌مشیوه‌یه 


۲ دواتر بۆ نه‌نجامدانی prime‏ بۆ jawal wash buffer‏ شاشه‌که له‌به‌شی 


wash buffer 2 وه‎ wash buffer كليك له‌سه‌ر1‎ consumable management 


ده‌که‌ین و پاشان load‏ داده‌گرین . 


۳ _دواتر له به شی Utility‏ نه‌م هه‌نگاوانه Gadde‏ ده‌که‌ین : 


Utility > maintenance > Alignment < fluidic alignment > select priming 


wash buffer tubes . 
: له‌ناوئامیره‌که داده‌نیین به‌مشیوه‌یه‎ solid waste container دواتر‎ .٤ 


tA 


tray‏ دیاریده که ین دواتر load‏ پاشان cuvette tray‏ به‌هیواشی له‌ناوئامیره که 
داده‌نلین . به‌هه‌مان شیوه بودانانی cuvette‏ له به شی راست right tray‏ دیاریده‌که‌ین 
ر کیوفیته‌کان داده‌نیین + 


مس رومیت =±°°كك=°°°° =± ` *`* 1 


| `" ىسا ىسا‎ Lot No Seria He, 
amaosa 1002001 = onsa 
غ ` **`* ` ك‎ 
سود‎ 
ك * ` £ ا ووي‎ 
سس | ا‎ 
rrr تتت‎ 
ك‎ E 
a 
زا‎ 


اسما 
RES W Butter) Prim ۳‏ 8 2 + 


۱ له به شی Reagent‏ کليك له سه‌ر consumable management‏ ده‌که‌ین پاشان 


CD80 داده‌گرین دواتر زانیاریه‌کانی‎ load دیاریده‌که‌ین و‎ CD80 detergent 


. داخڵ ده‌که‌ین و له‌ناوئامیره‌که دایده‌نلین‎ detergent 


e . 


۲ لەم به شه ده‌توانین سه‌یری هه‌موو ثه‌و ریجنتانه‌ی پێشوو بکه‌ین که‌له‌ناو ئامێرهکه 


دامانناوه : 


Reagent > Reagent overview. 


سركێتێك له ته نیشت نامیره که dda‏ نه‌و داده‌گیرسینین پاشان نه‌و دوگمه 
سه‌وزه داده‌گرین هه تا ئامێرەکە داده‌گیرسیّت پاشان له‌سه‌ر شاشه که + user name‏ 


password‏ داخڵ ده‌که‌ین 


لست (محلول) له‌ناوتامتره که 
۱ دوای دانانی ھەر كاڵسێتێك له‌ناوئامیره‌که ده‌چینه سەر به‌شی Utility‏ دواتر 


65 داد ه گرین و GIS‏ له‌سه‌ر import‏ ده‌که‌ین . 


۲ _پاشان load default‏ داده‌گرین که هه‌موو نه‌وکالسیتانه‌مان پیشان ده‌دات 


که له ناو ئامێرەکە هه‌یه دواتر Add all‏ داده‌گرین و GUS‏ له سه ر import‏ ده‌که‌ین 


و exit‏ داده‌گرین 


مد tem ane Û eet‏ سه 


ERE EEE EE 57 


fre 


کورته باسێك ده‌رباره‌ی فایله‌کانی شاشه‌ی 945 oprali‏ ده‌خه‌ینه 


روو: 
Program‏ لەم ھايلەدا ده‌توانین سامپلی نەخۆش دابنلین له‌گهل دیاریکردنی 


. لەم به شه دا ده‌توانین سه‌یری نه‌نجامی پشکنینه‌کانی نه‌خوش بکه‌ین‎ Result 
ئەم فایله به‌کاردیت بو پیشاندانی به‌رواری دانانی هەركاڵسێتێك که‎ Reagent 
. له‌کاتی پێویست ده‌توانین سه‌یری بکه‌ین‎ 

0 واتا شوینی كۆنتڕۆل ODS‏ . 

aadi :Utility‏ ايلە چه‌ند به‌شیکی تیدایه که له کاری روژانه پئویستمان پئ ده بیت 
بونمونه نه گه‌ر امیره‌که‌مان له‌باری (Sleep)‏ بوو ده‌توانین کليك wake) jawal‏ 
(up‏ بکه‌ین دوای side‏ خوله‌کيك ئامێرەکە دەگەڕێتەوە باری (stand by)‏ و 
ده‌توانین سامپڵی نه‌خوش دابنیین . 

Alarm‏ له کاتی هه‌بوونی ھەر كێشەيەك له نامیّره‌که ئەم abla‏ سور ده بیت 
که کردمانه‌وه کیشه‌که‌مان پێدەڵیت لەگەڵ چونیه‌تی چاره‌سه‌رکردنی به چه ند 
ڕێگايەك. 


. به‌کاردیت بو کوژاندنه‌وه‌ی ئامێرەگە‎ Exit 


aay giy‏ ئامێرەکە له‌باری standby‏ بێت پاشان له‌سه‌ر شاشه Cob‏ نەخۆش 
و جوری سامپله‌که و پوزیشنی سامپل كەپ هده مانه‌ وت له‌کام پوزیشن 
دایبنیین ده‌ینوسین و له خواره‌وه ثه‌و پشکنینانه هه‌لده‌بژیرین که‌بونه‌خوشه‌که‌ی 


نه‌نجامده‌ده‌ین دواتر save‏ داده‌گرین . 


- س سم سه دچ pm ern‏ 
وام 


۲ پاشان سیره‌می نەخۆش ده‌که‌ینه ناو سامپل كەپ و لهو پۆزیشنه دایده‌نلین که 


له‌سه‌ر شاشه که نوسیومانه و start‏ داده‌گرین و OK‏ ده‌که‌ین. 


له‌به‌شی duos Results‏ سه current‏ له‌به‌شی status‏ گه‌ر نوسرابوو in‏ 
aly progress‏ هێشتا تیسته‌که ته‌واو نه‌بوه و چاوەڕێ ده‌که‌ین به‌لام ئەگەر نوسرابوو 
6 واته پشکنینه‌که ته‌واو بوه کلیکی له سه‌ر ده‌که‌ین له‌به‌رامبه‌ر نه‌نجامی 


پشکنینه‌کان پیشان ده دات 
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incubator‏ که ئەم نامیره به‌کاردیت بو ست 
ته‌رخانکردنی ژینگه‌یه‌کی گه‌نجاو بو گەشە پیکردنی 

وردبینه زینده‌وه‌ره‌کان که تیایدا به پله‌ی گه‌رمی و 

راده‌ی شئ و 002 کؤنترؤل ده کرت به گویره‌ی 

gad‏ جه‌وه‌ی که وردبینه زينده وه ره کان پێویستیان 

پټیه تی بو گه‌شه. 


پیب 


Refrigerator‏ كەڵچەر میدیایهیه‌کان و زوربه‌ی 
گیراوه‌کان پئویسته بپاریزرین له پله‌ی گه‌رمی 
afo 6‏ زوربه‌ی که‌لچه‌ره‌کان پټویسته 


هه‌لبگیردرین له 56 بؤ. 206- 


:Pipettes micro‏ به‌کاردییت بو قیاسکردنی بری 


gai‏ ماده شله‌یه‌ی که ده‌مانه‌ویت به مایکرژلیتر 


و ملیلیتر. که قیاساته‌کان له سه‌ر دیاریده‌که‌ین 


چه‌ندمان ده‌ویت. 


gai petri dish‏ ده‌فره روونه‌یه که له‌لایه‌ن بایولوجسته‌کانه‌وه به‌کاردیت بو 


هه لٌگرتنی میدیا و گه شه کرپیکردنی وردبینه زیندهوه‌ره‌کان 


سو ۰ 
له سه ری. ردچ 


:agar slant tube‏ که سودی لێوەردەگرین بژ slant agar‏ که به‌هویه‌وه به‌کتریا 
رووبه‌ریکی فراوانتری ده بيْت بو گه‌شه‌کردن له‌سه‌ر 
رووه‌که‌ی و پاراستنت Sh Sa‏ بو ماوه‌یه‌کی درێژ 
و ئه گه ر توشبوونی به به‌کتریای تر contamination‏ 


که‌مده‌کاته‌وه. 


:conical flask‏ که پنویستمان پئیه‌تی بو گرتنه‌وه‌ی ثاگاره‌کان. 


Bunsen burner‏ : که Soy‏ سه‌رچاوه‌یه‌کی گه‌رمی بب 
سودی لیوه‌رده‌گرین بو کولاندنی ثاگاره که له‌ناو 

فلاسکه‌که و ته‌عقیمکردنی لووپ و دهرزی و ۱ 

چه‌سپاندنی به‌کتریا له سه‌ر سلاید-8۵008 

به‌کاریده‌هینین. با 
sloop , forceps and needle‏ به کاردین بۆ وه‌رگرتنی 
سامپل له پله‌یتیکه‌وه و گواستنه‌وه‌ی بو پله‌یتیکتر يان 
بو سەر سلاید و ثاماده‌کردنی بۆ سه‌یرکردنی له ژێر 


مايكرۆسكۆپ. 


coven‏ که بەکاردێت بو لابردنی شئ و وشککردنه‌وه و 


ته‌عقیم کردنی شوشه‌کان . 


-autoclave ۰‏ نه‌و نامیره ده‌تواندریت سودی 


لێوەربگیردرێت Fy‏ تعقیم کردنی ناگار له‌ناو فلاسک 
وه ده‌توانریت Gab‏ گه‌رمی و په‌ستانی ریکبخریت به 


گویره‌ی پنویست. 


-:water bath ۱‏ حه‌وزیکی گه‌وره‌ی هه‌یه که بو گه‌رمکردنی ئاو سودی لێوەردەگیرێت 


و ده توانرت سودی لیوربگیردریت له زوربه‌ی 4 
پشکننه کانی تاقیگه „sample incubation Sos‏ 


-swab ۲‏ به‌کاردیت بو کوکردنه‌وه‌ی سامپل له 
ده‌ردراوه‌کان لووت له‌به‌شی QOS‏ لووت و نزیک 


گه‌روو. 


:slide cover slide ۳‏ به کارده 


ژێر مایکروسکوپ 


:cell culture vessels ۶‏ که به‌جوریک نامه‌ده‌کراوه 


خانه‌کان بتوانن تیایدا گه‌شه بکه‌ن . 


hemocytometer ۵‏ به‌کاردیت بژ ژماردنی خانه‌کانی 
خوێن . 

centrifuge .‏ به‌کاردییت بو جیاکردنه‌وه‌ی پیکهاته‌کانی 
مادده‌یه‌کی شل. 

Agar ۷‏ که خوراکه مادده‌ی ته‌واوی تیدایه بو گه‌شه‌ی 
وردبینه زینده‌وه‌ره‌کان چه‌ند جوریکی ههیه لێرەدا 
هه‌ولده‌ده‌ین گرینگترینیان بخه‌ینه‌روو:- 

gai -nutrient agar ۸‏ جزره‌یان میدیایه‌کی گشتییه‌و 


به‌کاردییت بۆ گه‌شه‌پیکردنی زماره‌یه‌کی زور لهو 


wiv 


به‌کتریایانه‌ی که ناسک نین واته non-fastidious‏ ن. وه ثه‌و ناگاره له هه موو 
ناگاره‌کانی تر زیاتر بەكاردێت چونکه پالپشتی گه‌شه‌ی ژماره‌یه‌کی زور له به‌کتریا 


و که‌روو ده کات. 


nutrient agar پیکهاته‌کانی‎ 


-:0,5%peptone‏ که ثه‌وه‌یان له‌نه‌نجامی هه‌رسکردنی پرژتینیکی ثاژه‌له‌وه 
دروستدەبێت. که سه‌رچاوه‌ی سه‌ره‌کی organic nitrogen‏ ه بو گه‌شه‌ی AL Sa‏ 
-:0,3%beef extract/yeast extract‏ که ثه‌وه‌یان ماده‌یه‌که توانای توانه‌وه‌ی له 
اودا ayaa‏ و ثه‌و ماددانه‌ی تیدایه که بۆ گه‌شه‌ی به‌کتریا به سووده . وه ک:- 
فیتامیناته‌کان و شه‌کره‌کان و خوئیه‌کان و نایترژجینی نه‌ندامی. 

-:1.5%agar‏ که ه‌وه‌یان بو ره‌قبوونی میدیایه‌که گرینگه 
واده کات ره ق بێت. 
67 بوونی خوئ له ناو میدیا گرینگه Sige‏ خه‌ستی ئه‌ و بره خوټیهی 
که له میدیایه‌که‌دا هه‌یه ریک ده خات که ثیشی نه و خوئیه Soy‏ ئیشی سايتۆپلازم 
وایه له ناو خانه‌ی وردبینه زینده‌وه‌ره‌کان. 
distilled water‏ ناو پیداویستیه‌کی بنه‌ره‌تیه بو گه‌شه‌ی وردبینه زینده‌وه‌ره‌کان و 


زژربوونیان وه ناوەندێک دروست ده کات بۆ گواستنه‌وه‌ی خوراکه ماده کان. 


۰ ثاماده کردنی 3887 -:(procedure)nutrient‏ 


43 


سه‌ره تا سەيرى سەر قه‌تووی ثاگاره‌که بکه له‌سه‌ری نوسراوه که بؤچه ند ملیلیتر له 
۷٧‏ چه ند گرام له ثاگارمان پێویسته. 


« بو نمونه له سه‌ر قوتوی ناگاره‌که نوسراوه بو 238 له ثاگار پئویستت به 11 له 


Gad .« gaa ۷‏ ئەگەر بتەوێت BL‏ ئامادەبكات پټویستی به چه ند گرام له ثاگار 


هه‌یه؟ نه‌وکات لیکدانی دوو لاو دوو نیوانی بو ده‌که‌یت به م شیوه‌یه:- 111000501 


پخ 280 


1000ml* 000m! 


Joa ئه‌وکات‎ 


23g «30001 = X 100017 
69000 = 0 
698 =X 

= واته بو 31 له D.W‏ نیمه پێویستمان به 698 له ناگاره که هەیە. 
*دواتر 69g‏ له ثاگاره که له‌گهل 3000201 له D.W‏ يان deionized water‏ تێكەڵل 
ده‌که‌ین Conical flask sl}‏ يان ده‌توانین beaker‏ 
به‌کاربهینین بو گرتنه‌وه‌ی و دواتر بیخه‌ینه ناو 
فلاسکه‌که. به لام بو مه‌لگرتنه‌که‌ی دایم conical‏ 


ay [Sa flask‏ چونکه ده‌مه‌که‌ی بچوکه ده‌توانریت 


به GUL‏ دابخرێت و contamination gjafa‏ 
که‌متره. 
٢‏ _دواتر فلاسکه‌که له‌سه‌ر پلیتیکی گه‌رم گه‌رمی ده‌که‌ین و ده يکو 


ناگاره‌که ده‌تویته‌وه به‌ته‌واوی. دواتر z=‏ 5 


Saal‏ لایده‌به‌ین و چاوه‌ری ده‌که‌ین تا که میک 
سارد ده‌بیته‌وه. 

۳ دواتر پله‌یته‌کان ده‌خه‌ینه ناو autoclave‏ به پله‌ی 
گه‌رمی 1216 بۆ ماوه‌ی 20 خوله‌ک به په‌ستانی 
-bar 15‏ 

.٤‏ دواتر ناگاره‌که ده‌رژینینه ناو petri dish‏ ی خاوین به‌لام نابێت سه‌ره که ‌ی 
هه‌مووی بکه‌ینه‌وه تا که‌مترین له گه‌ری contamination‏ ھەبێت ئەگەر نا 


سەرەكەشت هه‌مووی کرده‌وه ده بیت له Saji‏ 


Bunsen مه‌به‌سته‎ adi نیش بکه‌یت بو‎ SL 


7 به کاردینین. 


۵ دواتر ئهو پلیتانه‌ی که اگاره‌کانمان تیکردوه دایده‌نیین تا رهق ده بیت و دواتر 
ده‌یخه‌ینه ناو oven‏ له cab‏ گه‌رمیه‌کی نزم بو 
ماوه‌ی چەند خوله‌کیکی كەم تا ئەگەر ھەر شئ 
یەک هه‌بوو له‌سه‌ر رووی پله‌یته‌که که به هوی 
گه‌رمی ناگاره‌که دروست دەبێت نەمێنێت پێس يش 
پیکردنی. 


تیبینی// هه‌لگرتنی gad -: nutrient agar‏ میدیایه به‌شلوه‌ی توز ده توانریت 


هەڵبگیرێت له پله‌ی گه‌رمی 10-3060 له ناو قوتویه‌ک که به توندی داخرابێت. به‌لام 

gad‏ میدیایه‌ی که اماده‌کراوه ده بیت له پله‌ی گه‌رمی 20-300 هه‌بگیردریت له ناو 

سه لاجه تا نه‌وکاته‌ی ده‌مانه‌ویت کاری پیبکه‌ین. 

yas :MacConkey Agar .B‏ ناگاره تایبه‌ته به گرووپیکی دیاری کراو له به‌کتریاو 
جیاکه‌ره‌وه‌شه . که تیایدا ته نها Gram -negative enteric bacteria‏ به‌کتریا 
له‌سه‌ری گه‌شه ده کات وه له هه‌مان کاتدا جیاکه‌ ره وه شه بو نه‌و به‌کتریایانه‌ی 
که lactose fermenter‏ ن يان نا , نه‌وانه‌ی که lactose fermenter‏ ن کاتیک 
گه‌شه ده‌که‌ن ره‌نگی ناگاره‌که ده گؤرن بو سور يان په‌مه‌یی non- galga ale‏ 


7 260096 آن ره‌نگی ناگاره که ناگۆرن و Sog‏ خوی دەمێنێتەوە. 


:MacConkey agar پیکهاته‌کانی‎ ۰ 

of peptone i‏ صتع17: که له ثه‌نجامی هه‌رسکردنی جه‌لاتین له‌لایه‌ن په‌نکریاسه‌وه 
دروست ده‌بیْت.که خوراکه ماده‌ی پیویست بو گه‌شه‌ی به‌کتریا دابین ده کات 
وه ک:- فیتامینات و سه‌رچاوه‌کانی نایتروجین. 

:proteose peptone 3gm ii‏ که له سه‌رچاوه‌ی گؤشت و پرژتینه‌وه وه‌رگیراوه. 


lactose fermenter ثه‌و شه‌کره‌یه که له‌لایه‌ن‎ -:10gm lactose monohydrate „iii 


به‌کتریایه‌کان به‌کارده‌هیْنریت وه ک سه‌رچاوه‌ی وزه. 

:0,001gm crystal violets 1.5gm Bile salt .iv‏ هه‌ردووکیان گرینگن که ناهێڵن 
Gram-positive‏ به‌کتریا له‌سه‌ر میدياکه گه‌شه بکات. 

5gm Sodium chloride ٧‏ : ھاوسەنگى ئۆزمۆلاريتى Shave‏ دەپارێزێت- 
„osmotic balance‏ 

:0,03gm neutral red .vi‏ که Soy‏ ناسه‌ره‌وه‌ی PH‏ به‌کاردییت خوار 6.8 ره‌نگی 
ميدياکه ده‌گوریت بو سوور Oly‏ په مه‌یی و سه‌روو 6.8 به بئ ره‌نگی دەمێنێتەوە. 

Agar 1‏ 13.5810 وه Gh ISL :11 distilled water‏ بۆ ره ق بوونی میدیایه‌که 


بەكاردێت و DW‏ نه‌ویش پێویسته بوگه‌شه‌ی sh Se‏ 


تیبینی// شیوازی ناماده‌کردنی ثاگاره که به‌هه‌مان شیوازی o Nutrient agar‏ . 
Blood Agar .C‏ : له‌وجوره‌یان زور به‌کاردییت که تیایدا 5-1096 له خوینی pes‏ يان 

ئەسپ زياد ده‌که‌ین بو ئهو ناگاره‌ی که کوآینراوه له پله‌ی گه‌رمی A5-50C‏ 

خوێن به میدیایه‌کی ده وله مه ند دادەنرێت Sige‏ مادده‌ی زقری تیدایه بۆ 
گه‌شه‌و هه‌روه‌ها Soy‏ ناسه‌ره‌وه‌یه کیش به‌کاردیت چونکه هه‌ندیک به‌کتریا خوینه‌که 
شیده‌که‌نه‌وه Hemolysis-‏ له‌ده‌ورووبه‌ری کؤلٌؤنيه کانیان و هه‌ندیکیشیان شیناکه‌نه‌وه 


.non-hemolysis - 


جوری شیکردنه وه کانیش shemolysis‏ 

ibeta hemolysis .A‏ که خوینی ده‌ورووبه‌ری 
كۆڵۆنى به‌کتریایه‌کان به‌ته‌واوی شیده‌بیته‌وه و 
ناوچه‌یه‌کی ته‌واو روون دروست ده‌کات. نم:- 


«streptococcus pyrogen به‌کتریای‎ 


Culture ۰ 


:Alpha hemolysis .B‏ ناوچەيەكى سه‌وز 


دروست ده بيْت له ده‌ورووبه‌ری SHS‏ به‌کتریا 
چونکه خوئنه‌که به ته‌واوی شی ه‌بوته‌وه و 
سه‌وز ده‌رده‌که‌ویت به هوی دروست بوونی biliverdin‏ نم: به‌کتریای Viridians‏ 
streptococci‏ 
:y Gamma hemolysis .C‏ له‌وجوره‌یان هیچ گورانکاریه‌ک له ده‌وروبه‌ری 
كۆڵۆنى به‌کتریا دروست نابێت. 
۰ پیکهاته‌کانی tblood agar‏ 
6 0.5% , 
beef extract/yeast extract‏ 0.3% , 
agar‏ 1.5% . 
NaCl‏ 0.5% , 
distilled water‏ . 
sheep blood‏ 5% . 


Aw pwn ىم‎ 


* ثاماده کردنی tblood agar‏ 
nutrient agar‏ ناماده‌ده‌که‌یت به‌هه‌مان شیّوه‌ی پێشوتر ala‏ داوی ثه‌وه‌ی له 
56 دهرت Lis‏ و ساردبووه پێش ثه‌وه‌ی رهق بێت له پله‌ی گه‌رمی 45-506 


خوئنه‌که‌ی بو زياد ده‌که‌ین به بری 5% و به جوانی تیکه‌لی بکه‌و به هیواشیش به‌لام 


dhada‏ هیچ بلقیکی هه‌وا دروست ببێت و دواتر بیخه ناو Petri dishes‏ ه کان. 


:Chocolate Agar Or Heated Blood Agar .D‏ نه‌و جۆرە میدیایه ثاماده ده کرت 


به گه‌رمکردنی blood agar‏ و میدیایه‌کی ده‌وله‌مه‌نده 1 1 
به‌کاردیت بۆ زه‌رحکردنی نه‌و به‌کتریایانه‌ی که ناسکن = 


به‌کاردیت بو زه‌رحکردنی به‌کتریای :- 


Meningococcus, pneumococcus, gonococcus, haemophilus 


Sige -fastidious‏ ناتوانن خرژکه سوره‌کانی خوێن 
تیکبشکینن بو به‌کارهینانی پیکهاته‌کانی ناو خروکه 
سوره‌کانی خوێن بویه به گه‌رمکردن تیکیان ده‌شکینین تا 


بتوانن گه‌شه OAS‏ وه بۆيەش له و ناوه‌ی og) pW‏ چونکه 


تیکشکانی خروکه سوره‌کان وا له میدیایه‌که ده‌ک‌ن به 


ره‌نگی قاوه‌یی ده‌ربکه‌ویت Soy‏ شوکلاته . هو جزره‌یان 


schocolate agar پیکهاته‌کانی‎ ۰ 

پیکهاته‌ی Sey chocolate agar‏ پیکهاته‌ی ly blood agar‏ به‌لام گه‌رمکراوه 
به „water bath‏ 

. 15% casein /animal tissue digest 

. 1% constrach 

. 4% potassium phosphate, dibasic 

. 1% potassium phosphate, monobasic 

. 5% sodium chloride 

. 10% agar 

. 500ml of hemoglobin solution (2%) 

. 10% isovitox enrichment 


ىم es WN‏ ما ي نه ©@ 


۰ ثاماده کردنی schocolate agar‏ 
سه‌ره تا ده بیت blood agar‏ ناماده‌بکه‌یت که پیشتر باسمان کردبوو چون 
ناماده‌ده‌کریت له nutrient agar‏ دوای نه‌وه‌ی که ئامادەت کرد و خوینت تیکرد 
میدیایه‌که که له ناو فلاسکه که یه له ناو water bath‏ دایده‌نلین له Gab‏ گه‌رمی -75 


6 دواتر به هیواشی چه‌ند Sole‏ بیجولینه تا پیکهاته‌کان تیکه‌ل دەبێت به جوانی و 
Ge,‏ دەگۆردرێت بو قاوه‌یی. دواتر ده ری ده‌هینین و له پله‌ی گه‌رمی ژوور دایده‌نئین 
تا سارد ده‌بیته‌وه بو 50-556 و دواتر بیرژئنه ناو Petri dishes‏ دواتر له‌یبلی بکه به 
نوسینی ناوی میدیاکه و به‌رواری ناماده‌کردنی و دواتر له ناو سه لاجه هه‌لیبگره تا ئه‌و 


روژه‌ی ئیشی پیده که‌یت له پله‌ی گه‌رمی 2-86 


Culture Me 


:(Eosin-Methylene Blue) agar .E‏ میدیایه‌کی دیاریخه‌ر و جیاکه‌ره‌وه‌یه بو ثه‌و 
به‌کتریایان‌ی که له ناو ریخوله‌نه و rods‏ 6-7 ن وه ۱۳۹۳۹ 
جياکه‌ره‌ویه چونکه lactose fermenter‏ هکان كۆڵۆنيەكانيان 1 
ره نگدارن و non-lactose fermenter‏ ه کانیش ره‌نگدار نین 
وه ناهیڵێت به‌کتریای گرام پوزه‌تیف له سه‌ری گه شه بکات. 

:EMB agar پیکهاته‌کانی‎ ۰ 

. 10 Gms/liter peptic digest of animal tissue 
. 2 Gms/liter dipotassium phosphate 

. 5 Gms/liter lactose 

. 5 Gms/liter sucrose 

. 0.4 Gms/liter Eosin-Y 

. 0.065 Gms/liter Methylene blue 

. 13.5 Gms/liter agar 


سم دم سم ش ما 8 بر 


+ ثاماده کردنی :EMB agar‏ 
i‏ سه ره تا چه ند گرامت دەوێت له پاوده‌ری ثاگاره‌که دیاریبکه و بری ثه‌و DW‏ ەی 
که oh‏ به‌کاردینی دیاریبکه‌وه Soy‏ له ئاماده‌کردنی Nutrient agar‏ ناماژه‌مان 
پێکرد به لیکدانی دوولاو دوونیوان بره‌کانمان ده‌ست ده‌که‌وت. لټره‌دا ئێمه 35.96 
gm‏ له پاوده‌ره‌که تیکهل ده‌که‌ین له‌گه‌ل 1000771 له DW‏ دواتر به گه‌رمکردن 
Gull Sos‏ تا به ته‌واوی ده‌توئته‌وه. دواتر ده‌یخه‌ینه ناو Autoclave‏ تا جوان 


تعقیم بێت به په‌ستانی 15 bar‏ له پله‌ی گه‌رمی 1216 بو gogla‏ 20 خوله‌ک. 


ii‏ دواتر ده‌ریده‌هینین کەمێک جییده‌هیلین تا سارد ده‌بته‌وه و پله‌ی گه‌رمیه‌که‌ی 
ده‌گاته 500-45 دواتر جوان تیکه‌لی ده‌که‌ین و Shaking‏ ی بو ده‌که‌ین تا 
methylene blue‏ کرد ار ه0314 ن2 ی بەسەردابێت. 

dii‏ دواتر له ناو petri dish‏ کانی ده‌که‌ین به لام له نزیک ناگر 
ده بیت ثيشه که بکه‌یت, دواتر که میک پله‌یته‌کان جێدەهێڵین له پله‌ی گه‌رمی ژوور 


تا سارد ده‌بیته‌وه و ره ق دەبێت. 


:salmonella shigella agar .F‏ به‌کاردیت بۆ دیاریکردنی هه‌ردوو به‌کتریای 
سالونیلا و شیگێلا . 


۱ SS Agar Plate 
a لاو‎ (Salmonella~Shigella Agar) 


SS agar پیکهاته‌کانی‎ ۰ 

bile salt*‏ و olal brilliant green sodium citrate‏ به‌کتریای گرام 
پوزه‌تیف له سه‌ر گه شه بکات هه‌روه‌ها به‌کتریاکانی ناو كۆڵۆن و به‌کتریای proteus‏ . 

*هه‌ریه‌که له beef extract, enzymatic digest of casein , enzymatic‏ 
Soy digest of animal tissue‏ سه‌رچاوه‌ی نایترژجین و کاربون و فایتامینه‌کان 
سوودی لێوەردەگیردرێت بو گه‌شه‌ی به‌کتریایه که. 

Soy lactose *‏ سه ‌رچاوه ی شه‌کر به‌کاردیت. 


thiosulfate*‏ و ferric citrate‏ ئه‌ وه ده‌رده‌خات که hydrogen sulfide‏ به کار 


هاتووه له لايەن SL Se‏ نه‌ویش به دروستکردنی ره‌نگی رەش له ناوه‌ندی كۆڵۆنى 
به کتریایه که. 
neutral red*‏ کاتیک PH‏ ی میدیا ده‌بیته ترش ثه‌وا ره‌نگه‌که‌ی ده‌گوردریت بو 


سور که ئه وه ده‌رده‌خات ترشاندن روویداوه. 
*ناماده‌کردنی sagar SS‏ 


Culture Me 


autoclave نابێت‎ ale ناماده‌ده‌کریت‎ Nutrient agar به‌هه‌مان شیوه‌ی‎ 


Salmonella on SS Agar Shigella on SS Agar 


۱۱ بهکارديت بو‎ xylose lysine deoxycholate .G 
له سامپلّی‎ shigella و‎ salmonella جیاکردنه‌وه‌ی‎ 
ه.‎ selective که میدیایه‌کی‎ .-stool sample پیسایی‎ 

:XLD agar پیکهاته‌کانی‎ + 

ya‏ میدیایه extract yeast‏ تیدایه که Soy‏ سهرچاوی فیتامین و 


خوراکه‌ماده‌که‌کان سودی لێدەبینرێت له‌لایه‌ن به‌کتریاوه. وه deoxycholate‏ ی 
تیدایه Soy‏ ماددهیه‌کی دیارخه‌ر چونکه ناهێڵێت گرام پوزه تف به‌کتریا لهسه‌ری 
گه‌شه بکات. وه 2671056 Jasi‏ ده بت له‌گه‌ل میدیایه که کاتیک به‌کارده‌هینریت 
له لايه ن به‌کتریاوه که له لايه ن هه موو به‌کتریاکانی ریخۆڵه ده‌ترشیندریت 
«Si‏ له shigella‏ وه lysine‏ یشی تیدایه که به‌کتریاکانی گرووپی Salmonella‏ 
که dither‏ هوی نه‌خوشی جیای ده‌کاتهوه له‌وه‌ی که نابیته هوی نه‌خوشه. 
هه‌وه‌ها lactose‏ و sucrose‏ یشی تیدیه که به‌کاری ده هيٌنن و ترش دروستده‌که‌ن. 
تیکشکاندنی sucrose and lactose , xylose‏ له‌لایه‌ن به‌کترياکه وا له ناسه‌ره‌وه‌ی 


ammonium ferric ده که ن ره نگی بگوردریت بۆ زه‌رد. هه روه ها‎ red phenol 
Athos له ناو ميدياکه ھەن که‎ thiosulfate sodium and 
هوی دروستبوونی 1125 و رەش بوونی كۆڵۆنياكانى به کتريا‎ 
کاتیک به‌کارده‌هیتریت له لایه‌ن بەكترياوە.‎ 


:XLD agar ناماده‌کردنی‎ e 


به‌هه‌مان شیوه‌ی Nutrient agar‏ ناماده‌ده‌کریت ale‏ نابێت 
6 بکریت. 

:Thiosulphate-citrate-bile-sucrose agar „H‏ به کاردییت 

بو گه‌شه پێکردنی به‌کتریای cholera‏ .7 و جیاکردنه‌وه‌ی 

له جوره‌کانی تری به‌کتریای vibrio‏ له سامپلّی پیسایی- 
.stool sample‏ 


:TCBS agar پیکهاته‌کانی‎ ۰ 


هه‌ردوو پیکهاته‌ی proteose‏ و yeast extract‏ ناویته‌ی نایتروجینی و فیتامین 
8و مادده پئویستیه‌کانی تری گه شه کردن دابین ده کات بۆ به‌کتریا, وه Bile‏ و sodium‏ 
6 یشی تیدایه که ناهێڵێت گرام پوزه‌تیف به‌کتریاکان و 


به‌کتریاکانی كۆڵۆن گه‌شه بکات. وه sodium thiosulphate‏ 


سه‌رچاوه‌یه‌کی باشی o Sulphur‏ که به‌یه‌کگرتنیان له‌گه‌ل ferric‏ 
citrate‏ پێکەوە H2S‏ دروست ده‌که‌ن که ره‌نگی ره‌شه وه Sucrose‏ 
یشی تیدایه Soy‏ سه‌رچاوه‌ی شه‌کر بو کرداری ترشاندن که نه‌وه 
واده‌کات bromothymol blue‏ ره‌نگه‌که‌ی بگوردریت بو زه‌رد. 
Bromothymol‏ و thymol blue‏ وه ک ناسه‌ره‌وه‌ی PH‏ به‌کارده‌هینریت. 


« ناماده‌کردنی :TCBS agar‏ 
به‌هه‌مان شیوه‌ی Nutrient agar‏ ثاماده ده کرت ae‏ نابێت autoclave‏ 


-:sabouraud dextrose agar (SDA) .I‏ نه‌و ناگاره 
بەكاردێت بۆ جیاکردنه‌وه و زه‌رحکردنی Dermatophytes‏ 
واته ئه‌ و که‌رووانه‌ی که مشه خؤرن له‌سه‌ر پێست و Shas‏ 
و موو. 
۰ پیکهاته‌کانی SDA‏ 
68 . 
dextrose.......40g‏ . 


ppp‏ ¬ هم دو فد 


هه موو پیکهاته‌کان ده‌خه‌یته ناو 100ml‏ له DW‏ و تا بتويته‌وه و دواتر 
cut Sos‏ تا هه‌مووی ده‌توئته‌وه دواتر نه‌و بره gogl‏ ماوه‌ته‌وه‌ی تنیده‌که‌ین و 
ده‌یکولینین, دوای نه‌وه‌ی ته‌واو اماده‌بوو دوای کولاندن ده‌یخه‌ینه ناو autoclave‏ 
دواتر ده‌پهینینه ده ره وه و ده‌یخه‌ینه ناو پله‌یته‌کان, 
-:Mueller Hinton agar J‏ ثه‌و میدیایه به‌کاردیت بوّگه‌شه‌ی وردبینه زینده‌وه‌ره‌کان 
بەزۆریش به‌کاردیت بو antibiotic susceptibility‏ 
8 به تايبه تی له پشکنینی disc agar diffusion‏ وه 
هه‌روه‌ها بەكاردێت بو گه‌شه‌پیکردنی Neisseria and‏ 
-Moraxella species‏ 


:Mueller Hinton agar پیکهاته‌کانی‎ ۰ 


„ acid hydrolysis of casein.....17.5¢ 
. starch......1.5g 


. 78 
با‎ DWord 


wr‏ هھ ي 


هه موو پټکهاته کان ده‌خه‌یته ناو 100ml‏ له DW‏ و تا بتویته‌وه و دواتر 
دەیکوڵێنیت تا هه‌مووی دەتوێتەوە دواتر ه‌و بره gogl‏ ماو ه ته وه ی تلیده‌که‌ین و 
ده‌یکولینین, دوای نه‌وه‌ی ته‌واو اماده‌بوو دوای کولاندن ده‌یخه‌ینه ناو autoclave‏ ء 
دواتر ده‌یهینینه ده ره وه و ده‌یخه‌ینه ناو پله‌یته‌ کان. 
-Water agar .K‏ نه‌و میدیایه بەکاردێت بو زه‌رحکردن و گه شه کردنی ه‌و که‌رووانه‌ی 
که سپۆر به‌رهه‌مده‌هینن. 
۰ پیکهاته کانی water agar‏ 
208 .1 
1 188 .2 


ثاماده ده‌کریت به تواندنه‌وه‌ی ثاگاره‌که له ناو 100ml‏ له tap water‏ دەیکوڵێنین 
دواتر ناوه‌که‌ی تری تیده‌که‌ین لێره tap water‏ به‌کاردینین Gul Sige DW Sai‏ 
به‌لووعه کانزای ته‌واوی تێدایە. 
تایبه‌تمه‌ندیه‌کانی به‌کتریا که زه‌رحده‌کریت له‌سه‌ر میدیا:- 
colony +‏ گه‌شه‌ی به‌کتریایه له سه‌ر میدیا به گرووپ. 
-mixed culture ۰‏ زیاتر له یەک جۆرى به‌کتریا ده‌گرئته‌وه له‌سه‌ر یەک میدیا. 
-pure culture ۰‏ نها له یەک جۆر به‌کتریا پێکدێت. 
A‏ گه شه کردن له‌سه‌ر «solid media‏ 
۱ قه‌باره‌ی =punctiform -:(size)‏ قه‌باره‌ی وه‌ک کونی بچووک وایه . 
91 بچووک. 0e2‏ =ناوەند. 13786 گه‌ وره. 
٣٢‏ شیوه‌که‌ی ۲٧060 -: (shape)‏ خر 018¥ا1:168=نارێک. (Sey Sog=rhizoid‏ 


Soggy‏ وایه شیوه‌که‌ی. 016 5- شيو ه‌يه کی ته‌شیله‌یی aaa‏ که کوتاییه‌کان 


که‌میک باریکه‌و ناوه‌نده‌که‌ی ثه‌ستووره. gogi =Filamentous‏ ده‌زووله‌ییه. 
بلندی -:(elevation)‏ هااحته‌خت. ٥6٥‏ ل۵ ده ره‌ریوو. \SBB=convex‏ 


۶ زور ده رپه‌ریوو و باریک. 000000816 ته ‌خته کؤلؤنيه که به‌لام له 


ناوه‌راستی که میک به رزبؤته وه Soy‏ سه‌ری مه‌نجه‌ل وایه شێوەکەی. 

رووه‌که‌ی -:=(surface)‏ هه صووحلووس. امه نحزبر. sg =Wrinkled‏ 
(لله ٥هو‏ شيوه ی بازنه‌یی له ناو یەک 

لیواره‌کانی ٥:٥ :(margin)‏ حه‌واو ریکه . 17877=شەپۆلدارە. =lobate‏ پلدار. 
6 کلوولبوه. «c24lyg50s=filamentous‏ 

4۴٥ -:(opacity) (dt‏ هن ه حه‌واو =translucent aki‏ كەمێک روشنه, 
5 <رژشنه. 


«Suli=brittle په‌رده.‎ Ses aia membranous= -:(consistency) ره‌قی‎ 


5 -نەرمە وه ک زبدە. 7۳06014 لینج؛ ‏ لچ( رهق و 
. 
FORM ۶‏ 
.Punotiform Ciroular‏ 
ELEVATION‏ 
Flat Raised Convex Pulvinate Umbonate‏ 
۵ © ی O O O‏ سس 
Erose‏ ىس Undulate Filamentous‏ 
(wavy) Codes) (serrated)‏ 8۸8 


. گه‌شه‌کردن له سه ر ~slant media‏ 
بره که ی =scantly or slight -:(amount)‏ بر یکی زور که م. Ae glisle=moderate‏ 
71 نه حبريکی زۆر. 
-:(form) Soh‏ 5016801108=بڵاوبۆتەوە. هنل -راسته‌ و راسته Soy‏ داو 


Sog=thizoid vay!‏ ره‌گی رووه‌ک وایه, 0680460=دەنكۆڵە ده نکؤله په‌رشووبلاو 


-liquid media jawa گه شه کردن‎ .C 

بره که‌ی or scantly -:(amount)‏ ightاs=برێكى‏ 535 كەم . 120067356 مامناوه ند 
(SS »=abundant‏ زۆر. 

„absent. present. ring. pellicle -:(surface) رووه‌که‌ی‎ 

„granular, flocculent, flaky -:(turbidity) sasaki 


۹ 


4 


„granular, flocculent, flaky -:(sediment) نیشتن‎ .٤ 


Growth Patterns in Broth 


-:cocci ۱‏ که له‌وانه‌یه هیلکه‌یی بێت. يان ته‌خت بێت له یەک لاوه. يان كەمێك 
درێژبووبێتەوە. هه‌ندیک له COCCI cell‏ به به‌یه‌که‌وه نوساون و هه‌رواش ده ميننه‌ وه 


دوای دابه‌شبوونی خانه. 


Coccus Bacteria 7 gee سر سا‎ 1 
e ae @ ۲ 


tom. i” 


or rod shape ٣٢‏ نللزعه0:-شیوه‌که‌ی كەمێک درێژوو باریکه و کژتاییه‌کانی خره. 
خوی شیوه‌که‌ی پین ده‌وتریت ale bacilli‏ له گه‌ل ثه‌وه‌شدا Sal Say‏ هه‌یه 


هه‌مان ناوی Bacillus sp as‏ ئه‌و دوو تیکهل مه که. 


Arrangement of Bacilli Bacteria 2 ویر‎ R 
: L 


FLJ که شیوه‌یه‌ی لووله یەک پێچی هه‌یه يان‎ asl Sa) ئهو‎ -spiral bacteria ٣۳ 


له پێچێک. 
Shapes of spiral bacteria‏ 
Spirochetes‏ ەپ Vibrio‏ 
Spirillum volutans Treponema pallidum‏ 


-:Brownian movement‏ نه‌وجوره جوله‌یه رووده‌دات له‌ثه‌نجامی جوله‌ی 
هه‌ره‌مه‌کی گه‌رده‌کانی ناو که پال به‌به‌کتریاوه ده نت و واده کات بجوڵێت.جوڵەی 
به‌کتریاش درووستده بيْت به‌هزی قامچیه وه-1386113. 
-flagella ۰‏ دریژه‌وه‌بویه‌کی شوه ده زووه که له plasma membrane‏ و دیواری 
خانه‌وه دریژبوته‌وه بۆ ده ره وه. نه و به‌کتریایه‌ی دەجوڵێت یەک قامچی يان زیاتری 
هه یه. 


» قامچی له سئ به شی سه‌ره‌کی پێکدێت: - „basal body, hook, filament‏ 


FLAGELLUM 


Filament‏ | ەى 


o‏ له‌رووی ژماره وه شوینه‌وه قامچی چه ند جوریکی هه‌یه که رسمه که روونکراوه‌ته‌وه:- 


نه‌و سامپلانه‌ی که زه‌رعیان بو دەكرێت بریتینه له 


Urine, blood, stool, CSF, nasal secretion, semen, fluid, sputum, pus. 


سه‌ ره تا Os‏ سه‌یری ئهو پشکینانه ده‌که‌ین که بو نه‌خوشه‌که نوسراوه دواتر 
دیین به گویره‌ی ogad‏ ثاگاره کان داده‌نیین دواتر سه‌یر ده‌که‌ین دەبێت سەر رووی 
ثاگاره که وشک بيت و تەر نه‌بیت دواتر سوابیکی خاوین دینین ده‌یخه‌ینه ناو urine‏ 
tube‏ و دواتر سوابه‌که بەسەر رووی اگاره که فه‌رشده‌که‌ین به‌لام له نزیک SE‏ دواتر 
ده‌یخه‌ینه ناو incubator‏ له پله‌ی گه‌رمی 376 و بو ماوه‌ی 24چاوه‌ریده‌که‌ین روژی 
دواتر ثه‌نجامه‌که‌ی سه‌یرده‌که‌ین. ثه‌و اگارانه‌ی که بو زه‌رعکردنی jue‏ به‌کاردین 


„Blood agar و‎ MacConkey agar-: بریتینه له‎ 


-:MacConkey agar ۱ 


ae Non-lactose 
| tormenting fermenting 
colonies colonies 


Proteus vuigaris Salmenete typhimurium Staphylococcus aureus 
MacConkey’s Agar 


COLORLESS 


-:blood agar .Y 


mucoid Klebsiella pneumoniae 
mucoid Enterococcus faecalis 
mucoid Staphylococcus aureus 
mucoid Alpha hemolysis streptococcus pneumoniae 


٨٤ 


سامپلی Stool‏ زانیاری gly‏ ده‌دات به دكتۆر سه بارهت به‌وه‌ی که اخو 
نه‌خوشه که gan nats‏ له گه‌ده يان ریخوله يا به‌شیکانی تری کؤئه ندامی هه رس. 


که‌لچه‌ی پیسایی یارمه‌تیده‌ره بو زانینی نه‌وه‌ی که توشی به‌کتریا بووه نه‌خوشه‌که 


يان نا. بۆير دکتور ناوی ثه‌وبه‌کتریایانه دەنوسێت که ده بيٌته هی نه‌خوشی له لیستی 

پشکنینه‌کان تا که‌لچه‌ر بو پیساییه‌که GTS‏ ئاخۆ توشی ثه‌و به‌کتریایانه بووه یاخود نا 
هو به‌کتریایانه‌ی که ده نوسريت بو كەڵچەر بریتینه له:- 

1. Shigella 

2. Salmonella 

3. Aeromonas 

4, Vibrio 

5. .ظ‎ coli 

۰ سهره‌تا سوابه‌کی خاوێن دینین له‌گه‌ل تیوبێک که DW‏ ی تێدابێت دواتر که میک له 


سامپلی پیسایی ده‌خه‌ینه ناو تیوبه‌که‌و Dilution‏ ی بو ده‌که‌ین دواتر به سوابه‌که 


که میک سامپل وه‌رده‌گرین و له‌سه‌ر رووی ناگاره‌که فه‌رشی ده‌که‌ین دواتر ده‌یخه‌ینه 
ناو „incubator‏ 
سامپله کانی تريش به و جوره فه‌رشده‌کرین ثه‌گه‌ر سامپله که Solid‏ بوو ده بیت 


dilution‏ ی بۆ بکه‌یت به‌لام ئەگەر liquid‏ بوو راسته‌وخؤ به سواب فه‌رشی ده‌که‌یت. 


-:MacConkey .)‏ نیمه به‌کاریده‌هینین بو دوزینه‌وه‌ی 
به‌کتریای salmonella‏ و shigella‏ . ثه‌و دوو به‌کتریایه 
non- lactose fermenter‏ ن aly‏ ترشاندن به شه‌کری 
لاکتوز ناکه‌ن. بۆيە كۆڵۆنيەكانيان بئ ره‌نگ ده‌رده‌که‌ون 
په‌مه‌یی ده‌رناکه‌ون. 

-:salmonella shigella agar ۲‏ نیمه به کاریدینیب بو دوزینه‌وه‌ی هه‌ردووک 
به‌کتریایی salmonella‏ و shigella‏ نه گه‌ر salmonella‏ هه‌بی له پیساییه که نه‌وا 
له سه كەڵچەر میدیایه که H2S‏ بەرھەم ده‌هینیت و ره‌نگی SATS‏ دەگۆرێت بو 
رەش وه shigella‏ كۆڵۆنيەكانى بئ ره‌نگ ده بیت چونکه نه ترشاندن به لاکتوزه‌که 


ده کات نه Sie)‏ رەش دروست ده‌کات واته 1125 به‌رهه‌م ناهینیت. 


Salmonella on SS Agar Shigella on SS Agar 
که‎ Aeromonas و‎ vibrio دوزینه‌وه‌ی به‌کتریای‎ p به‌کاردینین‎ -:Blood agar ۲ 


خانه‌کانی خوێن شی ده‌که‌نه‌وه له ده‌ورو به‌ری كۆڵۆنيەكانيان. 


Vibrio cholerae 
Initially colonies 
Surrounded by a 
zone of greening 


-:xylose lysine deoxycholate agar .t‏ به‌کاریده‌هینین بۆ جیاکردنه‌وه‌ی هه‌ردوو 
به‌کتریای salmonella‏ و shigella‏ له يه کتری. ثه‌گه‌ر cas salmonella‏ نه‌وا 
6 به کاردینیت به‌مه‌ش pH‏ 


به‌رزده‌بیته‌وه کار له ناسه‌ره‌وه‌ی Phenol red‏ ده کات و وا له کولونیه‌کانی 


ده کات بگۆرێت بو ره‌نگی سوور. 


Shigella on XLD Salmonella on XLD 


ه. -:sorbitol MacConkey agar‏ به‌کاردیت بۆ دوزینه‌وه‌ی به‌کتریای E.coli‏ 
7 که پیکهاته‌کانی Sog‏ هی میدیای ada aly MacConkey‏ له 
جیاتی لاکتوز سوربیتولی تیدایه. 0157:8 E.coli‏ به‌کتریایه کولونیه‌کانی بئ 
ره‌نگه چونکه ناتوانێت ترشاندن به Sorbitol‏ بکات. ale‏ جوره‌کانی تری E.coli‏ 


ترشآندن به sorbitol‏ ده که ن بویه ره‌نگی كۆڵۆنيەكانيان سوور ده رده که ویت. 


Cerebrospinal Fluid‏ ماده‌یه‌کی شل و بى ره نگه که ناوه‌نده كۆئەندامى 
ده مار دەپارێزێت. خی شله‌یه‌کی o sterile‏ بەڵام که‌لچه‌رکردنی له لايەن دکتؤره وه 
داواده‌کریت له کاتی هه‌بووی نیشانه‌کانی نه‌خوشی له CSP‏ و بوونی یلتیهاب. که 
به‌کاردیت بو دیاریکردنی هوکاری نه‌خوشیه که که به‌کتریایه يان که‌روو يان قايرۆس. 
چۆنيەتى وه‌رگرتنی سامپل:- له لای دن دکتؤره وه وه‌رده‌گیریت ogó‏ له‌سه‌ر 
کارمه‌ندانی تاقیگه نییه‌و قوده‌غه‌یه وه‌رگرتنی به هه موو شێوەیەک. که ده‌رزیه‌که 


ره‌وانه‌ی نیوان هه ردوو بربره‌ی خواره‌وه‌ی پشت و شله که دەردەهێنێت. دواتر ده‌خریته 


بۆ 
ته شخیسکردنی له ژێر مايكرۆسكۆپ› دواتر که لچه‌ر ده کریت. به زوری chocolate agar‏ 
و blood agar‏ به‌کاردیّت بو زه‌رعکردنی سامپله که. له‌گه‌ل ه‌وه‌شدا ئەگەر بمانەوێت 


ناو Vial‏ دواتر ده‌نیردریته موخته‌به‌ر و راسته‌وخ cytocentrifuge‏ ده 


له‌سه‌ر ثاگاریکی تريش زه‌رعی بکه‌ین ثه‌وا دوای ثه‌و دوو میدیایه MacConkey agar‏ 


باشترین هەڵبژاردەیە. 


Growth on chocolate agar plate (CAP) 


Growth on blood agar plate (BAP) 


پێست که گه‌وره‌ترن و ته‌نکترین ثه‌ندامی له‌شه که Sog‏ به‌ربه‌ستیک وایه له 


دژی هه‌موو وردبینه زینده‌وه‌ریکی زیانبه»‌خش. زورجار که پێست توشی برینیک ده بیت 
به هوی رووداوی هاتووچو Gay Ob‏ ده‌ست يان ھەر هژکاریکی تر که به هؤيه وه 
برین دروست بێت ثه‌وا له‌وکاته‌دا ده‌رفه‌ت ده بیت بو زوربه‌ی هؤکاره کانی نه‌خوشی تا 
بتوانن ثه‌و به‌ربه‌سته تیبپه رین Gh‏ بچنه ناو خوین له ثه‌نجامدا گه‌شه ده کات و ده‌بیته 
Che‏ نه‌خوشی. به لام ه‌و به‌کتریایان‌ی که توشی پێست ده بن ده بيته هی دروست 
بوونی کیم . 

چونیه‌تی کوکردنه‌وه‌ی -specimen‏ سه‌ره تا syringe-Sajjos‏ ێک دێنین 
نزیکه‌ی Iml‏ يان تا SmI‏ له که‌مه‌که وه‌رده‌گرین دواتر له ناو ده‌فریکی موعه‌قه‌م 
(sterile universal bottle‏ هه‌لیده‌گرین و ده‌ینیرین بۆ موخته‌به‌رو له‌وی کولچه‌ری 


بۆ ده‌که‌ین له‌سه‌ر دوو میدیای گرینگ که بریتین له:- 


S. aureus and Streptococcus بژ جیاکردنه‌وه‌ی‎ -:Sheep blood agar 
«streptococci وه جوره‌کانی تری‎ 5 

Gram negative) بۆ جیاکردنه‌وه گرام نیگه‌تیف رژده کان‎ -:MacConkey agar 
به کار دێت‎ 65 

-:S. aureus‏ رەنگى کولونیه کانیان سپی Ol‏ کریمییه blood agar jawal‏ وه 
کۆڵۆنیەکانیشیان که میک به‌رز بۆتەوە. 

-:S.pyogenes‏ که كۆڵۆنیەکانيان جزری beta hemolytic‏ ه. كۆڵۆنيەكانى بئ ره نگه 
و بچوکه و وشک و بریقه‌داره یاخود لینجه. 


non- که گه‌شه‌ده‌که‌ن جوری‎ blood agar که كۆڵۆنيەكانيان له سه‎ -:Enterococci 


hemolytic 


HAS 


oor 


tribes 


(MacConkey agar) 


Escherichia coli Klebsiella SPP Enterobacter spp Serratia spp 


Citrobacter spp Proteus spp Shigella spp Providencia spp 


که‌لچه‌رکرد بو سامپلی نموه نجامده‌دریت کاتیک که نه خؤشه که کیشه‌ی 

هه بیت له سیه‌کانی يان ریره‌وه‌کانی بوریه‌کانی هه‌ناسه‌دانی بۆ دوزینه‌وه‌ی هوکاری 
نه‌خوشیه که‌ی که به‌کتریایه يان که‌روو. 

به‌کتریاکان وه ک :- 

Streptococcus pneumoniae 

Haemophilus influenzae 

Staphylococcus aureus 

Klebsiella species 

بۆ کوکردنه‌وه‌ی سامپله‌که دوو ریگه هه‌یه یه‌کیکیان قوخینه به توندی له قولایی 

بوری هه‌وات دواتر ده‌یخه‌یته ناو تیوبیکی موعه‌قه‌م. نه‌ویتریان abronchoscopy‏ 

که SIS‏ بری cum ge‏ له sputum‏ ت ده ست ناه وت له‌کاتی قوخه‌که نه‌وا ثه‌وکات 

کامێرایەک که به تیوبیکه‌وه به‌ستراوه ده‌نیردریته ژووره‌وه به‌ره‌و سیه کان له GA‏ 


دەم يان لووته‌وه تا ئو A gh‏ ببینیت که که دەتەوێت ساپمله‌که‌تی لئ وه‌ربگریت که 


ثه‌و تیوبه فلچه‌یه‌کی پټوه به‌ستراوه يان بارچه ثاسنیک بۆ هینانی سامپل. 


Medium 


Pseudomonas aeruginosa MacConkey 


(Polymyxin B-MacConkey (modified 
Pseudomonas cepacian OFPBL 
PC 
Haemophilus influenzae  Chocolate-anaerobic incubation 
Mannitol-salt agar 


Staphylococcus aureus Colistin-nalidixic acid agar 


Pseudomonas aeruginosa 


7-زه‌رعکردنی(فه رشکردنی) سامیلی SEMEN‏ له‌سه‌ر تا 


به‌کاردێت بو دیاریکردنی هؤکاره کانی نه‌خوشی له نیره کزنه‌ندامی زاوزێداء 


ه‌و پشکنینه کاتیک ده‌نوسریت که نیشانه‌کانی توشبوون به‌هوکاره‌کانی نه خؤش وه‌ک 


به‌کتریا و که‌روو ده رده که ويت وهک SIGE‏ زور له نیره کؤئه ندامی زاوزیدا له کاتی 


tar 


£44 


میزکردن. جوتبوون . میزبونه‌کران. وه بوونی خوێن له ناو semen‏ 
gat‏ سامپله کاتێک ته‌خفیف ده کرت زه‌رحده کرت له‌سه‌ر ئەم میدیایانه:- 
blood agar, chocolate agar, MacConkey agar, nutrient agar, sabouraud‏ 
dextrose agar slants‏ 
هو وردبینه زینده‌وه‌رانه‌ی که له‌کاتی زه‌رعکردن ده‌رده‌که‌ویّت بریتینه له:- 
Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Neisseria‏ 


gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Escherichia coli. 


Mycoplasma hominis on blood agar small colony 


gat‏ ته‌کنیکه‌یه به‌کاردیت بو گه‌شه‌پیکردنی خانه‌کان له ناو تاقیگه که تیایدا دوای 
gogai‏ خانه‌که وه‌رده‌گرین له مرۆف يان رووه‌ک ژینگه‌یه‌کی گونجاو بو خانه‌کان 
دەرەخسێندرێت له‌گه‌ل هه‌موو ثه‌و خراکه ماددانه‌ی که پلویستیه‌تی تا گه‌شه‌بکه‌ن 


و دابه‌شبن و زۆربن . که ئەم ته‌کنیکه زور گرینگه له‌بواری تویژینه‌وه‌ی زانستی و 


دوزینه‌وه‌ی چاره‌سه‌ری نوی و به‌رهه‌مهینانی ده‌رمانی نوی. 


Culture of primary human cells 


8 ® © 


Harevest Cutting Biopsy Flask 
biopsies biopsiesto explants expansion 
small pieces expansion 


| ۳-0 


: cell culture گیراوه‌کانی‎ ۰ 
که چه‌ند پیکهاته‌یه‌کی گرینگی‎ :fetal bovine serum (FBS) ۰ 


E 


ايه بو گه‌شه‌ی 
خانه کان ثه‌وانیش:- 

growth factor <i 

hormones „ii 

lipids „iii 

amino acids .iv 

inhibits trypsin .v 

:phosphate buffer saline (PBS) ٢‏ که پارپزگاری له pH‏ و Osmolarity‏ ده کات 


وه ئێمه سه‌ره‌تا بکاریده‌هینین بو لابردنی میدیایه‌که له سه‌ر پله‌یته که. 


trypsin ۳‏ که نه زیمی شیکه‌رهوه‌ی پرژتینه که نیمه به‌کاری ده‌هینین بو جیکردنه‌وه‌ی 
خانه‌کان له پلەیتەکە. 
ga trypan blue .4‏ بۆيەيە به‌کاردیت بو ره‌نگکردنی خانه مردووه کان به ته نیا 


خانه‌ی زیندوو ره‌نگ ناکات که ئەمەش ثاسانکاریمان ده‌دات تا بتوانین ته‌نها 


خانه زیندووه‌کاب بزمیرین. 
Glucose/Glutamine .٥‏ 
vitamins ٠‏ 
ionic 50100105-7‏ 
amino acid ۸‏ 


bicarbonate/HEPES buffer ۹ 


هه‌نگاوه‌کانی ثه‌نجامدانی Cell culture‏ ژماردنی خانه‌کان: 

. سهره‌تا كەڵچەرەکە‌مان له incubator‏ 
ده‌هینینه ده‌ری و له ناو HOOD‏ 
دایده‌نیین کاره که کانمان له‌وئ ثه‌نجام 
ده ده‌ ين تا که مترين ئەگەرى 
«dja Contamination‏ 

ASHIK ۰ میدیای. .ناو‎ Sly J 


ده رده که‌ین. 


PBS دواتر خانه‌کانی ناو فلاسکه‌که ده‌شوینه‌وه به به‌کارهینانی‎ ٣۳ 


۲ 1 


` 


r 


۱ AN. 


t‏ دواتر نه‌و PBS‏ ی تلمانکرد و جوان بلاومان کردوه تا هه موو خانه‌کانی گرته‌وه 
ئه‌وجا لایده‌به‌ین گیراوه‌که و ده‌ری 
ده‌هینینه‌وه. ئەم هه‌نگاوه دوو جار 
ثه‌نجام دەدرێت له دوای يه کتر واته ۲ 


دوو جار دەيشۆین خانه‌کان. 


۵ _ دواتر یمه یەک ملیلیتر pre-warm trypsin‏ ی بۆ زياد ده‌که‌ین تاوه‌کوو خانه‌که‌ن 
جیاببنه‌وه له فلاسکه که, 


1. دواتر فلاسکه‌که‌مان ده‌خه‌ینه‌وه ناو 
87 بؤ gogla‏ 3 خوله‌ک له 
37C‏ 

۷ دواتر ده‌ریده‌هینین و له ناو 
هووده‌که دایده‌نیین و تیوبیک 
ده‌ینین و له‌یبلی ده‌که‌ین به ناو ه‌و 
به‌فه‌ره‌ی که تلیده‌که‌ین له‌گه‌ل رۆژ و 


به‌رواره‌که‌ی. 


A‏ دواتر ئه‌و تریپسینه‌ی تیمانکردبوو ناچالاکی ده‌که‌ین له‌گه‌ل میدیاکه به زياد 
کردنی گیراوه‌ی FBS.‏ دواتر ده‌یخه‌ینه ناو فلاسکه‌که و دووباره سه‌حبی ده که‌ینه‌وه 


ده‌یخه‌ینه ناو 943 تیوبه‌ی له‌یبلمان کردووه 


اغ °` ` 


٩‏ دواتر م10 لهو گیراوه‌ی 


خانه‌که که له ناو تیوبه‌که‌یه لەگەڵ 90 pl‏ له trypan blue‏ تیکهل ده‌که‌ین. 


1 0 اا‎ suspension + 90ubTrypan ۴ 90uL TrypanBjue 


۰ دواترل10 له گیراوه‌ی خانه‌کان و Sash‏ زياد ده‌که‌ین بژ hemocytometer‏ که 


ئەویش به کرداری کاپیله‌ری وه‌ری ده‌گریت. 


.١‏ له كۆتايدا خانه‌کان ده‌ژمیرین له ژێر مايكرۆسكۆب. 


له‌به‌ر Goad‏ سايتۆپلازمى خانه بیره‌نگه بویه پیویسته رەنگبكرێت پیش نه‌وه‌ی له 

ژێر مایکروسکوپ سه‌یریبکه‌ین. 

aly -:simple stain technique ۸‏ نیمه loop‏ یەک بویه به‌کاردینین بو ره‌نگکردنی 
خانه‌ی به‌کتریاکان ثه‌و دوو Gab‏ که به‌زوری به‌کاردین crystal violet‏ که 
Se)‏ مؤره و methylene blue‏ که Sie)‏ شینه. gai‏ بیانه بارگه‌یان موجه‌به به‌و 
مادانده‌وه ده‌نوسین که بارگه‌یان سالبه که ه‌ویش سایتوپلازمی خانه‌ی وردبینه 
زینده‌وه‌ره‌که‌یه, ثه‌و جوره بویه کردنه پێی دەوترێت „positive stain procedure‏ 

به‌لام کاتیک که ئێمه ره‌نگه‌کانی Cango red or nigrosine, acidic‏ يان ثه‌و 
ره‌نگانه‌ی که بارگه‌یان سالبه به‌کاردینین, ثه‌وا ه‌وکات سایتپلازمیش سالبه و سالب 

و سالبیش ليک دوورده‌که‌ونه‌وه بویه ده‌وروبه‌ری خانه‌ی Sh Say‏ ره ‌نگده کرت و 

خانه کانیش بی ره نگ ده‌میننه‌وه. ئه‌ و جوره بویه کردنه پټی دەوترێت negative stain‏ 

„procedure 

-:Simple stain procedure « 

هه‌نگاوی یه که م:- به‌کتریا له كۆڵۆنى به‌کتریا, 

سه‌ ره تا سلایده‌که خاوێن ده‌که‌ینه‌وه دواتر یەک دڵۆپە اوی بچوک داده‌نلین له 
ناوه‌راستی سلایده‌که دواتر به لووپێکی ته‌عقیمکراو به ثاگر له نزیک ثاگر سامپڵێک له 
كۆڵۆنى به‌کتریا بهینه‌وه لەگەڵ دڵۆپە ناوه‌که تیکه‌آی بکه‌و دواتر به‌شیوه‌یه‌کی بازنه‌یی 

بلاوی بکه‌وه له سه‌ر سلایده‌که؛ دواتر لووپوکو ته‌عقیم بکه‌وه به اگر. 

تیبینی// مه‌رگیز کولونی زور دامه‌نی له سه‌ر سلاید چونکه نه‌وکات له ژټر 
مايكرۆسكۆپ به قله بالٌفی دەردەکەوێت . وه هه‌گیز دڵۆپە ثاویکی گه‌وره دامه‌نی ده‌نا 


نه‌وکات Kioja‏ وشک دەبێتەوە. 


هه‌نگاوی دووه‌م:- به‌کتریا له broth‏ 

سه ره تا سلایدیکی خاوین بينه , دواتر gt‏ تیوبه‌ی که 0:01هکه‌ی تایه جوان 
Tass‏ بکه چونکه له‌وانه‌یه به‌کتریاکان نیشتبن له بنکی تیوبه‌که. دواتر لووپیکی 
ته‌عقیمکراو دڵۆپێک يان دوو دڵۆپ له aSoBroth‏ له ناوه‌راستی سلاید دابنی و به 
شیوه‌ی بازن‌یی بلاوی بکه‌وه. دواتر به اگر لووپه که ته‌عقیم بکه. 

هه‌نگاوی سیه م:- وشککردنه‌وه(0273۳8), 

دوای نه‌وه‌ی سلایده‌که‌مان ناماده‌کرد لیبگه‌ری با وشک بیه‌وه و هیچ ته‌راییه‌ک 
له‌سه‌ر سلایده که نه‌میثیت. 

تیبینی// لەم هه نگاوه نابێت به ثاگر وشک بکریته‌وه چونکه له گه‌ل به هه‌لمبوونی 
ناوه که به‌کتریاکه‌ش ده‌چیّت هه واو و مه‌ترسی ده بیت له‌سه‌ر ژیانت. 

هه‌نگاوی چواره‌م:- چه‌سپاندن به گه‌رمکردن(62010۳ „(heat‏ 

سلایده‌که هه‌لبگره به يه کیک له لایه‌کانی دوتر به‌هیواشی له‌سه‌ر Bunsen‏ 
burner‏ بیسورینه‌وه, لەم هه‌نگاوه‌دا پرژتینه کانی به‌کتریا تیکده‌شکین و وا له خانه‌کان 
ده‌کات به سلایدهکه‌وه بلکیّت. به‌مه‌ش Sh Sas‏ ده‌کوژریت و سهلامه‌ت ده بیت 
کارکردن له سه‌ر له هه‌نگاوی دواتردا. 

تیبینی// زور به هیواشی سلایده‌که له‌سه‌ر Bunsen burner‏ مەجوڵێنه ثه‌وکات 
سلایده‌که زور گەرمدەبێت و gad‏ شوێنه گرتوته زەحمەت ده بیت بو هه‌لگرتنی و له وه یه 
ده ستت بسوتێت و نه‌توانی هه‌لیبگریت. 

هه‌نگاوی پینجه‌م:- ره‌نگگردن( (staining‏ 

سئ چوار دڵۆپە لهو ره‌نگه‌ی که به‌کاریده‌هیّنیت لهو شوینه‌ی دابنن له سه‌ر 
سلایده‌که که سمیره‌کهت له‌سه‌ری دروستکردووه و بۆ ماوه‌ی 30 چرکه جنیبهله به لام 
Soy‏ تر هه‌یه خوله‌کیکی دەوێت نه‌ویش ده‌وه‌ستیته سەر جوره‌که‌ی که به‌کاریده‌هیّنیت. 
دواتر سلایده‌که بشووه به ناو بۆ لابردنی ره‌نگه‌که به‌لام به هتواشی و به به‌کارهینانی 
ده به‌ی نووک باریک تا AISA‏ شوشتنه‌وه‌ی به‌کتریاکه‌ش له‌گه‌لی نه‌روات. 
دواتر paper bibulous‏ به‌کاربینه بو وشکردنه‌وه‌ی و دواتر له‌ژیر مایکروسکوپ 


قوه‌تی 100x‏ به‌به کارهینانی immersion oil‏ سه‌یری به‌کترياکه بکه. 


5 mm ¬ 
Place drop of oil on slide; 
examine with 100x objective 


-:Gram Stain Technique .B‏ نه‌و جزره‌یان جیاکه‌ره‌وه‌یه واته به‌کتریا ده کات به 
دوو گرووپه‌وه:- 
(Gram positive bacteria gram negative bacteria (‏ 
وه ثه‌وه‌شمان بو روون دهکاته ره Gram Positivo Gram Negative‏ 
که gad‏ جیاوازیه دروست دەبێت به‌هزی aS Fuaton aS?‏ 
جیاوازی له پیکهاته‌ی کیمیایی دیواری كە OS? Cystal voket‏ 
خانه‌کانیان. æ‏ اب ەه 
eS - :Gram Stain Procedure ۰‏ | 
. سه ره تا سڵایدێک دینیت هه‌نگاوه‌کانی | 
simple stain‏ دوباره‌بکه‌وه که پێشت P‏ — یی 
باسمانکرد تا هه‌نگاوی ره‌نگکردنی 


سلایده که دواتر ره‌نگی یه که می بو زياد ده‌که‌یت crystal violet‏ و چاوه‌رنده که یت 


بو ماوه‌ی یەک خوله‌ک. 


۲ دواتر سلایده‌که جوان بشووه به DW‏ و دواتر اوه زیاده‌که‌ی سه‌رسلایده‌که 


8 


a 


0 


لاده. 

دواتر سلایده‌که به grams iodine‏ دابپوشه که gdi‏ مادده یه mordant Sos‏ کار 
ده کات واته واده کات ره نگه که به دیواری خانه‌ی به‌کتریاکه‌وه بچەسپێت نه‌ و 
مادده‌ یه له‌گهل crystal violet‏ ماده‌یه‌کی توند و SHE‏ پێکدێنن بقیه ره‌نگی 


Sh Se‏ مۆرى تۆخ دەردە 


دواتر به ناو بیشووه سلایده‌که بو 
لابردنی „grams iodine‏ 

ethyl alcohol 5‏ بخه سەر 
سلایده‌که بۆ gogla‏ 10-20 چرکه . 
chad‏ کعوله که Gtve‏ به‌کتریا به 
Sey‏ مور ده‌مینیته‌وه و و G-ve‏ 
به‌کتریاش بیره‌نگ ده‌مینینه‌وه و 
Sige‏ ثه‌و بویه‌یه‌ی له سه‌ر دیواری 
خانه که‌یه‌تی shad‏ کحوله که لاده‌چیّت 
له‌به‌ر ثه‌وه‌ی پیکهاته‌ی دیواری GEE‏ 
هه‌ردوو گرووپ له رووی کیمیاییه‌وه 
جیاوازن و هی گرام نیگه‌تیف 


نه‌ستوورتره. gdi‏ هه نگاوه زور گرینگه 


چونکه ه‌گه‌ر کحوله‌که زیاتر له و نومه Fie Suing Neos of Oran's Microbiol‏ 
ماوه‌یه لهسه‌ر سلایده‌که بمێنێتەوە ثه‌وا 

واده‌کات gai‏ ره‌نگه‌ی که چه‌سپاوه به به‌کترياکه له هه‌نگاوی یه که م لاده چت و 
نه‌وکات ناتوانین گرام پژزه‌تیف به‌کتریا له گرام نیگه‌تیف جیابکه‌ینه‌وه. 

دواتر کحوله‌که لاده به شوشتنی به ئاو بو چه‌ند چرکه‌یه‌کی که م. 

دواتر دوو بو سی دڵۆپه له Se,‏ 64008 ی بو سەر سلایده‌که زیادبکه که 


Ge‏ سووره و گرام نیگه‌تیف به‌کتریاکان ره‌نگ ده کات و بو ماوه‌ی 30 چرکه 
چاوه‌ریبکه, 

۸ دواتر سلایده‌که به ثاو بشۆوه تا ره‌نگه Soak}‏ لابچێت بو ماوه‌ی چه‌ند چرکه‌یه‌ک. 

٩‏ دواتر به‌به‌کارهینانی oil immersion‏ به قوه‌تی 100% له ژیر مایکرژسکوپ 
سهیری بکه. 

-: Capsule Stain Technique .C 

زۆرێک له به‌کتریاکان ماده‌یه‌کی لینج ده‌رده‌ده‌ن که ده‌وری خانه‌که ده‌دات و 

glycocalyx يان‎ capsule دەوترێت‎ o% 
له پاراستنی به‌کترياکه له قوتدانی لەلايەن‎ gan که پسوول رولی گرینگی‎ 

phagocytic cells‏ ەکانەوە. 

پیکهاته‌ی که‌پسوول:- 

-polysaccharide capsule ۱‏ واته که‌پسووله‌که له شه‌کر پیکهاتوه بونمونه :- 

klebsiella pneumonia و‎ streptococcus pneumonia 

Bacillus-: pei واته پیکهاته‌ی که پسوله که پرژتینیه بو‎ -polypeptide capsule ٢ 
„anthracis 

*هه‌ردووک جوره‌که له اودا دەتوێنەوە. 

- :capsule Stain Procedure ۰ 

۱ سهره‌تا یەک age‏ له India ink‏ له سه‌ر 
سلایده‌که دابنئ له ناوه‌راسته‌که‌ی. 

۲ دواتر به لووپه که که میک له و به‌کتریایه‌ی 
که ده ته وت له ناو تیبوبه‌که يان پله‌یته که 
بخه سەر سلایده‌که و له گه لل India ink‏ 
Sud eS So‏ به‌لام دڵۆپەکە بلاومه‌که‌وه به 


لووپه که. 


Vie 
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دواتر سلایدیکی تری خاوێن بێنه و له کوتایی نه‌و سلایده دایبنن که دڵۆپەکەی 


له‌سه‌ره‌و به bl gia‏ سلایده‌که له‌سه‌ر سلایده‌که‌ی تر بخشینه تا film‏ دروستبێت. 


.٤‏ دواتر چاوه‌ریکه تا film‏ که وشک ده بيته. به لام وریابه نابێت گه‌رم بكرێت ده بیت 
خی وشک ببيته‌وه به هه‌واچونکه گه‌رمکردن ده بيته هی کولاندن و تواندنه‌وه‌ی 


که پسوله که. 


© 


دواتر ره‌نگی crystal violet‏ ی بۆ زياد | 
ده‌که‌ین و چاوه‌ریده‌که‌ین بو ماوه‌ی 
یەک خوله‌ک. 


u 


دواتر سلایده‌که به ئاو بشووه زور به 


هیواشی و به وریاییه‌وه. 
۷_دواتر چاوه‌رتکه تا سلایده‌که وشک دەبێتەوە به lyda‏ بهلام وریابه نابێت گه‌رم 
ێت ده بت خۆی وشک ببیته‌وه به هه‌واچونکه گه‌رمکردن ده بيته هی OUTS‏ 
و تواندنه‌وه‌ی که پسوله که. 
۸ دواتر سه‌یری سلایده‌که ده‌که‌ین له ژێر مايكرۆسكۆپ و ته ختی سلایده‌که تاریک 
ده رده که وت و به‌کترياکه به ره‌نگی مور و که‌پسوله که‌ش بی ره‌نگ ده‌رده‌که‌ویّت. 
Endospore Stain Technique .D‏ := 
gah‏ ته‌کنیکه‌یه که له زانستی به‌کتریادا به‌کاردیت بۆ دیاریکردنی endospore‏ له 
سامپڵی به کتریاداء که سوودی لێوەردەگیرێت بۆ پولینکردنی به‌کتریا. 
Endospore‏ شیوهیه‌کی متبوو و يان ناچالاکه له‌رووی مێتابۆڵیکەوە که وا 


له به‌کتریا ده کات بمينيته‌وه و به‌رگه‌ی باروودوخی ژینگه‌یی نه‌گونجاو بگرێت. که 
دەتوانێت به‌رگه‌ی گه‌رمی و تیشکی UV‏ و مادده کیمیاییه زیانبه‌خشه‌کان بگریت. 
چونکه به به رگیکی پرژتینی زور پته‌و داپوشراوه که پێى ده‌وتریت keratin. endospore‏ 
دروستده بیت له‌لایه‌ن side‏ گرووپیکی به‌کتریاوه Bacillus sp. Soy‏ و Clostridium‏ 


Sp.‏ به‌کتریا ده توانښت سپوری ناوه‌کی دروست بکات نزیکه‌ی 6-8 کاتزمیر دوای 


coset‏ که توشی باروودوخیکی ژینگه‌یی نه‌گونجاو ده‌بیت. وه ده‌توانیت بمینیته‌وه 
بوماوه‌ی هه زارن ساڵ. به‌لام کاتێک باروودۆخ گونجاو ده بت سپۆرى ناوه‌کی دوای 
0 خوله‌ک چه‌که‌ره‌بکات بو دروستکردنی به‌کتریایه‌کی نوی. 
سپوری ناوه‌کی دروست دەبێت له شوینی جیاواز له ناوه wth Say‏ 
۱ هه‌ندیک سپوره له ناوه‌ره‌ستی به‌کتریا (central)‏ ده بيْت Soy‏ به‌کتریای:- 
„Bacillus anthracis‏ 
۲ هه‌ندیکی تر له سپوره‌کانن له کوتاییه‌کانی terminal) Sa,‏ ) دەبێت Sog‏ 
به‌کتریای:- 


Clostridium tetani 


ee. 


Soy ده بیت‎ sub-terminal))L 84, هه‌ندیکی ته له نزیک کزتاییه‌کانی‎ ٣۳ 
به‌کتریای:-‎ 

Clostridium botulinum 

"له به‌ر نه‌و پیکهاته پرژتینیه‌ی که له به‌رگی سپۆرى ناوه‌کیدایه Oh‏ به‌زژری 

دەتواندرێت ره‌نگ بکرێت بویه ته‌کنینکی تایبه‌ت هه‌یه به ره‌نگکردنی سپۆر که ثه‌وانیش 

Schaeffer- Fulton stain-:‏ و .Moeller stain‏ وه باشترین بزیه که به‌کاردییت 

بۆ ره‌نگکردنی سپۆر بریتیه له malachite green‏ به لام له‌به‌ر چری پنکهاته‌که‌ی 


ره‌نگکردنی که‌میک (AIS‏ دەوێت. 


ulture Med 


* ه‌مانجمان له نه‌نجامدانی gah‏ ره‌نگکردنه ثه‌وه تا بتوانین ثه‌و به‌کتریایانه 


جیابکه‌ینه‌وه که سپور دروستده‌کات له‌وانه‌ی که دروستی ناکه‌ن. هه‌روه‌ها ده‌توانین 


به‌هویه‌وه جوری ثه‌وبه‌کتریایانه‌ش جیابکه‌ینه‌وه که سپور ده‌که‌ن به‌گویره‌ی شوینی 
سپوره‌که له ناو به‌کتریا. 


~:endospore Stain Procedure + 


۸ 


¥ 


ð 


٨ 


سەرەتا سمیری به‌کترياکه ناماده‌ده‌که‌ین یەک دڵۆپە له DW‏ له‌گهل که مک له 
کولونی SL Sy‏ به لووپ ده‌یهینین و JEA‏ دڵۆپە ئاو که جوان NSS‏ ده‌که‌ین 


و له‌سه‌ر سلایده‌که به Gogh‏ بازنه‌یی بلاوی ده‌که‌ینه‌وه دواتر وازیلێدێنین تا 


وشک ده بيته‌وه له هه‌وا. 

-:Heat fixation‏ دوای له وه ی به هه‌وا وشک بووه ثه‌وجا به گه‌رمکردن به‌کترياکه 
ده‌چه‌سپینین به جولاندنی له سه‌ر „Bunsen burner‏ 

دواتر سمیره‌که دابپوشه به پارچه‌یه‌ک له وەرەقە که Gilg‏ هه‌لمژینی هه بیت . 
دواتر چه‌ند دڵۆپێک له malachite green‏ بخه سەر پارچه کاغه‌زه‌که و دواتر 
سلایده که هه لبگره و لەسەر ئاگر Bunsen burner‏ بیسورینه‌وه تا ورده ورده plas‏ 
به رزده بيته‌وه . دواتر له‌سه‌ر ثاگره که لایبده و و دواتر سلیده‌که دابنئ و بوماوه‌ی 
5 ده‌قه‌یه‌ک چاوه رټکه تا سارد دەبێتەوە سلایده‌که , کاتێک زانیت کاغه‌زه‌که وشک 
دەبێتەوە دڵۆپێک يان دوو دڵۆپه له malachite green‏ ی بو زیاد بکه‌وه تاوه کوو 
کاغه‌زه که به شیداری بمینیته‌وه له ماوه‌ی ga‏ 5خوله‌که تا ته واوده بیت به‌لام 
نابێت زیاتر دابنیی. 

دواتر پارچه کاغه‌زه‌که لابده به به‌کارهینانی ۱۷6626۲ دواتر سلایده‌که بشو به 
او „tap water-‏ 

دواتر بویه‌ی 960.5 safranin‏ ی بۆ زياد بکه‌و بوماوه‌ی 45 چرکه چاوه‌رتبکه تا 
Sl Sa,‏ رەنگدەبێت. 


دواتر بیشووه و چاوه‌ریکه وشک بێتەوە. 


© 
۸ دواتر له ژێر مایکروسکوپ سه‌یری ده‌که‌ین بو دیاریکردنی سپوره‌کان که سپور 


به ره‌نگی سه‌وز و به‌کتریاکه‌ش به ره‌نگی سوور ده رده که ویت له ژێر مايكۆسكۆپ. = 


Spore Staining 


ae ی‎ 2 


-: flagella Stain Technique .E 
درێژەوەبووەیە که به‌کتریا بەکاریدێنێت بو جوله. نه‌و‎ gah قامچی به‌کتریا‎ 
يان نا‎ gas قامچی‎ Sh Say ته‌کنیکه به‌کاردیت بو دیاریکردنی نه‌وه‌ی که ئاخۆ‎ 


هه‌روه‌ها ثه‌گه‌ر قامچی هه بیت چون ریز بووه له ده‌وروبه‌ری خانه‌که, 


P‏ ی و 


e‏ له‌به‌ر ه‌وه‌ی قامچی به‌کتریا زور Gob‏ و ناسکه بویه بویه‌ی تایبهت به‌کاردیّت بۆ 
ره‌نگکردنی که ماده‌ی cmordant‏ تیدایه واده‌کات بویه‌که بچه‌سپیت به قامچیه‌که 
و نه‌ستووری ده کات و وایلیده‌کات له ژێر مايكرۆسكۆپ ببیندریت. 
۰ هو بویه‌یه‌ی که بو ره‌نگکردنی قامچی به‌کاردیت بریتیه له Leifson flagella stain‏ 
که‌پیک دێت له چه ند گیراوه یه کی تایبه‌ت:- 
گیراوه‌ی ۱: sodium chloride‏ 
گیراوه‌ی ۲: tannic acid‏ 
گیراوه‌ی pararosaniline acetate =0.9g , pararosaniline hydrochloride:‏ 
20.38 
Ethanol: 95%‏ 
D.W: 100ml‏ 


گیراوه‌ی یه‌که‌م و دووه م تیکه‌لبکه و دواتر 2 volume‏ زیادیکه بو گیراوه‌ی 


سییه‌م به بری -lvolume‏ 
دواتر له ناو سه‌لاجه هه‌لیبگره دەتواندرێت بو ماوه‌ی یەک دوو مان هەڵبگیردرێت. 
flagella Stain Procedure:-‏ .1 
هه‌نگاوه‌ی په که م:- bacterial suspension‏ 
۱. سهره‌تا يەل لووپی ته‌واو له به‌کتریا له سه‌ر ناگاره‌که هه لبگره وه و بیخه ناو 


تیوبیکه‌وه که 2771 له D.W‏ تێدایە. 


Culture Med 


۲ دواتر تیوبه‌که بخه ناو Incubator‏ بو gogla‏ 15-20 خوله‌ک . له‌و ماوهیه‌دا 
قامچیه‌کان ده ست ده‌که‌ن به دروستبوون و دوباره درێژ ده‌بنه‌وه, 
هه‌نگاوی دووه م:-:51106 
*سلایدیکی خاوین بینه‌و دواتر لایه‌کی بگره‌و و لاکه‌یتر گه‌رمبکه به ثاگر 
دواتر سلایده‌که دابنێو به به‌کارهینانی موم لاکیشه‌ه‌ک دروستبکه بۆ 945 لایه‌ی که 
گه‌رمتکردوه. هو لاکیشه‌یه‌ی که دروستکردوه به مؤمه که بەربەستێک دروستده‌کات که 
ناهێڵێت بویه که بلاوبیته‌وه له ماوه‌ی 15 خوله‌کدا. 
هه‌نگاوی preparation of smear -asiu‏ 
.١‏ یەک لووپی فول له گیراوه‌ی به‌کترياکه دینین و له يه کیک له لایه کانی GSAS‏ 
داده‌نیین. 
Y‏ دواتر سلایده‌که لارده‌که‌ینه‌وه تا گیراوه‌ی به‌کترياکه بڵاوبێتەوە glial‏ له‌کیشه که 
هه‌مووی. 
۳ دواتر للیگه‌ری تا وشک بیته‌وه به هه‌وای ناو ژووره که به لام نابێت به SU‏ وشکی 
بکه‌یته‌وه. 
.٤‏ دواتر سلایده‌که بخه سەر راکی ره‌نگکردن. 
هه نگاوی چواره‌م:- staining procedure‏ 
A‏ نزیکه‌ی Iml‏ له Leifson Gays‏ زياد ده که ین بو سمیره‌که و بوماوه‌ی 15-10 
خوله‌ک چاو هريده که ن. به لام نابێت بویه‌که له و MACY‏ ده‌رچیّت که به مؤمه که 
دروستتکردووه. 


دواتر بویه که لاده به ئاو و ھەر له سه ر راکه‌که . 
دواتر بویه‌ی carbol fuchsin‏ ی بۆ زیاد بکه بو ماوه‌ی یەک خوله‌ک. 
دواتر بۆیەکە لاده و سلایده‌که fy‏ و لیگه‌ری با وشک ببیته‌وه به هه‌وا. 
هه‌نگاوی پینجه‌م:- examination of slide‏ ` 
دوای نه‌وه‌ی که هه‌نگاوه‌کانی بویه کردن ته‌واو 
بوو له ژێر مايكرۆسكۆپ سه‌یری ده‌که‌ین که چزنه || 


قامچییه‌کان و چۆن ریزبوونه, 


5, flagella Stain Procedure:- 

هه‌نگاوی preparation of smear-:aaSa,‏ 
به‌هه‌مان شټوه لاکیشه که دروستبکه دواتر یەک لووپی هول له گیراوه‌ی به‌کتریاکه 
بخه ناو لاکټشه که و دواتر بلاویبکه‌وه له ناوی, دواتر چاوه‌رتکه تا وشک دەبێتەوەبە 
مه‌وای ناو 12395 
دواتر سلایده‌که له‌سه‌ر راکی ره‌نگکردن دابنئ. 

هه‌نگاوی دوو staining procedure-iao‏ 
01 له بزیه‌ی تایبه‌ت به Leifson stain acd‏ زیادده‌که‌ین بؤ سەر سمیره‌که له 
ناو لاکیشه‌که دواتر بو gogla‏ 10-15 خوله‌ک چاوه‌ریبکه. 
دواتر سلایده‌که بشو به ئاو بەڵام زور به وریایی به‌بهکارهینانی بوتلی نوک باریک. 
دواتر بویه‌ی methylene blue‏ ی 
بو زیاد بکه و چاوه‌ریبکه بو ماوه‌ی 
یەک خوله‌ک. دواتر بیشووه به او ‹ Flagella‏ 
to aS‏ وشک بیته‌وه به هه‌وای نار Stain‏ 
ژوور. 


دواتر له ژێر مايكرۆسكۆپ سه‌یری 


بکه‌و بزانه قاچه‌کان چؤن ده رده که ون. 


-: Acid-Fast Stain Technique 7 

پشکنینیکی تاقیگه‌یه که به‌کاردیت بۆ دیاریکردنی ثه‌وه‌ی که ئاخۆ yah‏ سامپله‌ی 
که هه مانه له Oh GLE‏ خوین يان ھەر مادده‌یه‌کی تری ناو له‌شی تووشی 38 
به‌کتریایه بووه که دەبێته هی tuberculosis‏ يان نەخۆشيەكانى تر. 

-: Ziehl-Neelsen 67 


ئه‌و شيوازه به کاردیت بژ ره‌نگکردنی به‌کتریای Mycobacterium tuberculosis‏ 


و به‌کتریای Mycobacterium leprae‏ نه‌و دوو al Sa)‏ هه‌روه‌ها پیشیان دەوترێت 

acid fast bacilli‏ که هه‌ردووکیان ره‌نگ ده‌کرین به بویه‌ی carbol fuchsin‏ که 

ره‌نگی سووره. ته نها کاتیک نه‌و ره نگه وه‌رده‌گریت نه گه‌ر پیشتر به acid‏ چاره‌سه‌ی 
به‌کتریاکه‌ت کردبیّت نه‌ویش به هوی بوونی پیکهاته‌یه‌کی گرینگ له دیواری خانه‌که‌ی 

که پیی ده‌وتریت mycolic acid‏ که پیکهاته‌یه‌کی زور چه‌وره و Card‏ ثاوی SHIGE‏ 

1, Acid-Fast Stain Procedure:- 
ثه‌و پشکنئنه نه‌نجامده‌دریت بو زوربه‌ی سامپلّه‌کانی تاقیگه وه‌ک:-‎ 
blood, sputum, urine, stool, skin tissue, bone marrow 

!. سهره‌تا سمیری به‌کتریا اماده‌بکه یەک دڵۆپە ئاو له گه‌ل یەک لووپی فول له 
به‌کترياکه تیکه‌لبکه‌و له‌سه‌ر سلایده‌که بلاوی بکه‌وه و دواتر fixation‏ ی بۆ بکه 
به گه‌رمکردنی به اگر. 

Sly زیادبکه بو سمیره‌که‌و له‌سه‌ر‎ carbol fuchsin دواتر 3-4 دلپه له بویه‌ی‎ ٢ 
ماوه‌یه‌دا له‌وانه‌یه‎ gal AS jo gle و بو ماوه‌ی 5 خوله‌ک‎ water bath دابنی له ناو‎ 
بۆیەکە ببێت به ههلم بقیه که هه‌ستتکرد وشک ده بیت راسته‌وخو دوو سئ دڵۆپه‎ 
له بویه‌که‌ی بو زیادبکه‌وه,‎ 

۲ داتر سلایده‌که له water bath‏ ده‌ربینه‌و لییگه‌ری با سارد ببیته‌وه و بیشووه 
سلایده‌که به DW‏ و دواتر ناوه‌زیاده‌که‌ی زور به‌هیواشی هه‌لبمژه به به‌کارهینانی 
-bibulous paper‏ 


.٤‏ دواتر acid-alcohol‏ زیادبکه بو سمیره‌که‌و چاوه‌رتبکه بو ماوه‌ی 2خوله‌ک. 

۵ دواتر به D.W‏ سلایده‌که بشووه. 

7 دواتر Methylene Blue‏ زیادبکه بو سمیره‌که‌و چاوه‌ریبکه بو ماوه‌ی یەک خوله‌ک 

. دواتر سلایده‌که بشووه و لټييگه‌رئ با 
وشک بیته‌وه به هه‌وا. 

۷-دواتر له‌ژیر مايكرۆسكۆپ سه‌یریبکه به 


fast‏ نین ره نگيان شینه, 


PRINCIPLE OF ZIEHL-NEELSEN STAIN 


zá A 5‏ = 
هر جع اق ۸# 


ى تح bej‏ وج 


Non Acid Fast 
Acid Fast 
Application of Application Applikation of Application of 
تایب‎ otheat Acid Alcohol Methylene Blue 
(primary stain) (mordant) (decolorizer) (counter stain) 


-:Fungal Stain Technique .G 

ره‌نگکردنی که‌روو گرینگه بۆ دیاریکردنی ئه‌ و که‌رووه‌نه‌ی که dyos‏ هی 
نه‌خوشی له مرؤقدا. 
-:Mold staining Procedure ۰‏ 


. سهره‌تا یەک gjo‏ له lactophenol/cotton blue sap‏ له سه‌ر سلایده‌که 


داده‌نیین. 


دواتر یەک لووپ له سامپڵی که‌رووهکه لهگهل یەک دڵۆپە له GSH‏ سەر 
سلایده که تێکەڵدەکەین. 


چ 


دواتر coverslip‏ له سه ‌ر 945 شوێنه دادەنێین که بؤيه که و سامپله که‌ی لییه. 


دواتر له ژێر مايكرۆسكۆپ قوه‌تی ×40 سه‌يريده که ‌ین. 

~yeast staining Procedure e 

. سه ره تا سمیری yeast‏ اماده‌بکه به دانانی لەگەڵ یەک دڵۆپە لا او. 

۲ دواتر با وشک ogee‏ به هه‌وای ناو ژوور و دواتر methylene blue‏ ی بۆ زیاد 
بکه‌و چاوه‌ریبکه بو یەک خوله‌ک. 


۲ دواتر سلایده‌که بشووه و لێگەرێ وشک بیته‌وه و دواتر له‌ژێر مايكرۆسكۆپ 


قوه‌تی ×40 سه‌یریبکه. 


سهره‌تا Quis‏ سه‌یری 945 پشکینانه ده‌که‌ین که بو نه‌خوشه‌که نوسراوه دواتر 
دێین به گویره‌ی نه‌وه ناگاره‌کان داده‌نئین دواتر سه‌یر ده‌که‌ین دەبێت سەر رووی 
ناگاره‌که وشک بێت و تەر نەبێت دواتر سوابیکی خاوین دینین ده‌یخه‌ینه ناو urine‏ 
tube‏ و دواتر سوابه‌که به‌سه‌ر رووی ناگاره‌که فه‌رشده‌که‌ین به‌لام له نزیک ئاگر دواتر 
ده‌یخه‌ینه ناو incubator‏ له پله‌ی گه‌رمی 376 و بو ماوه‌ی 24چاوه‌ریده‌که‌ین روژی 
دواتر ثه‌نجامه که‌ی سه‌رده که‌ین. 

MacConkey agar-: به‌کاردیین بریتینه له‎ jus ئاگارانه‌ی که بۆ زه‌رعکردنی‎ gad 


„Blood agar و‎ 


ove 


Kirby-Bauer Method 


:Antimicrobial agent‏ - نه‌و مادده‌یه‌یه که ریگری ده کات له گه‌شه‌ی وردبینه 
زينده وه ره کان يان ده‌یانکوژیت وه ک: - که‌روو. به‌کتریا يان پیشه‌نگیه‌کان, که نه‌و 
ماددانه‌ش microbicidal gh‏ ن و دهیانکوژیت يان Microbiostatic‏ ن ریگری 
ده کات له گه‌شه کردنیان. که به‌کاردیت بو چاره‌سه‌کردنی ته و نه خوشیانه‌ی که بەھۆى 


وردبینه زینده‌وه‌ره‌کانه‌وه توشده‌بین 


6 :-ه‌ و مادده‌یه‌یه که له‌لایه‌ن وردبینه زینده‌وه‌ریکه‌وه دروستده‌کریت 
و ده‌توانیت وردبینه زینده‌وه‌ره‌کانی تری پیبکوژیت Ob‏ ریگری بکات له گه‌شه‌کردنیان 
به‌بن نه‌وه‌ی زیانی ches‏ بو ه‌و خانه خوئیه‌ی که به‌کاریده‌هینییت. 
-:(Minimal inhibitory concentration (MIC‏ بریتیه له که‌مترین بری 
مادده‌ی به‌کارهاتوو که بتوانیت ریگریبکات له گه‌شه‌ی وردبینه زینده‌وه‌ره‌کان. 
-:*Procedure‏ 
.١‏ سهره‌تا دوو cual‏ له میدیای Muller Hinton agar‏ ناماده‌ده‌که‌ین. 
۲ دواتر یه‌کیک له پله‌یته‌کان بو نمونه به‌کتریای E.coli‏ ی له‌سه‌ر فه‌رشده‌که‌ین 
و ثه‌ویتریش .pseudomonas sp‏ دواتر ده‌یخه‌ینه ناو incubator‏ و بو gogla‏ 
5-0 خوله‌ک چاوه‌رنده که‌ین له 37C.‏ 
٣۳‏ دواتر دیسکی Filter Paper‏ دینین که ئاماده‌کراوه بره‌کانیان به awa) Forceps‏ 
میدیایه که‌ی داده‌نیین.به لام نابێت له ۸ دانه زیاتر بێت چونکه ثه‌وکات ئه‌ و Zone‏ 
نانه‌ی دروست ده بیت تێکهڵ ده بيْت و ناتوانینی بیپیویت. 
.٤‏ دواتر پله‌یته‌کان ده‌خه‌ینه ناو incubator‏ له cab‏ گه‌رمی 376 و بۆ ٨٤ gogla‏ 
TAG‏ 
۵ دواتر ثه‌و inhibition zone‏ نانه قیاسبکه و پئوانه‌که‌ی بنوسه, ثه‌وکات كام 
ده‌رمان گه‌وره‌ترین 2076ی هه‌بوو ئه‌وا باشترینه. 


at‏ ی 


۹ 


Kirby Bauer 


Disc Diffusion ‘<or~ 
Method — 


HYPER ۸ AB HVS 


*سامپل بو add‏ پشکنینه به سواب وه‌رده‌گیردریت که نه‌ویش دوو جۆرى هه‌یه به 
Glee‏ و بئ جه‌لی . ئەگەر بتەوێت سامپله که بو ماوه‌یه‌کی درێژ هه‌لبگریت ثه‌وا نه‌و 


سوابه ده بیت به‌کاریبنی که Tee‏ له گه‌له. 


-:Procedure ۰‏ 
هه‌نگاوی يه که م:- شێوازی وه رگرتنی HVS olalu‏ لەم وئنه‌یه‌ی خواره وه 


روونکراوه ته وه. 


هه‌نگاوی دووه م:- D.M‏ 
ا یەک دڵۆپە له N.S‏ له‌سه‌ر سلاید داده‌نلین پاشان gad‏ سوابه‌ی که سامپله‌که‌مان 
پیوه‌رگرت له‌سه‌ر نه و دڵۆپە له N.S‏ داده‌نلین تا سوابه‌که هه‌مووی هه لد ه مژيت تا 
هه موو سوابه‌که تەردەبێت(ئاگادار به Liable‏ ی سلاید له‌بیر نه‌که‌یت). 
۲ پش ثه‌وه‌ی که به‌کرداری پێشتر ته‌واوبوو به ھەر چوارده‌وری سوابه‌که که N.S‏ 
ى og alan‏ وایلیده‌که‌ین SI Le‏ ناوه‌که که سوابه‌که هه‌لیمژیوه بێتەوە سەر 


سلایده‌که به شټوه يه ک که هه‌رچوار ده‌وری بێت. 


چا 


دواتر Cover slide‏ له‌سه‌ر داده‌نیین. 
.٤‏ دواتر خویندنه‌وه‌ی له ژێر مایكرۆسكۆم وه ک خویندنه‌وه‌ی پشکنینی میزه. 


Gram Stain -iaaii هه‌نگاوی‎ 


pal‏ هه نگاوه دا هه‌ولده‌ده‌ین گرووپی به‌کترياکه دیاریبکه‌ین که گرام پۆزەتیشە 
يان نیگه‌تیف يان که روو هه‌یه يان نا. 


Candida Gram Stain Bacterial Vaginosis 


culture media هه‌نگاوی چواره‌م:-‎ 

-:SDA culture media 1‏ هه‌روه‌ها بژ vaginal swab‏ یمه میدیای SDA‏ 
به‌کاردینین بۆ دیاریکردنی نه و که‌رووه‌ی که Che Gh‏ نه‌خوشی. بلاوترینی 
که‌روو o candida albicans‏ که گه‌شه‌ده‌کات له‌سه‌ر میدیایه‌که. 


Streptococcus pneumonia 


Quilges-:chocolate agar culture media ٢‏ له سه ر ثه‌و میدیایه گه‌شه‌ی جوره 


جیاوازه‌کانی candida‏ ببینین. 


به‌راوردکردنی جیاوازی گه‌شه‌ی جوره‌کانی 
که‌رووی candida‏ له سه‌ر chocolate agar‏ 


N. gonorrhoeae 
C. parapsilosis 
سىت‎ e+e Blood agar culture media ۳ 


® 


ئه‌و کیتانه‌ی به‌رده‌ستن بریتین, 
داگیرساندنی ئامێرەکە. 

چونیه‌تی ناماده‌کردنی „suspension‏ 
تومارکردنی کارته‌کان بو ناو Soria‏ 


سیسته‌میکی فول ئۆتۆماتیكيە بوده‌ستنیشان کردنی جوری مایکروتورگانیزم 
(microorganism identification)‏ بهړټگه‌ی (fluorogenic)‏ ودیاریکردنی 
دژه‌زینده‌یه‌کان بو مایکروئورگانیزمه که (antibiotic susceptibility testing)‏ 
(turbidimetric) SSH‏ به به‌کارهینانی کاردی تايبەت كەلە 64 خانه پیکهاتوه ھەر 
خانه‌یه‌ك (test substrate)‏ ی تایبه‌تی تیدایه که پټوانه‌ی ترشی و تفتی وکارلیککردنی 
ثه‌نزیمه‌کان وگه‌شه‌کردنی مایکرژئورگانیزمهکه ده‌کات وه خانه‌یه‌ك تایبه‌ته به 
negative control‏ وه‌هه‌روه‌ها جۆرى کارده که و به‌رواری به‌سه‌رچون و lot number‏ 


و زانیاریه‌کانی تر له‌سه‌ر gab‏ کارده هه‌یه . 


1, ID-GN(gram negative bacillus identification) 7 

به‌کاردیت بۆ ده ستنیشان کردنی زیاتر له 150 جۆرى Enterobacteriaceae‏ 

له‌گهل گروپیکی دیاریکراوله به‌کتریای glucose non- fermenting gram negativ‏ 
له ماوه‌ی 10 کاتژمێردا. 

2. ID-GP(gram positive cocci identification): 

به‌کاردیت بوده‌ستنیشان کردنی زیاتر له 120 جۆرى به‌کتریاکانی staphylococci,‏ 

streptococci, enterococci and a select group of gram positive‏ له‌ماوه‌ی 


. که متر له 8كاتژمێردا‎ 
3. AST-GN (gram negative susceptibility) : 


بودیاریکردنی دژه‌زینده‌ییه کان بو به‌کتریای گرام نیگه تیف به که‌مترله 18كاتژمێر. 
AST-GP (gram positive susceptibility):‏ ,4 


بودیاریکردنی دژه‌زینده‌ییه‌کان بو به‌کتریای گرام پوزیتیف به‌که‌متر له 18 


Hasta 

پێویسته کارده‌کان له پله‌ی گه‌رمی ژوور دابنرین پیش کارپیکردنیان . 

نه‌و که‌آچه‌ر میدیایه‌ی که سامپله‌که‌ی لێوەردەگرین پلویسته نوی بێت له‌نیوان (-24 
18( کاتژمێردابێت بو نه‌وه‌ی به شيو ه یه کی ته‌واو ده‌ستنیشان بکریت. ده‌توانین سامپل 
لەم میدیاییانه وه‌ربگرین: Trypticase soy agar -chocolate agar -Maconkey‏ 


EMB ته نها ناتوانین له‎ . agar - CPSE- Columbia Sheep Blood agar CBA 


. سامپل وه‌ربگرین له‌به‌ر ثه‌و ره‌نگه‌ی که له سه‌ر میدیایه که هه‌یه‎ agar 

پیویسته په‌نجه‌وانه‌ی Gy‏ پاوده‌ر به‌کاربییت واته (powder free nitrile gloves)‏ 
چونکه 945 پاوده‌ره کاریگه‌ری دەبێت له‌سه‌ر هه‌ستیاری پشکنینه‌کان . 

Gordy diay gh‏ گرام سته‌ین (gram stain)‏ بژ به‌کتریایه‌که نه‌نجامبده‌ین بو 
ه لبژاردنی گونجاوترین کارد . 


پێویسته تێست تیوبی پلاستیکی به‌کاربیّت نەك شوشه. 


دوای ثه‌وه‌ی سرکيته که مان داگیرساند که مك چاوه ړئ ده‌که‌ین دواتر ده بټت 


+ دابگرین‎ Ok تۆمار بکه‌ین و‎ password و‎ user ID 


۲ دواتر شاشه‌ی سه‌ره‌کی gliu‏ ده دات به‌مشیوه‌یه : 


VITEK 2 
— technology 


سهره‌تا 3ml‏ له سه‌آاین )0.45% 7.0- 4.5 (NaCl , pH‏ ده‌که‌ینه ناو تست تیوبی 


به سوابیکی پاك 3-2 كۆڵۆنى به‌کتریایه‌که له‌سه‌ر میدیاییه‌که هه‌لده‌گرین و 
glial‏ تێست تیوبه‌که‌ی ده‌که‌ین و به فورتیکس جوان میکسی ده‌که‌ین نه‌وه‌یان بو 
1 واته جزری به‌کتریایه‌که دیاریده‌کات. 


پاشان بو aly AST‏ دیاریکردنی دژه‌زینده‌ییه‌کان بوبه‌کترياکه به‌هه‌مان شیوه 
4 له سه‌لاین ده‌که‌ینه ناوتیست تيوب دواتر بو گرام نیگه‌تیف 145 مایکړؤ له 
تیوبی يه که م که بو identification‏ ناماده‌مان کردوه وه‌رده‌گرین یاخود بو els‏ 
پوزیتیف به‌کتریا 280 مایکړؤ وه‌رده‌گرین و ده‌که‌ینه ناو تیوبه‌که و جوان میکسی 
ده‌که‌ین به فورتیکس, 

دواترپنوانه‌ی لێڵى (turbidity)‏ پشکنینی تیوبه‌کان ده‌که‌ین به ئامێرێك 
پێیدەڵێن (Densichek)‏ که دەبێت له‌نیوان 0.50 بژ 0.63McFarland‏ بێت . 


ئەگەر لەم ڕێژەیە زیاتر بوو نه‌وا ده‌توانین سه ‌لاین زياد بکه‌ین بؤ تیویه‌کان . 


0 


دواتر کارده‌کان له‌ناو تیوبه‌کان داده‌نیین به‌جوريك کاردی ID‏ له ناو تیوبی 
1 داده نيین که‌ناماده‌مان کردوه وه کاردی glial AST‏ تیوبی AST‏ 
دادەنێین و ئامادەيە بۆ تزمارکردنی بۆناوئامێرەکە. پلویسته له‌ماوه‌ی 30 خولەك 


بخرێته نامر که . 


. دوای ثاماده‌کردنی کارته‌کان و دانانی له‌ناو کاسیته‌که سکانی ئهو کاسپته 
ده‌که‌ین که‌ده‌مانه‌ویت داخلّی نامیره‌که‌ی بکه‌ین و بارکوده‌که‌ی ده‌خوئنیته‌وه و 


له‌ناو ئامێرەکە تومار دەبێت. 


۲ دواتر له‌سه‌ر gaili‏ کومپیوته‌ره‌که ده‌چینه سەر به ضشی manage cassettes/set‏ 
up tests post entry‏ له ویندۆی سه‌ره کی . 
۳ له به شی navigation tree‏ ھەر کاسێتێك سکان کرابێت ده‌چیته 945 به‌شه‌و به کليك 


کردن له‌سه‌ری هه موو زانیاریه‌کانی پیشان ده‌دات 


VITEK 2 
—technology 


0 


كليك له‌سه‌رژماره‌ی ثه‌و کاسیته ده‌که‌ین كه‌وا تۆمارمان کردوه نه‌و ویندویه 
ده‌بیته‌وه که تیایدا زانیاریه‌کان تومارده‌که‌ین. 

Gayl ده‌نوسین که‎ Load time و‎ name of the instrument و‎ cassette ID 
به کاسیته‌که .وه له‌خواره‌وه هه‌ندیك زانیاری تایبهت به کارده‌که ده‌نوسین وه کو‎ 


. slot -QC-card type-bar code-accession-organism -offline tests 


1. له به‌شی message‏ دوای تومارکردنی هه‌موو زانیاریه‌کان ده بیت بنوسریت 
40 ئەگەر نوسرابوو missing card‏ يان extra card‏ نه‌وا ده بیت چیکی 
زانیاریه‌کانی بکه‌ینه‌وه 


۷ دوای تومارکردنی هه‌موو زانیاریه‌کان AUS‏ له‌سه‌ر Save‏ ده‌که‌ین + 


۸ پاشان کاسيته که ده‌خه‌ینه ناو Segal‏ : 


۹ سه ره تا کاسیته‌که له‌به‌شی filling room‏ داده‌نیین به مشټوه‌ یه 


غغغغ ى ۋا 
¥ 


۰ دواتر لەسەر شاشه‌ی ئامێرەکە دوگمه‌ی start fill‏ دادەگرین . پێویسته له بەرامبەر 


7 بنوسریت Idle‏ ئینجا ده‌توانین کاری له‌سه‌ر بکه‌ین ثه‌گه‌ر نوسرابوو NOt‏ 
ready‏ ئه‌وا دوگمه‌ی ثه‌له‌رمه‌که داده‌گرین و کیش که‌چاره‌سه‌ر ده‌که‌ین به‌چه‌ند 
هه نگاوئټك که له‌دواتر باسی ده‌که‌ین . ۱ 
۱ پاشان ئەم نه‌له‌رمه دێته سەر شاشه‌که که ثاماژه به‌ته‌واوبونی filling‏ ده کات و 


پټویسته کاسپته که بگوازینه‌وه بو به‌شی he loader room‏ 


Filler: Complete 


Loader: Transfer 


۳ به‌مشیوه‌یه کاسیته که له‌به شی loader room‏ داده‌نیین + 


.٥‏ دوای gogai‏ که نوسرا Remove‏ واته پړؤسه که ته‌واو بوه و ده‌توانین کاسيته که 


بهینینه ده ره وه - به‌مشیوه‌یه هه موو پشکنینی تیوبه‌کان به‌تال ده بن وکارده‌کان 


glial‏ ثامیره‌که دەمێنێتەوە. 


oY. 


1. ه‌گه‌ر به م شیوه‌یه ثه‌له‌رمی پیشان دانوسرا not ready‏ وه له خواره وه نوسرابوو 


۲ نه‌وا ad‏ دوگمه‌یه داده‌گرین نه له‌رمه که مان پیشان ده‌دات به‌مشیوه‌یه : 


۷ دواتر به م دوگمه په ده‌چینه سەر ثه‌له‌رمه‌کان و دووباره ئه م دوگمه‌یه داده‌گرینه‌وه 


ه‌له‌رمه که پیشان ده دات له‌گه‌ل ړټگه‌ی چاره‌سه‌رکردنه‌که‌ی : 


۸ دواتر ده‌توانین ثه‌نجامی پشکنینه که له‌به‌شی results‏ ببینین 


۳۳ 


VITEK 2 
—technology 


٩‏ به‌مشیوه‌یه هه‌موو زانیاریه کانی ئو تیسته‌پیشان ده دات جوری مایکروئورگانیزمه که 
له‌گهل جۆرى دژه‌زینده‌ییه‌کان و 2116 . 


۰ ناوی به شيك له و به‌کتریایانه‌ی به‌م ئامێره ده‌ستنیشان کراون 


Gram negative bacteria Gram positive bacteria 


+ نمونەیەك له نه نجامی پشکنینه‌کان 


REGIONAL MEDICAL RESEARCH CENTRE BELGAUM 


Mer وړو‎ Customer Laboratory Report Printed Jon 27, 2012 ۲ 
سسس س‎ 


Messages 
مسلتا‎ 
can موم‎ High Levei (synergy). Stepteemyon High Level (synergy), 


MIC Interpretation مم‎ Copy of CLS! ٤۱05۱9 (200%) Therapeutic Interpretation Gudelne NATURAL RESISTANCE 
AES Parameter Set Name Copy of CLS)-Natura! Revatance ‘AES Parameter Last Moshe May 11, 2011 1247 IST 


سى 


* نه‌و Sailing gla‏ سه‌ره‌کیانه‌ی که له تاقيگه دا پلویسته هه بن. 
* شیوازی کار کردن له تاقیگه‌دا. 


لەم به‌شه‌ی له‌تاقیگه پشکنینی خانه و شانه cy Sai‏ به مه‌به‌ستی زانینی 
هوکاری نه‌خوشی يان جوری نه‌خوشی به تایبه‌ت نه‌خوشی شیرپه‌نجه. لهو به‌شه‌ی 


له‌ش که پارچه گۆشتى لیوه‌رگیراوه به نازوړ يان ثه‌و به‌شو ثه‌ندامانه‌ی له‌ش که به 


نه‌شته‌رگه‌ری لابردراون يان ھەر گرێیەک که دروست بوو بیت له شوینیکی لهش يان 
پشکنینی شله (ئاو)ی کوبووه‌وه له ناو سنگ و سک . d‏ 


نه‌و پید اویستیانه‌ی سه‌ره‌کیانه‌ی که له تاقیگه دا dius gy‏ هه‌بن 


1, LEICA ۲۳1020 Tissue Processor 


2. OVEN_VO49cool_geschlossen2_ 


3. Sakura Accu-Cut 581200 Rotary 6 


4, VIBRATING-BLADE MICROTOME 


5. LEICA CM 1900 CRYOSTAT 


6. leica autostainer 


7. olympus imt-2 microscope 


8. tissue tek embedding machine 


.١‏ لەم به‌شه‌ی که به نه‌شته‌رگه‌ری لابردراوه چه‌ند پارچه‌یه‌ک وه ر ثه‌گرین نه‌یخه‌ینه 
ناو که‌پسوله‌وه و ھەر که‌سوله‌و کژدی نه‌خوشی GH‏ له‌سه‌ر دا نه‌نین دوای 
نه‌یخه‌ینه ناو ثامیری(۲۲۵6۵550۲ (Tissue‏ 

oY‏ امیری پرژسیسه‌که که Gy‏ هاتوه له چه‌ند مه‌وادیک پارچه گوشته‌کان پاک 
نه کاته‌وه ھەر Sy gli‏ تیا بیت نه‌ی هێنیته ده ره وه و مۆم جیگه‌ی ناوه‌که ثه‌گریتهوه. 

۳._دوای ته واو Giggs‏ نامیّره‌که پرؤسیسه که پارچه گؤشته کان نه‌که‌ینه ناو قلبه‌وه و 
مۆمى تن ثه‌که‌ین و ه‌یخه‌ینه سەر به هر تاکو سارد بیت مومه‌که‌و بیبه‌ستیت . 

t‏ دوای نه‌وه‌ی مومه‌که به‌ستی به مایکروتوم پارچه گوشته‌کانی ناو مؤمه کان 
ده‌برین و ریکیان نه‌که‌ینه‌وه تاکه به یکی سیکشنیان ليو هر بگیرن دوای که 
OLS)‏ کردنه‌وه dyad GLa‏ سەر سەهۆڵ ۲۰ ده‌قه‌یه‌ک ساردیان ثه‌که‌ی bed‏ 
سیکشن وەر نه‌گرین و ئه‌يخه نه سەر وه‌ته‌ر باس که پره له ئاو تاکو سیکشنه‌که 
ته‌واو بکریته‌وه و به سلاید ستکشته‌که هه‌ل نه‌گرین . 


0 دوای ثه‌وه سلایده‌کان هه‌مان کودی سەر که‌پسوله‌کانی لئ ه ده ین و OLA‏ 
خه‌ینه ناو سلاید ھۆلدەر و دواتریش نه‌یخه‌نه ناو توفن . تاکو مۆمى ناو پارچه 
گوشته‌کان بیته ده‌ره‌وه‌و ناماده بیت بؤ ره‌نگ کردن.. 

. ئەيخەينە ناو امیّری ره‌نگکردن بو په‌نگ کردن Ob‏ به مانوه‌لی په‌نگی ثه‌که‌ین که 
چه ند مه‌وارد ڕەنگیک تیدا به کار يەت له دوایشا که سلایده‌کان ته‌واو بوو که‌فه‌ری 


ثه‌که‌ین و ثه‌بی به سلایدیکی هه‌میشه‌ی و دواتر له ژێر مایکروسکوپ سه‌یری 


DNA Primers DNA س‎ Bufter/Cotactors 
Template Polymerase 


* Alpha Thermal Cycler. 
ناساندنی پارچه‌کانی ثامیره‌کان.‎ 
ریکخستنی ئامێرەکە.‎ 
باسکردنی سوژفتویری ثامیّره‌که.‎ 
به‌رنامه‌ی داریژراو.‎ 
„Gradient ریکخستنی مه ودای پله‌ی گه رمیه کان‎ 
نوئ.‎ GSS User account دروستکردنی‎ 
ثه‌کاونته‌ی ده ته ویت.‎ gad کردنی‎ log in چونیه‌تی‎ 
کردنی ثه‌و ثه‌کاونته‌ی له‌ناویدایت.‎ log out چونیه‌تی‎ 
„password چۆنيەتى گورینی‎ 

+ Programming-10. 


چۆنيەتى به‌ریکردنی سامپڵی نه خؤش. 


9:۲ 


Polymerase chain reaction-PCR 


Alpha Thermal Cycler 


ناساندنی پارچه‌کانی ثامیره‌کان 
به‌شی پیشه‌وه‌ی: 

(Sues -theated lid pressure knob 

کردنهوه‌ی قه‌پاغی شوێنى دانانی سامپله کانه. 
6 1:0:- به داگرتنی ثه‌و دوگمه‌یه راسته‌وخو 


قه‌پاغه که هەڵدەدرێتەوە. 


-android HD touchscreen interface 
شاشه‌ی ئامێرەکە که سیسته‌می سوفتویری‎ 
نامیره‌که له خۆ دەگرێت.‎ 


USB port‏ :- شوینی دانانی میمۆریە. 


به‌شی دواوه‌ی ئامێرەکە: 

-:mains cable inlet‏ شوینی به‌ستنی 
LIS‏ سه‌ره‌کی. 

ý on/off rocker switch 
داگیرساندن و کوژاندنه‌وه‌ی ئامێرەکە‎ 


به‌کاردیت. 


USB port‏ :- ته نها بو کالیبره‌یشن و 
خزمه‌تگوزاری به کاردیت. 

دامه‌زراندنی ثاميٌره که 

سه‌ره تا ئامێرەکە له شوینیکی ته‌خت و گونجاو دادەنێیت. دواتر دلنیابه له وه ی که 
لایه‌کانی جیهازاکه که کون کون کراوه بو هه‌واگزرکی به‌هیچ به‌ربه ستیک نه‌گیراوه, 
لابردنی بلوکه‌کان که شوینی دانانی ساپله‌کانه ته نها له لايەن نه‌ندازیاری 
تامیره هوه ثهنجامدهدرزت, 
دواتر که‌یبله کانی کاره با بەشوێنى گونجاوی خویان ببه‌ستهوه. 
دواتر کاره‌باکه‌ی بو دابگیرسینه له پلاک و دواتر دوگمه‌ی Switch ON‏ دابگره له 


دواوه‌ی ثامیره‌که و ثه‌وکات شاشه‌که رووناک ده بیت له پێشەوە. 


سهره‌تا قه‌پاغی سه‌ره‌وه ده‌که‌ینه‌وه به داگرتنی ثه‌و دوگمه شینه خره‌ی که ده که وت 
سهره‌وه‌ی قه‌پاغه‌که gah‏ قه‌پاغه تا 45 پله ده‌تواندریت بکریِته‌وه ئەوگەر ویستت 
داشیخه‌یت ئه‌وا قه‌پاغه‌که بۆ خواره وه داده‌گریت تا گوێت له ده‌نگی کلیکیک 
دەبێت. 
دواتر سامپله‌کان له ناو بلوکه‌کان دابنئ. ئەگەر تیوبه‌کان يان تیوبی ستریپه‌کان 
به ته نها به‌کارت هێنان ثه‌وا بوشایی با له نیوانیان هه بیت بەس به‌شیوه‌یه‌کی 


يه کسان تا هاوسه‌نگی لیده‌کان (110)جێگیربێت. 


ott 


gah ۳‏ لیده‌ی که گەرمدەبێت ده‌سکیکی پیوه‌یه که ده‌سورئته‌وه تا باریکی هاوسه‌نگی 


په‌سان دروستبکات له ناو سامپله که. بو دروستکردنی پاستانیکی دروست:- 


وه به پنچه‌وانه‌ی میلی کاتزمیر تا Sod‏ بگاته شوینی 


.B‏ دواتر سامپله‌کان له ناو بلؤکه که دابنئ و قه‌پاغیه‌که دابخه. 


C‏ دواتر ده‌سکه‌که بسورینه‌وه به ناراسته‌ی میلی کاتژمټر تا به رگریه‌ک هه ستپیّده که‌یت 


دواتر جوان قه‌پاتی بکه‌وه بەس زور به توندی ناء 


SEIS .٤‏ که په‌ستانیکی گونجاو دروستبوو نه‌وا پئویست ناکات بیگوریت مه گه‌ر 
نامیره‌که بگوازیته‌وه يان به‌مه‌به 
بتەوێت بیگوریت. باشترین شت ه‌وه‌یه که 
نسبه‌ی په‌ستانه‌که بپشکنیت هه موو کاتیک که 
سیسته‌مه که سامپلّی پئ ره‌نکرابیت. 
۵ ده‌ستت با خاوێنبێت ھەر کاتیک ویستت 


قه‌پاغی لیده‌که بکهیتهوه يان دایبخه‌یت. 


سژفتویری Alpha cycler‏ یارمه‌تی به‌کارهیینه‌رهکه‌ی ده دات که به‌خیرایی 
و به اسانی بتوانیت پرژگرامه‌کانی thermal cycler‏ دروستبکات به به‌کارهینانی 


شاشه‌یه‌کی ساده‌و به‌رنامه‌یه‌کی روون. سوفتویری ئامێرەکە خوی له شەش مودیول 


وه که ثه‌وش له home screen‏ موه ده‌توانیت بچیته ناویان و GIS‏ پیبکه‌یت. 

-:Run a program «‏ به‌هوی ته‌و مودیوله به‌کارهینه‌ر دەتوانێت نه‌و پرژگرامه‌ی که 
ثیشی له‌سه‌ر ده کات پیی ره‌نبکات . 

-new program ۰‏ به هوی gai‏ مودیوله به‌کارهینه‌ر ده‌توانیت به شوه یه کی مانووه‌لی 
پرژگرام دروستبکات بژ thermal cycler‏ 


wizard ۰‏ تنصهعچ ٨٥‏ م:- به هوی g‏ مودیوله‌وه بەكارھێنەر دەتوانێت ب 


ه یه کی 

ئۆتۆماتيكى پرۆتۆكۆڵ دروستبکات به پشت به‌ستن به primer sequence‏ و 
قه‌باره‌ی template‏ و پله‌ی گه‌رمیه (TMg‏ 

6۵1٥ program ۰‏ به هوی له‌ و مودیوله ده توانیت بچیه ناو فایلی رټکخستن وه 

به هؤيه وه بەكارھێنەر دەتوانێت بگه‌ریت بو ثه‌و پرۆگرام و راپؤرتانه‌ی که پاریزراون 


له‌ناو به‌رنامه‌ی ئامێرەکە . وه بو چاککردنی ھەر گورانکاریه‌ك که ده ته ويت 


546 


ئەنجاميبدەيت. 


status ۰‏ >061:-لیره بەكارھێنەر ده‌توا 


ثه‌وه دیاریبکات که پرژگرامه‌که له‌سه‌ر 


یەک بلۆک يان زیاتر ره‌نیکات. 


n ۰‏ setti:-لێرەدا‏ به‌کارهینه‌ر دەتوانێت ئه‌ و باره دیاریبکات که سیسته‌مه‌که کاری 
پیده‌کات. بۆ نمونه:- 
sah‏ گه‌رمی بو هه‌نگاوه‌کانی Cycling‏ زمانی به‌رنامه‌که . وه‌ستاندنی 


به‌رنامه‌کان هتد.. . 


-:recent program ۰‏ 94 پرؤتؤکؤلٌانه نیشانده‌دات که ره‌نکراون له‌سه‌ر سیسته‌مه که. 


iback ۱‏ - به‌هویه‌وه ده توانیت بگه‌رئیته‌وه بو په‌یجی پێشوتر. بوگه‌رانه‌وه بو چه ند 
په‌یجیکی پێشوتر به به‌رده‌وامی له سه ر یەک دایبگره. 


„home screen به‌هویه‌وه ده‌توانیت بگه‌رئیته‌وه بۆ‎ - 10826 ٣۳ 
به‌هویه وه ده‌توانیت بحه‌رییته‌وه بۆ‎ 


recent ٣۳‏ -به‌هویه‌وه ده 
کردوته‌وه. 
» کاتیک که پێویست ده کات داتای نوی تۆمار بکه‌یت ئه‌وا ثه‌وکات كیبۆردێک به 


نیت چه‌ند په‌یجیک به‌یه که‌وه نیشانبده‌یت که پێشوتر 


ده‌رده که وت که cull gion‏ به‌کاریبهینیت بو نوسینی ثه‌و زانیاریانه‌ی که ده ته وپٍ 


Example keyboard 


Step duration 


بو ه‌وه‌ی به اسانی پروگرام ده‌بنیین بو ثامیره‌که کۆمەڵێک به‌رنامه‌ی دارێژراو 
aaa‏ له USB memory‏ که دانراوه بو سیسته‌مه‌که, که gA‏ به‌رنامانه به‌رده‌ستن 


و ده‌توانیت راسته‌وخو کوپیان بکه‌یت و به‌کاریان بھێنیت يان بیانگوریت به ویستی 


خوت. ثه‌و به‌رنامانه‌ی که دابه‌زیندراون بو سیسته‌مه‌که به‌وردی له خواره وه ده‌یان 


خه‌ینه‌روو:- 


o4۷ 


Instrument and program defaults 


Parameter Gradient 50 to 60 deg, 3 Step Template RT PCR Template 
Heated Lid noc noc noc 

Heated lid before progam On On On 

Sample cooling On On On 

Polymerase activation 95°C, 0500s 95°C, O5m0s 95°C, 05m00s 

سس سس ساسا Final extension‏ 

Final store 10°C for infinite time 10°C for infinite time 10°C for infinite time 


Thermal cycling conditions 


Parameter Gradient 50 to 60 deg, 3 Step Templar 
Stage 1 

Number of cycles 38 35 ۱ 

sep) 95*00 95°C 0030s 45°C, 4000s 
Step 2 $0 to 60°C, 00m30s 56°C, 00m30s 9 
7 سس ساسا‎ 

Stage 2 

Number of cycles 40 

۱ 95°, ٢ 
1 سنا‎ 
Step 3 سس‎ 


ئەم ریکخستنه گرینگه بو دیاریکردنی گونجاوترین باره‌کانی قؤناغی annealing‏ 

بو کارلیککردنه کان. ده‌تواندریت gah‏ ریکخستنه که به شيوه يه کی ته‌دریجیه دابندرێت له 
نێوان aly‏ گه‌رمیه‌کان له ھەر هه‌نگاویکی پرؤگرامه کان. 

aly gai - :Set temperature ۰‏ گه‌رمیه‌یه که ده که ويته ناوه‌راستی ستوونه که Optimu‏ 

ه واته گونجاوترین پله‌ی گه‌رمییه بو کارلیک. که نه‌و gah‏ گه‌رمیه‌ی لهو نزمتره 


داده‌ندریت به minimum‏ و ثه‌وه‌ی له‌وه زیاتره به Maximum‏ داده‌ندریت. 
رێت با و نهوه‌ی له‌وه زیاتره ب ری 


3 0 710 0 0 00 < 


Lowest Set Highest 
temperature temperature temperature 
Gradient 


-Maximum temperature +‏ له ریزبه‌ندیه‌که به‌رزترین پله‌ی گه‌رمی 2960 بۆ 
دابندریت به گویره‌ی جوری بلؤکه که. 

-:Minimum temperature +‏ که gal‏ گه‌رمی 1060 بو داندراوه لهو مه ودای پله‌ی 
گه‌رمییه‌ی که asda‏ له نیوان 100-1006. 

نمونه لهسه‌ری لهو خشه‌یه‌ی خواره‌وه سه‌یربکه:- 


Gradient Set temperature Lowest temperature Highest temperature 
eo co Column 1 (°C) Column 12 (°C) 
10 55 50 60 
15 وو‎ 47.5 625 
29 55 405 69.5 


دروستکردنی oS USER ACCOUNT‏ نوی 
. سه ره تا دوگمه‌ی LOGIN‏ دابگره که ده که ويته به‌شی سه‌ره وه ی „Home screen‏ 


٣٢‏ دواتر Create an account‏ دیاریبکه. 
٣۳‏ دواتر ورده‌کاریه‌کان ته‌واو بکه‌و بینوسه:-1031116 user‏ و Password‏ و Re-enter‏ 


ت يان نا. 


۵ دانانی پاسۆرد هه لّبژارده یه به ویستی خۆت داید 


.٤‏ دواتر create account‏ دابگره بو خه‌زنکردنی پرؤفایله که. 


Hi 


‘np you Brera ond rev ووی‎ ١ and apply you omn personahe setting و ووا وا‎ he vate 


= 


هه 


1 0١ A S DOG IN جقنیه‌تی‎ 


۱ سهراتا LOGIN‏ دابگره له سه‌ره‌ری „Home screen‏ ۳ 
۲ دواتر login‏ دانگره له dog in screen‏ | 
۲ دواتر ناو و پاسوردی خۆت بنوسه. ۱ 


۶ دواتر login‏ بکه. 


جونیه‌تی LOG OUT‏ کردنی 945 نه‌کاونته‌ی له‌ناویدایت | 


سه‌ره تا user name‏ که دابگره له home screen‏ دواتر log out‏ دابگره, 


جونیه‌تی گذرینی PASSWORD‏ 
بو گورینی پاسورد له‌کاتیکدا تۆ له‌ناو ثه کاونته‌که‌ی ثه‌وا user name‏ دابگره له 

slog in screen دابگره له‎ change password دواتر‎ home screen 

۱ سه ره تا پاسوردی پێشوترت بنوسه. 

۲ دواتر پاسورده نوێكە. 

۲ دواتر دوباره پاسورده نوێکه بنوسه‌وه. 

t‏ دواتر دوگمه‌ی change password‏ دابگره بو خه‌زنکردنی پاسورده نویکه, 
ثه‌وبه‌شه رینیماییمان ده داتئ له سه‌ر دوو شیوازی به‌رنامجی Alpha cycler‏ 

ت تا به شیوه‌یه‌ کی توتزماتیکی 


به‌رنامه دروستبکات له‌سه‌ر چه ند پارامیته‌ریکی که می به کارهيٌندراو. دووه م شیواز 


1 که يه که م شێواز program wizard‏ به‌کارد 


چونه ناو به‌رنامه‌که‌یه له ریگه‌ی New program‏ که دوگمه که داده‌گرین له home‏ 
6 که له‌ریگه‌یه‌وه به‌کارهینه‌ر ده‌توانیت کزنترولی هه موو یه‌که‌کانی به رنامه کان 


بکات. 


1 = 
- 
nore‏ 
س 
۲ _- 
یریس 000030 = 
سو داد 
m 3‏ ى 
on‏ 


Soars 
TOTAL PROGRAM DURATION 00:52:45 


Huer DELETE 


به‌به‌کارهینانی نه‌و به‌رنامه‌یه به‌کارهینه‌ر ده توانټت پرۆتۆكۆڵێكى SEL EE‏ 


دروستبکات به پست به ستن بهم پیوانه‌ییانه‌ی خواره‌وه. 

"11175 يان‎ Primer sequence ۰ 

Length of amplicon ۰ 

Template source ۰‏ (به‌کتریا , ناوک سه‌ره‌تایی يان پلازمید) 

:Special consideration +‏ - کزمه‌لنک مه لبژارده‌ت ده‌داتی که ته‌رخانکراون بو 
به‌کارهینانی Hot start Taq polymerase‏ که له‌گهل پله‌ی گه‌رمیدا ریکخراون 
پیکه‌وه به پشت به ستن به تفته نایترژجینیه‌کان AIT‏ له‌گهل G/C‏ که به‌هویه‌وه 
به‌کارهینه‌ر ده توانټت له شاشه‌که قوناغی 67 زیاد بکات. 

+ دواتر له Home screen‏ پرژگرامی wizard‏ دیاریبکه. که pai‏ به‌رنامه‌یه له چوار 
هه نگاو پێکدێت که پیویستی به quae user* input‏ بو دروستکردنی پروتوکزل. 
هه‌نگاوی يه که م به‌کاردییت بو دیاریکردنی melting temperature‏ له زنجیره‌ی 


پرایمه‌ره‌کان له به‌هاکانی Tm‏ 


I'd like the melting temperatures calculated for me from the primer sequences 


I'd like to provide the melting temperatures myself 


۰ ئەگەر تۆ جوری يه که مت به‌کارهینا ه‌وا په‌یجیکی ترت بو د 


وه که دوو جر 
ریزبه‌ندی پرایمه‌ری تێدایه دواتربو نمونه کلیکت primer sequence 1 jawal‏ کرد 
» ثه‌وکات کیبوردیک ده رده که‌ویّت له‌سه‌ر شاشه‌که ثه‌وکات بنوسه که چ ریزبه‌ندیه‌کی 
پرایمه‌رت دەوێت له زنجیره‌ی یه‌که‌م دواتر Next‏ دابگره. دواتر له primer‏ 


Sequence 2‏ ش بنوسه‌و دواتر Done‏ دابگره. 


Primer Sequence 1 ۰.5۸۲۵۲ ۱ جوری‎ 
] Sequence 2 _stesToaccareatcacstad ۱ جوری‎ 


oor 


p a ۰‏ دانانی yd‏ به‌هایه‌ی که ده ته وت خۆت Gals‏ بکه‌یت ثه‌وکات کلیک 
له سه‌ر جۆرى 

۰ دووه م بکه. دواتر په‌یجیک ده‌بیته‌وه و()0) 1 primer‏ دابگره ئه‌وکات كیبۆردێک 
به ده‌رده که‌ویت له‌سه‌ر شاشه‌که و دواتر ثه‌وه‌ی ده ته وت بینوسه له Melting‏ 
temperature‏ ی پرایمه‌ری په که م دواتر Done‏ دابگره. دواتر دیسان له Melting‏ 


temperature‏ ی پرایمه‌ری دووه م نه‌وه‌ی ده ته وت بینوسه‌و دواتر Done‏ دابگره. 


دوای ته‌واوکردنی گورانکاریه‌کان له ھەر یەک له‌وجوره‌ی ویستوته ه‌وکات SUS‏ 
بکه لەسەر NEXT PAGE‏ که ده که وټته به‌شه سه‌رهوه تا بچیته ه‌نگاوی دووهم. بو 
گه‌رانه‌ومش بؤ په‌یجی پێشوتر کلیک له‌سه‌ر PREVIOUS PAGE‏ بکه. *** 


< pneviousrace > 8 


هه‌نگاوی دووه‌م بریتیه له دیاریکردنی مه‌ودا دریژی به رهه می PCR‏ له kb‏ 
۰ کلیک jawal‏ ه‌و هێڵەبكە که له ته نیشت o product length kb‏ بو نوسینی درټژی 
PCR‏ که مه‌ودای درێژيەكەش له نێوان .0.5-Skb‏ هه موو نه‌ و به‌هایانه‌ی که‌مترن 
له 0.5 ماوه‌ی 


What is the length of your PCR product? 


Product length (Kb) 170 


SS" 


* دواتر کلیک next page jawal‏ دابگره بو چونه ناو هه‌نگاویکی نوی. 
هه‌نگاوی atin‏ بریتیه له دیاریکردنی جوری DNA‏ 


۰ يەكێك له و سئ هه‌آبژاردانه‌ی خواری دیاریده‌که‌ین. 


Bacterial 
* Eukaryotic 


Plasmid 


۰ دواتر لیک له‌سه‌ر NEXT PAGE‏ ده‌که‌ین . 
له‌کزتاییدا بۆكسى پشکنین به‌کاربینه بو دانانی ھەر مه‌رجیکی تر له لیستی 
كۆتايى که ده‌رده‌که‌ویت 
I'm using hot start polymerase‏ ۴ 


| need a high specific PCR (touchdown PCR) 


The AT content of my template is larger than 70% 


The GC content of my template is larger than 70% 


* دوای gogai‏ که کژتایی هات SUS‏ له سه‌ر FINISH WIZARD‏ بکه له‌به‌شی 


سهره‌وه CY‏ راست. دواتر پرژگرامی کؤتایی به‌ده‌رده که‌ویت 


== 


950% 9500 مالس 


هبدن 
TOTAL PROGRAM DURATION 02:02:08‏ 
٢‏ × "`" 


* بو تومارکردنی پرژگرامه‌که کلیک لەسەر SAVE‏ بکه و بۆكسێکت بو دەبێتەوە. 
» دواتر له‌ناو بکسه‌که gah‏ دیاریبکه که ده ته وت پرۆگرامەكە بەردەستبێت بۆ 


هه مووان Everyone‏ یاخود ته‌نها بو تۆبێت just me‏ دواتر دوباره Save‏ دابگره‌وه 


noo > nunano save [4 save‏ م 


al 


بو چونه ناو به‌رنامه‌کان به‌شیوه‌یه‌کی مانوهل 


new program بچۆ سەر‎ home screen له‎ e 
بچو سەر‎ 


۰ دواتر په‌یجیک ده بيته‌ وه که 945 پروگرامانه‌ی jawal‏ که له setting‏ بۆت دابه‌زاندوه. 
‘Heated kid .۸‏ - ده‌توانیت on/off‏ ی بکه‌یت. 1 
:Preheat lid 8‏ - ده‌توانیت on/off‏ ی بکه‌یت 

Sample cooling .C‏ - ده‌توانیت on/off‏ ی بکه‌یت پیش ثه‌وه‌ی سامپل رەن بکه‌یت. 

Add a new stage 2‏ -ده‌توانیت هه نگاويک زياد بکه‌یت له گه لل یەک هه‌نگاوی Gah‏ 
گه‌رمی بو هه‌نگاوه‌کانی پله‌ی گه‌رمی که Gh‏ داندراوه.ته‌م هه نگاوه دەتواندرێت 
سوربدرێت زیاتر له 99 چار. 

final store و‎ final extensions touch down -که‎ :Add a special step .E 
+9943 S00 steps 


Da مس‎ 


00:05:00 پس‎ D 
B | سس‎ 
100¥ 
c imnoa > iS 


TOTAL PROGRAM DURATION 00:13:08 


` "° x onere 


soy 


(. سهره‌تا gah‏ راکه‌ی سامپله‌کانی هه‌لگرتووه 
له‌سه‌ر ثه‌و بلکه‌ی داده‌نلین که دیاریکراوه 


بوی و دواتر دایده‌خه‌ین. 


Y |‏ دواتر ده چینه سەر شاشه‌که و SUS‏ له سه‌ر 9 © 0 


Run a program‏ دەکەین و په‌یجیکی نوی 


دەیتەوە. 000 


Y‏ لەوێدا کلیک لەسەر test‏ ده‌که‌ین و بۆكسێكمان بۆدەبێتە چوار فرمانی تێدایه 


هه‌رچواری دەكەينە YES.‏ 


4. دواتر Run jasad SUS‏ 
ده‌که‌ین و سامپله‌که رەن ده بیت 


وچاوه‌رنده که‌ین تا ته‌واو دەبێت. 


Polymerase chain reaction-PCR 

PCR‏ - ته و ته‌کنیکه‌یه به‌کاردیت بۆ زیادکردنی Ob‏ دریژکردنه‌وه‌ی پارچه‌یه‌کی 
دیاریکراو له گه‌ردی DNA‏ له ناو تاقیگه‌دا. 

*له‌گهل gad‏ ته کنيکه دا بریکی كەم له مادده‌ی بؤماوه یی دەتواندرێت زیادبکرێت 
یاخود درټژبکريته ‌وه(واته بۆ دروستکردنی ژماره‌یه‌ کی گه وره له كۆپى DNA‏ به‌کاردیت) 
که یارمه‌تیده‌ره بو دیاریکردنی DNA‏ یه‌که‌و ده‌ستکاریکردنی. 

*به‌کاردیت بو دوزینه‌وه‌ی gai‏ زینده‌وه‌رانه‌ی که dyos‏ هی نه خؤش GSA‏ 
بوماوه مادده‌که‌ی وه‌ک قایروس و به‌کتریا هتد.... هه‌روه‌ها به کاردیّت بو دیاریکردنی 
جیاوازیه بوماوه‌ییه‌کان که بازدان به‌سه‌ر جینه‌کان دادێت و له ثه‌نجام بوماوه‌بابه‌تی 
جیاوازمان ده داتئ. 

PCR 

*بۆچى به ناوی Polymerase‏ ناومان نا؟ 

-چونکه تاکه ثه‌نزیم که به‌شداریده‌کات gal‏ کارلیکه DNA polymerase‏ . 

*بوچی وتمان Schain‏ 

-چونکه ه‌و مادده‌یه‌ی که له کارلیکی يه که م دروستده‌بیّت substrate dhos‏ بو 
کالیکه‌کانی دواتر یەک له دوای یەک به‌شیوه‌ی زنجیره‌یی. 


deoxyribonucleic acid- DNA 


DNA Ladder Double Helix 


“DNA‏ بوماوه بابه‌ته له مرۆف و زوربه‌ی زینده‌وه‌ره‌کانی تر. که له دوو قالب 


double helix, پێکدێت به ده‌وری یه‌کتردا لوولیان خواردوه پیی دەترێت‎ (strand) 


0 ۸« پێکدێت له سئ پیکهاته‌ی سه‌ره‌کی: - Sugar, Phosphate, Nitrogen Base‏ 


((Adenine, Guanine, Cytosine 


یەک قالب پێکدێت واته wua . single stranded‏ 


۸پیکدیت له سێ پیکهاته‌ی سه‌ره‌کی: 


(Adenine, Guanine, Uracil Cytosine) 


Ribonucleic acid-RNA 


لی 
ğ- Sugar, Phosphate, Nitrogen Base‏ 


` ' ° 


DNA gai ly -:Target DNA or template‏ يهى که دەمانەوێت له‌به‌ری 
بگرینه‌وه و ژماره‌کی زور كۆپيمان دەستكەوێت. واته نه‌و پارچه‌یه‌ی که دەبێتە 
هوی نه‌خوشی له فایرژسه‌که يان به کترياکه هتد.., 
-Pair of primer‏ پارچه‌یه‌کی کورته له بزماوه 
بابەت که Gh‏ ده‌ستپیک دیاریده‌کات له 


sUlr — "n ١ 


دروستکردنی DNA‏ هه تا نه‌و پارچه‌یه به قالبی ۴ 

Somes 
1 67 روونادات. که‎ DNA نه‌نوسیّت دروستبوونی‎ DNA 
ھەر له‌گهل به‌یه‌که‌وه به‌سترانی پرایمه‌ر به قالبه‌که‎ 


يه که م نيوكليۆتايد به پرایمه‌ره‌وه ده‌نوسیّت ودریژبونه‌وه که ده‌ستپیده‌کات. 


-:d NTPs‏ که تفته نایترژجینیه‌کان ده‌گرئته‌وه بو گه‌شه‌پیکردنی قالبی DNA‏ و 


Adenine, درووستکردنی. که ه‌وانیش‎ 
-Guanine, Thymine, Cytosine 


thermostable DNA polymerase 
ثه‌نزیمی‎  -:(Taq polymerase) 
زور گرینگه بو دروستکردنی‎ polymerase 
يه کان ده‌گوازیته‌وه و‎ dNTPs که‎ DNA 
DNA ی ده‌به‌ستیته‌وه و قالبی‎ Primer به‎ 
یه که دروستده که ن.‎ 

-:Buffer solution‏ نه‌و گیراوه‌یه‌یه که 
ژینگ‌یه‌کی کیمیایی گونجاو دابینده‌کات 
بو چللاککردن و DNA Gale‏ 
.polymerase‏ 


KEI 


DNA چالاککردنی‎ p كۆفاكتەرێک رژل ده‌بینیت‎ Soy -Mg++ ions . 


6 که توانای ده‌دات تا بتوانێت dNTPs‏ يه کان به‌یه‌که‌وه بلکێنێت بو 


دروستکردنی قالبی DNA‏ 


لر یه 
د ېې 


DNA NTPs Buffer/Cofactors 


به شوه يه کی گشتی PCR‏ له سئ قوناغی سه‌ره کی پیکدیت:- 

6920 له که‌م هه نگاوی نه نجامدانی پشکنینی PCR‏ ه. که تیایدا 
هه‌ردوو قالب (strand)‏ ی DNA‏ له يه کتری جیاده‌بنه‌وه که به‌یه‌که‌وه لکاون به 
بوندی هایدرژجینی و Double strand‏ يان پیکهیناوه. نه‌و بونده هایدرژجینیه 
تیکده‌شکینین تا single strand DNA‏ مان ده‌ستکه‌ویت. gd‏ بونده‌ش تیک 
ده‌شکیت به پله‌ی گه‌رمی به‌رز 946 یاخود به گویره‌ی جۆرى بؤماوه بابه‌ته‌که له 
نیوان (94-95C)‏ تیکده‌شکیت. تیکشکانی ته‌واوی بونده‌کان 2 خوله‌ک ده‌خایه‌نیت 
لهو aby‏ گه‌رمییه به‌رزه.( ئاگاداربه له دوو خوله‌ک زیاتر تټپه رنه کات Gos‏ ثه‌وکات 
ثه‌نزیمه‌کان به تایبه‌تی Polymerase‏ چالاکیه‌که‌ی له ده‌ست ده دات Gk‏ قالبی 
DNA‏ یه که تیکده‌شکلت). 


TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT‏ + قالبی یەکەم 
Denaturation‏ 


Gall : Li,‏ دووەم 


Primer له و قوناغه‌دا‎ PCR دووه‌مه له پشکنینی‎ ¢lSiaa-:Annealing 
ی که له هه‌نگاوی یه که م له قالبه که یتری جیابوته‌وه‎ DNA ده به ستريته وه به و پارچه‎ 
له‎ 


یکی دیاریکراو له‌سه‌ر پارچه DNA‏ يه که له پله‌ی گه‌رمی دیاریکراودا -50 
((56C‏ وه نزیکه‌ی 15-60 چرکه دەخايەنێت. (ته‌گه‌ر Gaby‏ گه‌رمیه که زور به رزبیت 
olo Primer‏ ناتوانن به قالبی DNA‏ یه‌که‌وه بنوسێت. ئەگەر زور نزمیشبێت 


له‌وه‌یه Gog‏ بنوسیّت بەس به سه‌رکه‌وتوویی نا زوو لێى دەبێتەوە). 


Annealing 


Primer 


, Hn , 


1 :-هه نگاوی كۆتاييە له پشکنینی gal PCR‏ قۆناغەدا نیوکلتایده‌کان 
زیاد ده بن بو قالبی DNA‏ يه که لهو شوئنه‌ی که aSo Primer‏ به‌ستراوه‌ته‌وه به 
قالبه‌که به هاوکاری ثه‌نزیمی polymerase‏ نیوکلْوتایده‌کان زياد ده بت تا ته‌واو 
دەبێت . وه پله‌ی گه‌رمی گونجاو بو aadi‏ کارلیکه له نیوان (70-800) وه ماوه‌ی 


یەک بو دوو خوله‌ک ده‌خایه‌نیت. 


۱ ۱ 
nn Dan pines 


+ >¬ Extension 
pa 


New DNA Strands 7 


گیراوه‌کانمان که به بری چه‌ند ده‌مانه‌ویت ده‌توانین 
دیاریبکه‌ین pl)‏ 1-100 نلم 1-100 بِلم1-10). ته 
ga -:Benchtop Centrifuge‏ سه‌نته‌رفیوجه Gilg‏ 
هه لٌگرتنی تیوبی 0.5ml/1.5ml‏ ی ههیه که به خیرایی 


13000-14000rpm‏ ده‌توانیت بسورێتەوە. 


as ad DNA / RNA extraction kit‏ چه‌ند 
گیراوه‌به‌کی 4145 که به‌کاریده‌هینین بو جیاکردنه‌وه و 
ده‌ستکه‌وتنی DNA‏ و RNA‏ 

7 به‌کاریده‌هیئین بو تیکه‌لکردنی گیراوه‌کان 
له‌گه‌ل یه‌کتری له ناو تیوبه‌کان, 


-:filter tips‏ که به هزی micropipette‏ دوه ده‌توانیت 
گیراوه‌کان به قیاسی دیاریکراو سه‌حب بکه‌ی و 


به کار 


-Eppendorf tube‏ به‌کاریده‌هینین بۆ هه لگرتنی سامپل, 


-water bath‏ که ثاوی تیدا گه‌رمده‌که‌ین بهو پله 


گه‌رمییه‌ی که دەتەوێت. 


gai -gel electrophoresis ۸‏ ته‌ریقه‌یه‌یه که له تاقیگه‌دا به‌کارده‌هیندریت بو 
جیاکردنه‌وه‌ی DNA‏ و RNA‏ و پرژتینه‌کان به 
گویره‌ی -Molecular size‏ 

-agarose gel ۹‏ ئهو مادده‌یه‌یه که له دیواری خانه‌ی 
قه‌وزه سووره کان وه‌رگیراوه که مادده‌یه‌کی چری 
کاربوهایدره‌یتیه. که به‌هویه‌وه ده‌تواین پارچه‌کانی 


DNA‏ يان Oly RNA‏ پرژتین لێک جیابکه‌ینه‌وه به 


گویره‌ی بارسته‌ی گه‌ردیله‌یی( (Molecular weight‏ 
نه‌وانه‌ی بارستاییان که‌متره خێراتر دورده که وه نه وه له‌وانه‌ی بارساتاییان زژره . 
-:UV transilluminator or gel documentation ۰‏ 
به‌کاردیت بو نیشاندانی ریزبوونی گه‌رده‌کانی 
DNA‏ و RNA‏ و پرژتینه‌کان دوای پروسه‌ی Gel‏ 


.electrophoresis 


gai: Thermal cycler ۱‏ نامیره‌یه که به‌کاردیت بو 


دریژکردنه‌وه‌ی سامپلی DNA‏ به رټگه‌ی PCR.‏ 


گرینگترین ثه‌و جورانه‌ی PCR‏ که زور به‌کاردیین 
Reverse transcribed PCR(RT-PCR)‏ . 
Touchdown PCR‏ . 
Nested PCR‏ . 
Multiplex PCR‏ . 
Site Directed Mutagenesis‏ . 
Quantitative Real-Time PCR(Q-PCR)‏ . 
Host-Start PCR, etc.‏ . 


-:Reverse transcribed PCR (RT-PCR)‏ لهو جوره دا RNA‏ وه کو قالب 


سم ىم سم ض NY‏ 


بەكاردەهێندرێت. که هه‌نگاویکی زیاتر له خوده‌گریت بو ئەنجامدانى PCR‏ که 
به‌کاردیّت بو دیاریکردن و دریژکردنه‌وه‌ی قالبی RNA‏ که تیایدا سهره‌تا ده بت 


RNA‏ بگه‌ریندریته‌وه بۆ باری پیشووتری واته DNA‏ ئەویش Ghee‏ ثه‌نزیمی 


Reverse Transcriptase‏ دواتر هه‌نگاوه‌کانی Annealing‏ و extension‏ ی بۆ 
ثه نجامده‌دریت. ثه‌و جره‌یان پشکنینی GUIS‏ پیده‌کریت. 

Touchdown PCR ٢‏ لەم جؤره دا کارلیکه‌کانی PCR‏ زور به وردی ثه نجامده‌دریت 
Gh gai‏ به هوی به رنامه په کی شيوه بازنه‌یی که تیایدا پله‌ی گه‌رمی له هه‌نگاوی 
1 به شيُوه يه کی ته‌دریجی داده به زيت واته (1-26) پله داده به زیت 
هه موو چرکه‌یه‌ك تا ده گاته ئه‌ و Cal‏ گه‌رمییه‌ی که له هه‌نگاوی annealing‏ 
پیویستمان پییه‌تی تا primer‏ کان بتوانن به قالبی DNA‏ په وه ببەسترێن.بۆ 
دیاریکردنی به‌کتریای Mycobacterium bovis‏ به‌کاردت, 

aal-:Nested PCR ٣۳‏ جوره‌ی PCR‏ دا دووجووت پرایمه‌ری جیاواز به کارده هیٌندریت 
بو دریژکردنه‌وه‌ی زنجیره‌ی له و قالبه‌ی که دەمانەوێت دریژی بکه‌ینه‌وه. جووتی 
په که م به‌کاردیت بو دریژکردنه‌وه‌ی زنجیره‌که به پیچه‌وانه‌ی جووتی دووه‌می 
پرایمه‌ره‌که. بو دیاریکردنی به‌کتریای Mycobacterium tuberculosis‏ و 
دیاریکردنی جینی therpoB‏ به‌کاردیت. 

-:Multiplex PCR.‏ لهو چوره‌ی PCR‏ دا ژماره‌یه‌کی زور له پرایمه‌ر به‌کاردیت 
که Luli‏ چه‌ندین زنجیره‌ی جیاوازی DNA‏ دروستدەبێت له خووه. که به‌کاردیت 
بو دیاریکردنی RNA‏ و DNA‏ ی چه‌ندین هوکاری نه‌خوشی به هوی چه‌ندین 
پرایمه‌ری جیاواز. 

gai -:Site Directed Mutagenesis ۵‏ جوره‌یان به‌کاردیت بؤ دروستکردنی 
گورانیکاری له پارچه‌یه‌کی دیاریکراویی DNA‏ که دەمانەوێت له هه‌ردوو قالب 
ails‏ له Double Stranded DN‏ که رووبدات. 

-Quantitative Real-Time PCR (Q-PCR) 6‏ لەم جوره‌یاندا دریژبوونه‌وه‌ی 
قالبه‌کانی DNA‏ و پئوانه‌کردنی خه‌ستی نه‌و DNA‏ يانه به‌یه که وه ثه نجامده‌درتت.. 

Taq ته‌کنیکه‌یه که ناھێڵێت ھەر له‌سه‌ره‌تاوه‎ ga -:Host-Start PCR, etc. 7 


dNTPs; polymerase‏ چالاک بێت وگه‌رم بێت تا هه‌نگاوی کرداری گه‌رمکردنه که 


ده‌ستپیده کات. 
(EZ-PCR Mycoplasma detection)‏ 
oie ad ۶‏ به‌کاردیت بو دیاریکردنی بوونی به‌کتریای مایکوپلازما که هوکاری 
سەرەكيە بژ پیسبوونی مادده‌کانی بایولوجی به‌تایبه‌تی cell culture‏ ئه‌ و به کتریایه 
دیواری خانه‌ی نییه ثه‌وه‌ش وایکردووه که ئه‌و YL SH‏ به‌رگری هه‌بن دژی 
ده‌رمانی دژه زینده‌ییه‌کان که ریگری ده کات له دروستبوونی دیواری خانه وه‌ک 
(beta-lactam antibiotic)‏ . 
۰ نه‌و به‌کتریایه به دوو ریگه ci pail gion‏ دیاریبکرت:- 
یه‌که‌م: به ریگه‌ی زه‌رحکردنی راسته‌وخوی به‌کترياکه بەڵام ه‌و gah‏ رنگه‌یه کاتی 
زوری دەوێت و وه هه‌ندیک جوری مایکوپلازمه ز‌حمه‌تن بؤ زه‌رعکردن و به HLL‏ 
زەرعناكرێت. 
دووه م: به ریگه‌ی پشکنینی ناوکه 5 (nucleic acid test)‏ له‌ریگه‌ی ته‌ریقه‌ی 
PCR‏ موه. که تيايدا DNA‏ ی به‌کترياکه درێژ ده‌کریت له‌ماوه‌ی چه ند کاتژمیریکی 
که‌مدا. 
۰ به‌کارهینانی کیتی EZ-PCR Mycoplasma detection‏ مانای نه‌وه‌یه که نیمه 
پیویستمان به au Primer‏ بو ثه‌نجامدانی PCR‏ 
PROCEDURE: -‏ 
۰ پیکهاته‌کانی کیته‌که: 
Reaction mix= 2001‏ 
Buffer solution= 1‏ 
لم Positive template control=20‏ 
Internal control DNA template=20ul‏ 


Internal control primers mix=100ul 


٠‏ ه‌و پلهاتان‌ی که له LSS‏ بوونی نییه دەبێت خۆت به جیا ناماده‌یان بکه‌یت: 
Mineral oil‏ 

Agarose بز‎ gel electrophoresis 

Sterile distilled water 


٠‏ ئه‌و که‌لوپه‌لانه‌ی بو نه‌نجامدانی پشکنینه‌کان پیویستمان پیه‌تی: 
thermal cycler‏ . 
sterile microcentrifuge tubes‏ . 
agarose gel electrophoresis‏ . 


„ microcentrfuge 


Veen سر‎ 


. micropipettes and sterile pipette tips 
ی بو بکه‌ین:-‎ PCR ناماده‌کردنی ئه‌و سامپله‌ی ده‌مانه‌ویت‎ ۸ 


۱ سهره‌تا کارتونی کیته که له سه لاجه ده ربهينه‌و راسته‌وخو بیخه ناو ده‌فریکی پر 


Iml ۲‏ له سامپڵى cell culture‏ به‌شی سهره‌وه‌ی ده‌خه‌ینه ناو تیوبیکی 1.5701 ی 


خاوینی به‌کارنه‌هاتوو. 


ab 


بو ه‌وه‌ی پیسیه‌کانی ناو گیراوه‌ی خانه که جیابکه‌ینه‌وه و بنیشێت سامپله که مان 


سه‌نته‌رفیوج ده‌که‌ین له 8250 بۆ ماوه‌کی کورت 30 چرکه. 


دواتر تیوبه‌که له سه‌نته‌رفیوج دەردێنین و به‌شی بنه‌وه‌ی که نیشوی پیسی خانه‌کانه 
فری دەدرێت و به‌شی سه ره وه شی ده‌گوازینه‌وه بو تیوبیکی تری خاوین و دیسان 


سه‌نته‌رفیووجی ده‌که‌ین بو ماوه‌ی 10 خوله‌ك به خیّرایی 15000-20000 


تاوه‌کوو مايکؤپلازماکه بنیشێت له بنی تیوبه‌که. 


دواتر تیوبه که ده‌ردینین له سه‌نته‌رفیوج و زور به وریاییه‌وه به‌شی سه‌ره‌وه‌ی 
فریی ده‌ده‌ین و نیشتوه‌که که مایکز پلازمه‌یه دەهێڵینەوە به لام ده بیت زور وریابیت 


جاری وا هه‌یه ناتواثیت نیشتوه‌که به چاو ببینیت, 


دواتر به به‌کارهینانی مایکروپایپیت 50 له Buffer solution‏ زیاده‌که‌ین بو 
تیوبه‌که که نیشتووی مایکزپلازمای تێدایه و تیکه‌ل به یه‌کتریان ده‌که‌ین ھەر به 
مایکرژپایپنتهکه که چه‌ند جاره‌ک سه‌حبی ده‌که‌ی و بەتاڵیدەکەیەوە . 


۷ دواتر گه‌رمی ده‌که‌ین له ناو water bath‏ بو gogla‏ 3 خوله‌ك له پله‌ی گه‌رمی 
0 دوای ogai‏ ساپله‌که ده‌تواندریت هه‌لبگیردریت له پله‌ی گه‌رمی -20C‏ تا 


دواتر ثیشی له‌سه‌بکه‌یت و به‌کاریبهینیت. 


PCR (PCR amplification) دریژکردنه‌وه‌ی‎ -B 


gai -: test sample .)‏ سامپله‌ی که ده ته وت پشکنینی بو بکه‌ی JEU‏ چه‌ند 
گیراوەیەک تیکه‌لی ده‌که‌یت له ناو تیوبی PCR‏ به Gy‏ دیاریکراو که به ھەر 
هه‌موویان بگاته 50 Ul‏ به م شێوەیەی خواره‌وه:- 


(دانه‌یه‌کی تريش ناماده‌ده‌که‌ین بو (negative control‏ 


Test sample=5 pl 

H20 (for PCR) =29 ul 

Reaction mix=10 ul 

Internal control DNA template=1 لر‎ 


Internal control primers mix=5 ul 


Pi 


buffer يان گیراوه‌ی‎ D.W له‎ pl 5 نیمه‎ PCR له تیوبیکی تری‎ -negative control 
زیادده‌که‌ین بو ه‌و گیراوه‌یه‌ی سه ره وه که دانه‌یه‌کی تریشمان ثاماده‌کردبوو.‎ 
تیکه‌له‌یه‌کی 50 لم‎ gaits PCR دواتر تیوبیکی تری‎ -:control DNA templates 
دروستبکه لەم گیراوانه‌ی خواره‌وه:-‎ 
H20 (for PCR) =33 pl 
Reaction mix=10 ul 
Internal control DNA=1 لم‎ 
Internal control primers mix=5 لر‎ 
Positive control DNA=1 pl 
به‌کاربینی تا ثه‌و‎ Mineral Oil له‎ pl 40 ثه‌گه‌ر پێویست بوو ثه‌وا تۆ ده‌توانی‎ 
گیراوانه‌ی گرتونته‌وه له ناو تیوبه‌که به‌هه‌لم نەبێت‎ 


دواتر مه‌رجه‌کانی سوری پله‌ی گه‌رمی بو دیاریده‌که‌ین له‌سه‌ر شاشه‌ی Goel‏ 


„thermal cycler 


2 


دواتر قه پاغټکه شوه بازنه‌ییی له‌به‌شی سه‌ره‌وه‌ی نامیره‌که هه‌یه ده‌یسورینین تا 
شوێنى سامپڵ دانانه‌که ga Sos‏ و سامپله‌کا له ناوی داده‌نییت. 


۷ دواتر قه‌پاغه‌که داده‌خه‌ین ده‌چینه سەر شاشه‌که له‌وی SUS‏ له‌سه‌ر Run‏ دواتر 


Gel بوماوه‌بابه‌ته‌ی که به‌رهه‌م هاتووه له قوناغی پیشووتر به‎ gah شیکردنه‌وه‌ی‎ C 
905 

۰ سەرەتا %2 له جەلى ئاگارۆس ئامادەدەکەین به تټکه لٌکردنی له گه‌ل 100ml‏ له 

TAE‏ جوان تیکه‌لیان ده‌که‌ین دواتر Ethidium bromide‏ ی بۆ زیادده‌که‌ین که 

ثه‌و ماده‌یه به DNA‏ يه وه دەنوسێت و واده‌کات که بتوانین DNA‏ ببینین له ژێر 

تیشکی UV‏ دواتر ده‌یخه‌ینه ناو تانکی نامیره‌که‌و پارچه پلاستیکیک هه‌یه که Sog‏ 


GLE‏ نووکی هه‌یه دایده‌نیین تا که ره ق بوو جه‌لیه‌که شوینی نوکه‌کان به تال بت 


A 


7 


۸9۲۵056 Gel 


به‌ریکردنی سامپڵ له سه‌ر جه‌لی اگارؤس:- 

سه ره تا 20 لهو سامپله‌ی که ئامادەت کردبوو 
و له ناو thermal cycler‏ ت دانابوو له ناو ئه‌و 
شوئنه‌ی داده‌نیین که به نووکی شانەكەن 
دروستمان کردبوو له سه‌ر جه‌لی ناگاره‌که, 
دواتر جیهازه‌که دابگیرسینه به بری 80-150۷ 
تاوه‌کو هێڵەكان دوور ده‌که‌ونه‌وه به بری -9680 


5 لێرەدا گه‌رده‌کانی DNA‏ دوور ده‌که‌ونه‌وه به 


گویره‌ی بارسته گه‌ردیله‌یان ثه‌وانه‌ی بارستاییان که م بێت خیره‌تر دور ده‌که‌ونه‌وه 
له‌وانه‌ی بارستاییان زوره. 

دواتر ثه‌نجامه‌کان ده‌ده‌هینین به دانانی له ناو ثامیری UV transilluminator‏ . 
ئه‌و جه‌لیه‌ی اماده‌مان کرد ده‌یخه‌ینه ناو ثامیره‌که و له سه‌ر شاشه‌که ثه‌نجامه که 


ده رده که ویت. 


"نه نجامی نه‌و پشکنینه پوزه‌تیف دەبێت نه گه‌ر باندی 27000 ده‌رکه‌وت له سه‌ر 


شاشه‌که هه‌روه‌ها باندی 5700 


يش به‌یه‌که‌وه ده بیت ثه‌و دوو بانده ده‌رکه‌ون. 
"نه نجام نیگه‌تیف دەبێت نه‌گه‌ر به ته نها باندی 35700 ده‌رکه‌ویت. 


.357 یەک باندی ده‌بیّت ثه‌ویش له‎ -negative control* 


= 
= 
- 


DNA size marker (100bp) 
Internal and positive controls 
Negative control 

Test sample: positive 

Test sample: negative 


ove 


COVID-19 RE 7 PCR 1‏ 
pt‏ نه‌نجامدانی پشکنینی فایروسی كۆرۆنا ئێمه 


پټویسته سامپل له نه‌خوشه‌که وه‌ربگرین حادەتەن نیمه 


سامپل له لووت و گه‌روو nasopharyngeal‏ وه‌رده‌گرین 
يان له دەم و گه‌روو oropharyngeal-‏ ی نه‌خوشه‌که به 
سواب یاخود له لیکی نه خؤشه که سامپڵ وه‌رده‌گرین. 
*چون RT-PCR‏ کار ده‌کات؟ 
سهره‌تا دەبێت هه‌موو RNA‏ یه کان جیابکه‌ینه‌وه له سامپلی نه‌خوشه‌که. بهلام 
ئیشکردن له‌سه‌ر RNA‏ زه‌حمه‌تتره به به راورد له‌گه‌ل ئیشکردن له‌سه‌ر DNA. DNA‏ 
دەتواندرێت جیابکریته‌وه و درپژبکردرییت و کژپیه‌کی زژرمان لئ دەستكەوێت 
بەرێگەيەكى زور ساده‌و ئاسان که پێیدەوترێت PCR‏ . به لام PCR‏ ثیشناکات له‌سه‌ر 
RNA‏ بویه پیویسته نیمه سه‌ره‌تا RNA‏ بگۆرێن بو DNA‏ به به‌کارهینانی نه‌نزیمیک 
که پیی ده وتریت Reverse transcriptase‏ وه DNA gå‏ یه‌ی که دروستی ده کات 
Ge‏ ده‌وتریت Complementary DNA‏ چونکه نه‌و پارچه‌ی که دروست thes‏ 
له به رگیراوه‌ی پارچه‌ی RNA‏ یه. 
~Procedure‏ 
1 مادده‌کانی پشکنینه‌که 
vial i‏ 2 له resuspension buffers‏ 


negative control له‎ 1 vial „ii 


positive-internal control lyophilized له‎ 1 vial ۲ 


PCR gaya ۳‏ هشت ویلی 


+ رینمایی به‌کارهینانی 


ئەنجامدانى پشکنینه‌که 
۱ سهره‌تا 50 له resuspension buffer‏ زیادده‌که‌ین بۆ تواندنه‌وه‌ی positive‏ 


control‏ له ناو ثه‌و قیه‌له‌ی که positive- internal control‏ ی تیدایه. پایپیتینگی 


بوده‌که‌ی دوو سئ جار دواتر ده‌یخه‌یه سەر Vortex‏ بو gogla‏ ۵-4 چرکه. 


۲ دواتر ده‌یخه‌ینه ناو centrifuge‏ بو ماوه‌کی زۆر | 
کوورت چه ند چرکەیەک. 
۳. دواتر زه‌رفی تیوبه کان ده‌بریین و تیوبه‌کان له‌سه‌ر 


راک دادەنێین. تیوبه‌کان ده‌نکوله‌ی lyophilize‏ ی sluts‏ به و شوه یه دوو ده نکؤله 


به یەک (2-1-2-1-2-1-2-1). دواتر سه‌ری ھەر هه شت تیوبه‌که ده‌که‌ینه‌وه. 


دواتر 15 له resuspension buffer‏ ده‌خه‌ینه ناو ھەر تیوبیکه‌وه. 


دواتر 5 له negative control‏ تیوبه سەر 
زه‌رده که ده‌خه‌ینه دوو hy‏ سهره‌تا و 
سهره‌کانیان داده‌خه‌ین. 

دواتر RNA‏ ی سامپلینه‌خوشی يه که م زياد 
ده‌که‌ین بۆ lay‏ ژماره 5 و 6 و دواتر سه ره که‌ۍ 


داده‌خه‌ین. 


دواتر RNA‏ سامپلّی نه‌خوشی دووهم زیاد 
ده‌که‌ین بو Gly‏ ژماره 7 و 8 دواتر سه‌ره‌که‌ی 
داده‌خه‌ین. 

دواتر Positive control‏ زیاد بکه بو ویله‌کانی 


ژماره 3 و 4 دواتر سه‌ره‌که‌ی ده‌ده‌خه‌ین. 


دواتر دلنیا به‌وه goga‏ سه‌ری ھەر هه‌شت 
تیوبه‌که به توندی داخراوه و بو ماوه‌کی زور 


کورت Vortex jawal‏ دایبنی. 


۰ دوای Vortex‏ سه‌یری تیوبه‌کان بکه دلنیابه له‌وه‌ی که ده‌نکوله کانی lyophilize‏ 
به ته‌واوی تواونه‌ته‌وه دواتر بۆ ماوهیه‌کی کورت spinned down‏ ده‌که‌ین و 


دوواتر ده‌ریده 


۱ دواتر Q test‏ دیاریبکه له main menu‏ و له‌ویدا 
5885-2 دیاریبکه. 

hinge heading back-side دواتر تیوبه‌کان له‎ .٢ 
دابنێ و دواتر سه‌ره‌که‌ی دابخه تا گوێت له‎ 


ده‌نگی کلیک ده‌بیْت. دواتر شوینی تیوبه‌کان بپشکنه‌وه لەسەر SP‏ 


۳. دواتر ئه نجامه که مان ده ستده که ويت. 


€ 


چه ند زانیارییه ك و رینماییه کی تایبه ت به خوین و پیکهاته کانی. 
ثه‌ونامیرانه‌ی که پیویسته له ژووری بانکی خوێن هه بئ وه چزنیه‌تی کارپێکردنیان. 
چونیه‌تی پرکردنه‌وه‌ی په‌راوی نه‌خوشه‌که بو هینانی خوین له سه‌نته‌ری CSL‏ 
خوێن. 

هیینانی بوتلى Css‏ خوینبه‌خش بو بانکی خوێن و نه م پشکنینانەی که له بانکی 
خویِن (cross-match)a ad Ses‏ به ریگای (tube method)‏ يان (Gel card)‏ 
ثه‌نجام بدریت. 

نه‌خوشه که بۆ زانینی ه‌و خوینه‌ی هیناویه‌تی ده‌گونجی لەگەل خوینی نه‌خؤشه که. 


چونیه‌تی پرکرنه‌وه‌ی په‌راوی خوینی نه‌خوشه‌که پاش گونجاندنی لەگەل خوینی 


خوبه خشه که له تاقيگه دا نه‌بریته بو ژووری نه‌شته‌رگه‌ری. 


پیکدیت له (150 - ۲۰۰) مل خروکهی سوور له گه ل (۱۰۰) مل ماددهی خوراکی 


پاریزه ر. 


له ساردکه ره وه ی تایبه ت به خوین و له پله ی گە رمی (۱ بؤ 6 پله ی سه‌دی هه 
لده گیریت تا روژی به سه ر چوونی + 

له سه ر کارمه ندی بانکی خوین پیویسته رژژانه یه که کانی خروکه سووره کان 
به هیواشی رابوه‌شینیت (Mixing)‏ به مه به ستی تیکه ل بوونی خرژکه سووره 
کان له گه ل خؤراکه ماده که . كاتيك ئه م پیکهاته یه (خروکه سووره کانی خوین) 
له ساردکه ره وه ده رده هینریت به مه به ستی به کارهینانی بو نه خوش , ئه گە 
ر ماوه‌ی مانه وه ی له ده ره وه ی ساردکه ره وه که متر بوو له نیو کاژیر (واته 
۰ خوله‌ك) و پله ی گە رمی یه که کان له (۱۰ پله‌ی سه دی) تیپه رنه ببوو نه وا ده 
توانریت بگه ریندریته وه ناو ساردکه ره وه به لام به پیچه وانه وه نه گە ر ماوه‌ی 
مانه وه ی له ده ره وه ی ساردکه ره وه زیاتر بو له نیو کاژیر و پله ی گە رمی 
یه که کان له (۱۰ پله ی سه دی) تیپه ر ببوو ئه وا ئه و یه که ی خروکه سووره 
نابیت به هیچ جوريك بگه ریندریته وه ناو ساردکه ره وه, وه پیویسته له gogla‏ )4 
)هكان بویتویت و ته واو car‏ نه که ية کار ته هات له م ماوهتیة دا 
پاش )4 کاژټر)ئه وا ده بیت ئه و یه که يه له ناو ببریت . 

هه ریه که په کی هه لواسراو بو نه خوش پیویسته له ماوه‌ی (؛کاژیردا) ته واو 
له کاتی پیدان به نه خوش پیویست به گه رم کردن ناکات, ته نها لهم حاله تانه 


دا نه بیت : 


مندالی تازه بوو, مندالی ناكام . 


. ئه گە ر بریکی زور خوین له کاتیکی زورکه مدا بدرێت به نه خوش , وه ك خوین 


به ربوونی توند لهم حاله تانه شدا پیویسته نامیّری تایبه ت به گە رم کردنی خوین 
به (Blood warmer) cu ig IS‏ وه نابێّت (Water bath)‏ به کاربهیتریت + 

گواستنه وه ی ئهم پیکهاته یه (خروکه سووره کانی خوین) له بانکی خوێن بو 
قاوشه کان ده بیت به ریگه‌ی Cool box)‏ ) بێت به به کار (ice bag) (slike‏ . 
وه کارمه ندی قاوشه کان به رپرسن له گواستنه وه ی خوین بو قاوش , به هیچ 


جؤرێك نابێت بدریته ده ست ها Glog‏ نه خوش . 


پێکدێت له (50 - ۷۰ مل) په ره کانی خوین و پلازمای خوین. 


له پله ی گە رمی (۲۰ بو ٤٢‏ پله ی سه‌دی) و له سه ر ثامیری شه یکه ری تایبه ت 
هه لده گیرێت تا کؤتا رژژی به سه ر چوونی که )5( پټنج روژه. 

نابیت به هیچ جوريك له ده ره وه ی امیّری dub‏ تی شه Sy‏ ر هه لبگیریت وه 
نابیت بخریته ناو ساردکه ره وه یان فریزه ر. 

گواستنه وه ی هم پیکهاته یه (په ره کانی خوین) له بانکی خوین بو قاوشه کان 
ده بیت به رنگی Cool box‏ بیت به بی به کارهینانی (ice bag)‏ . وه کارمه ندی 
قاووش به رپرسه له گواستنه وه و نابیت بدریته ده ست هاوه لی انه خوش . 

له کاتی هه لواسیندا بو نه خۆش هه ریه که یه کی خه‌پله‌ی خوین پیویسته له 


ماوه‌ی (۲۰ خوله ك) ته وا 


پلازمای به ستوو P)‏ 


پێکدێت له (۲۰۰-۲۰۰ مل) پلازمای خوین, ئه م پیکهاته په سه رجه م فاکته 


ره کانی-خوین مه tly‏ ټڼدابھ 
له فریزه ری تایبه ت له پله ی گه رمی (- ۲۵ يان ساردتر) هه لده گيرێت تا 


ماوه‌ی به سه رچوونی که یه ك ساله. 


۲ پیش به کار هیینانی پیویسته بتوینریته وه له ئامێرى تایبه ت به توانه وه ی پلازما 
Thawer plasma (‏ ). 
که نزیکه‌ی )10( خوله کی پیده چێت و پله ی گه رمی ده گاته YY)‏ پله), نابیت 
پله‌ی گە رمی له TY)‏ پله) زیاتر بیت . 
.٤‏ له دوای تواندنه وه ی پیویسته له gogla‏ (6 کاژیر) به کاربهینریت و ته واو بیت . 
5. ئه گە ر به کار نه هات . ده توانریت له ساردکه ره وه دا له (1 - 6 پله) هه لبگیریت 
بو ماوه ی )6 کاژیر) . به لام به هیچ جژريك نابیت بخریته وه ناو فریزه ر پاش 


تواندنه وه . 


. پێکدێت له فاکته ر (711) و فایبرینوجین له گه ل (۱۰- ۲۰ مل) پلازما‎ .١ 

۲ له پله ی گه رمی (-۲۵۰ يان ساردتر) هه لده گیرێت له فرێزه ری تایبه ت تا 
کوتا روژی به سه رچوونی که په ك ساله. 

۳ بو به کارهینان پیویسته به امیری تایبه ت بتویندریته وه ( (plasma Thawer‏ 
ده گاته (aly YY)‏ 

4. پاش توانه وه ده بیت له ماوه‌ی (6 کاژپردا) به کار بهینریت و ته واو بیت , به لام 


به هیچ جوريك نابێت بخریته وه ناو فریزه ر پاش تواندنه وه. 


په ره کانی خوین له جۆرى ئه فیریسس SINGLE DONOR)‏ 


(PLATELET 
. هه ریه که یه ك پیکدیت له )150 - ۳۰۰ مل) په ره ی خوین و پلازما‎ .۸ 
. هه ریه که په ك به رامبه ر (6) یه که ی په ره ی خوینی ناسایی په‎ ۲ 
هه لگرتن و گواستنه وه و به کارهینانی به هه مان شیوه‌ی په ره ی خوینی اساییه‎ ٣۳ 


که پیشتر باس کراوه . 


6¬ رینمایی داواکاری گواستته وهی خوین له قاوشه وه بو بانکی 


خوینی نه خوشخانه 


بو پاراستنی گیانی نه خوش و ریگری کردن له روودانی هه له ی ته کنیکی له 


کاتی داواکاری گواستنه وه ی خوین که له وانه یه ده ره نجامی کوشنده‌ی لی بکه 


Ki ۷ 


w > 


ویته وه , تکایه ره چاوی ئه م GAVE‏ خواره وه بکه ن : 


بریاردانی دروست و زانستی که وا نه خوشه که پیویستی به خوین و پیکهاته کانی 
diy gd‏ له به ر ئه وه ی گواستنه Gog‏ خوین de‏ ندین ده ره نجام و کاردانه وهی 
خراپی له سه ر که سی وه رگر هه په (Transfusion complications)‏ له 
به ر ئه وه ئه گە ر (1008) پیویست نه بوو ئه و بریاره مه ده . 
له کاتی بریاردانی گواستنه‌وه‌ی خوین , پیویسته فورمی تایبه تی داواکاری خوین 
له a‏ ن پزیشکی به رپرسه وه OL‏ جیگره که ی به ته واوی پربکریته وه و سه 
رجه م زانیاریه کان تؤمار بکرین وه ناوو واژووی پزیشکه که ی له سه ر بیت. 
له کاتی هه بوونی هه رکه‌م و کورییه‌ك له فۆرمى داواکاری خوین , بانکی خوینی 
نه خوشخانه مافی ه‌وه‌ی هه یه داواکاریه که ره ت بکاته وه . 
وه رگرتنی نموونه‌ی خوینی نه خوشه که (Blood sample)‏ به شیوه یه کی راست 
و دروست 

دوو جۆر نموونه‌ی خوین ) (Blood sample‏ پیویسته : 
تیوبی مور (EDTA)‏ : بو دووپات کردنه وه ی گرووپی خوینی نه‌خوشه که . 
تیوبی زه رد ( (serum‏ : بو ئه نجامدانی کرداری (Cross Match)¢) 39s Bala‏ 


هه ردوو تیوبه که پاش خوین تیکردن پیویسته زانیاری نه خوشه که ی له سه ر 


تومار بکریت و له هاوتابیت له گە ل زانیاریه HIS‏ سه ر فۆرمی داواکاری خوین › 


زانیاریه کانیش بریتین:- 


ai 


ناوی چواری نه خوش 


ره گه ز ی نه خؤش . 


. خوین‎ (sample) به رواری وه رگرتنی‎ iii 


۷ کاتی وه رگرتنی (sample)‏ ی خوین . 


" 


0 


كۆدى نه خوش . 

بانکی خوینی نه خوشخانه نابیت به هیچ شیوه یه ك نموونه‌ی خویتی نه خوش 
(Blood sample(‏ له سرنج يان له تيوبي بێ ناوونیشان (واته بئ (Label‏ 
وه ربگریت . به پیچه وانه وه GGL‏ خوین نه خوشخانه به رپرسیار ده بیت 
به رامبه ر هه ر ده رثه نجامیکی نه خوازراو . وه له سه ر GGL‏ خوینی نه 
خوشخانه نه رکه که وا دلنیابیت له هاوتا بوونی زانیارییه کانی سه ر فرمی 
داواکاری و زانیارییه کانی سەر نموونه کانی خوین (Blood samples)‏ له کاتی 
هاوتا نه بوون پیویسته ره تی بکاته وه و داوای ضورمی داواکاری و نموونه 
ی 453 (Blood sample)‏ ی نوی بکات . . -6-6 له کاتی حاله تی کتوپردا که 
هیچ کاتيك له به ر ده ست نی یه بو نه و ثاماده کاریانه ی سه ره وه › پزیشك 
ده توانیت داواکاریه کی خوین به په له بو CSL‏ خوینی نه خوشخانه بنیریت 
و داوای خوین له جوری ( 0 (Rh Negative‏ بکات به بن ( (Cross match‏ 
وه نموونی خوینی نه خوش (Blood sample)‏ ره وانه ی بانکی خوینی نه 
خوشخانه بکات, GGL‏ خوینی نه خوشخانه خوینی (O Rh Negative)‏ دابین ده 
کات له هه مان کات دا ده ست ده کات به پشکنینی گروپی خوین بو نه خوشه 
که و ناماده کردنی خوینی هاوشیوه ی گروپی نه خوشه که وثه نجام دانی هاوتا 
بوون (Cross match)‏ تا له کاتی داواکاری تر د ناماده بیت . 

دوای پیدانی خوین و پیکهاته‌کان پیویسته کیسه به تاله کان بگه ریته وه بو بانکی 
خوینی نه خوشخانه. 8-6- هه لگرتنی نموونه ی خوینی نه خوشه که Blood)‏ 
6 تيوبي مور (EDTA)‏ وه تیوبی زه رد (Serum)‏ هه لبگیریت دوای ئه 
نجام دانی پشکنینی هاوتا بوون (Cross match)‏ 


(deep freezer) 


ئەم ثامیره بو کوگاکردنی په‌ره‌کانی خوێنه (plasma)‏ نه‌م 
ثامیره به‌سته‌ره ده بێت پله‌ی سلیزیه که‌ی له خوار (-۲۰ ھەتا40- 
). نابێت له نێوان ئه و ژماره‌یه لابدات. وه هه موو رینمایه‌کانی 


له سه‌ره‌وه سه‌باره‌ت به په‌ره‌کانی خوین نوسراوه. 


icubator agitator 
ئەم نامیره بۆ کزگاکردنی په‌ره‌کانی خوێنە‎ 
(plasma) 


(blood refrigerator) 
ئامێره ساردکه‌ره‌وه‌ی تایبه‌ت به بانکی‎ aad 
| سلیزی‎ Gal خوین بو کوگاکردنی خوێن له نیوان‎ 


7-3 پله بێت. 


centerfuge and cell washer centerfuge‏ که 


@ 


l 7 2 (Incubator) 


( microscope) 


-(tube sealer) 


(plasma thawer) 


(barcode reader) 


سهره‌تا داواکردنی بوتلی خوێن له GAY‏ نه‌خوشه‌وه له بانکی خوین ناماده‌کردنی 
پش نه‌شته‌رگه‌ری ,کارمه‌ندی تاقیگه پەراوێكى بۆ پر ده‌کاته‌وه که دکتؤر بۆ نه خوشه که‌ی 
نوسیوه چ جوره بوتلیک چە ند دانه بێت هه‌ روه ک لهو وینه‌ی خواروه که‌رماندی تافیگه 


بو نه خوشه که پرده‌کاته‌وه diy padi‏ نه خؤشه که بچیّت له سه‌نته‌ری GGL‏ خوێن بھێنیت 


عکومهتی ھەريمى کورنستان Regional Government‏ سا 
Suis‏ ته نروس Ministry of Health‏ 


27/03/2022 05:06 PM Talat we 
Awe £ زك‎ "`" OC الارن چوارى نز‎ 

ناونيشان:- مخمور ۋارىق -١ ite‏ 07504724114 
تەمەن يو رەگەز ١‏ 


| Blood Component | Blood Group & Rh | Quantity | 
1. RBCs Concentrate ( Packed RBCs ) | Awe | 1 

7 | 
mE 1 
f | - | 
- ەچى‎ = | 
Lh | 

له جزری څوپلی ډواکراو o‏ رسیدمال ه پو 5 رسد یمان نى په ك 
واژووی نه خش یال نزکارین هاوەليپزيشكى بهرپرسریکهه ری NDD‏ 
- بدللین 


پاشان ساردگەرەوەیەک ده دريته نەخۆشەکە لەگەل ته و په‌راوه‌ی پرکراواته‌وه 


خوینی خوبه‌خش بێنێت وه 


ده‌دریته نه‌خوشه‌که ئ 
هه‌روه‌ها ئه بت به نه‌خوش بوتری خوبه‌خشیک لەگەل 


GE‏ ببات بو سه‌نته‌ری بانکی خوین. 


2۹۰ 


له Yad‏ کارمه‌ندی SBE‏ خۆى چەند 
ریگایه‌کی هه‌یه به‌لام ثێمه ناسانترینه‌که‌ی 8 


هه‌لده‌بژیرین :- 


۱ سهره‌تا ثه‌وسونده‌ی([[۳۱۵0۵) به بوتلی خوينه که وه‌ یه dadi‏ پارچه‌کی دابرین 
بوکردنی پشکنینی gai jaai(cross-match)‏ سونده‌ی لیمانکرده‌ته‌وه زانیمان 
پلاسماکه دیاره باشتر وایه به تیوبه‌ک به‌سه‌ر دا بێنین بۆ نه‌وه‌ی ته‌کهلاو بییته‌وه 
لەگەل خوینه که. 

۲ پاشان نه‌و نمونه‌ی وه‌رمانگرتیه له وټنهکه دیاره هوا 
به مقه سیک سهره‌که‌ی ده‌برین بۆ اماده‌ی ده‌که‌ین 


بو کردنی (Blood group)‏ خوبه خشه‌که 


۲ (۱دلوپ) لهو سۆندەيە ئەكەينە ناو تویبیکی به تال 


پاشان ۲مل ثاوی (N.S)‏ تێدەکەین 


.٤‏ پاشان هو تیویوبه به دلۆپەرێک تیکه‌لاوی ده‌که‌ین 


به جوانی. 


5. پاشان 3 دڵۆپ لهو تیوبه‌ی کردومانه ده‌ری ده‌هینین لەگەل 

(6 دلۆپ له سیره‌می نه‌خوشه‌که) لەگەل گیراوه‌ی 
(bovain)‏ که Y)‏ دلوپ ) له ویش ده‌که‌ینه ناو یەک تویبی به 
تال پاشان با دلۆپەریک ته‌که‌لی ده‌که‌ین 

1. پاشان سه‌نته‌ر فویجی ده‌که‌ین ۱ خوله‌ک له سه‌ر خیرای | 
(arm 300)‏ . 

۷ پاشان ده‌خه‌ینه ناو (water bath)‏ بو ماوه‌ی ۱۵ خوله‌ک 

۸ پاشان ئه و تیوبه دێنین Sida‏ له ماده زه‌رده‌کی که 
سه‌رکه‌وتوه فریده‌ده‌ین به لام نابئ ئو خوینه‌ی له خوار 
تیوبه‌که نوساوه فری بدری واتا ئه بیت ناگاداربین. 

۹ پاشان (NS)‏ هه‌ندیک ده‌که‌ینه ناو تیوبه‌که پاشان 
سه‌نته‌ری ده‌که‌ین بو ماوه‌ی ۱ خوله‌ک ئەمە جار 
دووباره ده‌که‌ینه‌وه bly‏ هه‌رجاره‌ک کردمان ناوه‌که‌ی 
ناوی فريده ده ین له‌کوتا جاریش ناوه‌که‌ی فری ده‌ده‌ین. 

۰ پاشان Y)‏ دڵۆپ له (anti-human‏ ده‌که‌ینه ناو تیوبه‌که 
که ره‌نگی سه وزه. 


GATS پاشان دڵۆپەک ده‌که‌ینه سەر سلاید ده‌خوینینه‌وه بو ەوەی بزانین ئەم‎ .١ 


هیناومانه ده‌گونجی لەگەل خوینی نه‌خوشه که, 


۹۱ 


+ ته م Gey‏ خواری بئ کیشه‌یه bly‏ خوینی خوبه‌خشه که بو خوینی نه‌خوشه‌که 


٢ 


نه شته رگه‌ری:- 
پاش ته‌واوکردنی (bood group -cross match)‏ ئەبێت کارمه‌ندی Kab‏ هم 
لیسته‌ی خواره‌وه پر بکاته‌وه که زانیاری تیدا توماربکه ده‌رباره‌ی جۆرى SHES‏ و 
ناوی نه خؤشه که و gai‏ کارمه‌نده‌ی کاره‌که‌ی کردوه له تاقیگه وه هه‌روه‌ها ماوه‌ی 
به‌سه‌رچوی ئهو بوتلی خوټنه هه موو ئه و زانیاریانه لهو لیسته تؤمارده کات پآشان 
نه‌بیت کارمه‌ند Gly‏ ژوری نه‌شته‌رگه‌ری . 


یت |[ © مل سا 
Hospital Blood Bank‏ 


| Blood Unite Information اسسا‎ 
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cobas 8000 modular analayzer series‏ و 

+ cobas 6000 modular ayzanalazer series 

+ cobas 111 system 

+ به‌شیک له کاره مانوئله‌کانی پشکنین و شیکاری نه‌خوشیه‌کان له تاقیگه‌ی پزیشکی 
شیکاری دا 

» WWW.Manualzz.com 


or e. هک‎ Lead سو‎ 


SSSR ESS a 


۹ كغ 


..(Microscope) 
......1- WBC TEST 

....2- RBC TEST 
.3- PLT TEST 
., PCV Test 
4- GUE TEST 
5- GSE TEST 
SFA TEST 


11 
13 ss 
14... 
16 
18 
30 


.Spectrophotometer 
ناساندنی شاشه‌ی ثامیره‌که:‎ -۱ 
. (Spectrophotometer) 

Cholesterol test 
.... Triglyceride test 
... Urea test 


ئهو پشکنینانه‌ی که ده‌توانین به مانوێل (ده‌ستی) ثه‌نجامی پده‌ین ..... 
„Bleeding time‏ 
Clotting time‏ ..... 


.„... C-reactive protein 
... Anti streptolysin- O (ASO) 
Rose bengal test 
‘Typhoid test 


cobas integra 400 plus price 


شوینی دانانی ثه‌و مه‌وادانه‌ی که ده خريٌته ناو امیره AS‏ 
چونیه‌تی پن کردنی امیره‌که اماده‌کردنی بو کاربه‌رتکردنی سه‌مپلی نه‌خوش 


چونه‌یه‌تی دانانی کالبره‌یشن و TES‏ نوق که پێشتر به نامیره‌که نه ناسرابئ (تعریف)نه‌کرابی 
01 


چونیه‌تی دانانی کونترولی نوی که RAL‏ نه‌ناسرابی بهم نامیره؟.. 77 
چونیه‌تی دانانی CHWS‏ نوی (محلولی)نوق که پێشتر نه‌ناسراوه به امیّره‌که. »77 

چونیه‌تی کار پټکردنی کالبره‌یشن و كۆنترۆڵ بۆ پشکنینه‌کان به‌شیوه‌یه‌کی گشتی هه‌موویان له 
یەک باسکردن ده‌خه‌ینه روو:- . »79 


کورته باسێک ده‌رباره‌ی فایله‌کانی شاشه‌ی ثه‌و ثامیره ده‌خه‌ینه روو:-. 
„Cobas C111‏ 
شوێنى دانانی هو مه‌وادانه‌ی که 425,509 ناو ئامێرەكە.. 


کورته باسێک دهرباره‌ی فایله‌کانی شاشه‌ی gab‏ ثامیره ده‌خه‌ینه روو... 
چونیه‌تی پن کردنی نامیره‌که اماده‌کردنی بو کاربه‌ریکردنی سه‌مپلی نه خوش ... 
چونیه‌تی کوژانه‌وه‌ی ئامێرەکه. .... 
چونیه‌تی کاربه‌ریکردنی سامپلی نه‌خوش 
چه‌ند جۆر کالبره یشنمان هه‌یه که تیدا ناوی هه‌ندیکیان ده‌نوسین.. 


چه‌ند جۆر كۆنتر ۆمان هه‌یه که تیدا ناوی هه‌ندیکیان ده‌هینین, 
به Sorel‏ نه ناسرابئ (تعریف)نه کرابن. 
112 


چونیه‌تی دانانی کالبره‌یشن و کونترولی نوق که 


113 „ 


چونیه‌تی دانانی Asbo‏ نوق (محلولی)نوق که پێشتر نه‌ناسراوه به ئامێرەکە. .... 
چونیه‌تی کارپیکردنی کالبره‌یشن و كۆنترۆڵ بۆپشکنینەكان به‌شیوه‌یه‌ کی گشتی هه‌موویان 
...116 


له په ک باسکردن ده‌خه‌ینه روو 
Cobas 1‏ 
ناساندنی ئامێرەکە: 


چونیه‌تی پێکردنی نامیره 


ناساندنی به‌رنامه‌کانی شاشه‌ی سه‌ره‌کی: .121 
ٹیش په رټکردنی سامپلی ot‏ .126 
ثه‌نجامدانی کالییره‌یشن و کونتر .128 


کوژاندنه‌وه‌ی تامیره‌که: 
Cobas 1‏ 
شوینی دانانی ثه‌و مه‌وادانه‌ی که ده‌خرئته ناو ئامێرەکە.... 


کورته باسێک ده‌رباره‌ی فایله‌کانی شاشه‌ی ga‏ ئامێره ده‌خه‌ینه روو:-.. 
چونیه‌تی پن کردنی Sonal‏ ناماده‌کردنی بو کاربه‌ریکردنی سه‌مپلی نه خؤش 
چۆنيەتى کوژانه‌وه‌ی امیره‌که .... 
چونیه‌تی کاربه‌ریکردنی سامپلی نه‌خوّش. 
چه ند جۆر کالبره‌یشنمان هه يا 
چه‌ند جۆر کؤنترؤمان ههیه : 
چونه‌یه‌تی دانانی كالبرەیشن و TEAS‏ نوی که AL‏ به ئامێرەکە نه ناسربئ (تعریف )نه کرابی. 
144 

چونیه‌تی کارپیکردنی کالبره‌یشن و كۆنترۆڵ بو پشکنینه‌کان به‌شیوهیه‌کی گشتی هه موویان 


لەیەک باسکردن ده‌خه‌ینه )199 ..146 
-Elecsys 0‏ 152 
چونیه‌تی پن Soya GOS‏ ناماده‌کردنی بۆ SSH AIS‏ سه‌مپلی نه‌خوش .152 
چونیه‌تی کوژانه‌وه‌ی نامیره‌که . .155 
چونیه‌تی کاربه‌رتکردنی سه‌مپلی نه خوؤش. .156 


چۆنەیەتى دانانی كالبرەیشن و TSS‏ نوق که پێشتر به امێره که نه‌ناسربن (تعریف)نه‌کرابن, 
137 

چنیه‌تی دانانی کالسیّت نو (محلولی)نوق که پێشتر نه‌ناسراوه به امیره‌که .158 
چونیه‌تی کارپلکردنی کالبره‌یشن و JERS‏ بۆ پشکنینه‌کان به شوه یه کی گشتی هه‌موویان 
له‌یه‌ک باسکردن ده‌خه‌ینه روو:- .159 
Cobas 6000‏ ... ...164 


164. ۰۰ ناساندنی پارچەكانى كۆباس‎ 
173 „C501 پارچه‌ی‎ photometric analysis-c501 
180.. .... €601 module 


185.. 


ته‌ و کاره روتینیانه‌ی که پنویسته روژانه بۆئامێرەکە ثه‌نجامی بده‌ین بریتینه له: 
چزنیه‌تی بهریکردنی سامپل. 


„Calibration 
.... QC-quality control 


224.. 


چونیه‌تی دانانی کالیبره یشن : 


چونیه‌تی دانانی کونترول: 
جونیه‌تی دانانی -:(Maintenance)‏ 
COBAS 8000‏ 
ناساندنی پارچه‌که‌نی امیره که.... 
چونیه‌تی پیکردنی نامیره‌ک. 
جونیه‌تی کار به‌رنکردنی پشکنینی نه‌خوش: 
باسټکی کورتی شاشه‌که: 
شاشه‌ی سه‌ره‌کی: 
چونیه‌تی ناردنی سامپل 
چونیه‌تی کاربه‌ریکردنی کالیبر‌یشن و کونترول 
چونیه‌تی کوژاندنه‌وی Sorta‏ : 


230... 
230. 


چونیه‌تی کاربه‌ړټکردنی سەمپڵى نەخۆش 
چونیه‌تی ڕەن کردنی کالیبپ‌یشن 
هن کردنی کونترول بۆ پشکنینه‌کان 
اماده‌کردنی سیسته‌مه که بو کوژاندنه‌وه. 


Electrolyte Analyzer E100 Horiba‏ منت 
چونیه‌تی پیکردنی m Sorell‏ 
چونیه‌تی دانانی clean solution- clean condition)‏ ) بۆ ئامێرەكە...... 


286... 


چونیه‌تی دانانی کالبره‌یشن بو ئامێرەکە ...286 
چونیه‌تی دانانی كۆنترۆل به ئامێرەكە... 


چونیه‌تی دانانی سیره‌می نه خوش بو تامیره که پشاندانی نه‌نجامه‌که‌ی n‏ 


IMPROVIO M 


ناساندنی به شه کان ...290 
چونیه‌تی کاربه‌رتکردنی سه‌مپلی نه خوٌش.. 291 
298 
298 
چونیه‌تی به ‌ړټکردنی پرایمه‌ر و کالیبره‌یشن بۆئامێرەکە 300 
نه تی پیکردنی نامیره‌که وثاماده کردنی بوبه رتکردنی سامپل ی نه‌خوش 303 
چونیه‌تی کاربه‌ړټکردنی سامپڵ ی نەخۆش ... ...304 
+s ELISA‏ 307۰ 
(كورتەیەک ده‌رباره‌ی (ELISA reader‏ ...307 
(داگیرساندنی ثامیره که ). ...314 
(کارپټکردنی سیسته‌می ئاوەوەی سۆفتوێر) ...315 
(ده‌ستپنکردنی پرۆتۆكۆڵى ئامادەكراو و به رټکردنی سامپل- „(sample ۳۵٣‏ .319 
کورته باسێک ده‌رباره‌ی پشکنینه که: پشکنینی u ELISA‏ ...323 
هه‌نگاوه‌کانی ثه‌نجامدانی پشکنینی n Toxoplasma IgM‏ 324.0 
„ANTI CCP TEST‏ 329 
.H.PYALPRI IgG-IgM TEST‏ 330 
Chlamydia Test‏ 331 
„Test Glaidin‏ 
Anti TTG Test‏ ..333 
IgA Test‏ .... .334 
HVS IgM & IgG Test‏ 335 


-١‏ ناساندنی ئامێرەكە:.. 


۲-به‌رنامه کانی شاشه‌ی ئامێرەكە:.. ..347 
.349 


350. 


تی پێکردنی امیره‌که و چونه ناو به‌رنامه‌ی سه‌ره‌کی: 
ع-دانانی گیراوه‌ی نوئ بۆ امیره‌که: 
۵-کار به رټکردنی Tals‏ ئەخۆ: 
1-ئەنجامدانى کو 
-٧‏ ته نجامدانی کالیبرەیشن:... 


354 . 
354. 
355. 


۸-لابردنى كڵۆتى خوێن 


٩-چونیه‌تی‏ کوژاندنه‌وه‌ی امیره‌که: .356 


359, MINI VIDAS 
359 ناساندنی بەشەكان...‎ 
361.. چونیه‌تی کارپکاری کردن:‎ 
361.. : ناماده‌بوون سیکشنه‌کان‎ 
361. . چۆنيەتى کارپټکردنی؛‎ 
362. 
367... 
378. 


۱-ناساندنی به‌شه‌کانی شاشه‌ی قايدەس: 
۲-چونیهتی پټکردنی امٌره 
۲-چونیه‌تی کوژاندنه‌وه‌ی امیره 
£-چۆنیەتى دانانی کیتی نو 
۵-چونیه‌تی کارپټکردنی سامپڵى نه خوش: 
7-چونیه‌تی دانانی ستانده‌ر و كۆنترۆا 38 

۷-چونیه‌تی راگرتنی پشکنینیک که مانەوێت کاره‌که‌ی ته‌واو نەكات يان بو ھەر مه‌به‌ستیکی 


38 خۆما‎ 
BOS oiana ...... Maglumi 800 analyzer 
385... ۱-ناساندنی ثامیره که:..‎ 


۲-شوینی به‌ریکردنی سامپل و گیراوه‌کانی امیره‌که .389 


به رټکردنی سامپل ..394 
۳-کرداری کارپیکردنی روژانه‌ی ثامیره‌که .395 
>-ثاماده‌کردنی پشکنینه‌کان: ...397 


ه-دانانی كۆنترۆڵ و ه‌نجامدانی بۆ پشکنین 
۲-گورینی کالیبره‌یشن و ثه‌نجامدانی بۆ گیراوه‌کان .. 
۷-کوژاندنه‌وی امیرهکه.... 
OS 8 .. 38-0‏ 
۱-شوینی دانانی ئه‌و مه‌وادانه‌ی که ده خريٌته ناو Soyal‏ . .. 


۲ کورته باسێك ده رباره‌ی فایله‌کانی شاشه‌ی 945 نامیره ده‌خه‌ینه ڕوو:. 
Saige -Y‏ پێکردنی امێره که وناماده‌کردنی بوکاربه رتکردنی سامپلی نه خوش . ..... 
-E‏ چونیه‌تی کوژاندنه‌وه‌ی ثامیره‌که .. 
0- چونیه‌تی کاربه ړټکردنی سامپڵى نه‌خوش . 
- چه‌ند جر کالیبره‌یشنمان هه په باسی ده‌که‌ین 


-V‏ چه‌ند جۆر كۆنتڕۆڵمان هه‌یه باسی ده که ین 
-A‏ چونیه‌تی دانانی کالسیّت(محلول) ی نوق ELAS‏ نه‌ناسراوه به‌امیّره‌که 


٩-چونیه‌تی‏ کاربه ړټکردنی کالیبره‌یشن وکؤنتړؤل بؤپشکنينه کان به‌شټوه يه کی گشتی. رقف 


۲-پارچه‌کانی امیره‌که 
۳-پیکردنی ثامیره‌که 
۶-شاشه‌ی نامیره که .. 
۵-چونیه‌تی به‌ریکردنی سامپڵ.. 
7-کالیبره پشن ... 428 
Afias - 6‏ ... 
چونیه‌تی داگیرساندنی Bozal‏ 
چونیه‌تی به‌رنکردنی سامپڵى نه‌خوش ... 
...Afias -10‏ 
چونیه‌تی پێکردنی امیره که . 
چونیه‌تی کاربهنکردنی سه‌مپلی نه‌خوش . 
به ړټکردنی سامپل به‌رنگه‌ی STAT‏ 
1-001 


hemiluminescence Immunoassay Analyzer 


437 


445 .... Waste tank گورینی‎ 


گورینی „wash buffer‏ 
دانانی cuvette‏ له‌ناوئامیره که 448 
دانانی CD80 detergent‏ له‌ناونامیره که 449 
چونیه‌تی داگیرساندنی امیره‌که .. 450 
دانانی کالسیّت (محلول) له ناوثامټره که .... 451 
کورته باسێك ده‌رباره‌ی فایله‌کانی شاشه‌ی نه‌و امیره ده‌خه‌ینه روو:... ...453 
به ړټکردنی سامپلی نەخۆش .... ...453 
بینینه‌وه‌ی ثه‌نجامی پشکنینه‌کان ... 455 
Cy eee .. Dual wavelength total bilirubin meter (BR-501)‏ 
1-پێكهاتەكانی نامیره‌که ...457 
۲-کورته باسێک ده‌رباره‌ی نهم امیره و بو چی پشکنینیک به‌کاردیْت ... vo‏ 457 
3-چۆنیەتى ئامادەكردنى ئامێرەکە بو پشکنینی زه‌ردووی... .... 458 
٤-چوٌنیه‏ تی کردنی پشکنینی زه‌ردوی. .. ...458 


به‌شی چاندن (ز‌رع) 
ثاماده کردنی و به‌کارهینانی Culture media‏ 
ga‏ که‌لوپه‌لانه‌ی که بو که‌لچه‌ر کارمان پنیانه بریتین له‌مانه‌ی خواره‌وه: 


464 
481 
482 


چونیه‌تی دانانی جوره جیاوه‌زه‌کانی hole‏ نەخۆش له‌سه‌ر اگار:-.... ...483 
۱-زه‌رعکردنی(فه‌رشکردنی) urine habs‏ لەسەر ئاگار:-.. ...483 
-Y‏ زه‌عرکردنی(فه رشکردنی) سامپلی Stool‏ لەسەر ئاگار: .....485 
ثه‌و میدیایانه‌ی بەكاردێت بۆ زه‌رعکردنی به‌کتریا له پيسايى:- 486 
۳-زه‌رعکردنی(فه رشکردنی) CSF Lalu‏ له‌سه‌ر ثاگار: .... 488 
٤-زه‏ رعکردنی(فه‌رشکردنی) سامپڵی pus‏ له سه‌ر ئاگار: 490 


492 
493 


٥-زه‏ رعکردنی(فه‌رشکردنی) سامپلّی sputum‏ له سه‌ر ئاگار: 
7-زه‌رعکردنی(فه‌رشکردنی) semen hele‏ له سه‌ر ئاگا 


495 .... :Cell culture 
499 .... ره‌نگ کردنی بەكتريا:-‎ 
513 لەسەر ئاگار:-... سب‎ urine ۲-زه‌رعکردنی(فه‌رشکردنی) سامپڵی‎ 


. Antibiotic Sensitivity Testing 


„Hyper vaginal swab HVS 
520.. Vitek 2 compact system (histopathology) 
520... .: کیتانه‌ی به‌رده‌ستن بریتین له‎ gad 
521 ... داگیرساندنی ئامێرەکە‎ 


تغمارکردنی کارته‌کان بۆ ناو ئامێرەکه . 
به‌شی خانه و شانه‌زانی (histopathology)‏ 
gad‏ پیداویستیانه‌ی سه‌ره‌کیانه‌ی که له تاقیگه دا پلویسته هه‌بن ثه‌مانه 


شیوازی کار کردن له تاقیگه‌دا 

به‌شی (PCR)‏ .. ...542 
ناساندنی پارچه‌کانی ئامێرە‌كان .. ..542 
رلکخستنی ئامێرەكە... ...543 


باسکردنی سۆفتوێرى ئامێرەكە... 
به‌رنامه‌ی داریژراو.... 
ریکخستنی مه‌ودای پله‌ی گه‌رمیه کان Gradient‏ 
دروستکردنی uS User account‏ نوئ. 
چونیه‌تی log in‏ کردنی 945 ثه کاونته‌ی ده ته ویت... 


چونیه‌تی log out‏ کردنی ه‌و ثه‌کاونته‌ی له‌ناویدایت 
چنی‌تی گورینی „password‏ 
programming‏ 


به‌کارهینانی به‌رنامه‌ی „wizard‏ 


د سهره‌کیه کاکی کارلیکی „PCR‏ ...560 
ثه‌و که لووپه لانه‌ی که پیویستمان پییه‌تی بۆ پشکنینی PCR‏ ...564 
جوّره‌کانی PCR‏ - 

576 هه‎ .... Covid-19 Real-Time PCR Kit 
581. .. BLOOD BANK به‌شی بانکی خوێن‎ 


۱- چە ند زانیارییه ك و رینماییه کی تایبه ت به خوین و پیکهاته‌کانی خروکه سووره‌کانی خوێن 


7 


x 


581 .... (Red cell suspension) 
582... .... (Platelet Concentrate) په ره کانی خوین‎ ۲ 
582 ۰.0 (Fresh Frozen plasma FFP) پلازمای به ستوو‎ -Y 


£ - نیشتووی سارد ..(Cryoprecipitate)‏ 
0- په ره کانی خوین له جوری ئه فیریسس (single donor platelet)‏ 
- رینمایی داواکاری گواستنه وهی خوین له قاوشه وه بو بانکی خوینی نه خوشخا 
۲-نهونامیرانه‌ی که پنویسته له ژووری GL‏ خوێن هه بئ وه چونیه‌تی کارپیکردنیا 

۳-چونیه‌تی پرکردنه‌وه‌ی په‌راوی نه‌خوشه که بو هینانی خوینی خوبه‌خش له سه‌نته‌ری بانکی 
588 
-E‏ هێنانى بوتلى خوێنى خوینبه خش بو بانکی خوێن و هم پشکنینانه‌ی که له بانکی خوێن 

ده‌کریت به (cross-match)‏ به رێگای (tube method)‏ يان (Gel card)‏ ثه‌نجام بدرێت 


583 


586 


خو 


نه‌خوشه که بۆ زائینی ئه‌و خوئنه‌ی هیناویه‌تی ده گونجئ لەگەل خوێنى نه‌خوّشه که: 
۵-چونیه‌تی پرکرنه‌وه‌ی په‌روای خوێنى نه‌خوشه که پاش گونجاندنی لەگەل خوینی خوّبه خشه که 
له تاقيگەدا A pa‏ بو ژووری نه‌شته‌رگه‌ری:- 
سه‌رچاوه کان که سودم له بینیوه.. 


ا 95و سال له مه‌ولدان تیکوشان کولنه‌دان 
توانیسة 6 ووکی زانستی سپ تافیگه ته‌واو peas‏ 


. چولکه ۱ 
awlia 50‏ امکری 
1 که موصوو زانیاریه‌کانی 
تافیژوکانی وی که تیدا هه‌موو خونله‌ریک 
i‏ تافیگه ده‌توانی به تاسانی تي كات لمنامتگزه‌کان وه 
مه وما به بەڵگەى [ 195 خو 
سودیکی زور کاریکهرم ê ۰ IAB‏ 


١ || 
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